
ANUNT DE PARTICIPARE

privind achizi{ionarea Consumabilelor medicale listй suplimentarй pentru anul 2023 (listй

delegatб dg сЁtrе CAPCS REPETAT
Licitatie desqhisй

1. Denumirea autoriti{ii contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei MoEneaga"

2. IDNO: 1003600t50783
3. Adresa: MD-2025, mun.Chiqinйu, str.N.Testemitanu 29

4. Nчmйrul de telefon/fax: 022 40з 697

5. дdrеsа de e-mail qi de internet а autoriti{ii сопtrасtапtе: wlvw.ýýшIцl1

дý zi ti i pub l i се sqrФ,J,ш!д]-ýglд

б. дdrеsа de e-mail sau pagina web oficialй de la саrе se va putea ob{ine accesul la

dосчmепtа{iа de atribuire: dосumепtаliа de atribaire este апехаtй tп cadrul procedurii tп

SIA RSAP achizi|ii.md

7. Tipul autoritй{ii contractante qi obiectul principal de activitate (daci este cazul, men{iunea

сi autoritatea contractanti este о ачtоritаtе сепtrаli de achizi{ie sаu сf, achizi{ia implicй о

аltй fоrmй de achizi{ie comuni): Institutie medico-sanitarб publicё

8. Рrосеdurа а fost inclusf, in planul de achizi{ii publice а autoritй{ii contractante (Da),

Link-ul сitrе planul de acЁizi{ii publice publicat: Nu.Urmeazй а fi inclus iп planul de

achizilii definitiv

9. Сumрirйtоrul invitё operatorii economici interesa{i, саrе ii pot satisface necesitii{ile, si
participe la procedu." i. achizi{ie privind livrarea/prestarea urmitоаrеlоr bunuri/servicii:

Е
z

Q
о
U

Dепumirеа
ьuпurilоr/sеrчiсiilоr/
luсrйrilоr solicitate

U/M Cant.
Specificarea tеhпiсй deplini

solicitat5, Standarde de referin{5

Vаlоаrеа
estimatй

(se va iпdica
репlru tiecare

lol iп parle
ldrd TVA)

1
Lot l cateter toracic cu
trосаr 1 8 FR

Bucattr

10

construit din Рvс termosensibil cu troacar
metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in
drепаi rapid, pleural si toracic, non-
operativ, diametru 18 Fr.

650,00

2

Lot 2 Cateter toracic cu
trосаr 2OFR

Bucatl

l0

construit din Рvс termosensibil cu troacar
metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in
drenaj rapid, pleural si toracic, non-
operativ, diametru 20 Fr.

650,00

aJ

Lot 3 Cateter toracic cu
trосаr 22FR

Bucattr

10

construit din pvc termosensibil cu troacar
metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in

drепа.i rapid. pleural si tоrасiс. поп-
operativ, diametru 22 Fr.

650,00

4

Lot 4 Cateter toracic cu
trосаr 24FR

Bucattr

10

construit din Рvс termosensibil cu trоасаr
metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in
drenaj rapid, pleural si toracic, поп,
operativ, diametru 24 Fr.

650,00

5

Lot 5 Cateter toracic cu
trосаr 26FR

Bucatй

l0

construit din pvc termosensibil cu troacar
metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in

drепаj rapid. рlеurаl si tогасiс , поп-

operativ, diametru 26 Fr.
650,00
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Lot б cateter toracic ou

trосаr 28FR

Bucatl

10

construit din Рvс termosensibil cu trоасаr
metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in
drenaj rapid, pleural si toracic, поп-

operativ, diametru 28 Fr,
650,00

7

Lot 7 Set p/u саtеtеrizаrеа
чаsеlог centrale cu trei
lumene (репtru
hemodializa)

Bucattr 400

Componenta:
1 . Ас de punctionare - 16- 1 8G. Ambou
ergonomic, pentru mlnuirea u9оаr6, cu
semn, се indicй poziJia bizoului;
2. Ghidul metalic J -NITINOL(O,89 mm х
50-60 сm) ,,kink proof', cu flexibilitate
сrеsсчtа:
-Сu сар flcxibil in forma de J, plasat intr-un
dispozitiv ergonomic de ghidare се permite
introducerea cu о singura mАпй а ghidului
far1 risc de contaminaro sau indoire;
- Маrсаjе din 10 in 10 cm ре ghid;
З. Cateter 1 1-12F echivalent 1а 10-12G
pentru 2lumene cu flux mаrе 9i 16-18G
pentru lumеп cu flux mediu/mic ( lungime-
20-25 cm pentru cateter de bazd (qi nu
include 1ungimea lumenelor),
-Fabricat din PUR (poliuretan);
-Vбrful cateterului atraumatic (soft type);
-Radioopac, detectabil la raze Х;
-Аrе marcaje ре lungimea cateterului din
сm in сm pentru о pozitionare precisa;
-Are marcaje dimensiunelor in Gauge (G)

ре cateter; - {йrЬ risc de indoire la
manipultrri, duritatea cateterului sб asigure
о adminsitrare corecta а medicamentului
Йrtr trаumаrеа {esutului;
4. Aripioare moi de fiхаrе cateterului,
mobile Ei detagabile, pentfu о fiхаrе corecti
а cateterului ре suprafata pielii;
5. Dilatator - cu 1-2F mai mаrе decit
cateterul;
6.Ciptrcel cu valvД dc sigurantй саrе
protejeazб de embolie gazoasб sau
hemoragie in caz de deconectare
accidentalё а peTfuziei. 7. Seringa de 5 ml-
10m1 din 3 piese, latex free;

8. Cablu de сопесtаrе pentru pozitionarea
simultanй cu ajutorul E,CG (integrat in set) -

steril; 9. Toate accesoriile setului sterile,
de unica folosinta, incluse iп set,

2l 7.600,00

8

Lot 8 Sond6 (cateter)

uriпаri F-oley СН б (F)
doutr canale

Bucatб 200

l.Dimensiuni: СН б (F), lungimea 30-
35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-
5ml
2.Model: cu 2 (dou1) canale
3.Material: silicon, transparent,
4.Orifi cii amplasate lateral,
5,VArf atraumatic, drept, cilindric
6.Steril, radiopac.
7.Valva Luеr si Luеr - Lock tip seringa
8.АmЬаlаrе individuali

l8.000,00

9

Lot 9 Sondtr (cateter)
urinartr Fоlеу СН l0 (F)
dou1 canaIe

Bucatd 150

l.Dimensiuni: СН 10 (F), lungimea 30-
35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-
5ml
2.Model: cu 2 (dou6) canale
З,Маtеriаl : silicon, transparent,
4.Orificii amplasate lateral,
5.Vбrf atraumatic, drept, cilindric
6.Steril, radiopac.
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa
8.АmЬаlаrе individualб

9.000,00
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Lot l0 Sondi (cateter)
uriпаri Foley СН 24 (F) trei
canale

Bucattr 80

1,Dimensiuni: СН 24 (F), lungimea 40-
45сm, balon simetric rotund cu volumul 30-
5Oml
2.Model: cu trei canalе

3. Material: silicon
4.Orifi cii amplasate lateral,
5.VАrf atraumatic, drept, cilindric
6.Steril, rаdiорас
7,Valva Luer si Luеr - Lock tip seringa
8.АmЬаlаrе individualtr

5.600,00

1l

Lot 11 Sondй(cateter)
uriпаrtr Fоlеу СН 26 (F) trei
canale

Bucattr 20

1.Dimensiuni: CI] 26 (F), lungimea 40-
45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-

50ml
2.Model: cu trei canale
3.Material: silicon
4.Orifi cii amplasate lateral,
5.VАrf atraumatic, drept, cilinddc
6.Steril, radiopac
7.Valva Luеr si Luer - Lock tip seringa
8.Ambalare individuatб

1.400,00

12

Lot l2 Sondtr (cateter)
uriпаrй Fоlеу СН 8 (F)
doutr canale

Bucatб 200

1.Dimensiuni: СН 8 (F), lungimea 30-
35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-

5ml
2.Model: cu 2 (doutr) canale
3.Materia[: silicon, trапsраrепt,
4.Оrifi cii amplasate lateral,
5.Vбrf atraumatic, drept, citindric
6.Steril, radiopac.
7.Valva Lчеr si Luer - Lock tip seringa
8.АmЬаlаrе individualtr

14.000,00

lз

Lot l3 Tub pentru intubare
endotrahealй cu manjetй 3,5

Bucatб l0

Tub репtru intubare endotraheal[ cu
manjetб 3.5, material polivinilclorid,
transparent, tcrmoplastic, linie radiopaca,
R6-contrasta, termoplastic la 37С, baloneta
de presiune joasa, presiunea admisibila iп
manjeta: Pina la 25 mmНg, Маrсаj la
maxim 1 сm ре toata lrrngimea tubului,
sterilizare cu etilenoxid; conector саrе sa пu
se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
mobil pentru scaderea riscului de detubare
accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu
dispozitiv pentru umflаrеа balonasului cu
supapa, sa fie cat mai арrоаре de capatul
distal al sondei, sa aiba о fоrmа cilindrica si
о lungime cat mai mica pentru а scadea
riscul de microaspiratie, sa permita un
contact cat mai bun сu traheea, baloneta in
pozitia desumflatб sh nu formeze cute.
Steril

з90,00

I4

Lot 14 Tub pentru intubare
endotгahealЁ cu manjet1 4.5

Bucatб 40

Tub pentru intubare endotraheal1 cu
manjetE 4.5,material polivinilclorid,
transparent, termoplastic, linie radiopaca,
Rб-сопtrаstц termoplastic la 37С, baloneta
de presiune joasa, presiunea admisibila in
manjeta: Pina la 25 mmFlg, Marcaj la
maxim 1 cm ре toata lungimea tubului,
sterilizare cu etilenoxid; conectol,care sa пu
se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
mobil репtru scaderea riscului de dеtuЬаге
accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu
dispozitiv pentru umflаrеа balonasului cu
supapa, sa fie cat mai арrоаре de capatul
distal al sondei, sa aiba о forma cilindrica si
о lungime cat mai mica pentru а scadea
riscul de microaspiratie, sa регmitа un
contact cat mai bun cu traheea, baloneta in
pozilia desumflata sa nu formeze cute.
Steril

1.560,00
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Lot 15 Tub репtru intubare
endotraheal1 cu manjeti 5.0

Bucatй 65

Tub pentru intubare endotrahealё cu
manjetё 5.0, material polivinilclorid,
transpafent, termoplastic, linie radiopaca,

RO-contrasta, tcгmoplastic la 37С, baloncta

de presiunejoasa, presiunea admisibila in

manjeta: Pina la 25 mmНg, Маrсаj la
maxim 1 cm ре toata lungimea tubului,
sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu

se dgtaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
nrobil pentl,u scaderea riscului de detubare

acoidentala, sa prezinte balonas adiacent cu

dispozitiv pentrT umflаrеа balonasului cu

supapa, sa fie cat mai арrоаре de capatul
distal al sondei, sa aiba о forma cilindrica si

о lungime cat mai mica pentru а scadea
riscul de microaspiratie, sa permita uп
contact cat mai bun cu traheea, baloneta in
pozitia desumflata sa nu fоrmеzе cute.

Steri1

2.535,00

16

I.ot 16 Tub pentru intubatie
endotrahealб cu manjet1
5.5

Bucatб 20

Tub pentru intuba{ie епdоtrаhеаlй cu
manjetб 5.5 , material polivinilclorid,
transparent, termoplastic, linie radiopaca,
Rб-contrasta, teгmoplastic la 37С, baloneta
de presiune joasa, presiunea admisibila in

manieta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la
maxim l cln ре toata lungimea tubului,
sterilizare cu etilenoxid; сопосtоr care sa пu

se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
mobil репtru scaderea riscului de detubare
accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu
dispozitiv pentru umflarea balonasului cu
supapa, sa fie cat mai арrоаре de capatul
distal al sondei, sa aiba о forma cilindrica si

о lungime cat mai mica pentru а scadea
riscul de microaspiratie, sa permita un
contact cat mai Ьuп cu trаhееа, baloneta iп
pozi{ia desumflattr sб nu formeze cute.

Stегi1

780,00

|,7

Lot l 7 Tub pentru intubare
endotrahcalE cu manjeti 6.5

BucatI 80

Tub pentru intubare endotrahealб сu
manjettr 6.5, matorial polivinilclorid,
transparent, termoplastic, 1inie radiopaca,
Rt!-contrasta, termoplastic la 37С, baloneta
de presiunejoasa, presiunea admisibila in

manjeta: Pina la 25 mmНg, Маrсаj la
maxim 1 cm ре toata lungimea tubului,
sterilizare cu etilenoxid; conector саrе sa пu
se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
mobil репtru scaderea riscului de detubare

accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu
dispozitiv репtru umflarea balonasului cu
supapa, sa fie cat mai aproape de capatul
distal al sondei, sa aiba о forma cilindrica si
о lungime cat mai mica pentru а scadea
riscul de microaspiratie, sa реrmitа uп
contact cat mаi bun cu trаhееа, baloneta in
pozitia desumflat1 sб nu formeze cute.

Steril

3.120,00
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Lot 18 ТчЬ pentru infubare
endotrahealtr cu rnanjetб 7.0

Lot l9 Tub pentru intubare
endotraheali cu manjeti 7,5

I
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Lot 20 Tub pentru intubare
endotrahealй cu manjeti 8,0

Bucatб 200

Tub pentru iпtuЬаrе endotrahealб cu
mап.jеtй 7.0, material polivinilclorid,
transparent, termoplastic, linie radiopaca,

R0-contrasta, terrnoplastic la 37С, baloneta

de presiunejoasa, presiunea admisibila in

manieta: Pina la 25 mmHg, Маrсаj la
maxim 1 сm ре toata lungimea tubului,
sterilizare сu etilenoxid; сопосtоr care sa nu

se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
rnobil pentru scaderea riscului de dеtuЬаrе

accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu

dispozitiv pentru umflаrеа balonasului cu
supapa, sa fie cat mai арrоаре de capatul

distal al sondei, sa aiba о forma cilindrica si

о lungime cat mai mica pentru а scadea

riscul de microaspiratie, sa permita un

contact cat mai bun cu traheea, baloneta in
pozi{ia desumflati str nu fоrmеzе cute.

Steril

7.800,00

19 Bucattr 1 700

Tub pentru intubarc endotraheal1 cu
manjetй 7.5, material polivinilclorid,
trапsраrепt, termoplastic, linie radiopaca,
Rб-contrasta, termoplastic la 37С, baloneta
de presiune joasa, presiunea admisibila in

manjeta: Pina la 25 mmHg, Маrсаj la
mа.чim 1 сm ре toata lungimea tubului,
sterilizare cu etilenoxid] conector care sa nu

se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
mobil pentru scaderea riscului de detubare

accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu

dispozitiv pentrT umflаrеа balonasului cu

supapa, sa fie cat mai арrоаре de capatul

distal al sondei, sa aiba о forma cilindrica si

о lungime cat mai mica репtru а scadea

riscul de microaspiratie, sa реrmitа un

contact cat mai Ьuп сu traheea, baloneta in
pozilia desumflatb str nu formeze cute.

Steril

66.з00,00

Bucati 3500

Tub репtru intubare endotrahealtr сu
manjetl 8.0, material polivinilclorid,
trапsраrепt, terrnoplastic, linie radiopaca,
Rti-contrasta, termoplastic la 37С, baloneta
de presiune joasa, presiunea admisibila in

manjeta: Pina 1а 25 mmHg, Marcaj la
maxim 1 cm ре toata lungimea tubului,
sterilizare cu etilenoxid; conector care sa пu

se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
mobil репtrч sсаdеrеа riscului de detubare

ассidепtаlц sa prezinte balonas adiacent cu

dispozitiv pentru umflarea balonasului cu

supapa, sa fic cat mai арrоаре de capatul
distal al sondei, sa aiba о fоrmа cilindrica si
о lungime cat mai mica pentru а scadea
riscul de microaspiratie, sa permita un

contact cat mai Ьuп cu traheea, baloneta in
pozi{ia desumflati sб пu formeze cute.

Stеril

136.500,00
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Lot 21 Tub pentru intubare
endotrahealtr cu manjeti 8.5

Bucatб 4000

Tub репtru intubare епdоtrаhеаlй cu
manjetd 8. 5, material polivinilclorid,
trапsраrепt, termoplastic, linie radiopaca,
Ro-contrasta, termoplastic la 37С, baloneta

de presiune joasa, presiunea admisibila in

manieta: Pina ta 25 mmНg, Маrсаj 1а

maxim l сm ре toata lungimea tubului,
sterilizarc cu etilenoxid; conoctor саrе sa пu

se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
mobil репtru scaderea riscului de dеtuЬаrе
accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu
dispozitiv pentru umflarea balonasului cu

supapa, sa fie cat mai арrоаре de capatul
distal al sondei, sa aiba о fоrmа cilindrica si

о lungime cat mai mica репtru а scadea

riscul de microaspiratie, sa permita un
contact cat rTai Ьuп cu trаhееа, baloneta in
pozilia desumflatd si nu formeze cute.
Steril

156,000,00

22

Lot 22 Tub pentru intuba{ie
endotrahealй йri manieti
5.5

Bucati 45

Tub pentru intubalie endotrahealtr Йrй
nrani eti 5. 5, material polivinilclorid,
transparent, termoplastic, linie radiopaca,
Ro-contrasta, teгmoplastic la 37С, baloneta
de presiune joasa, presiunea admisibila in

manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la
maxim l сm ре toata lungimea. tubului,
sterilizarc cu etilenoxid; сопесtоr care sa пu

se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie
mobil pentru scaderea riscului de detubare
accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu
dispozitiv pentru umflarea balonasului cu
supapa, sa fie cat mai aproape de capatul
distat al sondei, sa aiba о fогtпа cilindrica si
о lungime cat mai mica репtru а scadea
riscul de microaspiratie, sa permita un

contact cat mai bun cu trahee4 baloneta iп
pozi{ia desumflati sД nu formeze cute.
Steril

1.755,00

ZJ

Lot 23 Салulе de рrеlечаrе
а tesutului compatibil cu
dispzoitivul aflat iп dоtаrе
Соrаzоr

Bucati 100

Сапulе de prelevare а tesutului compatibil
cu dispzoitivul aflat in dotare Соrаzоr: acul

1 8G/diametrul 1,20 mm qi lungimea 240
47.000,00

vаlоаrеа estimativй totalй б93.240,00

10. in cazul in саrе contractul este impf,r{it ре loturi чп ореrаtоr economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lotМ
2) Pentru mai multe loturiФ
3) Pentru toate loturileФ

11. Admiterea ýач interzicerea ofertelor alternative: пu se admite

12. Termenii qi condi{iile de livrare/prestare/executare solicita{i- 50% in tеrmеп do 15 zile de 1а

solicitare, а doua parte ramasб tn tеrmеп de 30 de zile de 1а solicitare ре parcursul anului 202З.

13. Теrmепul de valabilitate а contractului: зl.|2.202з

14. Contract de achizi{ie rezervat аtеliеrеlоr protejate sач сi acesta poate fi executat numai in
cadrul чпоr рrоgrаmе de angajare рrоtеjаtй (duрf, caz): nu

15. Prestarea ýerviciului este rezewatЙ unei anumite profesii in temeiul чпоr acte сu рutеrе de

lege sau al uпоr acte administrative (duрй caz): nu



16. Scurta descriere а criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici саrе pot

determina eliminarea acestora qi а criteriilor de selec{ie; пivеlul miпim (nivelurile minime)

al (ale) сеriп{еlоr eyentual impuse; ýе mепtiопеаzй informa{iile solicitate (DUAE,

drосumепtа
Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinfei

Mod de dеmопstrаrе а indeplinirii
criteriului/cerin{ei :

Nivelul minim/
Obligativitatea

1 DUAE

in mod obligatoriu sб fie completat
Fоrmulаrul standard al Documentului unic
de Achizilii European conform Ordinului
Ministerului Finan}elor nr.146 din
24.| l .2020, confirmat prin aplicarea
semnёturii electronice;
in cazul in саrе se ча prezenta uп alt
formula.r de DUAE decfft cel iпсйrсаt de
Autoritatea contractantй sau DUAE пч
va fi comnlet. oferta ча fi rеsрrцsf,.

Obligatoriu

2
Garanlia pentru oferta - in
valoare de 1% din suma
ofertei йrй ТvА

Garan{ia pentru оfеrtб prin transfer la contul
autoritatii contractante sau garantie рriп
scrisoaTe Ьапсаrё (conform anexei nr. 9 din
Documentafia de atribuire) - сопlirmаtе

рriп aplicare sеmпdturii electronice репtru
рlафrmа achizi|ii,md.
*Not6: in cazul in саrе se va depune

scrisoare de qarantie Ьапсаrй atunci in
termen de maxim 2 zile de la data

deschiderii se va prezenta originalul scrisorii
la sediul IMSP SCR..Timofei Моýпеаgа".
Vezi rechizitele la рсt Зб

Obligatoriu

J Specificafii tehnice
Сопfоrm anexei rlr.22 din Documentalia
standard - сопfirmаtй prin арliсаrеа
semnlturii electronice

Obligatoriu

4 Specifica|ii de рrе|

Conform anexei пr,2З din Documentalia
standard - confirmatй рriп aplicarea
semnйturii electronice

Obligatoriu

5 Сеrеrе de participare
Conform anexei nr. 7 din Documenta{ia
standard - сопfirmаtй prin aplicarea
semnlturii electTonice

Obligatoriu

6
Declarafie privind
valabilitatea ofertelor

Conform anexei nr. 8 din Documentafia
standard - сопfirmаtй prin aplicarea
semnЁturii electronice

Obligatoriu

Dосumеп rte suplimentare de calificare si selectie

7
Decizie de inregistrare/
Extras de inregistrare

Copie, emis de Agenlia Servicii Publice,

confirmat prin aplicarea semnйturii

electronice

Obligatoriu

8
Acte се atestё calitatea
produselor

1) Certificatele СЕ sau declara{ii de
conformitate, vor fi prezentate inclusiv сu
anexele corespunzёtoare, valabile - copii,
confirmate prin aplicarea semnЁturii
electronice;
2) Catalogul producf,torului / prospecte /

documente tehnice de сопfirmаrе а

specifica}iilor tehnice- copie, сопfirmаt1
prin aplicarea semnбturii electronice;

Obligatoriu
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3) Ofertantul щjdýдt!@а in
pagina catalogului sau din fiqa tehnic6,
produsul oferit qi textul care сопГtrmй

specificatia tehnicё а acestuia; (in cazul in
-I

саrе produsul ofertat nu va fi identificat iп
сЧlоg oferta va fi respinsй).

4) In oferti se va indica codul produsului
oferit qi pagina din catalog репtru а putea
fi identificat сопfоrm catalogului
prezentat.

9
Declaralie ре рrорriа
rйsрuпdеrе

Operatorul economic va prezenta о

declaralie prin care iEi аsumй ре рrорriа
rйsрuпdеrе obligativitatea са la livrare
produsele чоr fi inTegistrate la AMDM
(pentru produsele supuse obligatorii
inregistrarйrii)
*Nоtй in cazul in саrе deja sunt inregistrate
va prezenta lista numйrului de inregistrare in
specificatia tehnicй (vezi Docmentalia
standard precompletat1)

Obligatoriu

рrеzепtаrеа mоstrеlоr in tеrmеп de 5 zile de la solicitare

Теrmеп Ei modalitate de

achitare
Prin transfer, in termen de 45 zile, dupl livraTea fiесйrеi
partide cu prezentarea facturii;

nistеruluiFinаn{еlornr.145din24,lL.2020,indеcursde5ziledеlа
inqtiin{area rezultatelor ча trebui sй completa{i qi semna{i ,,DECLARATIA privind сопfirmаrеа

identitй{ii beneficiarilor efectivi qi пеiпсаdrаrеа acestora in situa{ia сопdаmпйrii репtru
participarea la activitf,{i ale unei organiza{ii sau gruрflri criminale, репtrч соruр{iе, fraudй qi/sau

spйlare de bani". un ехеmрlаr ча fi prezentat ачtоritй{ii contractante la adresa electronicй

achizitiipublicescr@gmail.com Sаu ре sчроrt de hirtie semnat iar чп ехеmрlаr va fi prezentat

Agen{iei Achizi{ii Publice.

17. Motivul rесurgеrii la рrосеdurа accelerati (in cazul licita{iei deschise, restrinse qi al
procedurii negociate), dчрй caz: Теrmепul de depunere а ofertelor va constitui 15 de zile iп

ile art. 47 а|iп. (6) din Lеqеа 131/2015 privind achizitiile

18. Tehnici qi instrumente specifice de atribuire (daci este cazul specifica{i dacf, se va utiliza
acordul_cadru, sistemul dinamic de achizi{ie sач licita{ia electronicй): nu se aplicЙ

19. Condi{ii speciale de саrе depinde indeplinirea contractului (indica}i dupб caz): Ofertantul

va prezenta, 1а tncheierea contractului, gaTantia de Ьчпй execu{ie а acestuia. Garan}ia de bunб

execu{ie а contractului va constitui 5% din valoarea totalё cu ТVА а contractului de achizifii
publice.

*Notd: iп cazul tп care se va dерuпе scrboare de garaп|ie Ьапсаrd аtuпсi tп tеrmеп de mаэсim 2

zile de la data sеmпйrii contractulai se vа рrеzепtа origiпalal scrisorii la sediul IMsp scR
,,Timofei Моsпеаgа",
с опfоrrп urmdtоаr elor date Ьапсаrе :

Вепфсiаrul pldlii: IMSP Spitalul Сliпiс RерuЬliсап ,,Tirпofei Моsпеаgа", muп.Сhisiпdu,

str.Testemi|aпu, 29
Dепutпirеа Вdпсii: ОТР ВАNК SA, Chisiпdu
Codul fiscal: 1 003600 1 50783



Сопtul de decoпtare: IВдN - МD57Мо2251дSV9б476607100
Codul Ьапсаr: MOBBMD22

20. criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic рrеl йrё ТvА
cu corespunderea cerinlelor solicitate" per lot

21. Factorii de ечаluаrе а ofertei celei mai avantajoase din punct de чеdеrе economic, рrесum
gi ponderile Iоr: nu se aplicё

22. Теrmепчl limitй de depunere/deschidere а ofertelor:

- рfiпi la: conform informatiei SIA RSAP (achizirii.md)
- ре: conform informatiei SIA RSAP (achizilii.md)

23. Дdrеsа la саrе trеЬчiе transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sаu cererile de participare vorJi depuse electroпic рriп iпtеrmеdiul SIД Лý,4Р

24. Теrmепul de valabilitate а ofertelor: 90 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achizitii.md)
Ofertele iпttrziate vor ft, respiпse.

2б. Реrsоапеlе autorizate si asiste la deschiderea оfеrtеlоr:
ofertaп|ii ýач rерrеzепtап|ii acestora аu dreptul sd participe la deschiderea ofertelor, сu
excep|ia cazmlai сiпd ofertele aufost depase рriп SIA uRSДР'.

27. Limba sau limbile in саrе trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: rоmбпб

28. Respectivul contract se rеfеrй la чп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fопduri ale
Uniunii Europene: nu se aplicб

29. Dепчmirеа qi adresa organismului competent de solu{ionare а contesta{iilor:
А g е п|iа N a|io п аld р е пt r а S о lu|io п ar е а С о пtе s t a|iilo r
Adresa: muп. Сhisiпйа, bd. $tеfап cel Mare si Sfапt пr,124 (et,4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 02 2-8 2 0 6 5 2, 0 2 2 8 20-6 5 7, coпtestatii@пsc.md

30. Data (datele) qi rеfеriп{а (referin{ele) publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Ечrорепе privind сопtrасtчl (contractele) la саrе se rеfеrё anunful respective (dacй este

cazul)
31. in cazul achizi{iilor periodiceo calendarul estimat репtrч publicarea anun{urilor viitoare:

пu se aplicб
32. Data publicirii anun{ului de inten{ie sau, duрf, caz, рrесizаrеа сЁ пч а fost publicat uп

astfel de апuп{: ВАР nr. 40 din 19.05.2023.

33. Data transmiterii spre publicare а апuп{чlui de participare: conform SIA RSAP

34. in саdrul procedurii de achizi{ie publicfl se va
Dепumirеа instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau пu
depunerea electronicб а оfеrtеlоr sau а ceIerilor de
participare

Se acceptб

sistemul de comenzi electronice
fасturаrеа electronic1 Se acceptd

olйtile electronice se ассерtй

35. Сопtrасtul iпtrй sub inciden{a Acordului privind achizi{iile guvernamentale al
Organiza{iei Mondiale а Соmеr{ului (пumаi in cazul anun{urilor transmise ýрrе publicare
in Jurnalul Oficial al Uniunii Ечrорепе): nu se aplicй

3б. Alte informa{ii rеlечапtе:

Rechizitele bancare pentru transferul garantiei: Gаrап|iа репtru ofertd рriп gara|ie Ьапсаrd sau trапфr
la сопtul autoritd|ii сопtrасtапtе, сопfоrm urmdtoarelor date Ьапсаrе:

Вепеfiсiаrul ptd|ii; IMSP Spitalul Сliпiс RерuЬliсап ,,Timofei Моsпеаgа", muп.Сhiqiпdu,

str.Testemi|aпu, 29

utiliza/



Dепumirеа Вdпсii; ОТР BANK SA, Сhisiпdu
Codul fiscal: l 003600 1 50783
Сопtul de dесопtаrе; IВдN - МD57Мо2251АSl/9647б607100
Codul Ьапсаr: MOBBMD22

*Notd; iп cazul tп care se va dерuпе scrisoare de gаrап|iе Ьапсаrd аtuпсi iп tеrmеп de mахim 2 zile de

la deschiderea procedurii, se va рrеzепtа origiпalul scrisorii la sediul /MSP лУСЛ ,,Timofei Моsпеаgа"

{iпrопtiо репtrп о{еtlй se ч-ч rtr|iпе iп с:а\ul. iп саrе:
tt) tt1seralorttl ac:otltllltil,: ratrag{| sчн rпorli|icd tфrlп dutrlй expirarea lcпtrcпultti da dерчпеrе а

о|еrtahr;
h) o.|'arlпriluI t:?stiglitor пtI ý(rllttleaz,й сопtrпс:tttl tle acltizi|ii puhlice;
с:) пu, sll dapltn,e gurчп|itt de hчп,й exe<:u|ie l,t <,:ttпlrпс:tu,lui lu1lti tlccalltureu o.|brtei.

Conducйtorul grupului de luсru: Alexandru Ferdohleb
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