
Anexa nr. 2 

la Documentația Standard aprobată prin  

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 
 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 

PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE 
 

privind Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor 

medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 

   

 prin procedura de achiziție: Licitație publica 

 

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate  

 

2. IDNO: 1016601000212 

 

 

3. Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2 

4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364 

 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md; 

www.capcs.md;  

 

 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 

de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție  

 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 

procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 

 

 

Cod CPV : 33100000-1

mailto:office@capcs.md
http://www.capcs.md/


 

Nr. 

Lot 
Denumire Lot Denumirea poziție 

Unitatea de  

măsură 
Cantitatea Descriere 

Valoarea 

estimată fără  

TVA 

1 

Bandaj (Fase) de 

tifon, 5m x 10cm, 

nesterila, densitatea 

min 32g/m2  

Bandaj (Fase) de 

tifon, 5m x 10cm, 

nesterila, densitatea 

min 32g/m2  

Bucată 521635 

Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, hidrofil, densitatea min. 32g/m2 (nu se 

va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) 

- Bumbac 100 %,  

- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere 

- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini 

Caracteristici fizico-mecanice: 

- lățime 10 cm 

- lungime 5 m 

- densitate minim 32 g/m2 

- legătura țesăturii=pânză 

- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă 

- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil 

- fabricat conform standartului   SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale 

sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi 

specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data 

sheet, altele.   

Pentru bunurile cu marcaj CE să fie ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE irii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului 

lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine,/sau HG 702 din 

11 iulie 2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de 

performanţă şi trimiterea la standardul EN (după caz) 

Pentru bunurile fără marcaj CE să fie ambalate și etichetate, cu indicarea denumirii 

și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data 

fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului să 

fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standarde  EN, 

GOST, altele . 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea autorității contractante, ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație 

internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și 

țării de origine pe ambalajul original al mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice.  În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice" 1,590,778.62 



2 

Bandaj (Fase) de 

tifon, 5m x 10cm, 

sterila, densitatea 

min. 32 g/m2  

Bandaj (Fase) de 

tifon, 5m x 10cm, 

sterila, densitatea 

min. 32 g/m2  

Bucată 58655 

"Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va 

lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității ) 

- Bumbac 100 %, 

- este rulata și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere 

- țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini 

Caracteristici fizico-mecanice: 

- lățime 10 cm 

- lungime 5 m 

- densitate minim 32 g/m2 

- legătura țesăturii=pânză 

- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă 

- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil 

- fabricat conform standartului   SM SR EN 14079:2003   sau alte standarde 

naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va 

regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, 

cataloage, data sheet, altele.   

Pentru bunurile cu marcaj CE să fie ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 

adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data 

fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 

702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate 

de performanţă şi trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea autorității contractante, ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație 

internațională)" cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și 

țării de origine pe ambalajul original al mostrei. 

Pentru bunurile fără marcaj CE să fie ambalate și etichetate, cu indicarea denumirii 

și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data 

fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului să 

fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standarde  EN, 

GOST, altele . 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 314,598.65 



3 

Bandaj (Fase) de 

tifon, 7m x 14cm, 

nesterila, densitatea 

min. 32 g/m2  

Bandaj (Fase) de 

tifon, 7m x 14cm, 

nesterila, densitatea 

min. 32 g/m2  

Bucată 830555 

Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2 (nu se 

va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității ) 

- Bumbac 100 %, 

- este rulata și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere 

- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini 

Caracteristici fizico-mecanice: 

- lățime 14 cm 

- lungime 7 m 

- densitate minim 32 g/m2 

- legătura țesăturii=pânză 

- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă 

- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil 

- fabricat conform standartului   SM SR EN 14079:2003   sau alte standarde 

naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va 

regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, 

cataloage, data sheet, altele.   

Pentru bunuri cu marcaj CE să fie ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 

adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data 

fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine sau HG 702 din 11 iulie 2018. 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz). 

 Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea autorității contractante, ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație 

internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și 

țării de origine pe ambalajul original al mostrei. 

Pentru bunurile fără marcaj CE să fie ambalate și etichetate, cu indicarea denumirii 

și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data 

fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului să 

fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standarde  EN, 

GOST, altele . 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 4,312,570.46 



4 

Bandaj (Fase) de 

tifon, 7m x 14cm, 

sterila, densitatea 

32 g/m2  

Bandaj (Fase) de 

tifon, 7m x 14cm, 

sterila, densitatea 

32 g/m2  

Bucată 87512 

Fașă/bandaj din tifon hidrofil,  7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2 (nu se va lua 

în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) 

- Bumbac 100 %, 

- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere 

- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini 

Caracteristici fizico-mecanice: 

- lățime 14 cm 

- lungime 7 m 

- densitate minim 32 g/m2 

- legătura țesăturii=pânză 

- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă 

- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil 

- fabricat conform standartului   SM SR EN 14079:2003   sau alte standarde 

naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va 

regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, 

cataloage, data sheet, altele.   

Pentru bunurile cu marcaj CE să fie ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 

adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data 

fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 

702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Pentru bunurile fără marcaj CE să fie ambalate și etichetate, cu indicarea denumirii 

și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data 

fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului să 

fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standarde  EN, 

GOST, altele . 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea autorității contractante, ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație 

internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și 

țării de origine pe ambalajul original al mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 690,292.03 



5 

Bandaj gipsat, 

10cm x 270cm, 

modelare pînă la 12 

min  

Bandaj gipsat, 

10cm x 270cm, 

modelare pînă la 12 

min  

Bucată 23116 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu 

minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părti) cu gips natural medical de calitate 

superioara (densitatea bandajului min.400g/m²) . Se remarca prin proprietati 

excelente de modelare si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita calitatii si rezistentei 

tesaturii impregnata cu gips medicinal precum si a puritatii fibrei de bumbac 

utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurand o fixare perfecta si 

corespunzatoare. Compozitia produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Gips 

medicinal impregnat in fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie in apa cu 

temperatura:  20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 12 

minute. Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, dupa care poate fi supusa cu 

grija sarcinii pH neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite trecerea razelor X. 

Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul 

produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 

sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă.* Toate specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă * 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe 

ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se 

va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 132,087.60 



6 

Bandaj gipsat, 

10cm x 270cm, 

modelare pînă la 3 

min  

Bandaj gipsat, 

10cm x 270cm, 

modelare pînă la 3 

min  

Bucată 31565 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu 

minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu gips natural medical de 

calitate superioara  (densitatea bandajului min.400g/m²). Se remarca prin 

proprietati excelente de modelare si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita calitatii si 

rezistentei tesaturii impregnata cu gips medicinal precum si a puritatii fibrei de 

bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurand o fixare perfecta si 

corespunzatoare. Compozitia produsului: Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips 

medicinal impregnat in fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie in apa  cu 

temperatura:  20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 

minute. Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, dupa care poate fi supusa cu 

grija sarcinii pH neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite trecerea razelor X. 

Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul 

produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 

sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. * Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila 

umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă 

se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 174,688.00 



7 

Bandaj gipsat, 

15cm x 270cm,  

modelare pînă la 12 

min  

Bandaj gipsat, 

15cm x 270cm,  

modelare pînă la 12 

min  

Bucată 41211 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu 

minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu gips natural medical de 

calitate superioara  (densitatea bandajului min.400g/m²). Se remarca prin 

proprietati excelente de modelare si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita calitatii si 

rezistentei tesaturii impregnata cu gips medicinal precum si a puritatii fibrei de 

bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurand o fixare perfecta si 

corespunzatoare. Compozitia produsului: Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips 

medicinal impregnat in fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie in apa cu 

temperatura:  20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 12 

minute. Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, dupa care poate fi supusa cu 

grija sarcinii pH neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite trecerea razelor X. 

Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul 

produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 

sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul 

EN.*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă.* Toate specificațiile sus-

menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate 

cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a 

participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 325,071.13 



8 

Bandaj gipsat, 

15cm x 270cm, 

modelare pînă la 3 

min  

Bandaj gipsat, 

15cm x 270cm, 

modelare pînă la 3 

min  

Bucată 55690 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu 

minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu gips natural medical de 

calitate superioara  (densitatea bandajului min.400g/m²). Se remarca prin 

proprietati excelente de modelare si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita calitatii si 

rezistentei tesaturii impregnata cu gips medicinal precum si a puritatii fibrei de 

bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurand o fixare perfecta si 

corespunzatoare. Compozitia produsului: Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips 

medicinal impregnat in fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie in apa cu 

temperatura:  20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 

minute. Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, dupa care poate fi supusa cu 

grija sarcinii pH neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite trecerea razelor X. 

Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul 

produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 

sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă.* Toate specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă * 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe 

ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se 

va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 443,431.74 



9 

Bandaj gipsat, 

20cm x 270cm,  

modelare pînă la 12 

min  

Bandaj gipsat, 

20cm x 270cm,  

modelare pînă la 12 

min  

Bucată 75219 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu 

minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu gips natural medical de 

calitate superioara  (densitatea bandajului min.400g/m²). Se remarca prin 

proprietati excelente de modelare si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita calitatii si 

rezistentei tesaturii impregnata cu gips medicinal precum si a puritatii fibrei de 

bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurand o fixare perfecta si 

corespunzatoare. Compozitia produsului: Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips 

medicinal impregnat in fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie in apa cu 

temperatura:  20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 12 

minute. Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, dupa care poate fi supusa cu 

grija sarcinii pH neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite trecerea razelor X. 

Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul 

produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 

sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă.* Toate specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă * 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe 

ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se 

va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 750,299.45 
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Bandaj gipsat, 

20cm x 270cm, 

modelare pînă la 3 

min  

Bandaj gipsat, 

20cm x 270cm, 

modelare pînă la 3 

min  

Bucată 51646 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu 

minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu gips natural medical de 

calitate superioara  (densitatea bandajului min.400g/m²). Se remarca prin 

proprietati excelente de modelare si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita calitatii si 

rezistentei tesaturii impregnata cu gips medicinal precum si a puritatii fibrei de 

bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurand o fixare perfecta si 

corespunzatoare. Compozitia produsului: Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips 

medicinal impregnat in fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie in apa cu 

temperatura:  20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 

minute. Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, dupa care poate fi supusa cu 

grija sarcinii pH neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite trecerea razelor X. 

Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul 

produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 

sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. * Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila 

umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă 

se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 519,652.76 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 6  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 6  

Pereche 37340 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

162,888.56 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 7  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 7  

Pereche 228560 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau  ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

997,048.97 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 7,5  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 7,5  

Pereche 578660 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

2,524,292.77 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 8  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 8  

Pereche 522460 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% 

din cel inițial.  

 

Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea si codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
2,279,131.10 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 8,5  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 8,5  

Pereche 183020 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau  ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

798,389.49 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 9  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, cu pudra, 

N 9  

Pereche 58045 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

253,210.13 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 6 

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 6 

Pereche 13770 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

63,816.25 



18 

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 7 

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 7 

Pereche 96990 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

449,494.45 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 7,5  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 7,5  

Pereche 313950 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

1,454,982.80 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 8  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 8  

Pereche 279650 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

1,296,021.47 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 8,5  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 8,5  

Pereche 95770 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

443,840.43 
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Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 9  

Manuşi 

chirurgicale, sterile, 

din latex, Fara 

pudra, N 9  

Pereche 26230 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

121,561.39 
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Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, cu pudră, 

Nesterile, L  

Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, cu pudră, 

Nesterile, L  

Bucată 1455000 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile, latex, cu pudră, 

Mărimea L  

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
1,048,292.58 
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Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, L  

Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, L  

Bucată 2605500 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile, latex, fără pudră, 

Mărimea L 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
2,362,683.03 
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Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, M  

Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, M  

Bucată 4713506 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile, latex, fără pudră, 

Mărimea M 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
4,274,235.52 
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Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, S  

Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, S  

Bucată 1020550 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile, latex, fără pudră, 

Mărimea S 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
925,440.86 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

latex cu pudră, 

Nesterile, S  

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

latex cu pudră, 

Nesterile, S  

Bucată 503520 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile, latex, cu pudră, 

Mărimea S  

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
362,774.08 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, L  

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, L  

Bucată 4721500 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră, 

Mărimea L 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
4,423,223.17 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, M  

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, M  

Bucată 6725300 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră, 

Mărimea M 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
6,300,434.78 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, S  

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, S  

Bucată 1243100 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră, 

Mărimea S 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
1,164,568.19 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, L  

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, L  

Bucată 281000 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile,vinil, cu pudră, 

Mărimea L  

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
237,488.86 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, M 

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, M 

Bucată 510200 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile,vinil, cu pudră, 

Mărimea M 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
421,046.57 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, S 

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, S 

Bucată 73000 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile,vinil, cu pudră, 

Mărimea S 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
65,054.93 
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Mănuşi pentru 

examinare,latex, 

netede, cu pudră, 

Nesterile, M  

Mănuşi pentru 

examinare,latex, 

netede, cu pudră, 

Nesterile, M  

Bucată 2189400 

Mănuşi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterile, latex, cu pudră, 

Mărimea M  

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
1,577,410.15 
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Seringa sterila cu 

ac nedetasabil, 

pentru insulina, ac 

≥29G  

Seringa sterila cu 

ac nedetasabil, 

pentru insulina, ac 

≥29G  

Bucată 749480 

Seringi sterile de unica folosință. 

- ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G ; 0.33 x (8-12mm) 

- volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale 

- formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc 

- confecționată etanș 

- ac hipoalergic, apirogen,                                                                                                                                                       

- produs latex free;                                                                                                                                                      

- ambalaj individual 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al 

mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 

739,199.98 
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Seringa, cu ac, 

10ml sau 12ml, 3 

compon, ac 

21Gx1½  

0,8x40mm, sterila  

Seringa, cu ac, 

10ml sau 12ml, 3 

compon, ac 

21Gx1½  

0,8x40mm, sterila  

Bucată 6075808 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                  

- capacitate de 10 ml sau 12 ml                                                                                                                                                                        

- ac 21Gx1½  0,8x40mm                                                                                                          

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparentă 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în 

timpul administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene                                                                                                                                                          

- produs latex free;     

- ambalate individual        

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al 

mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 5,982,687.35 
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Seringa, cu ac, 

10ml sau 12ml, 3 

compon, ac 

22Gx1½  

0,7x40mm, sterila  

Seringa, cu ac, 

10ml sau 12ml, 3 

compon, ac 

22Gx1½  

0,7x40mm, sterila  

Bucată 2202335 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                     

- capacitate de 10 ml sau 12 ml,                                                                                                                                                                        

- ac 22Gx1½  0,7x40mm                                                                                                             

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în 

timpul administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene                                                                                                                                                                     

- produs latex free;   

- ambalate individual       

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare  sau HG 702 din 11 iulie 2018. 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al 

mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 2,168,580.99 
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Seringa, cu ac, 

20ml sau 24ml, 3 

compon, ac 

20Gx1½  

0,9x40mm, sterila,  

Seringa, cu ac, 

20ml sau 24ml, 3 

compon, ac 

20Gx1½  

0,9x40mm, sterila,  

Bucată 1450873 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                    

- capacitate de 20 ml sau 24 ml,                                                                                                                                                                       

- ac 20Gx1½  0,9x40mm                                                                                                                

- conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în 

timpul administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene                                                                                                                                                                    

- produs latex free;                                                                                                                                                             

- Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; 

- ambalate individual       

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare  sau HG 702 din 11 iulie 2018. 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al 

mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 

2,329,606.59 
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Seringa, cu ac, 

20ml sau 24ml, 3 

compon, ac 

21Gx1½  

0,8x40mm, sterila,  

Seringa, cu ac, 

20ml sau 24ml, 3 

compon, ac 

21Gx1½  

0,8x40mm, sterila,  

Bucată 1366663 

Seringi sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                

- capacitate de 20 ml sau 24 ml,                                                                                                                                                                        

- ac 21Gx1½  0,8x40mm                                                                                                                   

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în 

timpul administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene                                                                                                                                                                             

- produs latex free;                                                                                                                                                             

- Amboul trebuie plasat EXCENTRIC 

- ambalate individual        

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea si codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al 

mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 2,194,394.09 
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Seringa, cu ac, 2ml 

sau 3ml,  3 

compon, ac 23Gx1, 

0,6x25mm, sterila  

Seringa, cu ac, 2ml 

sau 3ml,  3 

compon, ac 23Gx1, 

0,6x25mm, sterila  

Bucată 5047650 

Seringi sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                 

- capacitate de 2 ml sau 3 ml,                                                                                                                                                                     

- ac 23Gx1  0,6x25mm                                                                                                                  

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în 

timpul administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene                                                                                                                                                                 

- produs latex free; 

- ambalate individual      

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea si codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare  sau HG 702 din 11 iulie 2018. 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională). cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al 

mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 3,110,711.34 
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Seringa, cu ac, 2ml 

sau 3ml, 3 compon, 

ac 23Gx1¼  

0,6x30mm, sterila,  

Seringa, cu ac, 2ml 

sau 3ml, 3 compon, 

ac 23Gx1¼  

0,6x30mm, sterila,  

Bucată 3850070 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                   

- capacitate de 2 ml sau 3 ml,                                                                                                                                                                          

- ac 23Gx1¼  0,6x30mm                                                                                                                    

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip  

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în 

timpul administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene                                                                                                                                                                      

- produs latex free; 

- ambalate individual       

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea si codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare  sau HG 702 din 11 iulie 2018. 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al 

mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 
2,372,679.64 
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Seringa, cu ac, 5ml 

sau 6ml, 3 compon, 

ac 22Gx1¼  

0,7x30mm, sterila,  

Seringa, cu ac, 5ml 

sau 6ml, 3 compon, 

ac 22Gx1¼  

0,7x30mm, sterila,  

Bucată 7435875 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                

- capacitate de 5 ml sau 6 ml,                                                                                                                                                                       

- ac 22Gx1¼  0,7x30mm                                                                                                                     

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip  

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în 

timpul administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene                                                                                                                                                                                                

- produs latex free; 

- ambalate individual      

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al 

mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 5,042,632.57 
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Seringa, cu ac, 5ml 

sau 6ml, 3 compon, 

ac 22Gx1½  

0,7x40mm, sterila  

Seringa, cu ac, 5ml 

sau 6ml, 3 compon, 

ac 22Gx1½  

0,7x40mm, sterila  

Bucată 4873863 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                               

- capacitate de 5 ml sau 6 ml,                                                                                                                                                                         

- ac 22Gx1½  0,7x40mm                                                                                                                     

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip  

- transparentă 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în 

timpul administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene                                                                                                                                                             

- produs latex free; 

- ambalate individual      

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea si codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare  sau HG 702 din 11 iulie 2018. 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al 

mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 
3,305,206.22 
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Sisteme de perfuzie 

a solutiilor cu ac 

metalic, L-tub-

150cm  

Sisteme de perfuzie 

a solutiilor cu ac 

metalic, L-tub-

150cm  

Bucată 3096297 

Sistem/set de perfuzie 

Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril.  

- tub flexibil din PVC  pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după 

îndoire, pe care este montată camera de numărat picături cu filtru care nu permite 

trecerea impurităților; 

- cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din (1.0+-0.1) g 

de apă distilată la temperatura (20+-2)°C; 

- clema cu rola pentru reglarea debitului;  

- manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a 

medicamentelor; 

- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip 

- lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm 

- acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2,  

apirogen, netoxic,  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare  sau HG 702 din 11 iulie 2018. 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
17,094,311.70 
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Sisteme de perfuzie 

a solutiilor cu ac 

metalic, L-tub-

150cm (fără 

manson) 

Sisteme de perfuzie 

a solutiilor cu ac 

metalic, L-tub-

150cm (fără 

manson) 

Bucată 558577 

Sistem/set de perfuzie 

Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril.  

- tub flexibil din PVC  pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după 

îndoire, pe care este montată camera de numărat picături cu filtru care nu permite 

trecerea impurităților; 

- cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din (1.0+-0.1) g 

de apă distilată la temperatura (20+-2)°C; 

- clema cu rola pentru reglarea debitului;  

- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip 

- lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm 

- acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2,  

apirogen, netoxic,  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare  sau HG 702 din 11 iulie 2018. 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 

994,538.90 
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Sisteme de 

transfuzie a 

sîngelui, cu ac 

polimer  

Sisteme de 

transfuzie a 

sîngelui, cu ac 

polimer  

Bucată 276148 

Sistem/set de transfuzie 

Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril.  

- tub flexibil din PVC  pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după 

îndoire, pe care este montată camera de numărat picături cu filtru care nu permite 

trecerea impurităților; 

- cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din (1.0+-0.1)g de 

apă distilată la temperatura (20+-2)°C; 

- clema cu rola pentru reglarea debitului;  

- manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a 

medicamentelor; 

- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip,  

- lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm 

- acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1 1/2,  

apirogen, netoxic,  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/ sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
1,327,974.82 
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Tifon medical 

nesteril, 90 cm, 

densitatea min. 32 

g/m2  

Tifon medical 

nesteril, 90 cm, 

densitatea min. 32 

g/m2  

Metru 2056280 

Tifon medical,  nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul 

eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) 

- Bumbac 100 %, 

- este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere 

- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini 

Caracteristici fizico-mecanice: 

- lățime 90cm ±1.5cm 

- densitate minimă 32 g/m2  

- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 10 sec. 

- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil 

- fabricat conform standartului   SM SR EN 14079:2003   sau alte standarde 

naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va 

regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, 

cataloage, data sheet, altele.   

Pentru bunurile cu marcaj CE să fie ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 

adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data 

fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN (după caz) 

Pentru bunurile fără marcaj CE să fie ambalate și etichetate, cu indicarea denumirii 

și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data 

fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului să 

fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standarde  EN, 

GOST, altele . 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea autorității contractnte, ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație 

internațională). cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și 

țării de origine pe ambalajul original al mostrei. 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice" 9,365,807.06 
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Vată medicală 

nesterilă, 100g  

Vată medicală 

nesterilă, 100g  
Bucată 133844 

Vata hidrofilă de uz medical 

- componența: bumbac 100% 

- caracteristici: bine cadrat, consitență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care 

formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, 

fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie 

sub 10sec. 

Ambalaj individual, masa 100gr.      

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
1,028,539.91 
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Vată medicală, 

nesterilă, 250g  

Vată medicală, 

nesterilă, 250g  
Bucată 32023 

Vata hidrofilă de uz medical 

- componența: bumbac 100% 

- caracteristici: bine cadrat, consitență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care 

formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, 

fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie 

sub 10sec. 

Ambalaj individual, masa 250gr.                                                                                                                            

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice " 
534,868.78 
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Vată medicală, 

nesterilă, 70g  

Vată medicală, 

nesterilă, 70g  
Bucată 91289 

Vata hidrofilă de uz medical 

- componența: bumbac 100% 

- caracteristici: bine cadrat, consitență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care 

formează fîșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, 

fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie 

sub 10sec. 

Ambalaj individual, masa 70gr.                                                                                                                            

 

Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea si codul 

produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 

origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe 

ambalaj în una din limbile de circulație internațională) 

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 

pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale avizat cu ştampila umedă. 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator,  

produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care 

produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina 

de descriere a produsului în formularul Specificației Tehnice. 
456,158.77 

 Totat:          101,308,699.69 

 

 



 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 

selecta): 

1) Pentru mai multe loturi; 

 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație 

Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023: 

a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei 

moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; 

b)  În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, 

livrarea se va realiza: 

- la fiecare 2 luni, în proporție de  a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 

28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 

31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 

40% din cantitatea totală contractată  - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a 

Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform 

necesităților reale ale beneficiarului. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023 

 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 

unor programe de angajare protejată (după caz): nu 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 

administrative (după caz):  nu se aplică  

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al 

(ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):  

 

16. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în 

SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate 

constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice) 
Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și 

de selecție 

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Obligati

vitatea 

1 Cererea de 

participare  

original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către 

administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al 

persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în 

cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează 

actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 

DA 

2 Specificația tehnică Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către 

administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al 

persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în 

cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează 

actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 

DA 

3 Specificația de preț Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către 

administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al 

persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în 

cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează 

actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 

DA 



4 DUAE original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către 

administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al 

persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în 

cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează 

actul/ documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt 

formular de DUAE decît cel atașat la procedură sau completat 

neconform constituie temei de descalificare a operatorilor 

economici. 

DA 

5 Garanţia pentru 

ofertă 

-  1 % din valoarea ofertei fără TVA.  

-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original 

conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 

120 zile, - de: 1 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată 

olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS 

după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. 

- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, 

operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de 

către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a 

ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de 

către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de 

Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât 

și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se 

anexează actul/documentul de împuternicire; 

DA 

6 Declaraţie privind 

valabilitatea ofertei 

(120 de zile) 

- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către 

administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al 

persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în 

cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează 

actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 

DA 

Cerințe de calificare obligatorii 

7 Certificat de atribuire 

a contului bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont – confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în 

Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către 

persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii 

persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; 

DA 

8 Dovada înregistrării 

persoanei juridice, în 

conformitate cu 

prevederile legale din 

ţara în care ofertantul 

este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul 

de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor 

economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul 

economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care 

dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de 

vedere professional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul 

Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana 

împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  

la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; 

DA 

9 Certificat privind 

lipsa sau existenţa 

restanţelor faţă de 

bugetul public 

naţional 

eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - 

conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii 

Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei 

indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de 

către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau 

împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de 

împuternicire; 

DA 



10 Dovada 

înregistrării  în 

Registru de Stat al 

Dispozitivelor 

Medicale 

Se va prezenta numărul de înregistrare din Registru de Stat al 

Dispozitivelor Medicale - Original confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în 

Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către 

persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii 

persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; 

DA 

11 Declarație de la 

ofertant 

cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) 

va constitui cel puțin 60% pentru dispozitivele medicale cu 

termen de valabilitate total mai mare de 2 ani și de cel puțin 

80% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate 

total mai mic de 2 ani (inclusiv) - Original - confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei 

indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de 

către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau 

împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de 

împuternicire,   

DA 

12 Prezentarea 

mostrelor 

 

Mostrele  vor fi prezentate în termen de 5 zile de la deschiderea 

ofertelor în sistemul electronic, într-o  cutie pe care se va indica 

denumirea  ореrаtоrul economic și numărul procedurii de achiziție 

pubică. Se va prezenta  lista mostrelor  incluse în cutie și numărul 

de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Ре fiecare  produs 

în parte va fi indicat numărul  lotului și denumirea  operatorului 

economic.  
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018. 

Notă: Mostrele prezentate înainte de termenul-limită de deschidere 

a ofertelor sau prezentate cu întârziere (după 5 zile)  nu vor fi 

acceptate, iar neprezentarea mostrelor va constitui temei de 

descalificare a ofertei. 

DA 

13 Declarația privind 

confirmarea 

beneficiarilor efectivi  

Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și 

neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de baniSe va prezenta de către ofertantul 

desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării 

rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității 

contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform 

modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 

145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul 

companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor 

juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării 

sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează 

actul/documentul de împuternicire. 

DA 

14 Notă Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  

în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru 

loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. 

DA 

15 Notă In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica 

obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tututor accesoriilor, 

pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului 

prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă. 

DA 

 

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA.: 

Transfer la contul instituției 

Beneficiar:      MF-TT Chisinau-bugetul de stat 

                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

Cod fiscal: 1016601000212 



Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA 

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat 

Codul bancii: TREZMD2X.  

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din 

______. 

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către 

bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei  

sau  

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta 

urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după 

deschiderea ofertelor în termen de până la 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare 

trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.  

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului. 

Transfer la contul instituției 

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat 

                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

Cod fiscal: 1016601000212 

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA 

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat 

Codul bancii: TREZMD2X.  

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție 

publică nr. _____din ______. 

sau 

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.  

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de  31.01.2024 (valabilitatea contractului va 

fi pînă la 31.12.2023). 

 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii 

negociate), nu se aplică. 

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-

cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu se aplică. 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică 

22. Ofertele se prezintă: în lei. 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.   

24. Modalitatea evaluării ofertelor:  per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor. 

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: nu se aplică 

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- conform SIA RSAP MTender 

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile 

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.  



31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 

cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat. 

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene: nu 

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se 

va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender). 

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul 

III -IV 2022. 

37. Data publicării anunțului de intenție: S-a trasmis spre publicare la BAP la data de  19.07.2022 

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 21.07.2022 

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se va utiliza 

Sistemul de comenzi electronice - 

Facturarea electronică Se va utiliza 

Plățile electronice Se va utiliza 

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 

Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene): da_____________________________________ 

(se specifică da sau nu) 

 

 

/ Conducătorul grupului de lucru:       semnat electronic                              Gheorghe GORCEAG 
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