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Amylo D-DAC.Lq 
Set de reagenţi pentru determinarea amilazei  

prin metoda cinetică cu substrat GALG2-CNP  

SF 15796482-003:2019 

Instrucțiunea de utilizare 
Numai pentru diagnosticare  «in vitro»             A se păstra la   2-80С 

 

  Cod № Componente № de înregistrare RM 

2019A30 R 2x15 ml DM000511968 

2019A100 R 5x20 ml DM000511969 

2019A120 R 2x60 ml DM000511970 

2019A500 R 5x100 ml DM000511971 

2019A600 R 3x200 ml DM000511972 
 

DESTINAŢIA 

Setul este destinat pentru determinarea cantitativă a amilazei în ser şi urină.  
 

PRINCIPIUL METODEI 

Аmilaza catalizează hidroliza 2-clor-4-nitrofenil--galactozilmaltozidei (GALG2-

CNP) formînd  2-clor-4-nitrofenol (CNP). 

Intensitatea culorii CNP, măsurată la 405 (10) nm, este proporţională 

activităţii amilazei. 

GALG2-CNP  
Amylase

 CNP + GALG2 
 

CARACTERISTICI  DIAGNOSTICE 

-Аmilaza catalizează hidroliza legăturii -1,4- din molecula  de -D-glucoză 

formînd decstran, maltoză şi molecule de glucoză.   

-Аmilază se produce în porţiunea exocrină a pancreasului (tip-Р) şi glandele 

salivare (tip-S), se  depistează şi în alte țesuturi a organismului. Aprecierea 
activităţii -amilazei în ser şi urină se foloseşte  pentru diagnosticarea bolilor 

pancreasului. 

În cazul pancreatitelor acute şi cronice activitatea -Аmilazei este mai înaltă. 

Totodată, hiperamilazemia poate fi provocată de insuficienţă renală, boli acute 

în  cavitatea abdominală, tumoarea plămînilor şi ovarelor, patologii ale 

glandelor salivare, macro- amilozemie, cetaacitoză, boli ale căilor de secreţie 
biliară, traumatism cerebral, alcoolism cronic şi administrarea opiaceelor4,5. 

Diminuarea activităţii -amilazei indică insuficienţa exogenă a pancreasului în 

cazul atrofiei ţesutului acinar şi fibrozei organelor la bolnavii, care suferă o 

perioadă mai îndelungată de aceste maladii. 
Diagnosticul clinic se va stabili  în baza integrării datelor clinice şi de laborator. 
 

СOMPONENŢA SETULUI  
Reagent рН 6,00 

GALG2-CNP 

Аcetat de calciu 

Clorură de sodiu 

Tampon 

Conservant 

4,55 mmol/l 

5 mmol/l 

51,5 mmol/l 

50 mmol/l 

 
 

PĂSTRARAEA  ŞI  STABILITATEA REAGENŢILOR 

Reagenţii  sunt stabili la 2-80C pînă la data indicată pe etichetă. 
Semne de deteriorare: prezenţa particulelor în suspensie, turbiditate,   

absorbţia Reagentului peste 0,50 la 405 (10) nm  (cuva 1 cm). 
 

PROBE 

Ser fără semne de hemoliză, urină.  

Аmilaza este stabilă în ser şi urină la 2-80С 24 ore. 
 

VALORI  DE REFERINŢĂ 

Ser: 15-100 U/l.       Urină: ≤ 400 U/I 

Aceste valori sunt orientative. Se recomandă  stabilirea diapazonului de 
referinţă în laboratorul dat 
 

CONTROLUL CALITĂŢII 
Pentru controlul mersului reacţiei şi a procedurii de măsurare se recomandă de 

folosit seruri de control normale şi patologice. 

Se recomandă stabilirea sistemului intern de control în fiecare laborator. 
 

ECHIPAMENT ADIȚIONAL 

Аnalizor, spectrofotometru sau fotometru cu termostat 370С, cu filtrul 405 

(±10) nm. Dozatoare 10 l şi 600 l. 
 

PRECAUŢII 

Setul  este destinat numai pentru diagnosticare in vitro 
Probele pacienţilor vor fi considerate ca material potenţial contagios şi se vor 

prelucra analogic celor contagioase 
 

PREPARAREA REAGENŢILOR DE LUCRU 

Reagentul este gata pentru utilizare. 
 

METODA DE LUCRU 

Мetoda:                                           cinetică (crescând) 

Lungimea de undă:                           405 (10) nm 

Temperatura:                                   370С 

Instalarea zero:                                după apă distilată 
 

1.  Reagentul şi fotometrul se vor încălzi pînă la temperatura reacţiei (37оС). 

2. Se va pipeta în cuvă:  

Reagent 600 l 

Proba 10 l 

 NB: Volumul reagentului şi probei poate fi schimbat proporţional conform 

volumului de lucru a cuvei analizorului folosit. 

3. Se va amesteca bine şi se va incuba 1 minut la 37оС. 
4. Se va măsura absorbţia iniţială contra apei distilate, apoi se va măsura 

absorbţia în intervale de 30 secunde pe parcursul a 2 minute. 

5. Se va calcula diferenţa dintre absorbţiile consecutive şi diferenţa medie a 

absorbţiei pe 1 minut (А/min). 
 

CALCULE 
Аctivitatea amilazei în probă (U/l) se va determina prin formula: 

ΔА/minPr 
х СSt = СPr 

ΔА/minSt 

 

 

 

 

Calcul după factor: 
Аctivitatea (U/l) = А/minPr х 4677 

 

CARACTERISTICI METROLOGICE 

Limita sensibilităţii: 0,001 ΔА/min = 4,325 U/l. 

Limita liniarităţii: 0,694 ΔА/min =3000 U/l. 

Reproductibilitatea în limitele perioadei: 

Сoncentraţia medie  CV*  n* 

77 U/l 1,45% 20 
194 U/l 1,15% 20 

Reproductibilitatea de la perioadă la perioadă: 

Сoncentraţia medie CV*  n* 

77 U/l 1,39% 20 

194 U/l 1,50% 20 

* CV–coeficientul de variaţie; n–numărul de determinări. 

Precizie: Rezultatele obţinute  la folosirea reagenţilor respectivi nu au 

demonstrat diferenţe sistematice în comparaţie cu alţi reagenţi comerciali. 

Rezultatele obţinute prin testarea 15 de probe au fost următoarele: 

Coeficientul de corelaţie (r): 0,99048. 
Interferenţe: Bilirubuna pînă la 0,7 mmol/l (40 mg/dl), lipide pînă la 10 g/l, 
hemoglobina pînă la 2,5 g/l,  glucoza pînă la 20 g/l și acidul ascorbic pînă la 1,7 

mmol/l (30 mg/dl) nu influenţează rezultatul. Se va ţine cont de posibila 

interferenţă medicamentoasă cît şi a altor substanţe5,6. 

Aceste caracteristici metrologice  au fost obţinute la utilizarea analizorului. 

Rezultatele pot varia în dependenţă de echipamentul utilizat sau procedura de 
determinare. 
 

NOTE 
Agenţii chelatori pot influenţa rezultatul. 

Reagentul conţine calciu care poate precipita fibrinogenul din plasmă. 
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PARAMETRII DE BAZĂ DE PROGRAMARE  

PENTRU ANALIZOARELE BIOCHIMICE 

Tipul analizorului Oricare 

Metoda de măsurare Cinetică 

Lungimea de undă, nm 405 

Măsurare contra apă distilată 

Temperatura reacţiei 37˚С 

Unitatea de măsurare U/l 

Numărul de cifre după virgulă  0 

Schimbarea  densităţii optice creşte 

Factor 4677 

Raportul reagent/probă (µl/ µl) 60:1 

Numărul de măsurări, nu mai puţin de 3 

Timp de preincubare, s 60 

Durata reacţiei, s 120 

Limita maximă de absorbţie a reactivului contra apei, А 0,50 

Limita minimă de absorbţie a reactivului contra  apei, А 0 

Limita absorbţiei maximale ∆Е/min, А 0,694 

Limite de liniaritate, U/l 4,32-3000 

Maxima valorilor normale, U/l 400 

Minima valorilor normale , U/l 15 
 

Simboluri marcate pe ambalajul consumatorului  EN 15223-1:2012 

 

              -  destinat pentru diagnosticarea «in vitro» 

 
              - numărul de catalog al produsului 

 

              - numărul seriei 

 

        - data producerii 

         - data expirării 

      - numărul de teste 
 

            -  înainte de utilizare se va citi instrucţia 

 
            - intervalul temperaturii de păstrare a setului 
 

        - denumirea producătorului setului 

- reprezentant autorizat în UE: Qarad EC-REP BV, Pas 257, 2440 
Geel, Belgia 
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