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	LOTUL 7 – Reagenţi pentru determinarea grupelor sanguine şi factorului Rezus

	1.
	Ţoliclon anti-A
	CE
	
	Lichid stabil gata pentru folosire
	Sânge venos, capilar
	Valabilitatea 2 ani
	Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător)
Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător)
	Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml
	 400 ml

	2.
	Ţoliclon anti-B
	CE
	
	Lichid stabil gata pentru folosire
	Sânge venos, capilar
	Valabilitatea 2 ani
	
	Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml
	400 ml

	3.
	Ţoliclon anti-AB
	CE
	
	Lichid stabil gata pentru folosire
	Sânge venos, capilar
	Valabilitatea 2 ani
	
	Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml
	50 ml

	4.
	Ţoliclon anti-D Ig G / Anti-D super
	CE
	
	Lichid stabil gata pentru folosire
	Sânge venos, capilar
	Valabilitatea 2 ani
	
	Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml
	400 ml
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