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                                                                                                                                                                                                                               Anexa nr.22 

la Documentația standart nr.115 

din 15.09.2021 

Specificaţii tehnice  
 

Numărul procedurii de achiziție : 21191200/ ocds-b3wdp1-MD-1711122628093 din 14.04.2024 

Obiectul achiziției: Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice 

(IMSP) pentru anul 2024 (repetat) 

 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor  

Denumirea 

modelului 

bunului/servi

ciului 

Ţara 

de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă de către 

ofertant 

 

Standarde de 

referinţă/Num

ăr de 

înregistrare 

AMDM 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

Lotul 12 Gel 

ultrasonografie 

(ecografie), 1000 ml 

Wancare       

KAF G31 

 

Turcia 

KAF GRUP 

SAĞ. HİZM. 

İNŞ. SAN. VE 

TİC. LTD. 

ŞTİ. 

1.volum: 1000 ml  

2.PH 5.5 - 7;  

3.transparent, incolor, inodor (fără miros)  

4.să nu conțină:formaldehidă, stabilizatori, 

substanțe uleioase,săruri  

5.hidrosolubil 

6. Flacon transparent sau semitransparent, se 

permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 

7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea 

gelului 

8. Flacon reutilizabil 

9. Flacon cu dozator mecanic sau cu 

posibilitatea de dozare manuală prin 

apăsarea flaconului 

1.volum: 1000 ml 

2.PH 5.5 - 7;  

3.transparent, incolor, inodor (fără miros)  

4.nu conține:formaldehidă, stabilizatori, substanțe 

uleioase,săruri  

5.hidrosolubil 

6. Flacon transparent sau semitransparent, 

permite utilizatorului sa vada cit gel a ramas 

7. Are capac pentru a preveni uscarea gelului 

8. Flacon reutilizabil 

9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de 

dozare manuală prin apăsarea flaconului. 

Oferă o imagine mai bună a undelor ultrasunete de pe 

ecran, prevenind interferentele cauzate de fluxul de aer 

intre piele si capul dispozitivului. 

LABORATOR TESTAT SUPLIMENTAR !! 

-densitate si vâscozitate crescute, datorită cărora gelul 

CE/ISO 

DM000368048 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1711122628093
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nu curge, 

-nu conține formaldehidă și sare, este hipoalergenic și 

non-iritant, prin urmare este sigur și nu provoacă 

alergii, 

-datorită structurii si densității corespunzatoare, oferă o 

conducere mai bună a undelor în diagnosticare cu 

ultrasunete , 

-pe bază de apă, care nu pătează și ușor de curațat. 

Compoziție: apă deionizată,carbomer,trietanolamina, 

monopropilena, glicol, alcool benzilic, 

metilcloroizotiazolinona 

Condiții de depozitare: Vă rugăm să păstrați la 

temperaturi sub 35°C, ferit de soare direct, depozitați 

într-un loc răcoros și uscat. 

TECHNICAL DATA SHEET 

Lotul 26 Pungi sterilizare 

articolelor medicale 

100 cm x 100 m 

4AGR100100 

 
Turcia 

Dört-A Tıp 

Malzemeleri 

San.İth.Ihr.Tic.Lt

d.Sti. 

Hartie pentru impachetarea articolelor 

medicale 100 cm x 100 m 

TECHNICAL DATA SHEET  

Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni  100mm x 100 m. 

• Hârtia medicală oferă siguranță maximă. 

• Pentru ambalaje groase de dispozitive medicale. 

• Toate amprentele sunt situate în afara zonei de 

ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului de 

cerneală către produs. 

• Filmul transparent, multistrat de copolimer permite o 

identificare ușoară. 

• Film armat pentru a evita ruperea in timpul 

deschiderii. 

• Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală 

de 60 gsm sau 70 gsm. 

• Indicatori care sunt pe bază de apă, netoxici și dau 

rezultate precise pentru abur, gaz EO și formaldehidă 

(FO) 

• Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare 

vizibile. 

• Deschidere curată fără fibre. 

• Toate materialele respectă standardele internaționale. 

• Direcția de deschidere marcată. 

• Conformitate cu EN 868-5 

• Rolele cu gusset au un volum de umplere crescut și 

CE/ISO 

DM000392497 
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pot păstra o cantitate mai mare de volum în comparație 

cu rolele plate. 
 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Boris Granaci    În calitate de:  Director General 

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL    

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71       

Tel/Fax: +373 22 52-30-90         

Email: medglobalfarm@gmail.com           

Site: www.medglobalfarm.md  

http://www.medglobalfarm.md/
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