
Cer7bst
BIOTEC

PRODUCTO/ PRODUCT:

CERTIFICADO DE ANALISIS

CERTI F I CATE O F AN ALYSIS

Clostridium difficile ontigen GDH Test

LOTE/LOT:

FECHA DE CADUCID AD I EXPIRY DATE:

FECHA DE FABRICACION/DATE OF MANUFACTURE

GD-076

2023-02
2021-02

CONDICIONES DELTEST/

TEfCONDITIONS:

RESULTADOS DEL TEST DE FUNCIONALIDAD:

FU NCTI O NALITY T EST R ES U LTS :

Definidas en las hojas de lnstrucciones de uso/
As defined in the lnstructions for use booklet

1. PRUEBA DE SENSIBILID ADI SENSITIVITY ilEST,

Diluciones a partir de un patr6n/ Dilutions from standord.

APTO/APPROVED: NO APTO/ NOTAPPROVED:

2. pRUEBA DE ESPECTFTCTD ADISPECIFICITY TEST.

Materiales preparados en el tamp6n del producto. Lote/
Moteriols prepared in product buffer. Lot :

APTO/APPROVED:

RESULTADO DEL ACON DICIONAM I ENTO/

RESULT:

APTO/APPROVED: NOAPTO/ NOTAPPROVED:

lnterpretaci6n visual a losl-rfl minutos/
Visual interpretotion ot I I minutes

GD-076

NO APTO/ NOTAPPROVED:

Referencia/
Cotologue reference:

GD820001VC

r NFORMACTON ADTCTONAL/

OTHER INFORMATION:

RESULTADO DEL CONTROL DE CALIDAD/

QUALffT CONTROL RESULT:

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR IN VITRO USE ONLY.

Fecha del Certificado/Dote of Certificate: 261 031 202L FirmadolSigned:

,6.*;}"rtt il_ 
{t__ [*r/

Cristina Jim6nez Responsable de Control de

Calidadl Quqlity Control Monoger

@
ftl€D
150 1 3485

Pol. lndustrial Rio Giillego ll, Calle J, Ne 1,

50840, San Mateo de Gdllego,

Zaragoza (SPAIN)

Tel. +34 976520354
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