
EN   INTRAOCULAR LENS
DESCRIPTION: 
The Synthesis intraocular lens (IOL) is a single-piece 
ultraviolet (UV) absorbing posterior chamber IOL developed 
to replace the natural crystalline lens in pseudophakic adult 
patients. The Synthesis IOL has aspheric optics designed to 
be free of spherical aberration. The preloaded intraocular 
Synthesis lens is supplied with an Accuject Pro Delivery 
System to provide a sterile, controlled and touch-free 
method of delivery of the lens into the ocular bag. The Preloaded 
Synthesis IOL is supplied in 2 different models – Models SIP or SIPY. 
See label on the cardboard box for type of the lens.

PHYSICAL CHARACTERISTICS: 

Lens / Haptic 
Material

Model SIP: Foldable hydrophilic acrylic 
copolymer containing a UV absorber. 
Model SIPY: Foldable hydrophilic acrylic 
copolymer containing a UV absorber and a 
blue light filtering chromophore. 

Material 
Characteristics

Index of Refraction when wet at 20°C: 1.460
Index of Refraction when in the eye at 35°C: 
1.459

Spectral 
Transmittance

Model SIP: 10% transmittance at 365 
nanometers for +20.0 diopter IOL. 
Model SIPY: 10% transmittance at 374 
nanometers for +20.0 diopter IOL. 
See FIG.7 with chart’s X-value = Wavelength 
(nm) and Y-value = % Transmittance

Optic Type Aspheric aberration free

Powers 0.0 to +30.0 Diopters (0.0 to +10.0 in 1.0 
Diopter increments, +10.0 to +30.0 in 0.5 
Diopter increments)

Dimensions Body Diameter: 6.0 mm; Overall Diameter: 
10.5 mm to 11 mm across the diopter range; 
Haptic Angle: 0°

Lens Orientation The anterior side of the lens is facing up 
towards the anterior side of the eye.  
As illustrated in FIG.6, when the orientation 
features are top right (A) and bottom left 
(B), you are facing the anterior side of the 
lens.

INDICATIONS: 
The Synthesis posterior chamber lens is indicated for primary 
implantation for the visual correction of aphakia in adult 
patients. The lens is designed for implantation in the capsular 
bag.  

CONTRA-INDICATIONS AND WARNINGS: 
Physicians considering lens implantation in any of the following 
circumstances (but not limited to) must weigh the potential risk/
benefit ratio: recurrent severe anterior or posterior segment 
inflammation or uveitis; patients in whom the IOL may affect the 
ability to observe, diagnose, or treat posterior segment diseases; 
surgical difficulties increasing the potential for complications 
(such as but not limited to: persistent bleeding, significant iris 
damage, uncontrolled positive pressure, or significant vitreous 
prolapse or loss); distorted eye due to previous trauma or 
developmental defect in which appropriate support of the IOL 
is not possible; circumstances that would result in damage to 
the endothelium during implantation; patients in whom neither 
the posterior capsule nor zonule are intact enough to provide 
support; suspected microbial infection; children under the age of 
2 years are not suitable candidates for IOL.
As with any surgical procedure, there is risk involved. 
Potential complications of cataract surgery may include, but 
are not limited to the following: inflammation (iridocyclitis, 
pupillary membrane, vitreous inflammation, CME, TASS ...),  
corneal endothelial damage, endophthalmitis, retinal 
detachment, corneal edema, pupillary block, iris prolapse, 
hypopyon, glaucoma, wound leak, hyphema, iris atrophy, 
vitreous prolapse, IOL decentration or tilt, IOL silicone 
adhesion, IOL optic deposits or opacities, and secondary 
surgical intervention (such as but not limited to wound leak 
repair, vitreous aspiration, iridectomy, IOL repositioning or 
replacement and retinal detachment repair).
The IOL must be implanted in accordance to the following 
instructions for use. Improper use may impose risk to the 
patient’s health. 
Do not use if product sterility or quality is thought to be 
compromised due to damaged packaging or signs of leakage.
Do not attempt to modify or alter the device or any of its 
components.
Do not use the lens after expiration date.
Do not reuse the lens and the preloaded system. Reuse may 
impose serious risk to the patient’s health. 
Do not resterilize as this can produce undesirable side effects.

PRECAUTIONS:
• Store at room temperature. Avoid temperatures below 5°C 

and above 45˚C. Do not freeze.
• The IOL model, its power and expiration date should be 

verified before opening the protective packaging and 
before opening the individual sterile pouch. 

• Use correct injector compatible.
• Sterility of the IOL and of the injector parts is guaranteed 

only if the individual sterile pouches have not been opened 
or damaged.  

• IOLs must be carefully rinsed prior to implantation. Do not 
soak or rinse the IOL with any solution other than sterile 
balanced salt solution.

• Care should be taken to remove all viscoelastic from 
the anterior and posterior surfaces of the lens after 
implantation in the capsular bag.

• If a YAG laser posterior capsulotomy is performed, assure 
that the laser beam is focused slightly behind the posterior 
capsule.

PACKAGING / STERILIZATION: 
The Preloaded Synthesis IOL is individually packaged in a pouch 
and a vial containing balanced salt solution that should be 
opened under sterile conditions. The Synthesis IOL is placed in 
a loading chamber, fixed by a lens holder, all immersed in BSS. A 
patient card and self-adhesive labels are supplied in the carton 
to provide traceability of the IOL. The Preloaded Synthesis IOL 
is steam sterilized.

DIRECTIONS FOR USE:
1. The physician should determine preoperatively the power 

of the lens to be implanted, using calculation methods. 
The recommended A-constants listed on the lens carton are 
guidelines only.

2. Prior to implanting, examine the lens package for model, 
power, and proper configuration.

3. Open the carton and remove the sterilized pouch containing 
the lens vial. Gradually peel the pouch apart to release the 
vial onto the sterile field. Inspect the vial. Make sure it is 
not damaged and the seal is not broken. Hold the vial in one 
hand. Grasp the pull-tab of the foil lid and peel the foil lid 
away from you while holding the vial in a horizontal position 
to expose the loading chamber. 
Please refer to the enclosed figures to place the loading 
chamber into the compatible injector

4. Remove the loading chamber containing the lens from the 
lens vial by pulling up on the upper loop of the lens holder. 
Do not remove the lens holder at this time. 

5. Prior to inserting the loading chamber into the injector 
ensure that the plunger is in withdrawn position. Insert the 
loading chamber containing the lens into the opening of the 
compatible injector body until it locks into position (FIG. 1). 

6. Rinse the lens with sterile balanced salt solution.
7. Taking care not to touch the IOL, apply viscoelastic through 

the filling hole of the lens holder in the direction of the 
cartridge tip (FIG. 2) and at the end of the loading chamber 
(FIG. 3). Ensure that the viscoelastic fills the injector tip and 
migrates half way under the lens.

8. Push the plunger forward until the silicone cushion 
approaches the lens holder.

9. Remove the lens holder from the loading chamber by 
grasping the loop of the holder with two fingers and by 
flipping up the lower hinge of the lens holder with the thumb 
and lifting straight up (FIG. 4).

10. Check that the lens is positioned centrally in the loading 
chamber and close the wings of the loading chamber (FIG. 5). 
When the “click-lock” mechanism is engaged, the lens is 
securely in place. The system is ready for injection. 
For detailed descriptions, refer to the instructions for use 
supplied with the compatible injector.

11. Press the injector plunger forward to push the lens. Implant 
the lens with the bevel of the injector tip facing down to 
the patient’s eye. The anterior side of the lens is facing up 
towards the cornea when the orientation features are top 
right (A) and bottom left (B) (FIG. 6)

12. Only viscoelastics and delivery systems that have been 
validated and approved for use with this lens should be 
used (NOTE: Please refer to the Directions for Use with the 
viscoelastic and compatible injector system for additional 
information).

13. There are various surgical procedures that can be utilized, 
and the surgeon should select a procedure that is appropriate 
for the patient.

SYMBOLS USED ON LABELING:

Symbol Description

D Diopter
ØB Body Diameter
ØT Overall Diameter

Synthesis préchargée 
LENTILLE ASPHÉRIQUE PRÉCHARGÉE 
SANS ABERRATION  
Modèles SIP et SIPY (jaune)

FR   LENTILLE INTRAOCULAIRE
DESCRIPTION : 
La lentille intraoculaire (LIO) Synthesis est une lentille 
intraoculaire monobloc de chambre postérieure filtrant les 
rayons ultraviolets (UV) et développée pour remplacer le 
cristallin naturel chez les patients pseudophaques adultes. 
La LIO Synthesis dispose d’une optique asphérique conçue 
pour être exempte de toute aberration sphérique. La lentille 
intraoculaire préchargée Synthesis est fournie avec un 
système d’implantation Accuject Pro afin d’offrir un mode 
d’implantation stérile, contrôlé et sans contact de la lentille 
dans le sac oculaire.  La LIO préchargée Synthesis existe en deux 
modèles : SIP et SIPY. Reportez-vous à l’étiquette sur le carton 
pour connaître/vérifier le type de lentille.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES : 

Matériau de  
la lentille /  
des haptiques

Modèle SIP : copolymère acrylique 
hydrophile pliable avec filtre UV. 
Modèle SIPY : copolymère acrylique 
hydrophile pliable avec filtre UV et 
chromophore filtrant la lumière bleue. 

Caractéristiques 
du matériau

Indice de réfraction (humide à 20 °C) : 1.460
Indice de réfraction (dans l’œil à 35 °C) : 
1.459

Transmission 
spectrale

Modèle SIP : transmission de 10 %  
à 365 nanomètres pour une LIO de +20,0 
dioptries. 
Modèle SIPY : transmission de 10 %  
à 374 nanomètres pour une LIO de +20,0 
dioptries. 
Voir FIG.7 où la valeur X du graphique 
représente la longueur d’onde (nm) et la 
valeur Y, la transmittance (%).

Type d’optique Asphérique sans aberration

Puissances 0,0 à +30,0 dioptries (0,0 à +10,0 D par 
incréments de 1,0 dioptrie, +10,0 à +30,0 D 
par incréments de 0,5 dioptrie)

Dimensions Diamètre du corps : 6 mm ; diamètre total : 
10,5 à 11 mm sur la gamme dioptrique ; 
angulation : 0°

Orientation de 
la lentille

Lors de sa mise en place, la surface 
antérieure de la lentille doit être orientée 
vers la face antérieure de l’œil. Comme 
l’illustre la FIG.6, lorsque les détrompeurs 
se trouvent en haut à droite (A) et en bas à 
gauche (B), vous observez la face antérieure 
de la lentille.

INDICATIONS : 
La lentille de chambre postérieure Synthesis est indiquée dans 
l’implantation primaire destinée à la correction visuelle de 
l’aphakie chez les patients adultes. Elle est conçue pour être 
implantée dans le sac capsulaire.  

CONTRE-INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS : 
Les médecins envisageant l’implantation de la lentille dans 
les conditions suivantes (mais sans s’y limiter) doivent 
évaluer le rapport bénéfices/risques : uvéite ou inflammation 
aiguë récurrente du segment antérieur ou postérieur ; 
patients chez lesquels la LIO risque d’altérer la capacité à 
observer, diagnostiquer ou traiter les maladies du segment 
postérieur ; difficultés chirurgicales augmentant les risques de 
complications (par exemple, mais sans s’y limiter : saignement 
persistant, lésion grave de l’iris, pression positive incontrôlée 

ou perte/prolapsus important du corps vitré) ; déformation 
oculaire due à un traumatisme précédent ou à un défaut de 
développement ne permettant pas le support adapté de la LIO; 
circonstances pouvant entraîner une lésion de l’endothélium 
lors de l’implantation ; patients chez lesquels ni la capsule 
postérieure, ni la zonule ne sont suffisamment en bon état 
pour le soutien adéquat de la lentille ; suspicion d’infection 
microbienne. En outre, les patients de moins de 2 ans ne sont 
pas des candidats appropriés pour la LIO.
Toute procédure chirurgicale comporte des risques.  
Les complications potentielles de la chirurgie de la cataracte 
sont (sans s’y limiter) les suivantes : inflammation (iridocyclite, 
membrane pupillaire, hyalite, oedème maculaire cystoïde, 
syndrome toxique du segment antérieur, etc.), lésions 
endothéliales cornéennes, endophtalmie, décollement de rétine, 
œdème cornéen, bloc pupillaire, prolapsus irien, hypopyon, 
glaucome, fuite de l’incision, hyphéma, atrophie de l’iris, 
prolapsus du corps vitré, décentrement ou inclinaison de la LIO, 
adhérence du silicone à la LIO, dépôts ou opacités sur l’optique 
de la LIO et intervention chirurgicale secondaire (par exemple, 
mais sans s’y limiter, réparation de la fuite de l’incision, 
vitrectomie, iridectomie, repositionnement ou remplacement de 
la LIO et réparation du décollement de la rétine).
La LIO doit être implantée conformément aux instructions 
suivantes. Toute utilisation inadaptée peut entraîner des 
risques pour la santé du patient. 
Ne pas utiliser ce produit si son emballage est abîmé ou si vous 
constatez des traces de fuite, et que vous soupçonnez une 
altération de sa stérilité ou de sa qualité.
Ne pas essayer de modifier ou d’altérer le dispositif ou l’un de 
ses composants.
Ne pas utiliser la lentille après sa date d’expiration.
Ne pas réutiliser la lentille et le système préchargé. Toute 
réutilisation peut entraîner des risques importants pour la santé 
du patient. 
Ne pas restériliser sous peine d’effets secondaires indésirables.

PRÉCAUTIONS :
• Entreposer à température ambiante. Ne pas conserver à 

des températures inférieures à 5 °C et supérieures à 45 °C. 
Ne pas congeler le produit.

• Vérifier le modèle de LIO, la puissance et la date 
d’expiration avant l’ouverture de l’emballage de protection 
et de l’enveloppe stérile. 

• Utiliser un injecteur approprié et compatible.
• La stérilité de la LIO et des pièces de l’injecteur n’est 

garantie que si l’enveloppe stérile individuelle n’a pas été 
ouverte ou endommagée.  

• Rincer soigneusement les LIO avant toute implantation. 
Utiliser uniquement une solution saline équilibrée stérile 
pour rincer ou faire tremper la LIO.

• Retirer toute trace de viscoélastique des surfaces 
antérieure et postérieure de la lentille après implantation 
dans le sac capsulaire.

• En cas de capsulotomie postérieure au laser YAG, s’assurer 
que le faisceau de laser est focalisé légèrement en arrière 
de la capsule postérieure.

CONDITIONNEMENT / STÉRILISATION : 
Les LIO préchargées Synthesis sont conditionnées 
individuellement dans une enveloppe et dans un flacon contenant 
une solution saline équilibrée qui ne doivent être ouverts 
que dans des conditions stériles. La LIO Synthesis est placée 
dans une chambre de chargement, fixée à un porte-lentille, 
puis immergée dans une solution saline équilibrée stérile. Une 
carte patient et des étiquettes adhésives sont fournies dans le 
carton pour garantir la traçabilité de la LIO. La LIO préchargée 
Synthesis est stérilisée à la vapeur.

MODE D’EMPLOI :
1. Avant l’opération, déterminez par différentes méthodes de 

calcul la puissance de la lentille à implanter. Les constantes A 
recommandées et indiquées sur l’emballage de la lentille sont 
uniquement données à titre indicatif.

2. Avant l’implantation, examinez l’emballage pour vérifier le 
modèle de la lentille, la puissance et son aspect général.

3. Ouvrez le carton et retirez l’enveloppe stérile contenant 
le flacon de la lentille. Ouvrez lentement l’enveloppe pour 
libérer le flacon sur le champ stérile. Inspectez le flacon. 
Assurez-vous qu’il n’est pas endommagé et que le scellage est 
intègre. Tenez le flacon d’une main. Tirez l’opercule dans la 
direction contraire à la vôtre tout en maintenant le flacon en 
position horizontale pour exposer la chambre de chargement. 
Veuillez vous reporter aux figures ci-jointes afin de placer la 
chambre de chargement dans l’injecteur compatible.

4. Retirez la chambre de chargement contenant la lentille du 
flacon de la lentille en tirant sur la boucle supérieure du 
porte-lentille. Ne retirez pas encore le porte-lentille.  

5. Avant d’insérer la chambre de chargement dans l’injecteur, 
assurez-vous que le piston se trouve en position de retrait. 
Insérez la chambre de chargement contenant la lentille dans 
l’ouverture du corps de l’injecteur compatible jusqu’à ce 
qu’il se verrouille sur sa position (FIG. 1). 

6. Rincez la lentille avec la solution saline équilibrée stérile.
7. En veillant à ne pas toucher la LIO, appliquez la solution 

viscoélastique dans l’orifice de remplissage du porte-lentille 
en direction de l’extrémité de la cartouche (FIG. 2) et au 
niveau de l’extrémité de la chambre de chargement (FIG. 3). 
Assurez-vous que la solution viscoélastique remplisse la pointe 
de l’injecteur et qu’elle migre à mi-chemin sous la lentille. 

8. Poussez sur le piston jusqu’à ce que le bourrelet en silicone 
s’approche du porte-lentille. 

9. Retirez le porte-lentille de la chambre de chargement en 
saisissant la boucle du porte-lentille avec deux doigts et en 
basculant vers le haut la charnière inférieure du porte-lentille  
avec le pouce et en la soulevant à la verticale (FIG. 4).

10. Vérifiez que la lentille se trouve au centre de la chambre  
de chargement et fermez les ailettes de la chambre de 
chargement (FIG. 5). Si le mécanisme de verrouillage par 
encliquetage est enclenché, la lentille est bien en place.  
Le système est prêt pour l’injection.  
Pour des descriptions détaillées, veuillez vous reporter aux 
instructions d’utilisation fournies avec l’injecteur compatible. 

11. Appuyez sur le piston de l’injecteur pour pousser la lentille. 
Implantez la lentille en veillant à ce que le biseau de la 
pointe de l’injecteur soit orientée vers le bas, face à l’œil 
du patient.  La face antérieure de la lentille est orientée 
vers le haut, face à la cornée lorsque les détrompeurs se 
trouvent en haut à droite (A) et en bas à gauche (B) (FIG. 6)

12. Seuls les solutions viscoélastiques et les systèmes 
d’implantation validés et approuvés pour une utilisation 
avec cette lentille doivent être utilisés (REMARQUE : 
Veuillez vous reporter aux modes d’emploi des solutions 
viscoélastiques et des systèmes d’injection compatibles pour 
plus d’informations).

13. Différentes procédures chirurgicales peuvent être utilisées, 
il revient au chirurgien de sélectionner une procédure 
adaptée au patient.

SYMBOLES UTILISÉS SUR L’ÉTIQUETAGE :

Symbole Description

D Dioptrie
ØB Diamètre du corps
ØT Diamètre total

Synthesis Preloaded
VORGELADENE ABERRATIONSFREIE 
ASPHÄRISCHE LINSE 
Modelle SIP und SIPY (gelb)

DE   INTRAOKULARLINSE
BESCHREIBUNG: 
Die Synthesis Intraokularlinse (IOL) ist eine einteilige 
Hinterkammerlinse mit Filter für ultraviolettes (UV) Licht, 
die als Ersatz der natürlichen Augenlinse bei pseudophaken 
erwachsenen Patienten eingesetzt wird. Die Synthesis IOL 
ist mit einer asphärischen Optik ausgestattet, sodass keine 
sphärischen Aberrationen auftreten. Die vorgeladene Synthesis 
IOL wird mit einem Accuject Pro Einführsystem ausgeliefert, 
um eine sterile, kontrollierte und berührungsfreie Einbringung 
der Linse in den Kapselsack. Die Synthesis Preloaded IOL gibt 
es in zwei verschiedenen Modellen – Modell SIP oder SIPY. Auf 
dem Kartonaufkleber ist die Art der Linse angegeben.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN: 

Linse/ 
Haptik-Material

Modell SIP: Faltbares hydrophiles 
Acrylcopolymer mit UV-Filter. 
Modell SIPY: Faltbares hydrophiles 
Acrylcopolymer mit UV-Filter und 
Blaulichtfilter-Chromophor. 

Materialeigen-
schaften

Brechungsindex in nassem Zustand bei 20 °C: 
1.460
Brechungsindex im Auge bei 35 °C: 1.459

Spektrale 
Transmission

Modell SIP: 10 % Transmission bei 
365 Nanometer für IOL mit +20,0 Dioptrien. 
Modell SIPY: 10 % Transmission bei 
374 Nanometer für IOL mit +20,0 Dioptrien. 
Siehe Abb. 7, wobei die X-Achse die 
Wellenlänge (nm) und die Y-Achse die 
Transmission (%) zeigt.

Art der Optik Asphärisch aberrationsfrei

Stärken 0,0 bis +30,0 Dioptrien (0,0 bis +10,0 in 
Schritten von 1,0 Dioptrie, +10,0 bis +30,0 
in Schritten von 0,5 Dioptrien)

Abmessungen Durchmesser der Optik: 6,0 mm; 
Gesamtdurchmesser: 10,5 mm bis 
11 mm über den Dioptriebereich hinweg; 
Abwinklung der Haptik: 0°

Ausrichtung  
der Linse

Die Vorderseite der Linse wird nach 
oben in Richtung der anterioren Seite 
des Auges implantiert. Wenn sich die 
Ausrichtungsmarkierungen oben rechts (A) 
und unten links (B) befinden (wie in Abb. 6 
dargestellt), zeigt die Vorderseite der Linse 
nach oben.

ANWENDUNGSGEBIETE: 
Die Synthesis Hinterkammerlinse ist für die primäre Implantation 
zur optischen Korrektur einer Aphakie bei erwachsenen 
Patienten indiziert. Die Linse wird im Kapselsack implantiert.  

GEGENANZEIGEN UND WARNHINWEISE 
Wenn ein Arzt die Linsenimplantation unter einem der folgenden 
Umstände in Betracht zieht (wobei diese Liste nicht vollständig 
ist), muss das potenzielle Risiko-Nutzen-Verhältnis abgewogen 
werden: rezidivierende schwere Entzündung oder Uveitis des 
vorderen oder hinteren Segments, Patienten, bei denen die IOL 
die Möglichkeit zur Beobachtung, Diagnose oder Behandlung 
von Erkrankungen des hinteren Segments beeinträchtigt, 
chirurgische Probleme, die das Komplikationspotenzial 
vergrößern (u. a. anhaltende Blutung, signifikanter Irisschaden, 
unkontrollierter Überdruck oder deutlicher Glaskörperprolaps 
oder Glaskörperverlust), deformiertes Auge durch vorheriges 
Trauma oder durch Entwicklungsstörung, weswegen kein 
ausreichender Halt der IOL gewährleistet ist, Umstände, die 
während der Implantation zu Schäden im Endothel führen 
würden, Patienten, bei denen weder die hintere Kapsel noch 
die Zonulafasern ausreichend intakt sind, um Halt zu geben, 
Verdacht auf mikrobielle Infektion, Kinder unter 2 Jahren sind 
keine geeigneten Kandidaten für eine IOL.
Wie bei jedem chirurgischen Eingriff besteht ein Risiko.  
Zu den potenziellen Komplikationen einer Kataraktoperation 
gehören u. a. Entzündung (Iridozyklitis, Membrana pupillaris, 
Glaskörperentzündung, CME, TASS ...), Beschädigung des 
Hornhautendothels, Endophthalmitis, Netzhautablösung, 
Hornhautödem, Pupillarblock, Irisprolaps, Hypopyon, Glaukom, 
Wundausfluss, Hyphäma, Irisatrophie, Glaskörperprolaps, 
Dezentrierung oder Verrutschen der IOL, Silikonadhäsion der IOL, 
optische Ablagerungen oder Schlieren auf der IOL und sekundäre 
chirurgische Eingriffe (u. a. Stoppen von Wundausfluss, 
Glaskörperaspiration, Iridektomie, Neupositionierung oder 
Austausch der IOL und Behandlung einer Netzhautablösung).
Die IOL muss unter Beachtung der nachfolgenden 
Gebrauchsanleitung implantiert werden. Die nicht 
ordnungsgemäße Anwendung kann die Gesundheit des Patienten 
beeinträchtigen. 
Das Produkt nicht verwenden, wenn seine Sterilität oder 
Qualität aufgrund von Verpackungsbeschädigungen oder 
Anzeichen einer Leckage beeinträchtigt sein könnte.
Das Produkt oder seine Komponenten dürfen nicht modifiziert 
oder verändert werden.
Keine Linsen verwenden, deren Verfalldatum abgelaufen ist.
Die Linse und das vorgeladene System dürfen nicht 
wiederverwendet werden. Die Wiederverwendung kann die 
Gesundheit des Patienten schwer beeinträchtigen. 
Nicht erneut sterilisieren, da dies zu Nebenwirkungen führen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Bei Raumtemperatur lagern. Temperaturen unter 5 °C und 

über 45 °C vermeiden. Nicht einfrieren.
• Das IOL-Modell, die Stärke und das Verfalldatum müssen 

vor dem Öffnen der Schutzverpackung und vor dem Öffnen 
jedes einzelnen Sterilbeutels überprüft werden. 

• Es muss ein kompatibler Injektor verwendet werden.
• Die Sterilität der IOL und des Injektorsystems sind nur 

gewährleistet, wenn die einzelnen Sterilbeutel nicht 
geöffnet oder beschädigt wurden.  

• Die IOL muss vor der Implantation sorgfältig gespült 
werden. Die IOL darf nur mit einer sterilen physiologischen 
Kochsalzlösung gespült oder darin eingelegt werden.

• Es ist darauf zu achten, dass nach der Implantation in 
den Kapselsack jegliches viskoelastische Material von der 
Vorder- und Rückseite der Linse entfernt wird.

• Wenn eine hintere Kapsulotomie mit YAG-Laser 
durchgeführt wird, muss mit dem Laser etwas hinter die 
hintere Kapsel gezielt werden.

VERPACKUNG/STERILISATION: 
Jede einzelne Synthesis Preloaded IOL befindet sich in einem 
Behälter mit physiologischer Kochsalzlösung, der in einen 
Beutel verpackt ist und unter sterilen Bedingungen geöffnet 
werden muss. Die Synthesis IOL steckt in der ebenfalls mit 
physiologischer Kochsalzlösung gefüllten Ladekammer, die 
durch einen Linsenhalter fixiert ist. In dem Karton befinden 
sich außerdem ein Patientenausweis und einige Aufkleber zur 
Nachverfolgung der IOL. Die Synthesis Preloaded IOL wurde 
mit Dampf sterilisiert.

GEBRAUCHSANLEITUNG:
1. Der Arzt muss die Stärke der zu implantierenden Linse 

präoperativ mit Berechnungsmethoden bestimmen. Die auf 
dem Karton der Linse aufgeführten A-Konstanten verstehen 
sich nur als Empfehlung.

2. Vor der Implantation auf der Linsenverpackung prüfen, ob 
es sich um das richtige Modell in der richtigen Stärke mit 
der gewünschten Konfiguration handelt.

3. Den Karton öffnen und den sterilen Beutel mit dem 
Behälter herausnehmen. Den Beutel teilweise aufreißen 
und den Behälter auf dem Sterilfeld ablegen. Behälter 
inspizieren. Er darf nicht beschädigt sein und das Siegel 
darf nicht gebrochen sein. Den Behälter in einer Hand 
halten. Den Behälter waagerecht festhalten, die Lasche 
für die Schutzfolie anfassen und die Schutzfolie abziehen. 
Jetzt ist die Ladekammer sichtbar. 
Die Bilder unten auf dieser Gebrauchsanleitung zeigen, wie 
die Ladekammer in den kompatiblen Injektor einzusetzen ist.

4. Die Ladekammer mit der Linse am oberen Ring des 
Linsenhalters anfassen und aus dem Behälter ziehen.  
Den Linsenhalter noch nicht von der Kammer nehmen. 

5. Vor dem Einsetzen der Ladekammer in den Injektor 
darauf achten, dass der Kolben ganz zurückgezogen ist.  
Die Ladekammer mit der Linse in die Öffnung des 
kompatiblen Injektors setzen, bis sie einrastet (Abb. 1). 

6. Die Linse mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
7. Darauf achten, die IOL nicht zu berühren. Viskoelastisches 

Material durch das Einfüllloch im Linsenhalter in Richtung 
Spitze (Abb. 2) und am Ende der Ladekammer injizieren 
(Abb. 3). Dafür sorgen, dass das viskoelastische Material die 
Injektorspitze ausfüllt und sich bis halb unter die Linse verteilt.

8. Den Kolben vorschieben, bis das Silikonkissen den 
Linsenhalter erreicht.

9. Den Linsenhalter von der Ladekammer entfernen. Dafür 
den Ring des Linsenhalters mit zwei Fingern anfassen, 
das untere Scharnier des Linsenhalters mit dem Daumen 
nach oben drücken und den Halter gerade nach oben 
herausziehen (Abb. 4).

10. Sicherstellen, dass die Linse in der Mitte der Ladekammer 
liegt und die Flügel der Ladekammer schließen (Abb. 5). 
Wenn der Schnappmechanismus einrastet, befindet sich die 
Linse am richtigen Platz und ist gesichert. Das System ist 
jetzt bereit für die Injektion. 
Eine genaue Beschreibung ist Bestandteil der 
Gebrauchsanleitung für das kompatible Injektorsystem.

11. Den Kolben des Injektors hineindrücken, um die Linse 
vorzuschieben. Die Linse mit nach unten gerichteter 
Abschrägung der Injektorspitze in das Patientenauge 
implantieren. Die Vorderseite der Linse zeigt nach oben zur 
Hornhaut, wenn sich die Ausrichtungsmarkierungen oben 
rechts (A) und unten links (B) befinden (Abb. 6)

12. Es dürfen nur viskoelastische Materialien und Einführsysteme 
verwendet werden, die validiert und für die Anwendung mit 
dieser Linse zugelassen sind (HINWEIS: Weitere Informationen 
siehe Gebrauchsanleitung für das viskoelastische Material 
und das kompatible Injektorsystem.).

13. Für die Implantation kommen verschiedene 
Operationstechniken infrage und der Operateur muss das 
für den Patienten geeignete Verfahren wählen.

SYMBOLE AUF DEN AUFKLEBERN:

Symbol Beschreibung

D Dioptrie
ØB Durchmesser der Optik
ØT Gesamtdurchmesser

Synthesis Precargada
LENTES ASFÉRICAS SIN ABERRACIÓN 
PRECARGADAS 
Modelos SIP y SIPY (amarillo)

ES   LENTES INTRAOCULARES
DESCRIPCIÓN: 
La lente intraocular (LIO) Synthesis es una LIO de cámara 
posterior, de una sola pieza, que absorbe los rayos ultravioleta 
(UV) desarrollada para reemplazar el cristalino natural en 
pacientes adultos pseudofáquicos. La LIO Synthesis tiene una 
óptica asférica diseñada para estar libre de aberración esférica. 
La lente Synthesis intraocular precargada se suministra con un 
Sistema de Colocación Accuject Pro para proporcionar un método 
de colocación estéril, controlado y sin contacto de la lente en 
el saco ocular. La LIO Synthesis Precargada se suministra en  
2 modelos diferentes, los modelos SIP o SIPY. Consultar la 
etiqueta en la caja de cartón para ver el tipo de lente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

Material del 
háptico/lente

Modelo SIP: Copolímero acrílico hidrófilo 
plegable con un agente de absorción de UV. 
Modelo SIPY: Copolímero acrílico hidrófilo 
plegable con un agente de absorción de UV 
y un cromóforo que filtra la luz azul. 

Características 
del material

Índice de refracción cuando está húmedo  
a 20 °C: 1.460
Índice de refracción cuando está en el ojo 
a 35 °C: 1.459

Transmisión 
espectral

Modelo SIP: Transmisión del 10 % a 365 
nanómetros para la LIO de +20,0 dioptrías. 
Modelo SIPY: Transmisión del 10 % a 374 
nanómetros para la LIO de +20,0 dioptrías. 
Consulte la FIG.7 con una gráfica donde el 
valor X = longitud de onda (nm) y el valor  
Y = transmisión (%)

Tipo de óptica Asférica sin aberración

Potencias De 0,0 a +30,0 dioptrías (de 0,0 a +10,0 
dioptrías en incrementos de 1,0 dioptrías, 
de +10,0 a +30,0 dioptrías en incrementos 
de 0,5 dioptrías)

Dimensiones Diámetro del cuerpo: 6,0 mm; diámetro 
total: 10,5 mm a 11 mm en el intervalo de 
dioptrías; ángulo háptico: 0°

Orientación  
de la lente

El lado anterior de la lente está orientado 
hacia el lado anterior del ojo. Tal como se 
ilustra en la FIG.6, cuando los elementos 
de orientación estén en la parte superior 
derecha (A) y en la parte inferior izquierda 
(B), usted está mirando hacia el lado 
anterior de la lente.

INDICACIONES: 
La lente de cámara posterior Synthesis está indicada para la 
implantación primaria en la corrección visual de la afaquia en 
pacientes adultos. La lente está diseñada para su implantación 
en el saco capsular.  

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: 
Los médicos que estén considerando la implantación de una 
lente en cualquiera de las siguientes circunstancias (entre 
otras) deberán evaluar la posible relación riesgo/beneficio: 
uveítis o inflamación recurrente intensa del segmento anterior 
o posterior; pacientes en los que la LIO pueda afectar a la 

capacidad de observar, diagnosticar o tratar enfermedades 
del segmento posterior; dificultades quirúrgicas que puedan 
aumentar el riesgo de sufrir complicaciones (como, entre otras: 
hemorragia persistente, daño significativo del iris, presión 
positiva incontrolada o pérdida o prolapso vítreo significativo); 
distorsión del ojo debido a un traumatismo previo o defecto del 
desarrollo en el que no se disponga de un soporte adecuado para 
la LIO; circunstancias que puedan provocar daños al endotelio 
durante la implantación; pacientes en los que ni la cápsula 
posterior ni la zónula estén lo suficientemente intactas como 
para proporcionar apoyo; sospecha de infección microbiana; 
los niños menores de dos años de edad no son candidatos 
adecuados para la implantación de LIO.
Al igual que con cualquier intervención quirúrgica, existen riesgos. 
Las posibles complicaciones asociadas a la cirugía de cataratas 
incluyen, entre otras, las siguientes: inflamación (iridociclitis, 
membrana pupilar, inflamación vítrea, CME, TASS, etc.), daños 
endoteliales de la córnea, endoftalmitis, desprendimiento 
de retina, edema corneal, bloqueo pupilar, prolapso del iris, 
hipopión, glaucoma, derrame en la herida, hipema, atrofia 
del iris, prolapso vítreo, inclinación o descentración de la 
LIO, adhesión de la silicona de la LIO, opacidades o depósitos 
ópticos de la LIO e intervención quirúrgica secundaria (como, 
entre otros, reparación del derrame en la herida, aspiración 
vítrea, iridectomía, reposicionamiento o reemplazo de la LIO y 
reparación del desprendimiento de retina).
La LIO debe implantarse conforme a las siguientes instrucciones 
de uso. Un uso inadecuado puede suponer un riesgo para la salud  
del paciente. 
No usar el producto si se cree que la esterilidad o la calidad 
pueden estar afectadas debido a daños en el embalaje  
o a signos de fuga.
No modificar ni alterar el dispositivo ni ninguno de sus 
componentes.
No usar la lente después de la fecha de caducidad.
No reutilizar la lente ni el sistema precargado. Su reutilización 
puede suponer un riesgo grave para la salud del paciente. 
No reesterilizar puesto que ello puede provocar efectos 
secundarios no deseados.

PRECAUCIONES:
• Conservar a temperatura ambiente. Evitar temperaturas 

inferiores a 5 °C y superiores a 45 ˚C. No congelar.
• El modelo de la LIO, su potencia y la fecha de caducidad se 

deben verificar antes de abrir el embalaje protector y antes 
de abrir la bolsa estéril individual. 

• Usar un inyector compatible adecuado.
• La esterilidad de la LIO y de las piezas del inyector solo 

está garantizada si las bolsas estériles individuales no se 
han abierto o no están dañadas.  

• Las LIO se deben enjuagar cuidadosamente antes de la 
implantación. No mojar ni enjuagar la LIO salvo que sea 
con una solución salina equilibrada estéril.

• Se debe tener cuidado de eliminar todo el material 
viscoelástico de las superficies anterior y posterior de la 
lente después de la implantación en el saco capsular.

• Si se realiza una capsulotomía posterior con láser YAG, 
comprobar que el haz del láser esté centrado ligeramente 
por detrás de la cápsula posterior.

EMBALAJE/ESTERILIZACIÓN: 
La LIO Synthesis Precargada se envasa individualmente dentro 
de una bolsa y un vial que contiene una solución salina 
equilibrada que debe abrirse en condiciones de esterilidad.  
La LIO Synthesis está colocada en una cámara de carga, 
fijada por un portalentes, todo sumergido en SSB. En la 
caja, se suministra una tarjeta para el paciente y etiquetas 
autoadhesivas para proporcionar trazabilidad a la LIO. La LIO 
Synthesis Precargada se esteriliza por vapor.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. El médico debe determinar antes de la intervención la 

potencia de la lente que se va a implantar usando métodos 
de cálculo. Las constantes A recomendadas en la caja de la 
lente son solo una guía.

2. Antes de efectuar la implantación, examine el envase de 
la lente para comprobar que el modelo, la potencia y la 
configuración sean adecuadas.

3. Abra la caja y extraiga la bolsa esterilizada que contiene 
el vial de la lente. Abra poco a poco la bolsa para extraer 
el vial en el campo estéril. Inspeccione el vial. Compruebe 
que no esté dañado y que el precinto no esté roto. Sujete el 
vial con una mano. Coja la lengüeta de la tapa de aluminio 
y despéguela mientras sujeta el vial en posición horizontal 
para dejar la cámara de carga al descubierto. 
Consulte las figuras adjuntas para colocar la cámara de carga 
dentro del inyector compatible.

4. Saque la cámara de carga que contiene la lente del vial 
de la lente tirando hacia arriba de la presilla superior del 
portalentes. No saque el portalentes en este momento. 

5. Antes de insertar la cámara de carga en el inyector, 
compruebe que el émbolo esté en posición de extracción. 
Inserte la cámara de carga que contiene la lente en la 
abertura del cuerpo del inyector compatible hasta que 
quede fijada en posición (FIG. 1). 

6. Enjuague la lente con una solución salina equilibrada estéril.
7. Con cuidado de no tocar la LIO, aplique material 

viscoelástico a través del orificio de llenado del portalentes 
en la dirección de la punta del cartucho (FIG. 2) y al final de 
la cámara de carga (FIG. 3). Asegúrese de que el material 
viscoelástico llene la punta del inyector y emigre a medio 
camino debajo de la lente.

8. Empuje el émbolo hacia adelante hasta que el cojín de 
silicona se aproxime al portalentes.

9. Retire el portalentes de la cámara de carga agarrando la 
presilla del portalentes con dos dedos y volteando hacia 
arriba la bisagra inferior del portalentes con el pulgar y  
levantándolo recto hacia arriba (FIG. 4).

10. Compruebe que la lente esté colocada en el centro de 
la cámara de carga y cierre las alas de la cámara (FIG. 5). 
Cuando el mecanismo de bloqueo esté acoplado, la lente está 
bien fijada en su sitio. El sistema está listo para la inyección. 
Para obtener descripciones detalladas, consulte el manual 
de instrucciones que se facilita con el inyector compatible.

11. Apriete el émbolo del inyector hacia adelante para empujar 
la lente. Implante la lente con el bisel de la punta del 
inyector orientada hacia abajo al ojo del paciente. El lado 
anterior de la lente está orientado hacia la córnea cuando 
los elementos de orientación están en la parte superior 
derecha (A) y en la parte inferior izquierda (B) (FIG. 6)

12. Solo deben utilizarse materiales viscoelásticos y sistemas 
de colocación que hayan sido validados y aprobados para su 
uso con esta lente (NOTA: para obtener más información, 
consulte las Instrucciones de uso del material viscoelástico y 
el sistema inyector compatible).

13. Existen varios procedimientos quirúrgicos que pueden 
utilizarse, y el cirujano deberá elegir un procedimiento que 
sea adecuado para el paciente.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL ETIQUETADO:

Símbolo Descripción

D Dioptría
ØB Diámetro del cuerpo
ØT Diámetro total

Lente precaricata Synthesis
LENTE ASFERICA PRECARICATA SENZA 
ABERRAZIONE 
Modelli SIP e SIPY (giallo)

IT  LENTE INTRAOCULARE 
DESCRIZIONE: 
Le lenti Synthesis intraoculari (IOL) sono IOL monopezzo per 
camera posteriore con assorbimento dei raggi ultravioletti 
(UV) sviluppate per la sostituzione del cristallino naturale in 
pazienti adulti pseudofachici. Le lenti IOL Synthesis presentano 
un’ottica asferica e sono progettate per evitare qualsiasi 
tipo di aberrazione sferica. Le lenti intraoculari percaricate 
Synthesis sono fornite con un sistema di erogazione Accujet 
Pro per offrire un metodo sterile, controllato e senza contatto 
per l’inserimento della lente nel sacco oculare. Le lenti IOL 
Synthesis precaricate sono fornite in 2 diversi modelli: SIP o 
SIPY. Il tipo di lente è riportato sull’etichetta apposta sulla 
confezione di cartone.

CARATTERISTICHE FISICHE: 

Materiale della 
lente/parte 
aptica

Modello SIP: Copolimero acrilico idrofilo 
pieghevole con UV absorber. 
Modello SIPY: Copolimero acrilico idrofilo 
pieghevole con UV absorber e cromoforo 
per la filtrazione dei raggi di luce blu. 

Caratteristiche 
dei materiali

Indice di rifrazione da umide (20°C): 1.460
Indice di rifrazione all’interno dell’occhio 
(35°C): 1.459

Trasmittanza 
spettrale

Modello SIP: Trasmittanza del 10% a 365 
nanometri per IOL da +20,0 diottrie. 
Modello SIPY: Trasmittanza del 10% a 374 
nanometri per IOL da +20,0 diottrie. 
Vedere il grafico a FIG.7 in cui X = lunghezza 
d’onda (nm) e Y = % di trasmittanza

Tipo di ottica Asferica senza aberrazione

Potere Da 0,0 a +30,0 diottrie (da 0,0 a +10,0 in 
incrementi di 1,0 diottria, da +10,0 a +30,0 
in incrementi di 0,5 diottrie)

Dimensioni Diametro del corpo: 6,0 mm; Diametro 
complessivo: da 10,5 mm a 11 mm nella 
gamma di diottrie; Angolo della porzione 
aptica: 0°

Orientamento 
della lente

Il lato anteriore della lente è rivolto verso  
il lato anteriore dell’occhio. Come mostrato 
alla FIG.6, se le linee di orientamento sono 
in alto a destra (A) e in basso a sinistra (B), 
si sta guardando il lato anteriore della lente.

INDICAZIONI: 
La lente Synthesis per camera posteriore è indicata nei 
pazienti adulti per l’impianto primario nella correzione 
visiva dell’afachia. La lente deve essere impiantata nel sacco 
capsulare.  

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE: 
I medici che valutino la possibilità di eseguire un impianto 
della lente in una delle seguenti condizioni (riportate a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) devono soppesare il potenziale 
rapporto tra rischi e benefici: infiammazione grave del 
segmento anteriore o posteriore o uveite ricorrenti; pazienti 
in cui la lente intraoculare può interferire con la possibilità 
di osservare, diagnosticare o trattare patologie del segmento 
posteriore; difficoltà chirurgiche che potrebbero aumentare 
la probabilità di complicazioni (ad es. emorragia persistente, 
gravi lesioni all’iride, pressione positiva non controllabile 
oppure perdita o prolasso significativo del vitreo); un’anatomia 
distorta dell’occhio per trauma precedente o difetto dello 
sviluppo per cui la IOL non possa essere supportata in modo 
appropriato; condizioni che danneggerebbero l’endotelio 
durante l’impianto; pazienti in cui né la capsula posteriore né 
le zonule sono sufficientemente intatte da fornire il supporto 
necessario; sospetta infezione microbica; i bambini con età 
inferiore ai 2 anni non sono candidati adatti per l’impianto delle 
lenti intraoculari.
Come per qualunque altro intervento chirurgico, l’operazione 
non è priva di rischi. Tra le potenziali complicanze derivanti da 
un intervento di cataratta vi sono: infiammazione (iridociclite, 
membrana pupillare, infiammazione vitreale, EMC, TASS...), 
lesione endoteliale della cornea, endoftalmite, distacco della 
retina, vitrite, edema corneale, blocco pupillare, prolasso 
dell’iride, ipopion, glaucoma, perdita della ferita, ifema, atrofia 
dell’iride, prolasso del vitreo, decentramento o inclinazione della 
lente intraoculare, adesione del silicone alla lente intraoculare, 
depositi od opacità sull’ottica della lente intraoculare, e 
intervento chirurgico secondario (che comprendono, in modo non 
esaustivo, riparazione di ferita drenante, aspirazione del corpo 
vitreo, iridectomia, riposizionamento o riposizionamento della 
IOL e riparazione per distacco della retina).
La IOL deve essere impiantata conformemente alle seguenti 
istruzioni per l’uso. L’utilizzo improprio può mettere a rischio 
la salute del paziente. 
Non utilizzare se si ritiene che la sterilità o la qualità del 
prodotto siano compromesse a causa del danneggiamento della 
confezione o di segni di fuoriuscite.
Non tentare di modificare o alterare il dispositivo o uno dei suoi 
componenti.
Non usare dopo la data di scadenza.
Non riutilizzare la lente e il sistema precaricato. Il riutilizzo può 
mettere a rischio la salute del paziente. 
Non risterilizzare in quanto ciò può causare effetti collaterali 
indesiderati.

PRECAUZIONI:
• Conservare a temperatura ambiente. Evitare temperature  

inferiori a 5°C e superiori a 45°C. Non congelare.
• Controllare sulla confezione il modello di IOL, il potere e la 

data di scadenza prima di aprire l’imballaggio protettivo e 
la busta sterile individuale. 

• Usare l’opportuno iniettore compatibile.
• La sterilità della IOL e dei componenti dell’iniettore  

è garantita solo se la busta sterile individuale è integra e 
non danneggiata.  

• Risciacquare attentamente la IOL prima di procedere 
all’impianto. Immergere o sciacquare la lente intraoculare 
solo in soluzione salina bilanciata sterile.

• Prestare attenzione a rimuovere tutto il viscoelastico 
dalla superficie anteriore e posteriore della lente dopo 
l’inserimento nel sacco capsulare.

• Se si va ad eseguire una capsulotomia posteriore con laser 
YAG, accertarsi che il raggio laser sia indirizzato sulla zona 
d’azione situata leggermente dietro la capsula posteriore.

IMBALLAGGIO/STERILIZZAZIONE 
Le lenti intraoculari Synthesis sono confezionate singolarmente 
in un contenitore sterile contenente soluzione salina posto 
all’interno di una busta e devono essere aperte solo in condizioni 
sterili. La IOL Synthesis è inserita in una camera di carico, fissata 
a un supporto e immersa completamente in una soluzione 
salina bilanciata sterile. Per garantire la tracciabilità della IOL, 
vengono fornite una scheda paziente ed etichette autoadesive.  
La lente precaricata Synthesis IOL è sterilizzata a vapore.

ISTRUZIONI PER L’USO:
1. Prima dell’intervento, il medico deve determinare il potere 

della lente che andrà a impiantare usando metodi di calcolo. 
La costante A consigliata sulla confezione della lente deve 
essere utilizzata solo come riferimento.

2. Prima di procedere all’impianto, controllare sulla confezione 
che il tipo, il potere e la configurazione della lente siano 
appropriati.

3. Aprire la confezione e rimuovere la busta sterile contenente 
il contenitore della lente. Aprire lentamente la busta 
ed estrarre il contenitore in campo sterile. Esaminare il 
contenitore. Accertarsi che non sia danneggiato e che il sigillo 
sia integro. Tenere il contenitore con una mano. Afferrare la 
linguetta di apertura e rimuovere la pellicola di copertura 
tenendo il contenitore in posizione orizzontale per esporre 
la camera di carico. 
Fare riferimento alle immagini allegate per posizionare la 
camera di carico nell’iniettore compatibile.

4. Rimuovere dal contenitore la camera di carico contenente 
la lente tirando verso l’alto l’anello superiore del supporto.  
Non rimuovere il supporto della lente in questa fase. 

5. Prima di inserire la camera di carico nell’iniettore, assicurarsi 
che lo stantuffo sia in posizione ritirata. Inserire la camera 
di carico contenente la lente nell’apertura dell’iniettore 
compatibile finché non si blocca in posizione (FIG. 1). 

6. Risciacquare la lente con soluzione salina bilanciata sterile.
7. Avendo cura di non toccare la IOL, applicare il viscoelastico 

attraverso il foro di riempimento del supporto in direzione 
della punta della cartuccia (FIG. 2) e alla fine della camera 
di carico (FIG. 3). Assicurarsi che il viscoelastico riempa la 
punta dell’iniettore e passi in parte sotto la lente.

8. Spingere lo stantuffo in avanti fino a che la protezione in 
silicone non si avvicina al supporto della lente.

9. Rimuovere il supporto della lente dalla camera di carico 
afferrando l’anello del supporto con due dita, ribaltare la 
cerniera inferiore del supporto con il pollice e sollevare 
(FIG. 4).

10. Verificare che la lente sia posizionata al centro della camera 
di carico e chiudere le alette della camera di carico (FIG. 5). 
Quando scatta il meccanismo “click-lock”, la lente è in 
posizione. Il sistema è pronto per l’iniezione. 
Per una descrizione dettagliata, fare riferimento alle 
istruzioni per l’uso fornite con l’iniettore compatibile.

11. Premere in avanti lo stantuffo dell’iniettore per spingere 
la lente. Impiantare la lente con la smussatura della punta 
dell’iniettore rivolta verso l’occhio del paziente. Il lato 
anteriore della lente è rivolto verso la cornea quando le 
linee di orientamento sono in alto a destra (A) e in basso a 
sinistra (B) (FIG. 6).

12. Usare solo viscoelastici e sistemi di erogazione validati e 
approvati per l’uso con questa lente (NOTA: consultare 
le Istruzioni per l’uso del viscoelastico e del sistema di 
erogazione compatibile per informazioni aggiuntive).

13. È possibile eseguire diverse procedure chirurgiche, spetta al 
chirurgo selezionare la procedura appropriata per il paziente.

SIMBOLI USATI SULL’ETICHETTA:

Simbolo Descrizione

D Diottrie
ØB Diametro del corpo
ØT Diametro complessivo

Soczewka Synthesis 
fabrycznie załadowana
SOCZEWKA ASFERYCZNA WOLNA OD 
ABERRACJI, FABRYCZNIE ZAŁADOWANA 
Modele SIP i SIPY (żółte)

PL   SOCZEWKA WEWNĄTRZGAŁKOWA
OPIS: 
Soczewka wewnątrzgałkowa (IOL) Synthesis to pojedyncza, 
tylnokomorowa soczewka pochłaniająca promieniowanie UV, 
zastępująca naturalną soczewkę oka u dorosłych pacjentów 
pseudofakijnych. Soczewka wewnątrzgałkowa (IOL) Synthesis 
ma asferyczną optykę, niwelującą aberrację sferyczną. 
Soczewka wewnątrzgałkowa Synthesis, fabrycznie załadowana, 
jest dostarczana z systemem implantacyjnym Accuject Pro, aby 
zapewnić sterylną, kontrolowaną i bezdotykową implantację 
soczewki w torebce soczewki. Soczewka wewnątrzgałkowa 
(IOL) Synthesis jest dostarczana w 2 rodzajach - model SIP lub 
SIPY. Rodzaj soczewki określony jest na etykiecie tekturowego 
pudełka.

CECHY FIZYCZNE: 

Soczewka/
materiał części 
haptycznej

Model SIP: Zwijalny, hydrofilny kopolimer 
akrylowy zawierający filtr UV. 
Model SIPY: Zwijalny, hydrofilny kopolimer 
akrylowy zawierający filtr UV i chromofor 
pełniący rolę filtra światła niebieskiego. 

Charakterystyka 
materiału

Wskaźnik refrakcji, gdy soczewka jest 
wilgotna w temp. 20°C: 1.460
Wskaźnik refrakcji gdy soczewka jest w oku, 
w temp.35°C: 1.459

Transmitancja 
widmowa

Model SIP: Transmitancja 10% przy 
365 nanometrach dla soczewki 
wewnątrzgałkowej+20.0 dioptrii 
Model SIPY: Transmitancja 10% przy 
374 nanometrach dla soczewki 
wewnątrzgałkowej+20.0 dioptrii 
Patrz RYS.7 na wykresie oś X = długość fali 
(nm) i oś Y = transmitancja w %

Typ optyki Wolna od aberracji sferycznej

Moc od 0.0 do +30.0 dioptrii (0.0 do +10.0 z 
przyrostem o 1.0 dioptrię, +10.0 do +30.0 z 
przyrostem o 0.5 dioptrii)

Wymiary Średnica korpusu soczewki: 6.0 mm; 
średnica całkowita: 10.5 mm do 11 mm 
przez zakres dioptrii; Ukątowanie części 
haptycznej: 0°

Orientacja 
soczewki

Przednia strona soczewki jest skierowana 
do przedniej części gałki ocznej. Zgodnie z 
RYS.6, przy orientacji góra w prawo (A) i dól 
w lewo (B), widoczna jest przednia strona 
soczewki.

WSKAZANIA: 
Soczewka Synthesis do tylnej komory oka wskazana jest do 
implantacji pierwotnej w celu korekcji wzroku u dorosłych 
pacjentów z afakią. Soczewka jest przeznaczona do implantacji 
wewnątrz torebki soczewki.  

PRZECIWWSKAZANIA I OSTRZEŻENIA 
Lekarze rozważający implantację soczewki w jednej z 
wymienionych poniżej sytuacji (lista nie jest wyczerpująca), 
muszą określić stosunek korzyści z operacji do potencjalnych 
zagrożeń: nawracające ostre zapalenie przedniego lub tylnego 
segmentu lub zapalenie błony naczyniowej; pacjenci, u 
których soczewka może mieć wpływ na zdolność wykrywania, 
diagnozowania i leczenia chorób tylnego segmentu oka; 
trudności podczas zabiegu chirurgicznego mogące zwiększać 
ryzyko powikłań (między innymi: uporczywe krwawienie, 
znaczne uszkodzenie tęczówki, niekontrolowane dodatnie 
ciśnienie lub znaczne, wypadnięcie ciała szklistego lub ubytek); 
zniekształcenie gałki ocznej spowodowane wcześniejszym 
urazem lub wada rozwojowa, których leczenie przy pomocy 
soczewki wewnątrzgałkowej jest niemożliwe; okoliczności, 
które mogą spowodować uszkodzenie śródbłonka podczas 
implantacji; pacjenci, u których ani tylna torebka ani obwódka 
nie są na tyle nienaruszone, aby stanowić wsparcie; podejrzane 
zakażenia bakteryjne; dzieci w wieku poniżej 2 lat nie 
powinny być kwalifikowane do operacji implantacji soczewki 
wewnątrzgałkowej.
Tak jak każda operacja chirurgiczna, zabieg ten niesie ze sobą 
ryzyko powikłań. Potencjalne powikłania zabiegu usunięcia 
zaćmy obejmują między innymi: zapalenia (zapalenie 
tęczówki i ciała rzęskowego, błona źrenicza, zapalenie 
ciała szklistego, torbielowaty obrzęk plamki (CME), zespół 
toksycznego uszkodzenia przedniego odcinka oka (TASS)...), 
uszkodzenie śródbłonka rogówki, zapalenie wnętrza gałki 

ocznej, odwarstwienie siatkówki, obrzęk rogówki, niereagująca 
źrenica, wypadnięcie tęczówki, ropostek, jaskra, rozejście się 
rany, wylew krwi do komory przedniej oka, atrofia tęczówki, 
wypadnięcie ciała szklistego, decentracja lub przechylenie 
soczewki wewnątrzgałkowej, przyleganie silikonu do soczewki, 
zmętnienie soczewki wewnątrzgałkowej oraz kolejny zabieg 
chirurgiczny (między innymi, zaopatrzenie rany, aspiracja 
ciała szklistego, irydektomia, repozycja lub wymiana soczewki 
wewnątrzgałkowej i rozwarstwienie siatkówki).
Soczewki wewnątrzgałkowe muszą być implantowane zgodnie z 
poniższymi wskazówkami dotyczącymi stosowania. Niewłaściwe 
użycie soczewki może stanowić zagrożenie dla zdrowia 
pacjenta. 
Nie należy używać produktu, jeśli jego sterylność lub jakość 
mogły zostać naruszone z powodu uszkodzenia opakowania lub 
nieszczelności.
Nie podejmować prób modyfikacji lub zmian tego wyrobu lub 
jego komponentów.
Nie używać soczewek po upływie terminu ważności.
Nie używać ponownie soczewki ani aplikatora. Ponowne użycie 
może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta. 
Nie poddawać ponownej sterylizacji, gdyż może to spowodować 
niepożądane skutki uboczne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
• Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać 

temperatury niższej niż 5°C i wyższej niż 45˚C. Nie 
zamrażać.

• Model soczewki wewnątrzgałkowej, moc i data ważności 
powinny zostać sprawdzone przed otwarciem opakowania 
ochronnego i indywidualnej sterylnej torebki. 

• Należy użyć odpowiedniego, kompatybilnego iniektora
• Sterylność soczewki wewnątrzgałkowej i iniektora jest 

zagwarantowana tylko wtedy, gdy indywidualna, sterylna 
torebka nie została otwarta lub uszkodzona.  

• Soczewki wewnątrzgałkowe muszą być dokładnie opłukane 
przed implantacją. Nie należy moczyć lub płukać soczewki 
wewnątrzgałkowej innym roztworem niż zrównoważony, 
sterylny roztwór soli.

• Po implantacji do torebki soczewki, należy zadbać  
o usunięcie wszystkich materiałów wiskoelastycznych  
z przedniej i tylnej powierzchni soczewki .

• Jeśli wykonywana jest tylna kapsuloktomia przy pomocy 
lasera YAG, należy upewnić się, że wiązka światła lasera 
pada nieznacznie za tylną torebką.

OPAKOWANIE / STERYLIZACJA: 
Soczewka wewnątrzgałkowa Synthesis fabrycznie załadowana 
jest zapakowana do torebki i fiolki zawierającej zrównoważony 
roztwór soli. Opakowanie należy otwierać w warunkach 
sterylnych. Soczewka wewnątrzgałkowa Synthesis jest 
umieszczona w komorze ładowania i podtrzymywana przez uchwyt 
soczewki, wszystkie elementy zanurzone są w roztworze BSS.  
W kartonowym opakowaniu dostarczona jest karta pacjenta i  
samoprzylepne etykiety dla zapewnienia identyfikalności 
soczewki wewnątrzgałkowej. Soczewka wewnątrzgałkowa 
Synthesis, fabrycznie załadowana, jest sterylizowana parą wodną.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:
1. Przed operacją lekarz powinien określić moc soczewki, 

która będzie implantowana, stosując metody biometryczne. 
Stałe A podane na opakowaniu soczewki wewnątrzgałkowej 
powinny być stosowane wyłącznie jako wskazówka.

2. Przed implantacją, należy sprawdzić na opakowaniu model, 
moc i prawidłową konfigurację.

3. Otworzyć kartonowe opakowanie i wyjąć sterylną torebkę 
zawierającą fiolkę z soczewką. Powoli zedrzeć folię z 
opakowania, wyjąć fiolkę i umieścić ją w jałowym polu. 
Dokładnie sprawdzić fiolkę. Upewnić się, że fiolka nie jest 
uszkodzona a szczelne zamknięcie nie jest naruszone. Trzymać 
fiolkę w jednej ręce. Chwycić wypustkę folii i zedrzeć folię 
trzymając fiolkę w pozycji poziomej, aby odsłonić komorę 
ładowania. 
Umieszczenie komory ładowania w kompatybilnym iniektorze 
pokazane zostało na dołączonych ilustracjach.

4. Wyjąć z fiolki komorę ładowania zawierającą soczewkę, 
pociągając za górną pętlę uchwytu soczewki. Nie należy 
wyjmować uchwytu soczewki. 

5. Przed wprowadzeniem komory ładowania do iniektora, 
należy upewnić się, że tłok jest odciągnięty. Wprowadzić 
komorę ładowania zawierająca soczewkę do otworu 
kompatybilnego korpusu iniektora tak, by zablokował się we 
właściwej pozycji (RYS. 1). 

6. Dokładnie opłukać soczewkę sterylnym, zrównoważonym 
roztworem soli.

7. Uważając, aby nie dotykać soczewki wewnątrzgałkowej, 
zaaplikować materiał wiskoelastyczny przez otwór 
wypełnienia uchwytu soczewki w kierunku końcówki kartridża 
(RYS. 2) i na końcu komory ładowania (RYS. 3). Upewnić się, 
że materiał wiskoelastyczny wypełnia końcówkę iniektora  
i przemieszcza się w połowie drogi pod soczewką.

8. Popchnąć tłok aż silikonowa poduszka zbliży się do uchwytu 
soczewki.

9. Wyjąć uchwyt soczewki z komory ładowania, chwytając 
pętlę uchwytu dwoma palcami i zwalniając kciukiem dolny 
zawias uchwytu soczewki, podnieść do góry. (RYS. 4).

10. Sprawdzić czy soczewka jest ustawiona centralnie w 
komorze ładowania a następnie zamknąć skrzydełka komory 
ładowania (RYS. 5). Kliknięcie mechanizmu blokady świadczy 
o bezpiecznym umieszczeniu soczewki. System jest gotowy 
do iniekcji. 
Szczegółowy opis znaleźć można w instrukcji użycia 
dostarczonej z kompatybilnym iniektorem.

11. Przesunąć tłok iniektora do przodu, aby wypchnąć soczewkę. 
Wszczepić soczewkę tak, aby skośna końcówka iniektora 
skierowana była w dół gałki ocznej pacjenta.  Przednia 
strona soczewki jest skierowana do rogówki, przy orientacji 
góra w prawo (A) i dól w lewo (B) )RYS. 6)

12. Należy używać wyłącznie materiałów wiskoelastycznych 
i systemów implantacyjnych, które są sprawdzone  
i zatwierdzone do stosowania z tą soczewką (UWAGA: 
Dodatkowe informacje n/t materiałów wiskoelastycznych 
i kompatybilnych iniektorów znaleźć można w Instrukcji 
użycia).

13. Mogą być stosowane różne procedury chirurgiczne, chirurg 
powinien wybrać procedurę, która jest najbardziej 
odpowiednia dla pacjenta.

SYMBOLE UŻYTE NA ETYKIECIE:

Symbol Opis

D Dioptria
ØB Średnica korpusu
ØT Średnica całkowita

Synthesis Preloaded
Предварительно загруженная 
безаберрационная асферическая 
линза 
Модели SISA и SISAY (жёлтая)

RU   ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА
ОПИСАНИЕ 
Интраокулярная линза (ИОЛ) фирмы Synthesis представляет 
собой монолитную заднекамерную ИОЛ, поглощающую 
ультрафиолетовое (УФ) излучение, предназначенную 
для замены естественной кристаллической линзы у 
псевдофакичных взрослых пациентов. Для обеспечения 
отсутствия сферической аберрации ИОЛ фирмы Synthesis 
имеет асферическую оптику. Предварительно нагруженная 
интраокулярная линза поставляется с системой поставки 
Accuject Pro, обеспечивающей доставку линзы в стерильном, 
контролируемом и бесконтактном пакете Фирма Synthesis 
поставляет две разных модели ИОЛ: SISA и SISAY. Тип линзы 
указан на этикетке на картонной коробке.

Synthesis 
Preloaded
PRELOADED ABERRATION 
FREE ASPHERIC LENS 
Models SIP and SIPY (yellow)
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал 
линзы / 
гаптики

Модель SIP: Гибкая ИОЛ из 
гидрофильного сополимера акрила, 
содержащая поглотитель УФ излучения. 
Модель SIP: Гибкий гидрофильный 
сополимер акрила, содержащий 
поглотитель УФ излучения и хромофор, 
фильтрующий синий свет. 

Характеристики 
материала

Коэффициент преломления во влажном 
состоянии при температуре 20 °C: 1.460
Коэффициент преломления в глазу при 
температуре глаза 35 °C: 1.459

Спектральная 
прозрачность

Модель SIP: 10% при длине волны 365 нм 
для ИОЛ +20,0 дптр. 
Модель SIP: 10% при длине волны 374 нм 
для ИОЛ +20,0 дптр. 
См. рисунок 4, где на оси Х отложены 
значения длины волны (нм), а по оси  
Y – прозрачность (%)

Тип оптики Асферическая безаберрационная

Оптическая 
сила

От 0,0 до +30,0 дптр (от 0.0 до +10,0 дптр 
с шагом 1,0 дптр, от +10,0 до +30,0 дптр  
с шагом 0,5 дптр)

Размеры Диаметр оптического тела 6,0 мм; 
общий диаметр: от 10,5 до 11 мм в 
диоптрическом диапазоне; угол гаптики: 0°

Ориентация 
линзы

Линзу следует имплантировать так, чтобы 
её передняя сторона была обращена к 
передней стороне глаза. Как показано 
на рисунке 6, при расположении 
ориентационных элементов вверху справа 
(А) и внизу слева (В) передняя сторона 
ИОЛ обращена к наблюдателю.

ПОКАЗАНИЯ 
Заднекамерная линза фирмы Synthesis показана для 
первичной имплантации с целью коррекции зрения у 
взрослых пациентов при афакии. Линза предназначена для 
имплантации в капсулярный мешок.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
С врачебной точки зрения при любом из следующих 
обстоятельств (но не ограничиваясь этим) следует оценивать 
соотношение потенциальных рисков и преимуществ: 
рецидивирующе тяжёлое воспаление переднего или заднего 
сегмента или увеит; пациенты, у которых ИОЛ может 
повлиять на способность наблюдать, диагностировать или 
лечить заболеваниия заднего сегмента; хирургические 
трудности повышения потенциала для осложнений (таких 
как постоянное кровотечение , существенное повреждение 
радужной оболочки, неконтролируемое положительное 
давление или существенный пролапс или потеря 
стекловидного тела и др.); деформация глаза вследствие 
предшествовавшей травмы или дефекта развития,  
в результате которых надлежащая фиксация ИОЛ становится 
невозможной; обстоятельства. которые могут привести к 
повреждению эндотелия в процессе имплантации; пациенты, 
у которых ни задняя камера, ни поясок недостаточно целы 
для обеспечения фиксации; подозрение на микробную 
инфекцию; дети в возрасте до двух лет не являются 
пригодными кандидатами для имплантации ИОЛ.
Как и при любом хирургическом вмешательстве имеет место 
риск. Потенциальные осложнения хирургического лечения 
катаракты могут включать, но не ограничиваться следующим: 
воспаление (иридоциклит, зрачковая мембрана. воспаление 
стекловидного тела, цистоидный макулярный отёк,токсичный 
синдром переднего сегмента...), корнеальное повреждение 
эндотелия, эндофтальмит, отслоение сетчатки, отёк 
роговицы, закупорка зрачка, пролапс радужной оболочки, 
гипопион, глаукома, просачивание раны, гифема, атрофия 
радужной оболочки, пролапс стекловидного тела, смещение 
или наклон ИОЛ, адгезия силикона ИОЛ, оптические налёты 
или помутнения и вторичные хирургическик вмешательства 
(такие как устранение просачивания раны, аспирация 
стекловидного тела, иридэктомия, переустановка или 
замена ИОЛ, репарация отслоения сетчатки и др.).
ИОЛ следует имплантировать в соответствии со следующими 
указаниями. Неправильное использование может угрожать 
здоровью пациента. 
Не использовать ИОЛ, стерильность или качество которой 
находятся под сомнением в результате повреждения 
упаковки или признаков утечки.
Не пытаться видоизменять или переделывать устройство или 
его компоненты.
Не использовать линзу после истечения срока годности.
Не использовать линзу и предварительно загруженный 
картридж повторно. Повторное использование может 
угрожать здоровью пациента. 
Не стерилизовать ИОЛ повторно, поскольку это может 
привести к нежелательному побочному эффекту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Хранить при комнатной температуре. Избегать хранения 

при температуре ниже 5 °C и выше 45˚C. Не допускать 
замораживания.

• Перед вскрытием защитной упаковки и индивидуального 
стерильного пакета следует проверить модель ИОЛ,  
её оптическую силу и срок годности. 

• Использовать соответствующий совместимый инжектор
• Стерильность ИОЛ и частей инжектора гарантируется 

только если индивидуальные стерильные пакеты не 
были открыти или повреждены.  

• Перед имплантацией ИОЛ следует тщательно промыть. 
Не замачивать и не промывать ИОЛ в каких-либо других 
растворах, кроме стерильного сбалансированного 
солевого раствора.

• При удалении вискоэластика с передей и задней 
поверхностей линзы после имплантации капсюльной 
сумки следует соблюдать осторожность.

• В случае проведения задней капсулотомии с помощью 
лазера на иттрий-алюминиевом гранате необходимо 
обеспечить фокусировку луча лазера несколько позади 
задней капсулы.

УПАКОВКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
ИОЛ фирмы Synthesis упакована в индивидуальный пакет 
и во флакон со сбалансированным солевым раствором, 
вскрытие которых следует выполнять в стерильных условиях 
ИОЛ помещена в загрузочную камеру, зафиксированную 
держателем линзы, и погружённую вместе с ним в основной 
соляной раствор. Для обеспечения прослеживаемости 
картонная коробка снабжена карточкой пациента и 
самоклеющимися этикетками. Предварительно загруженная 
ИОЛ фирмы Synthesis стерилизована паром.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Перед оперативным вмешательством врач должен 

определить оптическую силу линзы, подлежащей 
имплантации, методом вычисления. Рекомендованные 
значения постоянных А, указанные на картонной коробке 
являются только ориентировочными.

2. Перед имплантацией следует осмотреть упаковку ИОЛ 
и выяснить её модель, оптическую силу и надлежащую 
конфигурацию.

3. Открыть картонную коробку и извлечь стерилизованный 
пакет, содержащий флакон с ИОЛ. Постепенно вскрыть 
пакет, чтобы флакон остался в стерильной среде. 
Осмотреть флакон. Убедиться в том, что он не повреждён 
и не вскрыт. Удерживать флакон в одной руке. Зажать 
язычок и потянуть крышку из фольги от себя, удерживая 
флакон в горизонтальном положении, чтобы открыть линзу.  
Расположение загрузочной камеры в совместимом 
инжекторе показано на прилагаемых рисунках.

4. Извлечь загрузочную камеру, содержащую линзу, из 
флакона, потянув за верхнюю петлю держателя линзы. 
При этом не удалять держатель линзы. 

5. Перед введением загрузочной камеры в инжектор 
убедиться в том, что плунжер находится в отведённом 
положении. Ввести загрузочную камеру, содержащую 
линзу, в отверстие корпуса совместимого инжектора до 
соединения в положении (рис. 1). 

6. Промыть линзу стерильным сбалансированным солевым 
раствором.

7. Осторожно, не касаясь ИОЛ, ввести вискоэластик 
через наполнительное отверстие держателя линзы 
в направлении наконечника патрона (рис. 2) и на 

конце загрузочной камеры (рис. 3). Обеспечить, 
чтобы вискоэластик заполнил наконечник инжектора  
и продвинулся на половину расстояния под линзой.

8. Давить на плунжер до тех пор, пока силиконовая подушка 
не коснётся держателя линзы.

9. Извлечь держатель линзы из загрузочной камеры, захватив 
петлю держателя двумя пальцами и перевернуть нижний 
шарнир держателя линзы большим пальцем, просто 
повернув его (рис. 4).

10. Убедиться в том, что линза расположена по центру 
загрузочной камеры и закрыть её створки (рис. 5). При 
срабатывании механизма фиксации с защелкой линза 
надёжно фиксируется на месте. Система готова для 
инжекции. 
Подробное описание содержится в инструкции по 
использованию, поставленной вместе с совместимым 
инжектором.

11. Прижать плунжер инжектора к линзе до упора. Ввести 
линзу с наклоном наконечника инжектора, обращённым 
к глазу пациента. Передняя сторона линзы обращена к 
роговице, если ориентационные элементы расположены 
справа вверху (А) и слева внизу (В) (рис. 6).

12. Использовать только вискоэластик и поставочный 
вариант системы, которые были испытаны и утверждены 
для использования с данной линзой. (ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительная информация содержится руководстве 
по эксплуатации вискоэластика и поставочного варианта 
системы).

13. Могут быть использованы различные хирургические 
процедуры, и хирург должен выбрать процедуру, 
подходящую для пациента.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭТИКЕТКАХ:

Символ Описание

D Диоптрия
ØB Диаметр оптического тела
ØT Общий диаметр

Synthesis előretöltve
ELŐRETÖLTÖTT ABERRÁCIÓMENTES 
ASZFÉRIKUS LENCSE 
SIP és SIPY modellek (sárga)

HU   INTRAOKULÁRIS LENCSE
LEÍRÁS: 
A Synthesis intraokuláris lencse (IOL) egyetlen darabos ultraibolya 
(UV) sugárzást elnyelő hátsó szemcsarnokba ültethető IOL, 
amely a természetes kristályos lencse helyettesítésére szolgál 
pszeudofákiás felnőtteknél. A Synthesis IOL aszférikus optikával 
rendelkezik, amely szférikus aberrációtól mentes. Az előretöltött 
intraokuláris Synthesis lencse Accuject Pro szállító rendszerrel 
kapható, amely lehetővé teszi, hogy a lencse steril, szabályozott 
és érintésmentes módszerrel kerüljöna szemészeti táskába.  
Az előretöltött Synthesis IOL 2 különböző modellként érhető el – 
SIP vagy SIPY modell. Lásd az adott típusú lencse dobozát.

FIZIKAI JELLEMZŐK: 

Lencse / 
Haptikus anyag

SIP modell: Összehajtható hidrofil akril 
kopolimer, amely UV-abszorbenst tartalmaz. 
SIPY modell: Összehajtható hidrofil akril 
kopolimer, amely UV-abszorbenst és kék 
fényt kiszűrő kromofórt tartalmaz. 

Anyag jellemzői Törésmutató nedves állapotban 20°C 
hőmérsékleten: 1.460
Törésmutató a szemben 35°C 
hőmérsékleten: 1.459

Spektrális 
fényáteresztés

SIP modell: 10%-os fényáteresztésű IOL  
365 nanométer és +20,0 dioptria esetén. 
SIPY modell: 10%-os fényáteresztésű IOL  
374 nanométer és +20,0 dioptria esetén. 
Lásd a 7. ÁBRÁT a diagrammal, ahol  
az X-érték = hullámhossz (nm) és  
Y-érték = %-os fényáteresztés

Optika típusa Aszférikus aberrációmentes

Teljesítmény 0,0 és +30,0 Dioptria között (0,0 és +10,0 
Dioptria között 1,0 Dioptriás léptékkel, 
+10,0 és +30,0 Dioptria között 0,5 Dioptriás 
léptékben)

Méretek Test átmérője: 6,0 mm; Teljes átmérő:  
10,5 mm és 11 mm között a 
dioptriatartományban; Haptikus szög: 0°

Lencse 
orientációja

A lencse elülső oldala felfelé nézzen a 
szem elülső felszíne felé. Ahogy a 6. ÁBRÁN 
látható, amikor az orientációs jelzők a jobb 
felső (A) és bal alsó (B) részen láthatók, a 
lencse elülső részét nézi.

AVALLATOK: 
A Synthesis hátsó szemcsarnokba ültethető lencse beültetése 
afákia vizuális korrekciójára javasolt felnőtteknél. A lencse  
a kapszulába történő beültetésre szolgál.  

ELLENJAVALLATOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK: 
Ha az orvos az alábbi esetek bármelyikében (de nem 
kizárólag) lencsebeültetést tervez, mérlegelnie kell lehetséges 
kockázat/előny arányát: elülső és hátsó szegmens visszatérő 
súlyos gyulladása vagy uveitis; olyan betegek, akinél az IOL 
befolyásolhatja a hátsó szegmens betegségeinek megfigyelését, 
diagnosztizálását vagy kezelését; sebészeti nehézségek, 
amelyek növelik a lehetséges szövődmények kockázatát (lásd 
a például a következőket: perzisztens vérzés, az írisz jelentős 
károsodása, nem szabályozott pozitív nyomás vagy az üvegtest 
jelentős prolapszusa vagy hiánya); korábbi trauma vagy fejlődési 
rendellenesség következtében deformálódott szem, amikor 
az IOL megfelelő támasza nem biztosítható; olyan körülmény 
fennállása, amely a beültetés során az endothelium károsodását 
okozhatja; olyan betegek, akiknél sem a hátsó kapszula sem a 
zonula nem intakt, ezért képes megfelelő támaszt biztosítani; 
lehetséges fertőzés; 2 év alatti gyermekek sem alkalmasak az 
IOL beültetésére.
Az eljárás kockázatokkal jár, mint minden sebészeti eljárás.  
A szürkehályogműtét lehetséges szövődményei közé tartoznak a 
következők: gyulladás (iridocyclitis, pupillaris membrán, üvegtest 
gyulladása, CME, TASS stb.), szaruhártya endotheliumának 
károsodása, endophthalmitis, retinaleválás, szaruhártya 
oedemája, pupillaris blokk, írisz prolapszusa, hypopion, 
glaucoma, szivárgó seb, hyphema, íriszatrophia, üvegtest 
prolapszusa, IOL nem központi elhelyezkedése vagy dőlése, 
IOL szilikon adhéziója, IOL optikus depozitumok vagy homályok 
és másodlagos sebészeti beavatkozások (mint a szivárgó 
seb helyreállító műtétje, üvegtest aspirációja, iridectomia,  
IOL repozíciója vagy cseréje, illetve retinaleválás kezelése).
Az IOL beültetését az alábbi utasításoknak megfelelően kell 
végezni. A nem megfelelő használat a beteg egészségét 
veszélyeztetheti. 
Ne használja, ha a termék sterilitása vagy minősége károsodott 
lehet a csomagolás sérülése vagy szivárgás jelei esetén. 
Ne próbálja meg módosítani vagy megváltoztatni az eszközt vagy 
annak bármely összetevőjét.
Ne használja a lencsét a lejárati időn túl.
Ne használja a lencsét vagy az előretöltött rendszert újra.  
A termék ismételt felhasználása a beteg egészségét súlyosan 
veszélyeztetheti. 
Ne sterilzálja újra, mert nemkívánatos mellékhatások 
alakulhatnak ki.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
• Szobahőmérsékleten tárolandó. Kerülje az 5°C alatti és a 

45˚C feletti hőmérsékletet. Tilos fagyasztani.
• Az IOL modell típusát, teljesítményét és lejárati idejét 

ellenőrizni kell a védőcsomagolás és a steril tasak 
felnyitása előtt. 

• Használjon megfelelő, kompatibilis injektort
• Az IOL és az injektor összetevőinek sterilitása csak akkor 

garantálható, ha az egyedi steril tasak nincs felnyitva és 
nem sérült.  

• A beültetés előtt az IOL-eket beültetés előtt gondosan át 
kell öblíteni. Az IOL kizárólag steril sóoldattal öblíthető át.

• A lencse elülső és hátsó felszínéről óvatosan kell 
eltávolítani a viszkoelasztikus anyagokat a kapszulába 
történő beültetés után.

• YAG-lézer hátsó kapszulotomia esetén győződjön meg arról, 
hogy a lézersugár fókusza kissé a hátsó kapszula mögé esik.

CSOMAGOLÁS / STERILIZÁLÁS: 
Az előretöltött Synthesis IOL egyedi csomagolásban, egy 
tasakban található, steril sóoldattal töltött ampullában, 
amelyet steril körülmények között kell felnyitni. A Synthesis 
IOL egy betöltő kamrába kerül, lencsetartóval rögzül, és 
teljesen BSS oldatba merül. A betegkártya és az öntapadós 
címke a dobozban találhatók, az IOL nyomon követhetőségére 
szolgálnak. Az előretöltött Synthesis IOL gőzsterilezéssel készül.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
1. Az orvosnak a műtét előtt számítási módszerekkel meg 

kell határoznia a beültetendő lencse törőerejét. A lencse 
dobozán felsorolt ajánlott A-konstansok kizárólag irányelvek.

2. A beültetés előtt vizsgálja meg a lencse csomagolásán a 
lencse modelljét, a törőerőt és a megfelelő konfigurációt.

3. Nyissa ki a dobozt és vegye ki a lencse ampulláját 
tartalmazó steril tasakot. Fokozatosan nyissa fel a tasakot, 
és helyezze az ampullát a steril területre. Vizsgálja meg 
az ampullát. Győződjön meg arról, hogy nem károsodott 
és a zár nem sérült. Tartsa az ampullát az egyik kezében. 
Fogja meg a lehúzható védőcsomagolás fülét, és húzza le a 
védőcsomagolást miközben az ampullát vízszintesen tartja 
addig, amíg a betöltő kamra láthatóvá nem válik. 
A betöltő kamra kompatibilis injektorba történő behelyezése 
előtt kérjük, tekintse meg a mellékelt ábrákat.

4. Vegye ki a lencsét tartalmazó betöltő kamrát a lencse 
ampullájából úgy, hogy meghúzza a lencserögzítő felső 
hurkát. Ekkor ne távolítsa el a lencserögzítőt. 

5. A betöltő kamra injektorba történő helyezése előtt 
győződjön meg arról, hogy a dugattyú visszahúzott 
állapotban van. Helyezze be a lencsét tartalmazó betöltő 
kamrát a kompatibilis injektor nyílásába, amíg az a helyére 
nem kerül (ÁBRA: 1). 

6. Öblítse át a lencsét steril sóoldattal.
7. Vigyázzon, hogy ne érintse meg az IOL-t, és használjon 

viszkoelasztikus anyagot a lencsetartó töltőnyílásán keresztül 
a tartály csúcsa felé (ÁBRA: 2) és a betöltő kamra hátsó részén 
(ÁBRA: 3). Győződjön meg arról, hogy a viszkoelasztikus 
anyag kitölti az injektor hegyét, és a lencse alatt félúton 
helyezkedik el.

8. Tolja előre a dugattyút, amíg a szilikon párna a lencse 
tartójához nem ér.

9. Vegye ki a lencsetartót a betöltő kamrából úgy, hogy megfogja 
a a tartó hurkát két ujjal, és a hüvelykujjával felhajtja  
a lencsetartó alsó pántját, és felemeli azt (ÁBRA: 4).

10. Ellenőrizze, hogy a lencse a betöltő kamra közepén 
helyezkedik el, és zárja le a betöltő kamra szárnyait (ÁBRA: 5). 
Amikor a „kattanó zár” mechanizmus bekapcsol, a lencse 
biztonságosan rögzül a helyén. A rendszer injektálásra 
készen áll. 
Részletes leírásért olvassa el a kompatibilis injektorhoz 
mellékelt használati útmutatót.

11. Tolja előre az injektor dugattyúját a lencse előretolásához. 
Ültesse be a lencsét úgy, hogy az injektor hegye a beteg 
szeme felé néz. A lencse elülső oldala felfelé néz, a 
szaruhártya irányába, ha az orientációs jelzők a jobb felső 
(A) és bal alsó (B) részen láthatók (ÁBRA: 6).

12. Kizárólag olyan viszkoelasztikus és szállító rendszerek 
használhatók, amelyeket validáltak és jóvá hagytak a 
lencsével együtt történő alkalmazásra (MEGJEGYZÉS: 
További információért kérjük, olvassa el a viszkoelasztikus és 
kompatibilis injektor rendszerek Használati útmutatóját).

13. Különböző sebészeti eljárások alkalmazhatók, a sebésznek  
a beteg számára megfelelő eljárást kell kiválasztania.

CÍMKÉKEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK:

Szimbólum Leírás

D Dioptria
ØB Test átmérője
ØT Teljes átmérő

Synthesis Preloaded
BEZABERAČNÍ ASFÉRICKÁ ČOČKA 
VLOŽENÁ V ZAVADĚČI 
Modely SIP a SIPY (žlutý)

CZ  NITROOČNÍ ČOČKA
POPIS: 
Nitrooční čočka Synthesis (NOČ) je jednokusová zadněkomorová 
NOČ absorbující ultrafialové (UV) záření, která byla vyvinuta 
pro náhradu přirozené oční čočky u pseudofakických dospělých 
pacientů. NOČ Synthesis má asférickou optiku bez sférické 
aberace. Nitrooční čočka Synthesis se dodává se zaváděcím 
systémem Accuject Pro, který zajistí sterilní, kontrolovaný a 
bezdotykový způsob zavedení čočky do čočkového pouzdra.  NOČ 
Synthesis vložená v zavaděči se dodává ve 2 různých modelech – 
SIP nebo SIPY. Typ čočky naleznete na kartonové krabičce.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: 

Čočka/haptický 
materiál

Model SIP: Přehnutelný hydrofilní akrylátový 
kopolymer obsahující absorbér UV záření. 
Model SIPY: Přehnutelný hydrofilní 
akrylátový kopolymer obsahující absorbér 
UV záření a chromofor filtrující modré světlo. 

Vlastnosti 
materiálu

Index lomu v mokrém stavu při 20 °C: 1,460
Index lomu v mokrém stavu při 35 °C: 1,459

Spektrální 
propustnost

Model SIP: 10% propustnost při 365 nm pro 
NOČ s +20,0 dioptriemi. 
Model SIPY: 10% propustnost při 374 nm pro 
NOČ s +20,0 dioptriemi. 
Viz graf na obr.7, na ose X = vlnová délka 
(nm) a na ose Y = % propustnost.

Typ optiky Asférická bezaberační

Dioptrická síla 0,0 až +30,0 dioptrií (0,0 až +10,0 v 
přírůstcích po 1,0 dioptrii, +10,0 až +30,0  
v přírůstcích po 0,5 dioptrie)

Rozměry Průměr těla: 6,0 mm; celkový průměr: 
10,5 mm až 11 mm v dioptrickém rozmezí; 
haptický úhel: 0°

Orientace čočky Přední strana čočky směřuje nahoru směrem 
k přední straně oka. Jak je znázorněno na 
obr. 6, když jsou orientační prvky vpravo 
nahoře (A) a vlevo dole (B), čočka k vám 
směřuje pření stranou.

INDIKACE: 
Zadněkomorová čočka Synthesis je indikována pro primární 
implantaci pro vizuální korekci afakie u dospělých pacientů. 
Čočka je určena pro implantaci do čočkového pouzdra.  

KONTRAINDIKACE A VAROVÁNÍ: 
Lékaři zvažující implantaci čočky (mimo jiné) v kterémkoli 
z následujících případů musejí zvážit poměr potenciálních 
přínosů a rizik: recidivující těžký zánět předního nebo zadního 
segmentu nebo uveitida; pacienti, u nichž NOČ může ovlivnit 
schopnost sledovat, diagnostikovat nebo léčit onemocnění 
zadního segmentu; chirurgické potíže zvyšující možnost vzniku 
komplikací (jako je např. přetrvávající krvácení, významné 
poškození duhovky, nekontrolovaný přetlak nebo závažný 
prolaps sklivce či jeho ztráta); zdeformované oko v důsledku 
předchozího traumatu nebo vývojové vady, u níž není možná 
odpovídající podpora NOČ; okolnosti, které by vedly k poškození 
endotelu během implantace; pacienti, u kterých zadní pouzdro 
ani zonula nejsou dostatečně celistvé, aby mohly poskytovat 
oporu; podezření na mikrobiální infekci; děti do 2 let věku 
nejsou vhodnými kandidáty pro NOČ.
Stejně jako u jakéhokoli jiného chirurgického výkonu i zde 
existuje riziko. Potenciální komplikace operace katarakty 
mohou mimo jiné zahrnovat: zánět (iridocyklitidu, zánět 
pupilární membrány, zánět sklivce, CME, TASS ...), poškození 
endoteliálních buněk rohovky, endoftalmitidu, odchlípení 
sítnice, edém rohovky, pupilární blok, prolaps duhovky, 
hypopyon, glaukom, prosakování rány, hyfému, atrofii duhovky, 
prolaps sklivce, decentraci nebo naklonění NOČ, adhezi 
silikonu NOČ, optická depozita nebo opacity NOČ a sekundární 
chirurgický zákrok (jako je například oprava prosakování rány, 

odsátí sklivce, iridektomie, repozice nebo výměna NOČ a oprava 
odchlípení sítnice).
NOČ musí být implantována v souladu s dále uvedeným 
návodem k použití. Nesprávné použití může představovat riziko 
pro zdraví pacienta. 
Výrobek nepoužívejte, pokud se má za to, že byla narušena 
jeho sterilita nebo kvalita v důsledku poškození obalu nebo 
známek průsaku.
Neprovádějte změny ani úpravy tohoto zdravotnického 
prostředku ani žádné z jeho částí.
Nepoužívejte čočku po uplynutí data exspirace.
Nepoužívejte čočku ani zaváděcí systém opakovaně. Opakované 
použití může představovat závažné riziko pro zdraví pacienta. 
Neprovádějte opakovanou sterilizaci, neboť by mohla vést ke 
vzniku nežádoucích účinků.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
• Uchovávejte při pokojové teplotě. Nevystavujte teplotám 

nižším než 5 °C a vyšším než 45 ˚C. Nezmrazujte.
• Před otevřením ochranného obalu a individuálního 

sterilního pouzdra je nutné zkontrolovat model NOČ, 
dioptrickou sílu a datum exspirace NOČ. 

• Používejte kompatibilní injektor.
• Sterilita NOČ a částí injektoru je zaručena, pouze pokud 

individuální sterilní pouzdra nebyla otevřena ani poškozena.  
• NOČ je nutné před implantací důkladně opláchnout. 

Nenamáčejte a neoplachujte NOČ žádným jiným roztokem 
než sterilním vyváženým fyziologickým roztokem.

• Po implantaci do čočkového pouzdra je z předního a zadního 
povrchu čočky nutné odstranit veškerý viskoelastický 
materiál.

• Pokud se prování zadní kapsulotomie YAG laserem, ujistěte se, 
že je laserový paprsek zaměřený nepatrně za zadní pouzdro.

BALENÍ/STERILIZACE: 
NOČ Synthesis vložená v zavaděči je balena jednotlivě v pouzdru 
a nádobce obsahující vyvážený fyziologický roztok, které by 
měly být otevřeny za sterilních podmínek. NOČ Synthesis je 
vložena do zaváděcí komůrky, upevněna držákem čočky, a to vše 
je ponořeno do vyváženého fyziologického roztoku. V krabičce 
je dodána karta pacienta a samolepicí štítky, které zajišťují 
dosledovatelnost NOČ. NOČ Synthesis vložená v zavaděči je 
sterilizována párou.

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Lékař musí před zákrokem stanovit sílu čočky, která bude 

implantována, pomocí výpočtu. Doporučené konstanty  
A uvedené na krabičce čočky slouží pouze jako vodítko.

2. Před implantací zkontrolujte na obalu čočky model, sílu a 
správnou konfiguraci.

3. Otevřete krabičku a vyjměte z ní sterilizované pouzdro 
obsahující nádobku s čočkou. Postupně rozloupněte pouzdro a 
uvolněte tak nádobku do sterilního pole. Nádobku zkontrolujte. 
Ujistěte se, že není poškozená a uzávěr není rozlomený. 
Podržte nádobku v jedné ruce. Uchopte slupovací ouško 
krycí folie, sloupněte folii směrem od sebe a obnažte tak 
zaváděcí komůrku. Nádobku při tom držte ve vodorovné poloze 
Postup vložení zaváděcí komůrky do kompatibilního 
injektoru naleznete na přiložených obrázcích.

4. Vyjměte zaváděcí komůrku obsahující čočku z nádobky 
s čočkou zatažením za horní očko držáku čočky. V tento 
okamžik nevyjímejte držák čočky. 

5. Před vložením zaváděcí komůrky do injektoru zkontrolujte, 
zda je píst ve vytažené poloze. Vložte zaváděcí komůrku 
obsahující čočku do otvoru v těle kompatibilního injektoru 
tak, aby dosedla na místo (obr. 1).

6. Opláchněte čočku sterilním vyváženým fyziologickým 
roztokem.

7. Dávejte pozor, abyste se nedotkli NOČ, a aplikujte 
viskoelastický přípravek plnicím otvorem držáku čočky 
směrem ke špičce cartridge (obr.  2) a k zadnímu konci plnicí 
komůrky (obr. 3) Ujistěte se, že viskoelastický přípravek 
naplnil špičku injektoru a přesunul se do poloviny pod čočku.

8. Stiskněte píst, dokud se silikonový polštářek nedotkne 
držáku čočky. 

9. Vyjměte držák čočky ze zaváděcí komůrky tak, že uchopíte 
ouško držáku dvěma prsty, odklopíte dolní díl držáku čočky 
palcem, a zvednete jej přímo nahoru (obr.  4).

10. Zkontrolujte, zda je čočka umístěna ve středu zaváděcí 
komůrky a zavřete křidélka zaváděcí komůrky (obr. 5) Když 
je „pojistný“ mechanismus zablokován, je čočka bezpečně 
na svém místě. Systém je připraven k injekční aplikaci. 
Podrobný popis naleznete v návodu k použití dodaném  
s kompatibilním injektorem.

11. Zasunutím pístu dopředu zasuňte čočku. Implantujte čočku 
tak, aby úkos špičky injektoru směřoval dolů k oku pacienta. 
Přední strana čočky směřuje k rohovce, když jsou orientační 
prvky nahoře vpravo (A) a dole vlevo (B) (obr. 6).

12. Je povoleno pouze použití viskoelastických materiálů a 
aplikačních systémů, které byly validovány a schváleny pro 
použití (POZNÁMKA: Další informace naleznete v pokynech 
pro použití s viskoelastickými přípravky a kompatibilním 
injektorem).

13. Existují různé chirurgické postupy, které je možné použít, a 
chirurg by měl vybrat postup, který je pro pacienta vhodný.

SYMBOLY POUŽITÉ NA ŠTÍTKU:

Symbol Popis

D Dioptrie
ØB Průměr těla
ØT Celkový průměr

Synthesis Preloaded
PRELOADED ABERRATIEVRIJE 
ASFERISCHE LENS 
Modellen SIP en SIPY (geel)

NL   INTRAOCULAIRE LENS
BESCHRIJVING: 
De Synthesis intraoculaire lens (IOL) is een enkele IOL met 
ultraviolet licht (UV) absorberende posterieure kamer, 
ontwikkeld ter vervanging van de natuurlijke kristallens 
bij pseudofakische volwassen patiënten. De Synthesis IOL 
beschikt over asferische optiek ter voorkoming van sferische 
aberratie. De Preloaded Synthesis intraoculaire lens wordt 
geleverd met een Accuject Pro inbrengsysteem, voor het 
steriel, gecontroleerd en zonder aanraking inbrengen van de 
lens in de oogzak. De Preloaded Synthesis IOL is verkrijgbaar in  
2 uitvoeringen, SIP en SIPY. Raadpleeg het label op de kartonnen 
doos voor het type lens.

FYSIEKE KENMERKEN: 

Lens / haptisch 
materiaal

Model SIP: Vouwbare hydrofiele acryl-
copolymeer met een UV-absorbeerder. 
Model SIPY: Vouwbare hydrofiele acryl-
copolymeer met een UV-absorbeerder en 
een blauw licht filterende chromofoor. 

Materiaaleigen-
schappen

Refractie-index wanneer nat bij 20 °C: 
1.460
Refractie-index wanneer in het oog bij 35 °C: 
1.459

Spectrale 
doorlatendheid

Model SIP: 10% doorlatendheid bij 365 
nanometer voor een IOL van +20,0 dioptrie. 
Model SIPY: 10% doorlatendheid bij 374 
nanometer voor een IOL van +20,0 dioptrie. 
Zie AFB. 7 waarbij de X-waarde op de 
grafiek = golflengte (nm) en de  
Y-waarde = % doorlatendheid

Optisch type Asferisch aberratievrij

Sterkte 0,0 tot +30,0 dioptrie (0,0 tot +10,0 in 
stappen van 1,0 dioptrie, +10,0 tot +30,0 in 
stappen van 0,5 dioptrie)

Afmetingen Diameter romp: 6,0 mm; totale 
diameter: 10,5 mm tot 11 mm over het 
dioptriegebied; haptische hoek: 0°

Lensoriëntatie De anterieure zijde van de lens wijst 
omhoog naar de anterieure zijde van het 
oog. Zoals geïllustreerd in AFB. 6, als de 
oriëntatiekenmerken rechtsboven (A) 
en linksonder (B) zitten, kijkt u naar de 
anterieure zijde van de lens.

INDICATIES: 
De Synthesis-lens voor de posterieure kamer is geïndiceerd voor 
primaire implantatie voor de visuele correctie van afakie bij 
volwassen patiënten. De lens is bedoeld voor implantatie in de 
capsulaire zak.  

CONTRA-INDICATIES EN WAARSCHUWINGEN: 
Artsen die onder een van de volgende omstandigheden (doch 
niet daartoe beperkt) lensimplantatie overwegen, moeten een 
afweging maken van de voordelen/de risico’s: recidiverende 
ernstige anterieure of posterieure segmentontsteking of 
uveïtis; patiënten bij wie de IOL het vermogen posterieure 
segmentaandoening waar te nemen, te diagnosticeren of te 
behandelen aantast; chirurgische problemen waardoor de 
kans op complicaties (onder andere: persisterende bloeding, 
significante irisbeschadiging, ongecontroleerde positieve 
druk, of significante vitreuze prolaps of verlies) toeneemt; 
vervorming van het oog als gevolg van eerder trauma of 
ontwikkelingsdefect waardoor voldoende steun voor de IOL 
ontbreekt; omstandigheden die tijdens implantatie zouden 
resulteren in beschadiging van het endotheel; patiënten bij 
wie noch de posterieure capsule noch de zonule voldoende 
intact is om steun te geven; vermoedelijke microbacteriële 
infectie; kinderen jonger dan 2 jaar zijn geen geschikte 
kandidaat voor IOL.
Zoals voor elke chirurgische procedure geldt, zijn er risico’s 
aan verbonden. Mogelijke complicaties van cataractchirurgie 
zijn onder andere: ontsteking (iridocyclitis, pupillaire 
membraan, vitreuze ontsteking, CME, TASS, ...), corneale 
endotheelbeschadiging, endoftalmitis, retinaloslating, 
cornea-oedeem, pupilblokkade, irisprolaps, hypopyon, 
glaucoom, wondlekkage, hyfema, irisatrofie, vitreuze prolaps, 
decentralisatie of kanteling IOL, silicone adhesie IOL, optische 
afzettingen of opaciteiten IOL, en secundaire chirurgische 
interventie (onder andere herstel wondlekkage, vitreuze 
aspiratie, iridectomie, herpositionering of vervanging IOL en 
herstel retinaloslating).
De IOL moet worden geïmplanteerd conform de volgende 
instructies. Onjuist gebruik kan een risico voor de gezondheid 
van de patiënt inhouden. 
Niet gebruiken als de steriliteit of kwaliteit van het product 
niet kan worden gewaarborgd door schade aan de verpakking of 
tekenen van lekkage.
Probeer niet het product of onderdelen ervan te wijzigen of 
modificeren.
Gebruik de lens niet als de uiterste gebruiksdatum verstreken is.
Gebruik de lens en het preloaded systeem niet opnieuw. 
Hergebruik kan een risico voor de gezondheid van de patiënt 
inhouden. 
Niet opnieuw steriliseren, omdat dit ongewenste bijwerkingen 
kan hebben.

VOORZORGSMAATREGELEN:
• Bewaren bij kamertemperatuur. Vermijd temperaturen 

onder 5 °C en boven 45 ˚C. Niet invriezen.
• Het model IOL, de sterkte en uiterste gebruiksdatum moeten 

worden gecontroleerd voordat de beschermverpakking 
wordt geopend en voordat het individuele steriele zakje 
wordt geopend. 

• Gebruik een correcte, compatibele injector.
• De steriliteit van de IOL en de injectoronderdelen is alleen 

gegarandeerd als de afzonderlijke steriele zakjes niet 
geopend of beschadigd zijn.  

• Een IOL moet voorafgaand aan implantatie zorgvuldig 
worden gespoeld. De IOL mag uitsluitend in of met een 
steriele, uitgebalanceerde zoutoplossing worden geweekt 
of gespoeld.

• Na implantatie in de capsulaire zak moet al het visco-
elastische materiaal van de anterieure en posterieure 
oppervlakken van de lens worden verwijderd.

• Als er een posterieure capsulotomie met YAG-laser wordt 
uitgevoerd, moet de laserbundel iets achter de posterieure 
capsule worden gericht.

VERPAKKING / STERILISATIE: 
De Preloaded Synthesis IOL is individueel verpakt in een zakje 
en een flacon met daarin uitgebalanceerde zoutoplossing die 
onder steriele omstandigheden moeten worden geopend. 
De Synthesis IOL is geplaatst in een laadkamer, vastgezet 
door een lenshouder, dit alles ondergedompeld in een 
uitgebalanceerde zoutoplossing. In de kartonnen verpakking 
zitten een patiëntkaart en zelfklevende labels waarmee de IOL 
kan worden gevolgd. De Preloaded Synthesis IOL is met stoom 
gesteriliseerd.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. De arts moet preoperatief de sterkte van de te implanteren 

lens met behulp van berekeningsmethoden bepalen. De 
aanbevolen A-constanten op de kartonnen lensverpakking 
dienen slechts als richtlijn.

2. Controleer voorafgaand aan implantatie de lensverpakking 
op model, sterkte en de juiste configuratie.

3. Open de kartonnen verpakking en neem het gesteriliseerde 
zakje met de lensflacon uit de verpakking. Trek het zakje 
rustig open zodat de flacon er in het steriele veld uit kan 
worden genomen. Inspecteer de flacon. Controleer of deze 
niet beschadigd is en de verzegeling intact is. Houd de flacon 
in één hand. Pak het treklipje van het foliedeksel vast en 
trek het foliedeksel van u af terwijl de flacon horizontaal 
wordt gehouden zodat de laadkamer zichtbaar wordt. 
Zie onderstaande afbeeldingen voor het plaatsen van de 
laadkamer in de compatibele injector.

4. Haal de laadkamer met daarin de lens uit de lensflacon, 
door de bovenste lus van de lenshouder omhoog te trekken. 
Verwijder de lenshouder op dit moment nog niet. 

5. Controleer voordat u de laadkamer in de injector plaatst, 
dat de plunjer in de teruggetrokken positie staat. Breng 
de laadkamer met daarin de lens in de opening van de 
compatibele injector, totdat die in positie klikt (AFB. 1). 

6. Spoel de lens met steriele, uitgebalanceerde zoutoplossing.
7. Breng, zonder de IOL aan te raken, visco-elastisch 

materiaal aan via het vulgat in de lenshouder, in de 
richting van de patroontip (AFB. 2) en aan het eind van de 
laadkamer (AFB. 3). Zorg dat het visco-elastisch materiaal 
de injectortip vult en tot half onder de lens komt.

8. Duw de plunjer naar voren totdat het siliconenkussen 
de lenshouder nadert.

9. Haal de lenshouder uit de laadkamer door de lus van 
de houder met twee vingers te pakken en door het 
onderscharnier van de lenshouder omhoog te klappen en 
recht omhoog te duwen (AFB. 4).

10. Controleer dat de lens centraal in de laadkamer zit en 
sluit de vleugels van de laadkamer (AFB. 5). Als het 
klikmechanisme aanspreekt, zit de lens goed. Het systeem 
is nu klaar voor de injectie. 
Zie voor gedetailleerde beschrijvingen de gebruiksinstructies 
bij de compatibele injector.

11. Druk de intectorplunjer naar voren om de lens te 
verplaatsen. Implanteer de lens met de schuine kant 
van de injectortip omlaag naar het oog van de patient. 
De anterieure zijde van de lens wijst omhoog naar 
het hoornvlies als de oriëntatiepunten goed zitten:  
A rechtsboven en B linksonder (AFB. 6).

12. Alleen gevalideerde en voor gebruik met deze 
lens goedgekeurde visco-elastische materialen 
en plaatsingssystemen mogen worden gebruikt. 
(OPMERKING: Raadpleeg voor aanvullende informatie de 
gebruiksaanwijzing bij het visco-elastische materiaal en 
van het compatibele injectorsysteem.)

13. Er kunnen diverse chirurgische procedures worden gevolgd 
en het is aan de chirurg te bepalen welke procedure het 
meest geschikt is voor de patiënt.

SYMBOLEN GEBRUIKT OP DE LABELING:

Symbool Beschrijving

D Diopter
ØB Diameter romp
ØT Totale diameter

Synthesis Pré-carregada
LENTE ASFÉRICA ISENTA DE ABERRAÇÃO 
Modelos SIP e SIPY (amarelo)

PT  LENTE INTRAOCULAR
DESCRIÇÃO: 
A lente intraocular Synthesis (LIO) é uma LIO singular de câmara 
posterior, com proteção UV e desenvolvida para substituir o 
cristalino natural em pacientes adultos pseudofáquicos. A LIO 
Synthesis com ótica asférica foi concebida para ser isenta 
de aberração esférica. A lente intraocular pré-carregada 
Synthesis é fornecida com um Sistema ProDelivery da Accujet 
para proporcionar um método estéril, controlado e sem toque 
de colocação da lente no saco ocular. A LIO Pré-Carregada 
Synthesis é disponibilizada em 2 modelos diferentes: modelos 
SP ou SIPY. Consulte a etiqueta na caixa de cartão para saber 
qual o tipo de lente inclusa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

Lente / Material 
háptico

Modelo SIP: Copolímero acrílico hidrófilo 
dobrável com absorção de raios UV. 
Modelo SIPY: Copolímero acrílico hidrófilo 
dobrável com absorção de raios UV e um 
cromóforo de filtragem de luz azul. 

Características 
do material

Índice de refração em líquido a 20 ºC: 1.460
Índice de refração no olho a 35 ºC: 1.459

Transmissão 
espectral

Modelo SIP: Transmissão de 10% a 365 
nanómetros para LIO de +20.0 dioptrias. 
Modelo SIPY: Transmissão de 10% a 374 
nanómetros para LIO de +20.0 dioptrias. 
Consulte a tabela na FIG.7, sendo o valor 
de X = Comprimento de onda (nm) e o valor 
de Y = % de transmissão

Tipo ótico Isento de aberração asférica

Potências De 0.0 a +30.0 dioptrias (de 0.0 a +10.0 em 
incrementos de 1.0 dioptrias, de +10.0 a 
+30.0 em incrementos de 0.5 dioptrias)

Dimensões Diâmetro do corpo: 6,0 mm; Diâmetro total: 
10,5 mm a 11 mm na faixa de dioptria; 
Ângulo háptico: 0°

Orientação da 
lente

O lado anterior da lente está virado 
para o lado anterior do olho. Conforme 
ilustrado na FIG. 6, quando os elementos de 
orientação se encontram no canto superior 
direito (A) e inferior esquerdo (B), está a 
olhar para o lado anterior da lente.

INDICAÇÕES: 
A implantação da lente Synthesis de câmara posterior está 
indicada essencialmente para correção visual de afaquia em 
pacientes adultos. A lente destina-se a ser implantada na bolsa 
capsular.  

CONTRAINDICAÇÕES E AVISOS: 
Os profissionais de saúde que considerem a implantação de 
lentes em algumas das seguintes circunstâncias (mas não se 
limitando às mesmas), devem ponderar o rácio de possíveis 
riscos/benefícios: uveíte ou inflamação grave recorrente do 
segmento anterior ou posterior; pacientes nos quais a LIO 
poderá vir a afetar a capacidade de observar, diagnosticar ou 
tratar doenças do segmento posterior; dificuldades cirúrgicas 
que aumentem o potencial de ocorrência de complicações (tais 
como, mas não se limitando a: sangramento persistente, danos 
significativos na íris, pressão positiva descontrolada ou perda ou 
prolapso vítreo significativo); olho distorcido devido a trauma 
anterior ou defeito do desenvolvimento que impossibilite o 
suporte adequado da LIO; pacientes nos quais nem a cápsula 
posterior nem a zónula estejam suficientemente intactas para 
dar apoio; suspeita de infeção microbiana; crianças de idade 
inferior a 2 anos não são candidatas adequadas para LIO.
Tal como em qualquer procedimento cirúrgico, existe risco.  
As possíveis complicações da cirurgia às cataratas poderão 
incluir, mas não se limitam a: inflamação (iridociclite, 
membrana pupilar, inflamação do vítreo, CME, TASS, etc.), 
dano endotelial na córnea, endoftalmite, descolamento da 
retina, edema da córnea, bloqueio pupilar, prolapso da íris, 
hipópio, glaucoma, ferida exsudativa, hifema, atrofia da íris, 
prolapso do vítreo, descentramento ou inclinação da LIO, 
aderência do silicone da LIO, opacidades ou depósitos óticos 
da LIO, e intervenções cirúrgicas secundárias (tais como, mas 
não se limitando à reparação de feridas exsudativas, aspiração 
do vítreo, iridectomia, reposicionamento ou substituição  
e reparação de deslocamento da retina).
A LIO deve ser implantada em conformidade com as seguintes 
instruções de utilização. O uso inadequado poderá dar origem  
a riscos para a saúde do paciente. 
Não usar se houver dúvidas quanto à esterilidade ou qualidade 
do produto devido a danos na embalagem ou sinais de 
vazamento.
Não tente modificar nem alterar o dispositivo nem nenhum dos 
seus componentes.
Não usar a lente após a expiração da validade.
Não reutilize a lente e o sistema pré-carregado. A reutilização 
poderá dar origem a riscos graves para a saúde do paciente. 
Não reesterilizar, visto poder causar efeitos secundários 
indesejáveis.

PRECAUÇÕES:
• Guardar à temperatura ambiente. Evitar temperaturas 

inferiores a 5 ºC e superiores a 45 ºC. Não congelar.
• As informações de modelo, potência e data de validade da 

LIO devem ser verificadas antes de se abrir a embalagem 
protetora e a bolsa estéril individual. 

• Use um injetor correto compatível
• A esterilidade da LIO e das peças do injetor é garantida 

apenas se as bolsas estéreis individuais não tiverem sido 
abertas nem danificadas.  

• A LIO deve ser lavada com cuidado antes da implantação. 
Não submergir nem lavar a LIO com qualquer outra solução 
que não a solução salina estéril equilibrada.

• Deve ter-se cuidado ao remover todo o viscoelástico das 
superfícies anterior e posterior da lente após a implantação 
no saco capsular.

• Se for executada uma capsulotomia YAG Laser posterior, 
garantir que o raio laser está focado ligeiramente atrás da 
cápsula posterior.

EMBALAGEM / ESTERILIZAÇÃO: 
A LIO Pré-Carregada Synthesis está embalada individualmente 
numa bolsa e num blister que contém uma solução salina 
equilibrada e que deve ser aberto em condições estéreis. A LIO 
Synthesis é colocada numa câmara de carregamento, fixa por 
um suporte de lente, todos mergulhados em SSE. A embalagem 
inclui um cartão de paciente e etiquetas autoadesivas que 
permitem fazer o rastreamento da LIO. A LIO Pré-Carregada 
Synthesis é esterilizada a vapor.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
1. O profissional de saúde deverá determinar antes da operação 

a potência da lente a ser implantada utilizando métodos de 
cálculo. As constantes-A indicadas na embalagem da lente 
devem servir apenas como linhas de orientação.

2. Antes da implantação, examine o pacote da lente quanto ao 
modelo, potência e configuração adequada.

3. Abra a embalagem e retire a bolsa esterilizada que contém 
o blister da lente. Abra a bolsa com cuidado para libertar o 
blister para o campo estéril. Inspecione o blister. Certifique-se  
de que não está danificado e que o selo não está partido. 
Segure o frasco numa mão. Agarre a patilha de abertura 
da tampa metálica e puxe-a, afastando-a de si, ao mesmo 
tempo que segura o blister numa posição horizontal para 
expor a câmara de carregamento. 
Consulte as figuras anexas para colocar a câmara de 
carregamento no injetor compatível.

4. Remova a câmara que contém a lente do frasco 
da lente puxando a argola superior do suporte da lente. Não 
remova o suporte da lente neste momento. 

5. Antes de inserir a câmara de carregamento no injetor, 
assegure-se de que o êmbolo está na posição recolhida. 
Insira a câmara de carregamento contendo a lente na 
abertura do corpo do injetor compatível até este parecer 
estar em posição (FIG. 1). 

6. Lave a lente com solução salina estéril equilibrada.

7. Com cuidado para não tocar na LIO, aplique viscoelástico 
através do orifício de enchimento em direção à ponta do 
cartucho (FIG. 2) e no final da câmara de carregamento 
(FIG. 3). Assegure-se de que o viscoelástico enche a ponta 
do injetor e migra até metade do percurso até à lente.

8. Empurre o êmbolo para a frente até a almofada de silicone 
se aproximar do suporte da lente.

9. Remova o suporte da lente da câmara de carregamento 
segurando na argola do suporte com dois dedos e virando 
para cima a dobradiça inferior do suporte da lente com o 
polegar e levantando diretamente para cima (FIG. 4).

10. Verifique se a lente está posicionada centralmente na 
câmara de carregamento e feche as asas da câmara de 
carregamento (FIG. 5). Quando o mecanismo “click-lock” 
prender, a lente está segura no local. O sistema está pronto 
para injeção. 
Para descrições detalhadas, consultar as instruções de 
utilização fornecidas com o injetor compatível.

11. Pressione o êmbolo do injetor para a frente para empurrar 
a lente. Implante a lente com o bisel da ponta do injetor 
voltado para baixo, para o olho do doente. O lado anterior 
da lente está voltado para cima virado para a córnea quando 
aa características de orientação forem superior direita (A) e 
inferior esquerda(B) (FIG. 6)

12. Só devem ser usados viscoelásticos e sistemas de 
fornecimento validados e aprovados para utilização com 
esta lente (NOTA: Consulte as Instruções de utilização 
relativas ao viscoelástico e ao sistema de fornecimento para 
obter informações adicionais).

13. Existem diversos procedimentos cirúrgicos que podem ser 
utilizados, e o cirurgião deve selecionar o procedimento 
adequado para o paciente.

SÍMBOLOS USADOS NA ETIQUETAGEM:

Símbolo Descrição

D Dioptria
ØB Diâmetro do corpo
ØT Diâmetro total
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