Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3, 4, 5, 7, iar de catre autoritatea contractantd — in coloanele 1, 2, 6, 8] |
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Alternativa nr.:

Denumirea licitatiei:

Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor institutiilor medico-sanitare publice (listd suplimentard nr.23)

Pagina: _ din

Cod |Nr. |Denumire Lot Denumirea pozitiei Modelul Tara de Produ- Specificarea tehnica deplini solicitati de cétre autoritatea contractanti Specificatia tehnici propusi de operatorul standarde de referinti
CPV |Lot articolului _|origine citorul economic
Descriere: Concepute pentru a dezinfectasi steriliza folosind un sistem automat de spalare si curatare
a endoscopului.
a) Static pe podea sau masa
b) Un ciclu deplin s contind urmatoarele etape:
- Curatirea/Spalarea
- Clatirea
- Dezinfectia
- Clatirea
AORT | Clatirea finala
SAGLIK | yscarea canalelor
Dig tally signed HIZMETLE |¢) In ca.z de. necesit.ate sd fie posibil d_e adél.l.gat o.etapa adtionald de pre curdtire.
N RI d) Monitorizarea si controlul fluxului solutii pe fiecare canal separat.
by unig VEBILGI |e) Verificarea si detectarea automata a scurgerilor endoscopului si fie efectuati pe parcursul intregului
Q Ol‘ghﬁ Dispozitiv pentru reprocesarea automata a | Dispozitiv pentru reprocesarea | EndoCleaner Turdi SIS?ES[TER Cid'_"l de dezin.fe.c;ie. X . Confi Al 11 ificatia tehni CE, ISO, Nr. RSDM:
Oate: endoscoapelor automata a endoscoapelor EC-411 ureia | ) Timpul unui ciclu deplin de reprocesare:< 30 min o onform Anexa nr. | la specificatia tehnica DM000821106
g) Tipuri agenti anti microbieni: Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide)
2025.12.[10 TURIZM  |h) Compatibil cu urmitoarele tipuri de endoscoape:
14:31:35EET INSAAT  [0lympus obligatoriu
SANAYI  (Fyjifilm obligatoriu
Reason: TICARET |pentax obligatoriu
Mo dslgn LTD. STL storz obligatoriu
. L Alti producatori indicati producatorii oferiti
Slg_,atur i) Rezervor, 12 9 litri
Lochtion|: j) Variatia de temperatura < 45 grade
Moldov4d k) Incircarea detergent Automata
1) Alarma Automata
MOLDOVA m) Stand pe roti, optional”.

n) Auto dezinfectare
) End iclns 1
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Semnat:10 12 2025 Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe In calitate de: Director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova, or. Chisinau, Durlesti, Vasile Lupu, 6
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