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Data prima emissione 
First issue dale 
Data di emissione corrente 
Cwrem issue date 
Data di scadenza 
Expiry date

16.06.2020
Certificato n° 
Certificate no.

Addendum n° 
addendum no. //-//QPS-0535-20 16.06.2020

26.05.2024

GARANZIA DELLA QUALITA’ 
DELLA PRODUZIONE

PRODUCTION QUALITY 
ASSURANCE

secondo 1’Allegato V della Direttiva Europea 93/42/CEE e 
successive modifiche ed integrazioni per i soli aspetti della 
fabbricazione che riguardano il raggiungimento e il 
mantenimento dello stato sterile 
(recepita in Italia con il D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997 e 
successive modifiche ed integrazioni)

according to Annex V of EC Directive 93/42/EEC 
and subsequent modifications and integrations for only the 

aspects of manufacture concerned with securing and 
maintaining sterile conditions

(transposed in Italy by the D. Lgs. n. 46 issued on 
24.02.1997 and subsequent modifications and integrations)

L’Istituto Superiore di Sanita,
Organismo Notificato 0373, certifica che 
il sistema di garanzia della qualita per i soli 
aspetti della fabbricazione che riguardano il 
raggiungimento e il mantenimento dello stato 
sterile attuato da

The Istituto Superiore di Sanita. 
Notified Body 03 73. certifies that 

the quality assurance system 
for only the aspects of manufacture concerned 

with securing and maintaining sterile conditions
enforced by

CHIMED S.r.l.

Sede Legale/ Registered Office:
Via dell'Artigianato, 49 - 57121 Livorno (LI) ITALIA

per il dispositivo/i for the device(s)

(vedi allegato tecnico/ see technuul sheet)'

e conforme ai requisiti applicabili della 
Direttiva Europea 93/42/CEE e successive 
modifiche ed integrazioni.

is in compliance with the applicable 
requirements of Council Directive 93/42/EEC 

and subsequent modifications and integrations.

Il Direttore delPOrganismo Notificato
The Director of Notified Body
(Dottssa Roberta Marcoaldi)

* L'allegato (ecnico e parte integrame del presente Certificate
/In' technical stive/1> an Integra/ /kin of this Certificate.

Istituto Superiore di Sanittt - viale Re»ina Elena, 299 - 00161 Rutmi Italy — tel./fux. +390649902108 - www.iss.it
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Istituto Superiore di Sanita

ALLEGATO TECNICO TECHNICAL SHEET
II Certificate) n° 
The Certificate no.

Addendum n° 
addendum no. //-//QPS-0535-20

di cui il presente allegato tecnico e parte 
integrante, e da considerarsi rifehto solo 
al/ai seguente/i prodotto/i soggetto/i a 
sorveglianza:

of which this technical sheet is an integral 
part, refers only to the following product(s) 
that are subject to surveillance:

Nome prodotto
(Product name)

Codice
(Code)

EURO
Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 

(Sterile bags for collection of body fluids)
1111XX; 1115XX1

EUROPLUS
Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 

(Sterile bags for collection of body fluids)
EUROPLUS TV

Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 
(Sterile bags for collection of body fluids)

1121XX; 1123XX1

1122XX; 1124XX1

PERSONAL
Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 

(Sterile bags for collection o f body fluids)

1131XX; 1132XX; 1134XX; 
1135XX1

PERSONAL Confort
Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 

(Sterile bags for collection of body fluids)
EUROBASIC

Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 
(Sterile bags for collection of body fluids)

1133XX1

1112XX;1113XXl

II Direttore dell’Organismo Notificato
The Director of Notified Body
(Dott.ssa Roberta Marcoaldi)

Istitmo Superiore di Simita - vialc Regina Elena, 299 - 00161 Roma Italy - tcl./fax. +390649902108 - ww\v.iss.it

MOD-332-07-07 Certificate QPS rev.03 del I 1.03.2019 p. 2/4



Mod. 220 1 - ISS

.C
h ! I>

,s>N.

Istituto Superiore di Sanita

ALLEGATO TECNICO TECHNICAL SHEET
II Certificato n° 
The Certificate no.

Addendum n° 
addendum no.QPS-0535-20 //-//

di cui il presente allegato tecnico e parte 
integrante, e da considerarsi riferito solo 
al/ai seguente/i prodotto/i soggetto/i a 
sorveglianza:

of which this technical sheet is an integral 
part, refers only to the following prodnct(s) 
that are subject to surveillance:

Nome prodotto
(Product name)

Codice
(Code)

EUROPLUS+
Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 

(Sterile bags for collection of body fluids)
EUROSCS

Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 
(Sacche sterili per contenimento liquidi biologici)

1141XX; 1147XX'

1142XX; 1143XX; 1144XX; 
1145XX; 1146XX; J148XX1

D5
1114XX1Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 

(Sterile bags for collection of body fluids)
EUROBABY

Sacche sterili per contenimento liquidi biologici 
(Sterile bags for collection of body fluids)

115100M; 115100F1

II Direttore delPOrganismo Notificato
The Director of Notified Body
(Dott.ssa Roberta Marcoaldi)

Istiuno Superiore di Sanita - viale Regina Elena, 299 - 00161 Romu Italy - tcl./fax. +390649902108 - www .iss.it
MOD-332-07-07 Certificato QPS rev.03 del 11.03.2019 p. 3/4



Mod. 2 20 1 - IS S

I,0

I

Istituto Superiore di Sanita

ALLEGATO TECNICO TECHNICAL SHEET

II Certificate) n° 
The Certificate no.

Addendum n° 
addendum no. //-//QPS-0535-20

di cui il presente allegato tecnico e parte 
integrante, e da considerarsi riferito solo 
al/ai seguente/i prodotto/i soggetto/i a 
sorveglianza:

of which this technical sheet is an integral 
part, refers only to the following product(s) 
that are subject to surveillance:

Nome prodotto
(Product name)

Codice
(Code)

Sacca sterile raccolta liquidi 
(Sterile liquid collection bags ) MS/000Sxy2

II codice di cui sopra ha il seguente significato, come da criteri di codifica presentati dalla Ditta e conservati presso 
questo Organism© Notificato:
!XX: individua la specifica caratteristica del prodotto
2x\ individua la capacita della sacca; y. individua la connessione della sacca (assente o “G”=connettore conico 
grande, M=connettore conico medio, D=connettore conico piccolo, U=connettore universale per drenaggi, P=Luer 
lock femmina piccolo, U=universale per drenaggi, LM=Luer lock maschio con tappo)

Valutazione della Conformita: vedi MOD-341-Ol-Ol n. 261/20 
Conformity assessment: see MOD-341-O J-01 n. 261/20

Il Direttore dell’Organismo Notificato
The Director of Notified Body
(Dottssa Roberta Marcoaldi)

Istitmi) Superiore di Sanita - vialc Regina Elena, 299 - 00161 Roma Italy - tcl./fax. +390649902108 - www.iss.it
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Istituto Superiore di Sanita

Data prima emissione 
First issue date 
Data di emissione corrente 
Current issue date 
Data di scadenza 
/ixpity date

Certificate) n° 
Certificate no.

Addendum n° 
addendum no.

16.06.2020//-//QPZ-1939-20
16.06.2020

26.05.2024

GARANZIA DELLA QUALITA’ 
DELLA PRODUZIONE

PRODUCTION QUALITY 
ASSURANCE

secondo I’Allegato V della Direttiva Europea 93/42/CEE e 
successive modifiche ed integrazioni 
(recepita in Italia con it D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997 e 
successive modifiche ed integrazioni)

according to Annex V of EC Directive 93/42/EEC 
and subsequent modifications and integrations 

ttransposed in Italy by the D.Lgs. n. 46 issued on 
24.02.199n and subsequent modifications and integrations.)

L’Istituto Superiore di Sanita, 
Organismo Notificato 0373, certifica che 
il sistema di garanzia della qualita della 
produzione 
attuato da

The Istituto Superiore di Sanita, 
Notified Body 0373. certifies that 
the production quality assurance 

en forced by

CHIMED S.r.L

Sede Legale/ Registered Office:
Via dell’Artigianato, 49 - 57121 Livorno (LI) ITALIA

per il dispositivo/i for the dev ice (s)

(vedi allegato tecnico/see reclmindsheet)'

e conforme ai requisiti applicabili della 
Direttiva Europea 93/42/CEE e successive 
modifiche ed integrazioni.

is in compliance with the applicable 
requirements of Council Directive 93/42/EEC and 

subsequent modifications and integrations.

Il Direttore delPOrganismo Notificato
The Director of Notified Body
(Dottssa Roberta Marcoaldi)

' L'allcgato lecoico e parte integrante del presente Certificato
The lerlmical iheei is an mtc'/ral /inn r>f this <. ci ttficiiti'.

Istituto Superiore di Sanita - vialc Regina Elena, 299 - 00161 Roma Italy - tcl./fax. +390649902108 - www.iss.it
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Istituto Superiors di Sanita

ALLEGATO TECNICO TECHNICAL SHEET
II Certificate) n° 
The Certificate no.

Addendum n° 
addendum no. //-//QPZ-1939-20

di cui il presente allegato tecnico e parte 
integrante, e da considerarsi riferito solo 
al/ai seguente/i prodotto/i soggetto/i a 
sorveglianza:

of which this technical sheet is an integral 
part, refers only to the following product(s) 
that are subject to surveillance:

Classe Ha (Class 11a)

Nome prodotto
(Product name)

Codice
(Code)

Set sterile per aspirazione chirurgica 
postoperatorio ad alto vuoto 

(High-vacuum sterile set for post-operative 
surgical suction)

MS/lOxy/kkk/zz; MS/105y; 
MS/1 Om/jj/zz !

Set aspirazione chirurgica postoperatorio 
a basso vuoto MS/1 Ixy/kkk/zz; MS/1 Imn/p; 

MS/115q/500; MS/1 Om/xx/zz2(Low-vacuum sterile set for post-operative 
surgical suction)

Set aspirazione chirurgica postoperatorio 
a caduta MS/12x/yy MS/0005wz3(Gravitational sterile set for post-operative 

surgical suction)
Set per toracentesi /paracentesi 
(Thoracentesis /paracentesis set)

MS/3xxy/kkk/zz4
MS/00055mn

Set per aspirazione chirurgica Yankauer 
(Yankauer surgical suction set)

MS/2 Ox; MS/20xF; MS/2yz/kkk; 
MS/20x/kkk; MS/20xF/kkld

II Direttore delPOrganismo Notiflcato
The Director of Notified Body
(DotLssa Roberta Marcoaldi)

Istituto Superiorc di Sanita — viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma Italy — tel./fax. +390649902108 - \vw\v.iss.it
MOD-332-07-06 Certificato QPZ rev.02 del 11.03.2019 p. 2/5
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i i Organismo Notificato 0373
Notified Body 0373Ir.

Istituto Superiore di Sanita

ALLEGATO TECNICO TECHNICAL SHEET

II Certificate) n° 
The Certificate no.

Addendum n° 
addendum no. //-//QPZ-1939-20

di cui il presente allegato tecnico e parte 
integrante, e da considerarsi riferito solo 
al/ai segnente/i prodotto/i soggetto/i a 
sorveglianza:

of which this technical sheet is an integral 
pan, refers only to the following product(s) 
that are subject to surveillance:

Classe Ila (Class 11 a)

Nome prodotio
(Product name)

Codice
(Code)

MS/00012/xx; MS/00012/50/xx; 
MS/00013/yy; MS/00014/yy; 
MS/00015/yy; MS/00040/mis 

MS/4020/mis; MS/00040A/mis; 
MS/4020A/mis; MS/00061; 

MS/00061/40; MS/0008k/xx; 
MS/00020/xx; MS00041/zzz6

Drenaggi chirurgici ed aspiratori in silicone 
(Silicone surgical drains and reservoirs)

Catetere ureter ale di Bracci 
(Bracci ureteral catheter) MS/00075/xxR7

II codice di cui sopra ha il seguente significato, come da criteri di codifica presentati dalla Ditta e conservati presso 
questo Organismo Notificato:

‘x: individua la composizione del sistema (O=solo flacone di ricambio, l=flacone con tubo di collegamento, 2=flacone 
con tubo di collegamento e drenaggio, 3=flacone con tubo di collegamento e drenaggio/ago); y\ individua il tipo di 
collegamento (L=tubo con attacco Luer al flacone, Y=tubo con connessione per due drenaggi, V=tubo con valvola di 
non ritomo (possono essere presenti contemporaneamente piu specifiche)); kkk\ individua la capacita del sistema in ml; 
zz\ individua la misura del drenaggio in PVC in Charriere; m\ individua la lunghezza della perforazione del drenaggio e 
la presenza di agojyy: individua la lunghezza del drenaggio in cm

Il Direttore deU’Organismo Notificato
The Director of Notified Body
(Dottssa Roberta Marcoaldi)

Isiimto Superiore di Sanita - vialc Retina Elena, 299 - 00161 Roma Italy - tcl./fax. +390649902108 - \vw\v.iss.it
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Organismo Notificato 0373

Notified Body 0373

Istituto Superiore di Sanita
ALLEGATO TECNICO TECHNICAL SHEET

II Certificate) n° 
The Certificate no.

Addendum n° 
addendum no. //-//QPZ-1939-20

di cui il presente allegato tecnico e parte 
integrante, e da considerarsi riferito solo 
al/ai seguente/i prodotto/i soggetto/i a 
sorveglianza:

of which this technical sheet is an integral 
part, refers only to the following product(s) 
that are subject to surveillance:

2x: individua la composizione del sistema (O=solo soffietto di ricambio, l=soffietto con tubo di collegamento, 
2=soffietto con tubo di collegamento e drenaggio, S^soffietto con tubo di collegamento e drenaggio/ago); y: individua il 
tipo di collegamento (assente=tubo di collegamento per la connessione di un drenaggio, Y=tubo di collegamento per la 
connessione per due drenaggi); kkk: individua la capacita del sistema in ml; zz: individua la misura del drenaggio in 
PVC in Charriere; m\ individua la composizione del sistema (5=soffietto con sacca di scarico e tubo di collegamento, 
6=soffietto con sacca, tubo di collegamento e drenaggio PVC, 7=soffietto con sacca, tubo di collegamento e drenaggio 
PVC con ago, 8=soffietto con sacca, tubo di collegamento e drenaggio diritti silicone, 9=soffietto con sacca, tubo di 
collegamento e drenaggio piatto/scanalato in silicone); n\ individua eventuali caratteristiche del dispositive 
(assente=nessuna caraneristica specifica addizionale, V=soffietto dotato di doppia valvola di non ritomo; R=sacca di 
raccolta dotata di rubinetto, Y=tubo di collegamento datato di connessione di due drenaggi, T=drenaggio piarto in 
silicone dotato di perforazione per 4/4, A=drenaggio piatto o scanalato dotato di ago); p: la misura del drenaggio fomito 
con il dispositive (assente=dispositivo fomito senza drenaggio, se presente: misura in Ch del drenaggio rotondo, misura 
del drenaggio piatto, misura in mm del drenaggio scanalato a sezione rotonda e misura drenaggio scanalato a sezione 
piatta); q\ individua la sacca di raccolta (assente=sacca con rubinetto di scarico, V=saccca con filtro aria); m\ individua 
la lunghezza della perforazione e la presenza di ago (6=perforazione cm 7, senza ago, 7=perforazione cm 15, senza ago, 
8=perforazione cm 7, con ago, 9=perforazione cm 15, con ago); ;ct: individua la lunghezza del drenaggio in cm; zz: 
individua la misura del drenaggio in Cherriere
3x\ individua il tipo di drenaggio e la capacita della sacca (O=drenaggio diritto con sacca da 2000 ml, l=drenaggio dritto 
con sacca da 500 ml, 2=rdrenaggio piatto perforate 3/4 con sacca da 2000 ml, 2T=drenaggio piatto perforate 4/4 con 
sacca da 2000 ml, 3=drenaggio piatto perforate 3/4 con sacca da 500 ml, 3T=drenaggio piatto perforate 4/4 con sacca 
da 500 ml, 4=drenaggio a “T” con sacca da 2000 ml, 5=drenaggio a “T” con sacca da 500 ml, 6=drenaggio "Penrose” 
con sacca da 2000 ml, 7=drenaggio "Penrose” con sacca da 500 ml, 8=drenaggio scanalato con sacca da 2000 ml, 
8A=drenaggio scanalato con ago e sacca da 2000 ml, 9=drenaggio scanalato con sacca da 500 ml, 9A=drenaggio 
scanalato con ago e sacca da 500 ml); yy. individua la misura del drenaggio; w: individua la capacity della ssacca; z: 
individua la connessione della sacca (assente o “G”=connettore conico grande, M=connettore conico medio, 
D=connettore conico piccolo, U=connettore universale per drenaggi)

Il Direttore dell’Organismo Notificato
The Director of Notified Body
(Dottssa Roberta Marcoaldi)

Isiimio Superiore di SanitA - viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma Italy - tel./fax. +390649902108 - wvvw.iss.it
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Istituto Superiore di Sanita

ALLEGATO TECNICO TECHNICAL SHEET
II Certificate n° 
The Certificate no.

Addendum n° 
addendum no. //-//QPZ-1939-20

di cui il presente allegato tecnico e parte 
integrante, e da considerarsi riferito solo 
al/ai seguente/i prodotto/i soggetto/i a 
sorveglianza:

of which this technical sheet is an integral 
part, refers only to the following product(s) 
that are subject to surveillance:

Jxx: individua il tipo di ago e di sacca contenuto nel set (00=set contr aghi cannula e sacca da 2000 ml, 01=set con ago 
di Verres e sacca da 2000 ml, 02=set con tre aghi cannula e sacca da 5000 ml, 03=set con ago di Verres e sacca da 5000 
ml, 04=set con tre aghi cannula e sacca da 8000 ml, 05=set con ago di Verres e sacca da 8000 ml, 06=set con cannula e 
ago intemo e sacca da 2000 ml, 07=set con cannula e ago intemo e sacca da 5000 ml, 08=set con cannula e ago intemo 
e sacca da 8000 ml, 10=set con ago cannula e sacca da 2000 ml);^: individua il tipo di set (assente=set con rubinetto a 
tre vie, V=set con valvole di non ritomo); kkk: se presente, indivia la lunghezza dell’ago; zz\ individua il diametro 
dell’ago; nr. individua per codifica la capacita della sacca; n: individua la connessione della sacca (P=connessione per 
set con rubinetto a tre vie, L=connessione per set con valvole di non ritomo)
5x\ individua il tipo di cannula; yz\ individuano il tipo (diametro) ed il tipo di connettore conico; kkk: individuano la 
lunghezza del tubo di collegamento
(‘xx: individua il diametro o la sezione del drenaggio in mm; yy: individua il diametro del drenaggio in Ch(Charriere); 
mis: individua la misura del drenaggio piatto in mm x cm; k: indica il tipo di drenaggio scanalato; zzz: individua la 
capacita del reservoir in ml 
xx: individua la misura del catetere in Cherriere

Valutazione della Conformita: vedi MOD-341-01-01 n. 261/20 
Conformity assessment: see MOD-341-Ol-Ol n. 261/20

Il Direttore dell’Organismo Notificato
The Director of Notified Body
(Dottssa Roberta Marcoaldi)

Istitulo Superiore di Suniia - vialc Regina Elena, 299 - 00161 Rum.i Iialy - tcl./fax. +390649902108 - \\~\v\v.iss.it
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