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Version F du 21/09/2017

Sainghin en Mélantois, le 21 septembre 2017

Sainghin en Mélantois, on the September 21 th 2017

Rapport d’essai : N° A 17 126 13624

Test report : N° A 17 126 13624

1. Objet de la demande (Study Number) n°  35885

Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation 
de l’activité levuricide de la formule FC 913019. Méthode d’essai et prescriptions (phase 2 -
étape 1) NF EN 13624 (Novembre 2013). Application aux désinfectants chimiques dans le 
domaine médical.
Indice de classement  T 72-600.
Méthode par dilution neutralisation.

Chemical antiseptics and disinfectants. Quantitative suspension test for the evaluation of the yeasticidal activity of 
the formula FC 913019. Test method and prescriptions (phase 2 - step 1) according to NF EN 13624 (November
2013). Application to chemical disinfectants in medical area.
Classification index T 72-600.

Method by dilution neutralisation.

Ce rapport d’essai ne concerne que le produit (cité ci après) soumis à l’essai.
This trial report concerns only the product (quoted this later) subjected on approval

Ce document comporte 8 pages numérotées dont 1 annexe de 1 page
This report is made of 8 numbered pages including 1 annex of 1 page

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous la forme de fac- similé 
photographique intégral. Seule la version électronique fait foi.

The reproduction of this trial report is authorized only under the shape of complete photographic reproduction
Only the electronic version is valid.
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3. Introduction (Introduction)

L’essai a été réalisé selon la méthode d’essai décrite dans la norme européenne EN 13624 
« Désinfectants chimiques et antiseptiques- Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation 
de l’activité fongicide en médecine (phase 2 /Etape 1) » . 

Détermination de l’activité levuricide dans les conditions de laboratoire définies par la 
présente norme européenne .

The test was realised according to the test method described in the European standard EN 13624 « Chemical 
disinfectants and antiseptics- Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal in the medical area».

Determination of the yeasticidal activity in the laboratory conditions defined in the present European standard .

4. Identification de l’échantillon (Sample Identification)

Code formule
FC 913019  

Code formula

Numéro d’identification de l’échantillon
4661 17 08 13624

Identification of the sample

Numéro de lot
2446FM0410

Batch number

Fabricant
ECOLAB

Manufacturer

Date de réception au laboratoire Le 31/07/17

Receipt date at the laboratory On the 31/07/17

Conditions de stockage au laboratoire T° ambiante et obscurité

Storage conditions at the laboratory Room temperature and darkness

Substances actives Solution à 20g/l : > 1000 ppm acide 
peracetique(CAS 79-21-0)

Solution of 20g/l : > 1000 ppm peracetic acid (CAS 79-
21-0)

Activ substances

Période d’essai Du 04/08/17 au 07/08/17

Period of analysis From 04/08/17 to 07/08/17
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5. Méthode expérimentale (Experimental Method)

5.1.Conditions expérimentales (Experimental conditions)

Température de l’essai
20°C ± 1°C

Test temperature

Temps de contact
5 minutes ± 10s

Contact Time

Diluant de la formule lors des essais Eau dure

Diluent of the formula used during the test Hard water

Apparence de la formule et de ses dilutions
Préparation physiquement homogène et 

stable pendant l’essai

Appearance formula dilutions
Preparation physically homogeneous and stable 

during test

Souche testée
o Candida albicans DSM 1386 (équivalent ATCC 10231)  

Tested strain

Pourcentage de spores échinulées Non concerné

Spiny spores percentage JjjjjjjNot concerned

Substance interférente
Albumine bovine à 3g/l + 3ml/l 

érythrocytes

Interfering substance 3 g/l BSA + 3ml/l erythrocytes  

Stabilité du mélange formule et substances 
interférentes

Absence de précipité pendant l’essai

Stability of the mixture (formula and interfering substance) Precipitate absent throughout the test

Température d'incubation 30°C ± 1°C

Incubation temperature 30°C ± 1°C

5.2.Méthode par dilution neutralisation (Method by dilution neutralisation)

Nature du neutralisant utilisé o Formule : F002

Nature of the neutralizer agent used o Formula : F002

Neutralisant ajouté au milieu de dénombrement 10%

Neutralizer agent added to the counting medium 10%
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6. Résultats (Results)

6.1.Essais de validation des conditions expérimentales (Validation tests)

Vérification de la méthodologie et validation de la méthode par dilution neutralisation pour la 
concentration d’essai de 1% de la formule FC 913019 soumise à l’essai.

Checking of the method and validation of the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of 
the formula FC 913019 to be tested.

Souche testée
Suspension 

d’essai

Inactivation par 
dilution 

neutralisation

Tested strain
Test 

suspension

Dilution 

neutralization 

control

N C

Candida albicans 1,5.107 3,6.1011,5.106 3,3.102 3,3.101 3,5.104 2,8.101 3,1.101

N 0 Nv Nv 0 NvB A B

Test suspension / 

10

Validation 

suspension

Validation 

suspension        / 

10

Validation suspension B 
Experimental 

conditions control

Neutralizer toxicity 

control

Nombre de cellules viables (UFC/ml) (Number of viable cells(CFU/ml))

Suspension 
d’essai / 10

Suspension 
de validation

Suspension 
de validation / 

10

Suspension de 
validation B

Validation 
conditions 

expérimentales

Non toxicité du 
neutralisant

Pour la souche soumise à l’essai - For the tested strain.  

N est compris entre 1,5 x 107 UFC/ml et 5 x 107 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 107 CFU/ml and 5 x 107 CFU/ml

N0 est compris entre 1,5 x 106 UFC/ml et 5 x 106 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 106 CFU/ml and 5 x 106 CFU/ml

NV est compris entre 3 x 102 UFC/ml et 1.6 x 103 UFC/ml

is comprised between 3 x 102 CFU/ml and 1.6 x 103 CFU/ml

NV0 est compris entre 3 x 101 UFC/ml et 1.6 x 102 UFC/ml

is comprised between 3 x 101 CFU/ml and 1.6 x 102 CFU/ml

NvB est compris entre 3 x 104 UFC/ml et 1.6 x 105 UFC/ml

is comprised between 3 x 104 CFU/ml and 1.6 x 105 CFU/ml

B  est supérieur ou égal à 0,0005 x NVB

are higher or equal to 0,0005 x NVB

A,C  sont supérieurs ou égaux à 0,5 x NV0

are higher or equal to 0.5 x NV0

La neutralisation est validée avec la méthode par dilution neutralisation pour la concentration
d’essai de 1% de la formule FC 913019 et pour la souche soumise à l’essai.

The neutralization is validated with the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of the formula FC 913019
and for the tested strain.
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6.2.Essais d’activité levuricide (Evaluation of yeasticidal activity)

<1,4.10
2Candida albicans >3,3.10

4
>3,3.10

4

0,01 0,1 1

Tested strain
Number of the viable cells (CFU/ml) for the test mixture                                                                             

(Na) for the concentrations of : %(v/v)

Souche testée
Nombre de cellules viables (UFC/ml) pour le mélange d'essai (Na) pour les concentrations 

de : %(v/v)

> 4,1 Candida albicans < 1,7 < 1,7 

0,1 10,01

Reduction of the number of viable cells at the test concentration.                                                        
R = Log N0  - Log Na

Réduction du nombre de cellule viables à la concentration d'essai.                                               

R = Log N0  - Log Na

7. Conclusion (Conclusion)

Selon la norme NF EN 13624 (novembre 2013), la formule FC 913019, lorsqu'elle est diluée

à la concentration de 1,00 % (m/v) dans de l’eau dure, présente une activité levuricide en 

5 minutes de contact à 20°C en conditions de saleté, vis-à-vis de la souche de référence : 

Candida albicans.

According to  the European standard NF EN 13624 (november 2013), the formula FC 913019 ,when diluted at the 

concentration of 1,00% (w/v) in hard water, presents a yeasticidal activity  in a  5 minute contact time at 20°C in 

dirty conditions against the referenced strain : Candida albicans.
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8. Annexe - Données expérimentales ( Experimental Data )

Candida albicans - 5 minutes

10 21500 215 153,5
5 200 100 15

15

2 5 2

0 6 4661 17 08 13624 C.alb 5' 04.08.17 NL Numéro d'identification: 650 1 330 NC 325 ### 28 31 36 ### 2 ###

Numéro d'identification: Date :

1 149 A 1 1

Autre 1 164 B 1 1

3 322 1 2

Dénombrement de la suspension bactérienne: 6 4 8 337 D 1 2

0 1 ClassiqueModifiée

337 337 Interprétation : 1 1 1 1 1 1 7,0

337…………………. Oui

2 ……………….. 1 0 1 ### Oui

2……………………… 1 0 1 ### Oui
5……………………… 1 0 1 ### Oui

A et C sont supérieurs ou égaux à 0,5 x Nv0 1 1 2 et Oui Oui

B est supérieur ou égal à 0,0005 x NvB 0 1 1 1 17 1 1 ### 2 Oui Oui

330 10,2333 1,5E+07 1,5E+08 660 A La neutralisation est validée : Oui ### 18 ### ### ### ### 1

0 0 0 0 0 XXX ### ### A ### ### ### ### 0 XXX

0 0 0,0E+00 0 0 XXX 0 XXX

Essai de validation : NL Essai :
0 0 0 XXX 140 666 140 ### 2 0 0 0 XXX 140 666 140 ### 238 27 1 1 65 65 2 34 37 1 1

0 0 330 330 ## 0 ### 330 600 XXX XXX 0 0 330 330 660 0 ### 330 600 XXX XXX35 35 1 1 70 38 38 34 1 2 34
0 0 330 330 ## 0 0 330 313 XXX 0 0 0 330 330 660 0 0 330 313 XXX 028 27 1 1 55 70 2 37 1 71 37

14 14 28 ### ### 14 XXX 0 14 14 28 ### ### 14 XXX 035 35 71
### 0 ### 031 31 1 1 62 55 2 34 34

11 22 14 14 28 0 ### 14 25 XXX XXX 11 22 14 14 28 0 ### 14 25 XXX XXX28 28
33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 0 33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 034 37 1 1 71 62 2

14 14 28 ### ### 14 XXX 0 14 14 28 ### ### 14 XXX 031 31 2
### 0 ### 0

à 1 %

0
c
n

0 0
2 1Conforme

4,1
NvB =

c x 1000
(en UFC/ml).

n

n

Calcul de réduction = Log N0 - Log Na                                                

= Log R
< 1,7 < 1,7 >

 Log Na = 4,5 4,5Calculs : Nv =
c x 10

(en UFC/ml). Nv0 , A , B , C = (en UFC/ml). Log N0 = 6,2 2,1

> 3,3E+04 < 1,4E+02

37 37

Lecture intermédiaire 20 à 24 heures Lecture 42 à 48 heures
Na =

C x 10
x dilution > 3,3E+04

n

B :
témoin de non-toxicité du 

neutralisant

31 31

31
0 0

C :
essai de l'inactivation par 

dilution neutralisation
34 34

Non réalisé

31
-1 + + + +

2

0

27 27

Lecture 42 à 48 heures de 
14 à 330 UFC par boîte

0 + + +

Non réalisé

+ 2 6

dilution au 1/100e 
de 1,25

Dilution au 1/10e 
de 1,25

1,25

A :
témoin des conditions 

expérimentales

28 28

+ + 0
NvB : témoin suspension B

35 35

-1 + +
35 35

+ +

Nv : témoin suspension
38 38 Concentration produit % 0,01 0,1 1

27 27

Lecture intermédiaire 20 à 
24 heures de 14 à 330 

UFC par boîte

0 + + 6

14 à 330 UFC/boite 14 à 330 UFC/boite Volume pipeté de produit                    
pour fiole de 100 ml

10,2 1
• dil - 6 / 2 15

Temps de contact : 5'

1,5E+06
2,8E+01 3,6E+01

(n1 + 0,1 × n2) × d 3,1E+01
N0=N/10=

Temps de contact : NL 5'

5 < Q =
• dil - 5 / 2

< 15 =
153,5

=

Moyenne pondérée :
C

= 1,5E+07 UFC/ml

n2 : nombre de boites prises en compte à la deuxième dilution ………………………………………….………. NvB est compris entre 3.10
4

et 1,6.10
5 3,5E+04

d : facteur de dilution correspondant à la première dilution prise en compte : …………………….…….10
-

Nv0 est compris entre 3.10
1

et 1,6.10
2 3,3E+01

0

C : somme des colonies dénombrées sur toutes les boites considérées……………………………………….. N est compris entre 1,5.10 ^ 7 UFC/ml et 5.10 ^ 7 UFC/ml 1,5E+07

n1 : nombre de boites prises en compte à la première dilution ……………………………………..……………. Nv est compris entre 3.10 ^ 2 et 1,6.10 ^ 3 3,3E+02

2

158
= 3,6E+01 UFC/mL

C.alb Lecture intermédiaire 20 à 24 heures Lecture 42 à 48 heures 2

15 158 15
C C

71

A C
55

= 2,8E+01 UFC/mL
Dénombrement : 14 à 330 UFC/boite 2

Souche Dilution -5 Dilution -6 Dilution -5 Dilution -6
B C

62
= 3,1E+01 UFC/mL

Candida albicans DSM 1386 
(équivalent ATCC 10231)

149 15 149 15

Méthode utilisée : Classique
NvB C

70000
=

Nv0= 3,3E+01 UFC/mL
Type de produit testé : Instrument 2

3,5E+04 UFC/mL
2

4661 17 08 13624

4661 17 08 13624 04.08.17
Nv C

650
= 3,3E+02

C : somme des valeurs Vc prises en compte              n : nombre de boîtes considérées SUITE A DONNER :
VISA :

Réf : FS311E 

Date : 12/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME EN 13624 méthode par 

dilution-neutralisation Novembre 2013

Réf : FS311E 
Date : 12/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME EN 13624 méthode par 

dilution-neutralisation Novembre 2013
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Version F du 21/09/2017

Sainghin en Mélantois, le 27 mars 2018

Sainghin en Mélantois, on the March 27 th 2018

Rapport d’essai : N° A 18 43 13624

Test report : N° A 18 43 13624

1. Objet de la demande (Study Number) n°  36772

Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation 
de l’activité fongicide de la formule FC 913019. Méthode d’essai et prescriptions (phase 2 -
étape 1) NF EN 13624 (Novembre 2013). Application aux désinfectants chimiques.
Indice de classement  T 72-600.
Méthode par dilution neutralisation.
Essai partiel.

Chemical antiseptics and disinfectants. Quantitative suspension test for the evaluation of the fungicidal activity of 
the formula FC 913019. Test method and prescriptions (phase 2 - step 1) according to NF EN 13624 (November
2013). Application to chemical disinfectants.
Classification index T 72-600.

Method by dilution neutralisation.

Partial test.

Ce rapport d’essai ne concerne que le produit (cité ci après) soumis à l’essai.
This trial report concerns only the product (quoted this later) subjected on approval

Ce document comporte 8 pages numérotées dont 1 annexe de 1 page
This report is made of 8 numbered pages including 1 annex of 1 page

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous la forme de fac- similé 
photographique intégral. Seule la version électronique fait foi.

The reproduction of this trial report is authorized only under the shape of complete photographic reproduction
Only the electronic version is valid.
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Demande n° 36772
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36772 GB

3. Introduction (Introduction)

L’essai a été réalisé selon la méthode d’essai décrite dans la norme européenne EN 13624 
« Désinfectants chimiques et antiseptiques- Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation 
de l’activité fongicide en médecine (phase 2 /Etape 1) » . 

Détermination de l’activité fongicide dans les conditions de laboratoire définies par la 
présente norme européenne ( essai partiel ).

The test was realised according to the test method described in the European standard EN 13624 « Chemical 
disinfectants and antiseptics- Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal in the medical area».

Determination of the fungicidal activity in the laboratory conditions defined in the present European standard ( 
partial test ).

4. Identification de l’échantillon (Sample Identification)

Code formule
FC 913019  

Code formula

Numéro d’identification de l’échantillon
0408 18 01 13624

Identification of the sample

Numéro de lot
2446 FM 0410

Batch number

Fabricant
ECOLAB

Manufacturer

Date de réception au laboratoire Le 31/07/17

Receipt date at the laboratory On the 31/07/17

Conditions de stockage au laboratoire T° ambiante et obscurité

Storage conditions at the laboratory Room temperature and darkness

Substances actives
Solution à 20g/l : > 1000 ppm acide 

peracetique(CAS 79-21-0)
Solution of 20g/l : > 1000 ppm peracetic acid (CAS 79-

21-0)
Activ substances

Période d’essai Du 22/01/18 au 02/02/18

Period of analysis From 22/01/18 to 02/02/18
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5. Méthode expérimentale (Experimental Method)

5.1.Conditions expérimentales (Experimental conditions)

Température de l’essai
20°C ± 1°C

Test temperature

Temps de contact
60 minutes ± 10s

Contact Time

Diluant de la formule lors des essais Eau dure

Diluent of the formula used during the test Hard water

Apparence de la formule et de ses dilutions
Préparation physiquement homogène et 

stable pendant l’essai

Appearance formula dilutions
Preparation physically homogeneous and stable 

during test

Souche testée
o Aspergillus brasiliensis ATCC 16404  

Tested strain

Pourcentage de spores échinulées >75 %

Spiny spores percentage Jjjjjjj>75 %

Substance interférente Albumine bovine à 0,3g/l

Interfering substance 0,3 g/l BSA  

Stabilité du mélange formule et substances 
interférentes

Absence de précipité pendant l’essai

Stability of the mixture (formula and interfering substance) Precipitate absent throughout the test

Température d'incubation 30°C ± 1°C

Incubation temperature 30°C ± 1°C

5.2.Méthode par dilution neutralisation (Method by dilution neutralisation)

Nature du neutralisant utilisé o Formule : F002

Nature of the neutralizer agent used o Formula : F002

Neutralisant ajouté au milieu de dénombrement 10%

Neutralizer agent added to the counting medium 10%
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Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36772 GB

6. Résultats (Results)

6.1.Essais de validation des conditions expérimentales (Validation tests)

Vérification de la méthodologie et validation de la méthode par dilution neutralisation pour la 
concentration d’essai de 1% de la formule FC 913019 soumise à l’essai.

Checking of the method and validation of the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of 
the formula FC 913019 to be tested.

Souche testée
Suspension 

d’essai

Inactivation par 
dilution 

neutralisation

Tested strain
Test 

suspension

Dilution 

neutralization 

control

N C

Aspergillus 

brasiliensis 1,9.107 4,3.101

N 0 Nv Nv 0 NvB A B

Test suspension / 

10

Validation 

suspension

Validation 

suspension        / 

10

Validation suspension B 
Experimental 

conditions control

Neutralizer toxicity 

control

Nombre de cellules viables (UFC/ml) (Number of viable cells(CFU/ml))

Suspension 
d’essai / 10

Suspension 
de validation

Suspension 
de validation / 

10

Suspension de 
validation B

Validation 
conditions 

expérimentales

Non toxicité du 
neutralisant

1,9.106 4,2.102 4,2.101 4,2.104 4,2.101 4,1.101

Pour la souche soumise à l’essai - For the tested strain.  

N est compris entre 1,5 x 107 UFC/ml et 5 x 107 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 107 CFU/ml and 5 x 107 CFU/ml

N0 est compris entre 1,5 x 106 UFC/ml et 5 x 106 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 106 CFU/ml and 5 x 106 CFU/ml

NV est compris entre 3 x 102 UFC/ml et 1.6 x 103 UFC/ml

is comprised between 3 x 102 CFU/ml and 1.6 x 103 CFU/ml

NV0 est compris entre 3 x 101 UFC/ml et 1.6 x 102 UFC/ml

is comprised between 3 x 101 CFU/ml and 1.6 x 102 CFU/ml

NvB est compris entre 3 x 104 UFC/ml et 1.6 x 105 UFC/ml

is comprised between 3 x 104 CFU/ml and 1.6 x 105 CFU/ml

B  est supérieur ou égal à 0,0005 x NVB

are higher or equal to 0,0005 x NVB

A,C  sont supérieurs ou égaux à 0,5 x NV0

are higher or equal to 0.5 x NV0

La neutralisation est validée avec la méthode par dilution neutralisation pour la concentration
d’essai de 1% de la formule FC 913019 et pour la souche soumise à l’essai.

The neutralization is validated with the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of the formula FC 913019
and for the tested strain.
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6.2.Essais d’activité fongicide (Evaluation of fungicidal activity)

Souche testée
Nombre de cellules viables (UFC/ml) pour le mélange d'essai (Na) pour les concentrations 

de : %(v/v)

0,1 0,5 1

Tested strain
Number of the viable cells (CFU/ml) for the test mixture                                                                             

(Na) for the concentrations of : %(v/v)

Aspergillus 

brasiliensis >1,7.10
4

>1,7.10
4

<1,4.10
2

Réduction du nombre de cellule viables à la concentration d'essai.                                               
R = Log N0  - Log Na

0,1

Reduction of the number of viable cells at the test concentration.                                                        
R = Log N0  - Log Na

Aspergillus 

brasiliensis
< 2,1 < 2,1 

0,5 1

> 4,2 

7. Conclusion (Conclusion)

Selon la norme NF EN 13624 (novembre 2013), la formule FC 913019, lorsqu'elle est diluée
à la concentration de 1,00 % (m/v) dans de l’eau dure , présente une activité fongicide
( essai partiel ) en 60 minutes de contact à 20°C en conditions de propreté , vis-à-vis de la 

souche de référence: Aspergillus brasiliensis.

According to the European standard NF EN 13624 (November 2013), the formula FC 913019 ,when diluted at 

the concentration of 1,00% (w/v) in hard water, presents a fungicidal activity ( partial test ) in a  60 minute contact 

time at 20°C in clean conditions against the referenced strain : Aspergillus brasiliensis.
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8. Annexe - Données expérimentales ( Experimental Data )

Aspergillus brasiliensis - 60 minutes

10 2150 215 92
5 200 10 14,5

15

2 5 2

0 6 0408 18 01 13624 Asp.brasi 60' 30.01.18 TL Numéro d'identification: 410 1 420 NC 415 ### 42 41 43 ### 2 ##

Numéro d'identification: Date :

1 84 A 1 1

Autre 1 99 B 1 1

3 199 1 2

Dénombrement de la suspension bactérienne: 6 4 8 209 D 0 0

0 1 ClassiqueModifiée

84 99 15 12 84 99 15 12

100 88 10 13 100 88 10 13

209 421 Interprétation : 1 1 1 1 1 1 7,0

421…………………. Oui

2 ……………….. 1 0 1 ### Oui

2……………………… 1 0 1 ### Oui
5……………………… 1 0 1 ### Oui

A et C sont supérieurs ou égaux à 0,5 x Nv0 1 1 2 et Oui Oui

B est supérieur ou égal à 0,0005 x NvB 0 1 1 1 21 1 1 ### 2 Oui Oui

165 7,42 7,42 1,9E+07 1,9E+08 330 A La neutralisation est validée : Oui ### 21 ### ### ### ### 1
0 0 0 0 0 XXX ### ### A ### ### ### ### 0 XXX

0 0 0,0E+00 0 0 XXX 0 XXX

Essai de validation : TL Essai :
0 0 0 XXX 140 666 140 ### 2 0 0 0 XXX 140 666 140 ## 217 24 1 1 41 41 2 38 47 1 1

0 0 165 165 ## 0 ### 165 300 XXX XXX 0 0 165 165 330 0 ### 165 300XXXXXX24 22 1 1 46 17 17 38 1 2 38
0 0 165 165 ## 0 0 165 163 XXX 0 0 0 165 165 330 0 0 165 163XXX 039 44 1 1 83 46 2 47 1 85 47

14 14 28 ### ### 14 XXX 0 14 14 28 ### ### 14 XXX 024 24 85
### 0 ## 042 40 1 1 82 83 2 38 38

11 22 14 14 28 0 ### 14 25 XXX XXX 11 22 14 14 28 0 ### 14 25 XXXXXX39 39
33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 0 33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 038 47 1 1 85 82 2

14 14 28 ### ### 14 XXX 0 14 14 28 ### ### 14 XXX 042 42 2
### 0 ## 0

à 1 %

0
c
n

0 0
2 1Conforme

4,2
NvB =

c x 1000
(en UFC/ml).

n

n

Calcul de réduction = Log N0 - Log Na                                                

= Log R
< 2,1 < 2,1 >

 Log Na = 4,2 4,2Calculs : Nv =
c x 10

(en UFC/ml). Nv0 , A , B , C = (en UFC/ml). Log N0 = 6,3 2,1

> 1,7E+04 < 1,4E+02

47 47

Lecture 42 à 48 heures Lecture 62 à 72 heures
Na =

C x 10
x dilution > 1,7E+04

n

B :
témoin de non-toxicité du 

neutralisant

42 42

40
0 0

C :
essai de l'inactivation par 

dilution neutralisation
38 38

Non réalisé

40
-1 + + + +

A :
témoin des conditions 

expérimentales

39 39

+

44 44

Lecture 62 à 72 heures 
de 14 à 165 UFC par 

boîte

0 + + +

Non réalisé

+ 3 3

NvB : témoin suspension B
24 16 24 16

-1 + +

+

22 21 22 21

Lecture 42 à 48 heures 
de 14 à 165 UFC par 

boîte

0 +

+ 0 0

+ + 3 3

14 à 165 UFC/boîte 14 à 165 UFC/boîte
Volume pipeté de produit                    

pour fiole de 100 ml
Dilution au 1/10 de 

fiole à 1,25%
dilution au 1/2 de 

fiole à 1,25%
1,25

Nv : témoin suspension
17 20 17 20 Concentration produit % 0,1 0,5 1

24 22 24 22

7,4 1
• dil - 6 / 2 25

Temps de contact : 60'

1,9E+06
4,2E+01 4,3E+01

(n1 + 0,1 × n2) × d 4,1E+01
N0=N/10=

Temps de contact : TL 60'

5 < Q =
• dil - 5 / 2

< 15 =
185,5

=

Moyenne pondérée :
C

= 1,9E+07 UFC/ml

n2 : nombre de boites prises en compte à la deuxième dilution ………………………………………….………. NvB est compris entre 3.10
4

et 1,6.10
5 4,2E+04

d : facteur de dilution correspondant à la première dilution prise en compte : …………………….…….10
-

Nv0 est compris entre 3.10
1

et 1,6.10
2 4,2E+01

C : somme des colonies dénombrées sur toutes les boites considérées……………………………………….. N est compris entre 1,5.10 ^ 7 UFC/ml et 5.10 ^ 7 UFC/ml 1,9E+07

n1 : nombre de boites prises en compte à la première dilution ……………………………………..……………. Nv est compris entre 3.10 ^ 2 et 1,6.10 ^ 3 4,2E+02

UFC/mL
Asp.brasi Lecture 42 à 48 heures Lecture 62 à 72 heures 2

1

= 4,1E+01 UFC/mL
Aspergillus brasiliensis ATCC 

16404

2

C C
85

= 4,3E+01

A C
83

= 4,2E+01 UFC/mL
Dénombrement : 14 à 165 UFC/boîte 2

Souche Dilution -5 Dilution -6 Dilution -5 Dilution -6
B C

82

Méthode utilisée : Classique
NvB C

83000
=

Nv0= 4,2E+01 UFC/mL
Type de produit testé : Autre 2

4,2E+04 UFC/mL
2

0408 18 01 13624

0408 18 01 13624 30.01.18
Nv C

830
= 4,2E+02

C : somme des valeurs Vc prises en compte              n : nombre de boîtes considérées SUITE A DONNER :
VISA :

Réf : FS311F 

Date : 27/11/17

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME EN 13624 méthode par 

dilution-neutralisation Novembre 2013
Réf : FS311F 

Date : 27/11/17

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME EN 13624 méthode par 

dilution-neutralisation Novembre 2013
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Sainghin en Mélantois, le 09 avril 2018

Sainghin en Mélantois, on the April 09 th 2018

Rapport d’essai : N° A 18 60 13624

Test report : N° A 18 60 13624

1. Objet de la demande (Study Number) n°  36828

Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation 
de l’activité fongicide de la formule FC 913019. Méthode d’essai et prescriptions (phase 2 -
étape 1) NF EN 13624 (Novembre 2013). Application aux désinfectants chimiques.
Indice de classement  T 72-600.
Méthode par dilution neutralisation.
Essai partiel.

Chemical antiseptics and disinfectants. Quantitative suspension test for the evaluation of the fungicidal activity of 
the formula FC 913019. Test method and prescriptions (phase 2 - step 1) according to NF EN 13624 (November
2013). Application to chemical disinfectants.
Classification index T 72-600.

Method by dilution neutralisation.

Partial test.

Ce rapport d’essai ne concerne que le produit (cité ci après) soumis à l’essai.
This trial report concerns only the product (quoted this later) subjected on approval

Ce document comporte 8 pages numérotées dont 1 annexe de 1 page
This report is made of 8 numbered pages including 1 annex of 1 page

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous la forme de fac- similé 
photographique intégral. Seule la version électronique fait foi.

The reproduction of this trial report is authorized only under the shape of complete photographic reproduction
Only the electronic version is valid.
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Laboratoire de Microbiologie
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3. Introduction (Introduction)

L’essai a été réalisé selon la méthode d’essai décrite dans la norme européenne EN 13624 
« Désinfectants chimiques et antiseptiques- Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation 
de l’activité fongicide en médecine (phase 2 /Etape 1) » . 

Détermination de l’activité fongicide dans les conditions de laboratoire définies par la 
présente norme européenne ( essai partiel ).

The test was realised according to the test method described in the European standard EN 13624 « Chemical 
disinfectants and antiseptics- Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal in the medical area».

Determination of the fungicidal activity in the laboratory conditions defined in the present European standard ( 
partial test ).

4. Identification de l’échantillon (Sample Identification)

Code formule
FC 913019  

Code formula

Numéro d’identification de l’échantillon
2185 18 04 13624

Identification of the sample

Numéro de lot
2446 FM 0410

Batch number

Fabricant
ECOLAB

Manufacturer

Date de réception au laboratoire Le 31/07/17

Receipt date at the laboratory On the 31/07/17

Conditions de stockage au laboratoire T° ambiante et obscurité

Storage conditions at the laboratory Room temperature and darkness

Substances actives
Solution à 20g/l : > 1000 ppm 

acide peracetique(CAS 79-21-0)
Solution of 20g/l : > 1000 ppm 
peracetic acid (CAS 79-21-0)

Activ substances

Période d’essai Du 04/04/18 au 09/04/18

Period of analysis From 04/04/18 to 09/04/18
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5. Méthode expérimentale (Experimental Method)

5.1.Conditions expérimentales (Experimental conditions)

Température de l’essai
20°C ± 1°C

Test temperature

Temps de contact
15 minutes ± 10s

Contact Time

Diluant de la formule lors des essais Eau dure

Diluent of the formula used during the test Hard water

Apparence de la formule et de ses dilutions
Préparation physiquement homogène et 

stable pendant l’essai

Appearance formula dilutions
Preparation physically homogeneous and stable 

during test

Souche testée
o Aspergillus brasiliensis ATCC 16404  

Tested strain

Pourcentage de spores échinulées >75 %

Spiny spores percentage Jjjjjjj>75 %

Substance interférente Albumine bovine à 0,3g/l

Interfering substance 0,3 g/l BSA  

Stabilité du mélange formule et substances 
interférentes

Absence de précipité pendant l’essai

Stability of the mixture (formula and interfering substance) Precipitate absent throughout the test

Température d'incubation 30°C ± 1°C

Incubation temperature 30°C ± 1°C

5.2.Méthode par dilution neutralisation (Method by dilution neutralisation)

Nature du neutralisant utilisé o Formule : F002

Nature of the neutralizer agent used o Formula : F002

Neutralisant ajouté au milieu de dénombrement 10%

Neutralizer agent added to the counting medium 10%

Page 4 of 8



Demande n° 36828
Laboratoires ANIOS SAS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36828 GB

6. Résultats (Results)

6.1.Essais de validation des conditions expérimentales (Validation tests)

Vérification de la méthodologie et validation de la méthode par dilution neutralisation pour la 
concentration d’essai de 2% de la formule FC 913019 soumise à l’essai.

Checking of the method and validation of the method by dilution neutralisation for the 2% test concentration of 
the formula FC 913019 to be tested.

Souche testée
Suspension 

d’essai

Inactivation par 
dilution 

neutralisation

Tested strain
Test 

suspension

Dilution 

neutralization 

control

N C

Aspergillus 

brasiliensis 3,3.107 5,4.1013,3.106 6,4.102 6,4.101 6,0.104 6,0.101 7,0.101

N 0 Nv Nv 0 NvB A B

Test suspension / 

10

Validation 

suspension

Validation 

suspension        / 

10

Validation suspension B 
Experimental 

conditions control

Neutralizer toxicity 

control

Nombre de cellules viables (UFC/ml) (Number of viable cells(CFU/ml))

Suspension 
d’essai / 10

Suspension 
de validation

Suspension 
de validation / 

10

Suspension de 
validation B

Validation 
conditions 

expérimentales

Non toxicité du 
neutralisant

Pour la souche soumise à l’essai - For the tested strain.  

N est compris entre 1,5 x 107 UFC/ml et 5 x 107 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 107 CFU/ml and 5 x 107 CFU/ml

N0 est compris entre 1,5 x 106 UFC/ml et 5 x 106 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 106 CFU/ml and 5 x 106 CFU/ml

NV est compris entre 3 x 102 UFC/ml et 1.6 x 103 UFC/ml

is comprised between 3 x 102 CFU/ml and 1.6 x 103 CFU/ml

NV0 est compris entre 3 x 101 UFC/ml et 1.6 x 102 UFC/ml

is comprised between 3 x 101 CFU/ml and 1.6 x 102 CFU/ml

NvB est compris entre 3 x 104 UFC/ml et 1.6 x 105 UFC/ml

is comprised between 3 x 104 CFU/ml and 1.6 x 105 CFU/ml

B  est supérieur ou égal à 0,0005 x NVB

are higher or equal to 0,0005 x NVB

A,C  sont supérieurs ou égaux à 0,5 x NV0

are higher or equal to 0.5 x NV0

La neutralisation est validée avec la méthode par dilution neutralisation pour la concentration
d’essai de 2% de la formule FC 913019 et pour la souche soumise à l’essai.

The neutralization is validated with the method by dilution neutralisation for the 2% test concentration of the formula FC 913019
and for the tested strain.
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6.2.Essais d’activité fongicide (Evaluation of fungicidal activity)

<1,4.10
2Aspergillus 

brasiliensis >1,7.10
4

7,4.10
3

0,5 1 2

Tested strain
Number of the viable cells (CFU/ml) for the test mixture                                                                             

(Na) for the concentrations of : %(v/v)

Souche testée
Nombre de cellules viables (UFC/ml) pour le mélange d'essai (Na) pour les concentrations 

de : %(v/v)

> 4,4 
Aspergillus 

brasiliensis
< 2,3 2,6 

1 20,5

Reduction of the number of viable cells at the test concentration.                                                        
R = Log N0  - Log Na

Réduction du nombre de cellule viables à la concentration d'essai.                                               
R = Log N0  - Log Na

7. Conclusion (Conclusion)

Selon la norme NF EN 13624 (novembre 2013), la formule FC 913019, lorsqu'elle est diluée

à la concentration de 2,00 % (v/v) dans de l’eau dure, présente une activité fongicide

additionnelle ( essai partiel ) en 15 minutes de contact à 20°C en conditions de propreté ,

vis-à-vis de la souche de référence : Aspergillus brasiliensis.

According to the European standard NF EN 13624 (November 2013), the formula FC 913019 ,when diluted at 

the concentration of 2,00% (v/v) in hard water, presents an additional fungicidal activity ( partial test ) in a

15 minute contact time at 20°C in clean conditions against the referenced strain : Aspergillus brasiliensis.
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8. Annexe - Données expérimentales ( Experimental Data )

Aspergillus brasiliensis - 15 minutes

10 2150 215
5 200 10

15

2 6 2

0 7 2185 18 04 13624 Asp.brasi 15' 04.04.18 VL Numéro d'identification: 620 1 640 NC 640 ### 60 70 54 ### 2 ###

Numéro d'identification: Date :

1 196 A 1 1

Autre 1 368 B 0 0

3 388 1 2

Dénombrement de la suspension bactérienne: 6 4 8 401 D 1 2

0 1 ClassiqueModifiée

196 174 13 18 196 174 13 18

172 181 20 15 172 181 20 15

368 66 Interprétation : 1 1 1 1 1 1 7,0

66 …………………. Oui

0 ……………….. 1 0 1 ### Oui

2……………………… 1 0 1 ### Oui
6……………………… 1 0 1 ### Oui

A et C sont supérieurs ou égaux à 0,5 x Nv0 1 1 2 et Oui Oui

B est supérieur ou égal à 0,0005 x NvB 0 1 1 1 32 1 1 ### 2 Oui Oui

165 ImpossibleImpossible3,3E+07 3,3E+08 330 A La neutralisation est validée : Oui ### 30 ### ### ### ### 1
0 0 0 0 0 XXX ### ### A ### ### ### ### 0 XXX

0 0 0,0E+00 0 0 XXX 0 XXX

Essai de validation : VL Essai :
0 0 0 XXX 140 666 140 ### 2 0 0 0 XXX 140 666 140 ### 230 32 1 1 62 62 2 52 56 1 1

0 0 165 165 ## 0 ### 165 300 XXX XXX 0 0 165 165 330 0 ### 165 217 XXX XXX26 34 1 1 60 30 30 52 1 2 52
0 0 165 165 ## 0 0 165 163 XXX 0 3 4 68 79 147 147 67 74 80 XXX 064 55 1 1 119 60 2 56 1 108 56

14 14 28 ### ### 14 XXX 0 14 14 28 ### ### 14 XXX 026 26 108
### 0 ### 078 61 1 1 139 119 2 52 52

11 22 14 14 28 0 ### 14 25 XXX XXX 11 22 14 14 28 0 ### 14 25 XXX XXX64 64
33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 0 33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 052 56 1 1 108 139 2

14 14 28 ### ### 14 XXX 0 14 14 28 ### ### 14 XXX 078 78 2
### 0 ### 0

à 2 %

0
c
n

0 0
2 1Conforme

4,4
NvB =

c x 1000
(en UFC/ml).

n

n

Calcul de réduction = Log N0 - Log Na                                                

= Log R
< 2,3 2,6 >

 Log Na = 4,2 3,9Calculs : Nv =
c x 10

(en UFC/ml). Nv0 , A , B , C = (en UFC/ml). Log N0 = 6,5 2,1

7,4E+03 < 1,4E+02

56 56

Lecture 42 à 48 heures Lecture 62 à 72 heures
Na =

C x 10
x dilution > 1,7E+04

n

B :
témoin de non-toxicité du 

neutralisant

78 78

61
0 0

C :
essai de l'inactivation par 

dilution neutralisation
52 52

Non réalisé

61
-1 + + 68 79

A :
témoin des conditions 

expérimentales

64 64

68

55 55

Lecture 62 à 72 heures de 
14 à 165 UFC par boîte

0 + + +

Non réalisé

+ 0 0

NvB : témoin suspension B
26 32 26 32

-1 + +

+

34 28 34 28
Lecture 42 à 48 heures de 

14 à 165 UFC par boîte

0 +

79 0 0

+ + 0 0

14 à 165 UFC/boîte 14 à 165 UFC/boîte
Volume pipeté de produit                    

pour fiole de 100 ml
dilution 1/2 de
la fiole1,25%

Pesée 1,25g Pesée 2,5g

Nv : témoin suspension
30 31 30 31 Concentration produit % 0,5 1 2

32 35 32 35

Impossible 1
• dil - 6 / 2

Temps de contact : 15'

3,3E+06
6,0E+01 5,4E+01

(n1 + 0,1 × n2) × d 7,0E+01
N0=N/10=

Temps de contact : VL 15'

5 < Q =
• dil - 5 / 2

< 15 = =

Moyenne pondérée :
C

= 3,3E+07 UFC/ml

n2 : nombre de boites prises en compte à la deuxième dilution ………………………………………….………. NvB est compris entre 3.10
4

et 1,6.10
5 6,0E+04

d : facteur de dilution correspondant à la première dilution prise en compte : …………………….…….10
-

Nv0 est compris entre 3.10
1

et 1,6.10
2 6,4E+01

C : somme des colonies dénombrées sur toutes les boites considérées……………………………………….. N est compris entre 1,5.10 ^ 7 UFC/ml et 5.10 ^ 7 UFC/ml 3,3E+07

n1 : nombre de boites prises en compte à la première dilution ……………………………………..……………. Nv est compris entre 3.10 ^ 2 et 1,6.10 ^ 3 6,4E+02

UFC/mL
Asp.brasi Lecture 42 à 48 heures Lecture 62 à 72 heures 2

1

= 7,0E+01 UFC/mL
Aspergillus brasiliensis ATCC 

16404

2

C C
108

= 5,4E+01

A C
119

= 6,0E+01 UFC/mL
Dénombrement : 14 à 165 UFC/boîte 2

Souche Dilution -5 Dilution -6 Dilution -5 Dilution -6
B C

139

Méthode utilisée : Classique
NvB C

120000
=

Nv0= 6,4E+01 UFC/mL
Type de produit testé : Autre 2

6,0E+04 UFC/mL
2

2185 18 04 13624

2185 18 04 13624 04.04.18
Nv C

1280
= 6,4E+02

C : somme des valeurs Vc prises en compte              n : nombre de boîtes considérées SUITE A DONNER :
VISA :
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Version E du 21/09/2017

 Sainghin en Mélantois, le 21 septembre 2017

Sainghin en Mélantois, on the September 21 th 2017

Rapport d’essai : N° A 17 127 13697

Test report : N° A 17 127 13697

1. Objet de la demande (Study Number) n°  35886

Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de surface non poreuse pour 
l'évaluation de l’activité bactéricide de la formule FC 913019. Méthode d’essai sans action 
mécanique et prescriptions (phase 2/étape 2) selon NF EN 13697- (juin 2015). Essai 
quantitatif de surface pour l’évaluation de l’activité bactéricide des désinfectants chimiques 
utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines 
domestiques et en collectivité.
Indice de classement  T 72-193.
Méthode par dilution neutralisation.

Antiseptics and chemical disinfectants. Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity of the 
formula FC 913019. Test method without mechanical action and requirements (phase 2 -step 2) according to the 
NF EN 13697 ( June 2015). Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity of chemical 
disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas.
Classification index T 72 – 193
Method by dilution neutralisation.

Ce rapport d’essai ne concerne que le produit (cité ci après) soumis à l’essai.
This trial report concerns only the product (quoted this later) subjected on approval

Ce document comporte 11 pages numérotées dont 1 annexe de 4 pages
This report is made of 11 numbered pages including 1 annex of 4 pages

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous la forme de fac- similé 
photographique intégral. Seule la version électronique fait foi.

The reproduction of this trial report is authorized only under the shape of complete photographic reproduction
Only the electronic version is valid.
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3. Introduction (Introduction)

L’essai a été réalisé selon la méthode d’essai de surfaces décrite dans la norme européenne 
NF EN 13697 « Antiseptiques et désinfectants chimiques essai quantitatif de surface pour 
l’évaluation de l’activité bactéricide des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de 
l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - phase 
2 étape 2 ».

Détermination de l’activité bactéricide dans les conditions de laboratoire définies par la 

présente norme européenne.

The test was realised according to the test method described in the European standard EN 13697 “Chemical 

disinfectants and antiseptics-Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity of chemical 

disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Phase 2 Step 2 ” .

Determination of the bactericidal activity in laboratory conditions defined by the present European standard.

4. Identification de l’échantillon (Sample Identification)

Code formule
FC 913019  

Code formula

Numéro d’identification de l’échantillon
4572 17 08 13697

Identification of the sample

Numéro de lot
2446FM0410

Batch number

Fabricant
ECOLAB

Manufacturer

Date de réception au laboratoire Le 31/07/17

Receipt date at the laboratory On the 31/07/17

Conditions de stockage au laboratoire T° ambiante et obscurité

Storage conditions at the laboratory Room temperature and darkness

Substances actives Solution à 20g/l : > 1000 ppm acide 
peracetique(CAS 79-21-0)

Solution of 20g/l : > 1000 ppm peracetic acid (CAS 79-
21-0)

Activ substances

Période d’essai Du 01/08/17 au 03/08/17

Period of analysis From 01/08/17 to 03/08/17
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5. Méthode expérimentale (Experimental Method)

5.1.Conditions expérimentales (Experimental conditions)

Température de l’essai
18 à 25°C ± 1°C

Test temperature

Temps de contact
5 minutes ± 10s

Contact Time

Nature du support Inox

Nature of the carrier Stainless Steel

Diluant de la formule lors des essais Eau dure

Diluent of the formula used during the test Hard water

Apparence de la formule et de ses dilutions
Préparation physiquement homogène et 

stable pendant l’essai

Appearance formula dilutions
Preparation physically homogeneous and stable 

during test

Souches testées

o Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 (équivalent ATCC 15442)

o Escherichia coli CIP 54127 (équivalent ATCC 10536)

o Enterococcus hirae CIP 5855 (équivalent ATCC 10541)

o Staphylococcus aureus CIP 483 (équivalent ATCC 6538)  Tested strains

Substance interférente Albumine bovine à 3g/l

Interfering substance 3 g/l BSA  

Stabilité du mélange formule et substances 
interférentes

Absence de précipité pendant l’essai

Stability of the mixture (formula and interfering substance) Precipitate absent throughout the test

Température d'incubation 37°C ± 1°C

Incubation temperature 37°C ± 1°C

5.2.Méthode par dilution neutralisation (Method by dilution neutralisation)

Nature du neutralisant utilisé o Formule : F002

Nature of the neutralizer agent used o Formula : F002

Neutralisant ajouté au milieu de dénombrement ø

Neutralizer agent added to the counting medium ø
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6. Résultats (Results)

6.1.Essais de validation des conditions expérimentales (Validation tests)

Vérification de la méthodologie et validation de la méthode par dilution neutralisation pour la 
concentration d’essai de 1% de la formule FC 913019 soumise à l’essai.

Checking of the method and validation of the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of 
the formula FC 913019 to be tested.

Souches testées

Tested strains

Pseudomonas 

aeruginosa CIP 

103467 (équivalent 
Escherichia coli CIP 

54127 (équivalent 

ATCC 10536)
Enterococcus hirae 

CIP 5855 (équivalent 

ATCC 10541)
Staphylococcus 

aureus CIP 483 

(équivalent ATCC 

Nombre de cellules viables (UFC/ml) (Number of viable cells(CFU/ml))

Suspension d’essai
Validation des conditions 

expérimentales

Non Toxicité du 

neutralisant
Validation de la méthode

Test suspension
Experimental conditions 

control 
Neutralizer toxicity control Method validation

N Nc NC NT

6,57 6,48 6,45 6,46

6,60 6,46 6,49 6,43

6,86 6,86 6,69 6,72

6,86 6,86 6,74 6,85

Pour les souches soumises à l’essai - For the tested strains.  

N  = Log d’UFC pour 0.05 ml de suspension d’essai - Log FCU for 0.05 ml of test suspension
Nc =Log d’UFC / surface d’essai pour le témoin eau – Log FCU / surface test for water control
NC = Log d’UFC par surface d’essai du témoin neutralisant - Log FCU / surface test for neutralizer control
NT = Log d’UFC par surface d’essai du témoin de neutralisation - Log FCU / surface test for neutralization control

N est >  à 6.57 log10 et < à 7.10 log10

Is > at 6.57 log10 and < at 7.10 log10

Nc est > 6.27 log10  -  Nc  is >  at 6.27 log10

NC est > à 0.5 Nc - NC is > at 0.5 Nc

NT est > à 0.5 Nc et n’est pas supérieur à ± 0.3 - NT is > at 0.5 Nc and is not higher than ± 0.3

La neutralisation est validée avec la méthode par dilution neutralisation pour la concentration
d’essai de 1% de la formule FC 913019 et pour les souches soumises à l’essai.

The neutralization is validated with the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of the formula FC 913019
and for the tested strains.
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6.2.Essais d’activité bactéricide (Evaluation of bactericidal activity)

Souches testées
Nombre d'UFC par surface d'essai pour le mélange d'essai (Nd) pour les concentrations 

de : %(v/v)

Tested strains
Number of CFU by test surface for the test mixture (Nd)                                                       

for the concentrations of : %(v/v)

0,01 0,1 1

<0,10
Pseudomonas 

aeruginosa CIP 103467 

(équivalent ATCC 

3,88 <2,15

Escherichia coli CIP 

54127 (équivalent 

ATCC 10536)

4,97 <0,10 <0,10

Enterococcus hirae CIP 

5855 (équivalent ATCC 

10541)

>5,52 <0,10 <0,10

Staphylococcus aureus 

CIP 483 (équivalent 

ATCC 6538)

>5,52 2,18 <0,10

Souches testées
R = Réduction Logarithmique                                                                                                        

R = Nc - Nd

0,01 0,1 1

Tested strains
R = Logarithmic reduction                                                                                                         

R = Nc - Nd

Pseudomonas 

aeruginosa CIP 103467 

(équivalent ATCC 

2,60 > 4,33 > 6,38 

Escherichia coli CIP 

54127 (équivalent 

ATCC 10536)

1,49 > 6,36 

Enterococcus hirae CIP 

5855 (équivalent ATCC 

10541)

< 1,34 > 6,76 > 6,76 

> 6,36 

Staphylococcus aureus 

CIP 483 (équivalent 

ATCC 6538)

< 1,34 4,68 > 6,76 

7. Conclusion (Conclusion)

Selon la norme NF EN 13697 (Juin 2015), la formule FC 913019, lorsqu'elle est diluée à la 

concentration de 0,10 % (m/v) dans de l’eau dure, présente une activité bactéricide en 

5 minutes de contact en conditions de saleté, vis-à-vis des souches de référence : 

Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 , Escherichia coli CIP 54127 ,Enterococcus 

hirae CIP 5855, Staphylococcus aureus CIP 483 .

According to the European standard NF EN 13697 (June 2015), the formula FC 913019 ,when diluted at the 

concentration of 0,10% (w/v) in hard water, presents a bactericidal activity in a  5 minute contact time in dirty 

conditions against the referenced strains : Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 , Escherichia coli CIP 54127 

, Enterococcus hirae CIP 5855 ,Staphylococcus aureus CIP 483 .
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8. Annexe - Données expérimentales ( Experimental Data )

Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 (équivalent ATCC 15442) - 5 minutes

141 145,5 1 1 1 1 176 7 301 74,5 ######## 1150 0 1 73 8 1 1 ########

15 16,5 0 0 8 0 0 ######## 1
Date de lecture : 4572 17 08 136975' 01.08.17 Ps.aeru 5' 01.08.17 KP18 2 1
Numéro d'identification: Date : 0 0 KP
Dénombrement de la suspension bactérienne: 0 0 0,5 1 0 3 ######## 1

0 0 1 1 0 1 ########
6

76 7
Ps.aeru 0 Ps.aeru 1 1 1 1 73 8

324 76 7
2 -6 73 8
2 0 0

d : taux de dilution de la plus faible dilution - 6 0 0
2 0 0

1 0 0
1 0 0

1 0 0

Essai de validation : KP 0 0
33 5 297,5 34 0 1 0 0

##### 35 3 1 0 0 1
26 4 277 27,5 1

##### 29 1 1 037 2 281,5 32,5 1
##### 28 6 1 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

33 0 0 0 0 0 0 #####

33

35

26

26

29

37

37

28

0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,02
1
1 Activité bactéricide : Réduction logarithmique • 4

1 VISA : 2 1

0 1 1 0 3 ########
Oui 0

1 0 1
La neutralisation est validée:

Conforme

SUITE A DONNER :

- =
288 6 Conforme

R =

> 6,38 0,10
1 48h

275 2 NT > 0,5 Nc
1 R = 6,48 - < 0,10 =

-3 = 6,46
288 28 6

> 4,33 2,15
T       24h

275 2
NT = log ( 628 ) /2,2 × 10/10

0,1 R = 6,48 - < 2,15 =

48h
271 4 NC > 0,5 Nc

283 1 Conforme

3,88 = 2,60 3,88

6,45
Concentrations R = Nc - Nd

283 29 1
0,01 R = 6,48 -

Calcul de réduction :

C

24h
271 4

NC = log ( 609 ) /2,2 × 10/10 -3 =

15
Nc • 6,27 logs

301 3 0 Conforme

Nc = log ( 663 ) /2,2 × 10/10 -3 = 6,48
301 35 3 0

c

24h
294 5 0

15

48h
294 5 0

0 1

-3 -4 -5 -6 Nts Nc; NT; NC =  log (

271 2,5 1
283

24h
=

301 0 0 1
0 1275

Temps de contact : 5'
48h

1
0

294 0 4 1 0

4 1

48h
c x 10

)
n x d

288

Nd = log ( 28 ) /2 × 10/10 0 = < 0,10
0

0,025 x c
= 6,57 Q = 8,8

6
( n1 + 0,1n2 ) x d

1 1
24h

Nd = log ( 28 ) /2 × 10/10 0 = < 2,15
6

48h
10

0

n2 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus forte dilution

0,1 0,1
24h

10
0

Moyenne pondérée : N = log
1

0

Lecture à 24 heures Lecture à 48 heures

Concentrations 

(%)

-1 = 3,88
+

c : somme des valeurs de Vc prises en compte
48h

+
0

n1 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus faible dilution +

0,01 0,01
24h

+
0

Nd = log ( 149 ) /2 × 10/10

0 -1 -2 Nts Nd = log (( m + m' + n + n' ) / 2,2 × V x d

Souche Dilution - Dilution -  7 Dilution -  6 Dilution -  7 Volume pipeté 
de produit pour 

fiole 100mL 
(mL)

Pseudomonas aeruginosa CIP 
103467 (équivalent ATCC 

15442)

141 15 141 15

150 18 150 18

1 1 0 1

Dénombrement : 14 à 330 colonies/boite 0 1 0 1

Numéro d'identification: 4572 17 08 13697

4572 17 08 13697 01.08.17 6 Temps de contact : 5'

301 1 1

10 0 0 1

301 7,5 0

Essai proprement dit :

%

m, m' : réplicats de la plus faible dilution, exprimés en UFC
n, n' : réplicats de la plus faible dilution, exprimés en UFC
V : volume inoculé dans la boîte, exprimés en ml
d : taux de dilution le plus faible

Nc : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai pour le témoin eau
NC : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai du témoin neutralisation
NT : logarithme du nombre d'UFC apr surface d'essai du neutralisant
c : somme des valeurs de Vc prises en compte
n : nombre de valeurs de Vc prises en compte
d : dilution prise en compte
Nts : nombre de microorganismes restant sur le support

Réf : FS124Q 

Date : 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (bactericidie) Juin 2015

Réf : FS124Q 

Date: 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (bactericidie) Juin 2015
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Escherichia coli CIP 54127 (équivalent ATCC 10536) - 5 minutes

156 159 1 1 1 1 1301 92 301 301 ######## 0162 0 1 301 96 1 1 ########

16 14,5 0 0 0 0 0 <0,1 1
Date de lecture : 4572 17 08 136975' 01.08.17 E.coli 5' 01.08.17 KP 13 2 1
Numéro d'identification: Date : 0 0 KP
Dénombrement de la suspension bactérienne: 0 0 0 1 0 3 <0,1 1

0 0 0 1 0 1 <0,1
6

+ 92
E.coli 0 E.coli 1 1 1 0 + 96

334 + 92
2 -6 + 96
1 0 0

d : taux de dilution de la plus faible dilution - 6 0 0
2 0 0

1 0 0
1 0 0

1 0 0

Essai de validation : KP 0 0
30 2 288,5 28 0 1 0 0

##### 26 1 1 0 0 1
28 4 311,5 31,5 1

##### 35 2 1 026 4 276,5 23,5 1
##### 21 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

30 0 0 0 0 0 0 #####

30

26

28

28

35

26

26

21

0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,03
1
1 Activité bactéricide : Réduction logarithmique • 4

1 VISA : 2 1

0 0 1 0 3 <0,1
Oui 0

301 1 1

0 0 0 1

301 94 0

Numéro d'identification: 4572 17 08 13697

4572 17 08 13697 01.08.17 0 Temps de contact : 5'
0 1 0 1

Dénombrement : 14 à 330 colonies/boite 0 1 0 1

Nd = log (( m + m' + n + n' ) / 2,2 × V x d

Souche Dilution - Dilution -  7 Dilution -  6 Dilution -  7 Volume pipeté 
de produit pour 

fiole 100mL 
(mL)

Escherichia coli CIP 54127 
(équivalent ATCC 10536)

156 16 156 16

162 13 162 13

Lecture à 24 heures Lecture à 48 heures

Concentrations 

(%)

-2 = 4,97
+

c : somme des valeurs de Vc prises en compte
48h

+
2

n1 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus faible dilution +

0,01 0,01
24h

+
2

Nd = log ( 188 ) /2 × 10/10

0 -1 -2 Nts

0,1 0,1
24h

0
0

Moyenne pondérée : N = log
0

0
Nd = log ( 28 ) /2 × 10/10 0 = < 0,10

0

0,025 x c
= 6,60 Q = 10,6

0
( n1 + 0,1n2 ) x d

1 1
24h

Nd = log ( 28 ) /2 × 10/10 0 = < 0,10
0

48h
0

0

n2 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus forte dilution

1271

Temps de contact : 5'
48h

0
0

286 0 1,5 1 0

2,5 1

48h
c x 10

)
n x d

282

303 3 0
320

24h
=

291 0 0 1
0
0 1

-3 -4 -5 -6 Nts Nc; NT; NC =  log (

Nc = log ( 633 ) /2,2 × 10/10 -3 = 6,46
291 26 1 0

c

24h
286 2 0

3

48h
286 2 0

Calcul de réduction :

C

24h
303 4

NC = log ( 686 ) /2,2 × 10/10 -3 =

3
Nc • 6,27 logs

291 1 0 Conforme

1,49 4,97

6,49
Concentrations R = Nc - Nd

320 35 2
0,01 R = 6,46 -

0,10
T       24h

271 4
NT = log ( 600 ) /2,2 × 10/10

0,1 R = 6,46 - < 0,10 =

48h
303 4 NC > 0,5 Nc

320 2 Conforme

4,97 =

> 6,36 0,10
1 48h

271 4 NT > 0,5 Nc
1 R = 6,46 - < 0,10 =

-3 = 6,43
282 21 1

> 6,36

- =
282 1 Conforme

R =

1 0 1
La neutralisation est validée:

Conforme

SUITE A DONNER :

Essai proprement dit :

%

m, m' : réplicats de la plus faible dilution, exprimés en UFC
n, n' : réplicats de la plus faible dilution, exprimés en UFC
V : volume inoculé dans la boîte, exprimés en ml
d : taux de dilution le plus faible

Nc : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai pour le témoin eau
NC : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai du témoin neutralisation
NT : logarithme du nombre d'UFC apr surface d'essai du neutralisant
c : somme des valeurs de Vc prises en compte
n : nombre de valeurs de Vc prises en compte
d : dilution prise en compte
Nts : nombre de microorganismes restant sur le support

Réf : FS124Q 

Date : 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (bactericidie) Juin 2015

Réf : FS124Q 

Date: 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (bactericidie) Juin 2015
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Enterococcus hirae CIP 5855 (équivalent ATCC 10541) - 5 minutes

282 290,5 1 1 1 1 1301 301 301 301 ######## 0299 0 1 301 301 1 1 ########

26 26,5 0 0 0 0 0 <0,1 1

Date de lecture : 4572 17 08 136975' 01.08.17 Ent.hir 5' 01.08.17 KP27 2 1

Numéro d'identification: Date : 0 0 KP
Dénombrement de la suspension bactérienne: 0 0 0 1 0 3 <0,1 1

0 0 0 1 0 1 <0,1

6

+ +

Ent.hir 0 Ent.hir 1 1 1 1 + +
634 + +

2 -6 + +

2 0 0

d : taux de dilution de la plus faible dilution - 6 0 0

2 0 0

1 0 0

1 0 0
1 0 0

Essai de validation : KP 0 0

70 8 301 71,5 0,5 1 0 0

##### 73 11 1 1 0 1
50 7 301 48,5 1

##### 47 8 1 053 4 301 53 1
##### 53 4 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

70 0 0 0 0 0 0 #####

70

73

50

50

47

53

53

53

0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,14

1

1 Activité bactéricide : Réduction logarithmique • 4

1 VISA : 2 1

0 0 1 0 3 <0,1

Oui 0

1 0 1

La neutralisation est validée:

Conforme

SUITE A DONNER :

- =
+ 4 Conforme

R =

> 6,76 0,10
1 48h

+ 4 NT > 0,5 Nc
1 R = 6,86 - < 0,10 =

-4 = 6,72
+ 53 4

> 6,76 0,10
T       24h

+ 4
NT = log ( 106 ) /2 × 10/10

0,1 R = 6,86 - < 0,10 =

48h
+ 7 NC > 0,5 Nc

+ 8 Conforme

> 5,52 = < 1,34 5,52

6,69
Concentrations R = Nc - Nd

+ 47 8
0,01 R = 6,86 -

Calcul de réduction :

C

24h
+ 7

NC = log ( 97 ) /2 × 10/10 -4 =

21
Nc • 6,27 logs

+ 11 0 Conforme

Nc = log ( 143 ) /2 × 10/10 -4 = 6,86
+ 73 11 0

c

24h
+ 8 1

21

48h
+ 8 1

0 1

-3 -4 -5 -6 Nts Nc; NT; NC =  log (

301 7,5 0
301

24h
=

301 0 0 1
0 1301

Temps de contact : 5'
48h

0
0

301 1 9,5 0 0

4 0

48h
c x 10

)
n x d

301

Nd = log ( 28 ) /2 × 10/10 0 =
< 

0,10

0

0,025 xc
= 6,86 Q = 11,0

0

( n1 + 0,1n2 ) x d

1 1

24h

Nd = log ( 28 ) /2 × 10/10 0 =
< 

0,10

0

48h
0

0

n2 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus forte dilution

0,1 0,1

24h
0

0

Moyenne pondérée : N = log
0

0

Lecture à 24 heures Lecture à 48 heures

Concentrations 

(%)

-2 =
> 

5,52

+

c : somme des valeurs de Vc prises en compte
48h

+
27

n1 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus faible dilution +

0,01 0,01

24h
+

27

Nd = log ( 660 ) /2 × 10/10

0 -1 -2 Nts Nd = log (( m + m' + n + n' ) / 2,2 × V x d

Souche Dilution - Dilution - 7 Dilution -  6 Dilution -  7 Volume pipeté 

de produit pour 

fiole 100mL 

(mL)

Enterococcus hirae CIP 5855 

(équivalent ATCC 10541)

282 26 282 26

299 27 299 27

0 1 0 1

Dénombrement : 14 à 330 colonies/boite 0 1 0 1

Numéro d'identification: 4572 17 08 13697

4572 17 08 13697 01.08.17 0 Temps de contact : 5'

301 1 0

0 0 0 1

301 301 0

Essai proprement dit :

%

m, m' : réplicats de la plus faible dilution, exprimés en UFC
n, n' : réplicats de la plus faible dilution, exprimés en UFC
V : volume inoculé dans la boîte, exprimés en ml
d : taux de dilution le plus faible

Nc : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai pour le témoin eau
NC : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai du témoin neutralisation
NT : logarithme du nombre d'UFC apr surface d'essai du neutralisant
c : somme des valeurs de Vc prises en compte
n : nombre de valeurs de Vc prises en compte
d : dilution prise en compte
Nts : nombre de microorganismes restant sur le support

Réf : FS124Q 
Date : 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (bactericidie) Juin 2015

Réf : FS124Q 
Date: 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (bactericidie) Juin 2015
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Staphylococcus aureus CIP 483 (équivalent ATCC 6538) - 5 minutes

287 295,5 1 1 1 1 1301 301 301 301 ######## 0304 0 1 301 301 1 1 ########

23 25,5 0 0 12,5 0 0,5 ######## 1

Date de lecture : 4572 17 08 136975' 01.08.17 St.aure 5' 01.08.17 KP28 2 1

Numéro d'identification: Date : 1 0 KP
Dénombrement de la suspension bactérienne: 0 0 0 1 0 3 <0,1 1

0 0 0 1 0 1 <0,1

6

+ +

St.aure 0 St.aure 1 1 1 1 + +
642 + +

2 -6 + +

2 0 0

d : taux de dilution de la plus faible dilution - 6 1 0

2 0 0

1 1 0

1 0 0
1 0 0

Essai de validation : KP 0 0

66 5 301 71,5 0,5 1 0 0

##### 77 9 1 1 0 1
56 6 301 54,5 1

##### 53 5 1 168 10 301 69,5 1
##### 71 9 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

66 0 0 0 0 0 0 #####

66

77

56

56

53

68

68

71

0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,01

1

1 Activité bactéricide : Réduction logarithmique • 4

1 VISA : 2 1

0 1 1 1 3 ########

Oui 0

301 1 0

10 0 0 1

301 301 0

Numéro d'identification: 4572 17 08 13697

4572 17 08 13697 01.08.17 15 Temps de contact : 5'
0 1 0 1

Dénombrement : 14 à 330 colonies/boite 0 1 0 1

Nd = log (( m + m' + n + n' ) / 2,2 × V x d

Souche Dilution - Dilution -  7 Dilution -  6 Dilution -  7 Volume pipeté 

de produit pour 

fiole 100mL 

(mL)

Staphylococcus aureus CIP 

483 (équivalent ATCC 6538)

287 23 287 23

304 28 304 28

Lecture à 24 heures Lecture à 48 heures

Concentrations 

(%)

-2 =
> 

5,52

+

c : somme des valeurs de Vc prises en compte
48h

+
49

n1 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus faible dilution +

0,01 0,01

24h
+

49

Nd = log ( 660 ) /2 × 10/10

0 -1 -2 Nts

0,1 0,1

24h
10

0

Moyenne pondérée : N = log
0

0

Nd = log ( 28 ) /2 × 10/10 0 =
< 

0,10

0

0,025 x c
= 6,86 Q = 11,6

15

( n1 + 0,1n2 ) x d

1 1

24h

Nd = log ( 15 ) /1 × 10/10 0 = 2,18
15

48h
10

0

n2 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus forte dilution

1301

Temps de contact : 5'
48h

0
0

301 1 7 0 0

9,5 0

48h
c x 10

)
n x d

301

301 5,5 0
301

24h
=

301 0 0 1
0
0 1

-3 -4 -5 -6 Nts Nc; NT; NC =  log (

Nc = log ( 143 ) /2 × 10/10 -4 = 6,86
+ 77 9 0

c

24h
+ 5 1

28

48h
+ 5 1

Calcul de réduction :

C

24h
+ 6

NC = log ( 109 ) /2 × 10/10 -4 =

28
Nc • 6,27 logs

+ 9 0 Conforme

1,34 5,52

6,74
Concentrations R = Nc - Nd

+ 53 5
0,01 R = 6,86 -

2,18
T       24h

+ 10
NT = log ( 139 ) /2 × 10/10

0,1 R = 6,86 - 2,18 =

48h
+ 6 NC > 0,5 Nc

+ 5 Conforme

> 5,52 = <

> 6,76 0,10
1

48h
+ 10 NT > 0,5 Nc

1 R = 6,86 - < 0,10 =

-4 = 6,85
+ 71 9

4,68

- =
+ 9 Conforme

R =

1 0 1

La neutralisation est validée:

Conforme

SUITE A DONNER :

Essai proprement dit :

%

m, m' : réplicats de la plus f aible dilution, exprimés en UFC
n, n' : réplicats de la plus faible dilution, exprimés en UFC
V : volume inoculé dans la boîte, exprimés en ml
d : taux de dilution le plus faible

Nc : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai pour le témoin eau
NC : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai du témoin neutralisation
NT : logarithme du nombre d'UFC apr surface d'essai du neutralisant
c : somme des valeurs de Vc prises en compte
n : nombre de valeurs de Vc prises en compte
d : dilution priseen compte
Nts : nombre de microorganismes restant sur le support

Réf : FS124Q 
Date : 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (bactericidie) Juin 2015

Réf : FS124Q 
Date: 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (bactericidie) Juin 2015
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Sainghin en Mélantois, le 21 septembre 2017

Sainghin en Mélantois, on the September 21 th 2017

Rapport d’essai : N° A 17 166 13697

Test report : N° A 17 166 13697

1. Objet de la demande (Study Number) n°  35956

Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de surface non poreuse pour 
l'évaluation de l’activité levuricide de la formule FC 913019. Méthode d’essai sans action 
mécanique et prescriptions (phase 2/étape 2) selon NF EN 13697- (juin 2015). Essai 
quantitatif de surface pour l’évaluation de l’activité levuricide des désinfectants chimiques 
utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines 
domestiques et en collectivité.
Indice de classement  T 72-193.
Méthode par dilution neutralisation.

Antiseptics and chemical disinfectants. Quantitative carrier test for the evaluation of yeasticidal activity of the 
formula FC 913019. Test method without mechanical action and requirements (phase 2 -step 2) according to the 
NF EN 13697 ( June 2015). Quantitative carrier test for the evaluation of yeasticidal activity of chemical 
disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas.
Classification index T 72 – 193
Method by dilution neutralisation.

Ce rapport d’essai ne concerne que le produit (cité ci après) soumis à l’essai.
This trial report concerns only the product (quoted this later) subjected on approval

Ce document comporte 8 pages numérotées dont 1 annexe de 1 page
This report is made of 8 numbered pages including 1 annex of 1 page

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous la forme de fac- similé 
photographique intégral. Seule la version électronique fait foi.

The reproduction of this trial report is authorized only under the shape of complete photographic reproduction
Only the electronic version is valid.
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Demande n° 35956
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 35956 GB

3. Introduction (Introduction)

L’essai a été réalisé selon la méthode d’essai de surfaces décrite dans la norme européenne 
NF EN 13697 « Antiseptiques et désinfectants chimiques essai quantitatif de surface pour 
l’évaluation de l’activité levuricide des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de
l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - phase 
2 étape 2 ».

Détermination de l’activité levuricide dans les conditions de laboratoire définies par la 

présente norme européenne .

The test was realised according to the test method described in the European standard EN 13697 “Chemical 

disinfectants and antiseptics-Quantitative carrier test for the evaluation of yeasticidal activity of chemical 

disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Phase 2 Step 2 ” .

Determination of the yeasticidal activity in laboratory conditions defined by the present European standard .

L’essai décrit ci après, a été effectué avec des conditions additionnelles, les résultats 

obtenus avec les conditions obligatoires sont reportés dans le rapport N°35957.

The test described below has been performed with additional conditions, the results obtained with the obligatory 
conditions were carried out in the expert report N°35957.

4. Identification de l’échantillon (Sample Identification)

Code formule
FC 913019  

Code formula

Numéro d’identification de l’échantillon
4589 17 08 13697

Identification of the sample

Numéro de lot
2446FM0410

Batch number

Fabricant
ECOLAB

Manufacturer

Date de réception au laboratoire Le 31/07/17

Receipt date at the laboratory On the 31/07/17

Conditions de stockage au laboratoire T° ambiante et obscurité

Storage conditions at the laboratory Room temperature and darkness

Substances actives Solution à 20g/l : > 1000 ppm acide 
peracetique(CAS 79-21-0)

Solution of 20g/l : > 1000 ppm peracetic acid 
(CAS 79-21-0)

Activ substances

Période d’essai Du 02/08/17 au 04/08/17

Period of analysis From 02/08/17 to 04/08/17
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Demande n° 35956
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 35956 GB

5. Méthode expérimentale (Experimental Method)

5.1.Conditions expérimentales (Experimental conditions)

Température de l’essai
18 à 25°C ± 1°C

Test temperature

Temps de contact
5 minutes ± 10s

Contact Time

Nature du support Inox

Nature of the carrier Stainless Steel

Diluant de la formule lors des essais Eau dure

Diluent of the formula used during the test Hard water

Apparence de la formule et de ses dilutions
Préparation physiquement homogène et 

stable pendant l’essai

Appearance formula dilutions
Preparation physically homogeneous and stable 

during test

Souche testée
o Candida albicans DSM 1386 (équivalent ATCC 10231)  

Tested strain

Pourcentage de spores échinulées Non concerné

Spiny spores percentage JjjjjjjNot concerned

Substance interférente Albumine bovine à 3g/l

Interfering substance 3 g/l BSA  

Stabilité du mélange formule et substances 
interférentes

Absence de précipité pendant l’essai

Stability of the mixture (formula and interfering substance) Precipitate absent throughout the test

Température d'incubation 30°C ± 1°C

Incubation temperature 30°C ± 1°C

5.2.Méthode par dilution neutralisation (Method by dilution neutralisation)

Nature du neutralisant utilisé o Formule : F002

Nature of the neutralizer agent used o Formula : F002

Neutralisant ajouté au milieu de dénombrement ø

Neutralizer agent added to the counting medium ø

Page 4 of 8



Demande n° 35956
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 35956 GB

6. Résultats (Results)

6.1.Essais de validation des conditions expérimentales (Validation tests)

Vérification de la méthodologie et validation de la méthode par dilution neutralisation pour la 
concentration d’essai de 1% de la formule FC 913019 soumise à l’essai.

Checking of the method and validation of the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of 
the formula FC 913019 to be tested.

Souche testée

Tested strain

Candida albicans

Nombre de cellules viables (UFC/ml) (Number of viable cells(CFU/ml))

Suspension d’essai
Validation des conditions 

expérimentales

Non Toxicité du 

neutralisant
Validation de la méthode

Test suspension
Experimental conditions 

control 
Neutralizer toxicity control Method validation

N Nc NC NT

5,78 5,68 5,78 5,74

Pour la souche soumise à l’essai - For the tested strain.  

N  = Log d’UFC pour 0.05 ml de suspension d’essai - Log FCU for 0.05 ml of test suspension
Nc =Log d’UFC / surface d’essai pour le témoin eau – Log FCU / surface test for water control
NC = Log d’UFC par surface d’essai du témoin neutralisant - Log FCU / surface test for neutralizer control
NT = Log d’UFC par surface d’essai du témoin de neutralisation - Log FCU / surface test for neutralization control

N est >  à 5.57 log10 et < à 6.10 log10

Is > at 5.57 log10 and < at 6.10 log10

Nc est > 5.27 log10 -  Nc is >  at 5.27 log10

NC est > à 0.5 Nc - NC is > at 0.5 Nc

NT est > à 0.5 Nc et n’est pas supérieur à ± 0.3 - NT is > at 0.5 Nc and is not higher than ± 0.3

La neutralisation est validée avec la méthode par dilution neutralisation pour la concentration
d’essai de 1% de la formule FC 913019 et pour la souche soumise à l’essai.

The neutralization is validated with the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of the formula FC 913019
and for the tested strain.
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Demande n° 35956
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 35956 GB

6.2.Essais d’activité levuricide (Evaluation of yeasticidal activity)

Souche testée
Nombre d'UFC par surface d'essai pour le mélange d'essai (Nd) pour les concentrations 

de : %(v/v)

Tested strain
Number of CFU by test surface for the test mixture (Nd)                                                       

for the concentrations of : %(v/v)

0,01 0,1 1

<0,10Candida albicans 4,59 2,74

Souche testée
R = Réduction Logarithmique                                                                                                          

R = Nc - Nd

0,01 0,1 1

Tested strain
R = Logarithmic reduction                                                                                                         

R = Nc - Nd

Candida albicans 1,09 2,94 > 5,58 

7. Conclusion (Conclusion)

Selon la norme NF EN 13697 (Juin 2015), la formule FC 913019, lorsqu'elle est diluée à la 

concentration de 1,00 % (m/v) dans de l’eau dure, présente une activité levuricide

additionnelle en 5 minutes de contact en conditions de saleté, vis-à-vis de la souche de 

référence : Candida albicans.

According to the European standard NF EN 13697 (June 2015), the formula FC 913019 ,when diluted at the 

concentration of 1,00% (w/v) in hard water, presents an additional yeasticidal activity  in a  5 minute contact time

in dirty conditions against the referenced strain : Candida albicans.
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Demande n° 35956
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 35956 GB

8. Annexe - Données expérimentales ( Experimental Data )

Candida albicans - 5 minutes

241 240 1 1 2 1 1 1 1
1 330 301 37 301 301 ######## 0

239 0 1 301 40 1 1 ########

26 25 25 0 0 0 1 0 1

Date: 0 0
4589 17 08 1369702.08.175' C.alb 5' 02.08.17 KP24 2 1

4 0 54,5 0 3 2 ######## 1

0 1 1 1

530 + 37

2 -5 + 40

2 + 37

d : taux de dilution de la plus faible dilution - 5 + 40

2

1

1 4 0

0 0,0 2 0

Essai de validation : 4 0

2 0

0 0

51 0 0

45 0 0

51 0 0

45

60

60

60

52

52

580 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,06

1

1

1

0 Activité fongicide : Réduction logarithmique • 3

NC OK Non Oui VISA : 2 1
Oui SUITE A DONNER :

301 1 1

0 1 0 1

301 38,5 0

Temps de contact : KP 5'
 Dénombrement de la suspension fongique : 54 0 0 1

02.08.17 0

Numéro d'identification: 4589 17 08 13697 Numéro d'identification: 4589 17 08 13697

C.alb Dénombrement : 14 à 330 colonies/boite
Souche xxx xxx Dilution - 5 Dilution - 6 Dilution - 5 Dilution - 6

239 24 239 24

Lecture à 24 heures Lecture à 24 heures Lecture à 48 heures

Nd = log (( m + m' + n + n' ) / 2,2 × V x dCandida albicans DSM 1386 
(équivalent ATCC 10231)

241 26 241 26

Volume pipeté 

de produit pour 
fiole 100mL 

(mL)

Concentrations 

(%)
0 -1 -2 Nts

4,59

1 1 1 1 1

c : somme des valeurs de Vc prises en compte
0,01 0,01 Nd = log ( 77 ) /2 × 10/1024h

+
0

n1 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus faible dilution +

n2 : nombre de valeurs de Vc prises en compte dans la plus forte dilution
48h

+
0

+

-2 =

Moyenne pondérée : N = log
0,025 x c

= 5,78

0,1 0,1

Q = 9,6
( n1 + 0,1n2 ) x d

24h
54

55
0Nd = log ( 109 ) /2 × 10/100

Temps de contact : KP 5'
48h

54
0

c x 10
)

55

n x d

24h
+ 3 0

0
0

+ 4 0 Nc • 5,27 logs

-3 = 5,68
24h

0

0

+ 4 0

NC = log ( 120 ) / 2 × 10 / 10 -3

+ 3 0
0 Conforme

1 1

48h
0

-2 -3 -4

Nd = log ( 28 ) /2 × 10/10 0 =

C

48h

0 = < 0,10

c

Nc = log ( 96 ) / 2 × 10 / 10
Nd = log ( 28 ) /2 × 10/100

0

-5 Nts Nc; NT; NC =  log (

= 2,74

24h
+ 8 0

+ 7

= 5,78
24h

0 NC > 0,5 Nc
48h

48h
+ 8 0

Conforme
+ 60 7 0

1

+ 58 8 0

NT = log ( 110 ) / 2 × 10 / 10 -3 = 5,74T

NT > 0,5 Nc

5,68 - 4,59 =

Concentrations R = Nc - Nd

48h
+ 12 0

Conforme 0,01 R =

24h
+ 12 0 Calcul de réduction :

4,59+ 8 0
1,09

< 0,10 = > 5,58 0,10

2,94
2,74

1 R = 5,68 -

0,1 R = 5,68 - 2,74 =

=

Conforme

R = -

La neutralisation est validée:

Essai proprement dit :

%

Nc : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai pour le témoin eau
NC : logarithme du nombre d'UFC par surface d'essai du témoin neutralisation
NT : logarithme du nombre d'UFC apr surface d'essai du neutralisant
c : somme des valeurs de Vc prises en compte
n : nombre de valeurs de Vc prises en compte
d : dilution prise en compte
Nts : nombre de microorganismes restant sur le support

m, m' : réplicats de la plus faible dilution, exprimés en UFC
n, n' : réplicats de la plus faible dilution, exprimés en UFC
V : volume inoculé dans la boîte, exprimés en ml
d : taux de dilution le plus faible

Réf : FS125S 
Date : 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (fongicidie) Juin 2015

Réf : FS125S 
Date : 05/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
Norme NF EN 13697 (fongicidie) Juin 2015
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Laboratoires ANIOS SAS
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Tél.  +33 3 20 67 67 67 – Fax : + 33 3 20 67 67 68
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Version F du 21/09/2017

Sainghin en Mélantois, le  21 septembre 2017

Sainghin en Mélantois, on the September 21 th 2017

Rapport d’essai : N° A 17 137 13704

Test report : N° A 17 137 13704

1. Objet de la demande (Study Number) n°  35902

Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation 
de l’activité sporicide de la formule FC 913019. Méthode d’essai et prescriptions (phase 2 -
étape 1) selon NF EN 13704 - (Avril 2002). Application aux désinfectants chimiques utilisés 
dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en 
collectivité.
Indice de classement  T 72 - 233
Méthode par dilution neutralisation.

Chemical antiseptics and disinfectants. Quantitative suspension test for the evaluation of the sporicidal activity of 

the formula FC 913019. Test method and prescriptions (phase 2 - step 1) according to NF EN 13704 (April 2002). 

Application to chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas.

Classification index T 72 - 233

Dilution neutralization method.

Ce rapport d’essai ne concerne que le produit (cité ci après) soumis à l’essai.
This trial report concerns only the product (quoted this later) subjected on approval

Ce document comporte 8 pages numérotées dont 1 annexe de 1 page
This report is made of 8 numbered pages including 1 annex of 1 page

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous la forme de fac- similé 
photographique intégral. Seule la version électronique fait foi.

The reproduction of this trial report is authorized only under the shape of complete photographic reproduction
Only the electronic version is valid.
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Demande n° 35902
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 35902 GB

3. Introduction (Introduction)

L’essai a été réalisé selon la méthode d’essai décrite dans la norme européenne EN 13704
« Antiseptiques et désinfectants chimiques ». Essai de suspension dans des conditions 
représentatives de celles de la pratique.

Détermination de l’activité sporicide dans les conditions de laboratoire définies par la 
présente norme européenne.

The test was realised according to the test method described in the European standard EN 13704 « Chemical 
antiseptics and disinfectants ». Suspension test in conditions representing those practical ones.

Determination of the sporicidal activity in the laboratory conditions defined in the present European standard.

L’essai décrit ci après, a été effectué avec des conditions additionnelles, les résultats 
obtenus avec les conditions obligatoires sont reportés dans le rapport N°35903.

The test described below has been performed with additional conditions; the obligatory conditions were carried 
out in the expert report N° 35903.

4. Identification de l’échantillon (Sample Identification)

Code formule
FC 913019  

Code formula

Numéro d’identification de l’échantillon
4755 17 08 13704

Identification of the sample

Numéro de lot
2446FM0410

Batch number

Fabricant
ECOLAB

Manufacturer

Date de réception au laboratoire Le 31/07/17

Receipt date at the laboratory On the 31/07/17

Conditions de stockage au laboratoire T° ambiante et obscurité

Storage conditions at the laboratory Room temperature and darkness

Substances actives
Solution à 20g/l : > 1000 ppm acide 

peracetique(CAS 79-21-0)
Solution of 20g/l : > 1000 ppm peracetic acid 

(CAS 79-21-0)
Activ substances

Période d’essai Du 08/08/17 au 11/08/17

Period of analysis From 08/08/17 to 11/08/17
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Demande n° 35902
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 35902 GB

5. Méthode expérimentale (Experimental Method)

5.1.Conditions expérimentales (Experimental conditions)

Température de l’essai
20°C ± 1°C

Test temperature

Temps de contact
15 minutes ± 10s

Contact Time

Diluant de la formule lors des essais Eau dure

Diluent of the formula used during the test Hard water

Apparence de la formule et de ses dilutions
Préparation physiquement homogène et 

stable pendant l’essai

Appearance formula dilutions
Preparation physically homogeneous and stable 

during test

Souche testée
o Bacillus subtilis CIP 5262 (équivalent ATCC 6633)  

Tested strain

Substance interférente Albumine bovine à 0,3g/l

Interfering substance 0,3 g/l BSA  

Stabilité du mélange formule et substances 
interférentes

Absence de précipité pendant l’essai

Stability of the mixture (formula and interfering substance) Precipitate absent throughout the test

Température d'incubation 30°C ± 1°C

Incubation temperature 30°C ± 1°C

5.2.Méthode par dilution neutralisation (Method by dilution neutralisation)

Nature du neutralisant utilisé o Formule : F002

Nature of the neutralizer agent used o Formula : F002

Neutralisant ajouté au milieu de dénombrement 10%

Neutralizer agent added to the counting medium 10%
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6. Résultats (Results)

6.1.Essais de validation des conditions expérimentales (Validation tests)

Vérification de la méthodologie et validation de la méthode par dilution neutralisation pour la 
concentration d’essai de 2% de la formule FC 913019 soumise à l’essai.

Checking of the method and validation of the method by dilution neutralisation for the 2% test concentration of 
the formula FC 913019 to be tested.

Souche testée

Tested strain

Bacillus subtilis CIP 

5262 (équivalent 

ATCC 6633)

Test suspension Validation suspension
Experimental 

conditions control

Neutralizer toxicity 

control

Dilution 

neutralization 

control

Nombre de cellules viables (UFC/ml) (Number of viable cells(CFU/ml))

Suspension d’essai Validation suspension 
Validation 

conditions 
expérimentales

Non toxicité du 

neutralisant

Inactivation par 

dilution 
neutralisation

2,2.106 6,4.102 7,8.102 7,1.102 7,1.102

N Nv A B C

Pour la souche soumise à l’essai - For the tested strain.  

N est compris entre 1,5 x 106 UFC/ml et 5 x 106 UFC/ml

Is comprised between 1,5 x 106 CFU/ml and 5 x 106 CFU/ml

NV est compris entre 6.0 x 102 UFC/ml et 3.0 x 103 UFC/ml

is comprised between 6.0x 102 CFU/ml and 3.0 x 103 CFU/ml

A est supérieur ou égal à 0.05 x NV

is higher or equal to 0.05 x NV

B est supérieur ou égal à 0.05 x NV

is higher or equal to 0.05 x NV

C est supérieur ou égal à 0.5 x B
is higher or equal to 0.5 x B

La neutralisation est validée avec la méthode par dilution neutralisation pour la concentration
d’essai de 2% de la formule FC 913019 et pour la souche soumise à l’essai.

The neutralization is validated with the method by dilution neutralisation for the 2% test concentration of the formula FC 913019
and for the tested strain.
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6.2.Essais d’activité sporicide (Evaluation of sporicidal activity)

Souche testée
Nombre de cellules viables (UFC/ml) pour le mélange d'essai (Na) pour les concentrations 

de : %(v/v)

0,5 1 2

Tested strain
Number of the viable cells (CFU/ml) for the test mixture                                                                             

(Na) for the concentrations of : %(v/v)

Bacillus subtilis CIP 

5262 (équivalent 

ATCC 6633)

>3,0.10
3

<1,7.10
2

<1,5.10
2

Réduction du nombre de cellule viables à la concentration d'essai.

0,5 1 2

Reduction of the number of viable cells at the test concentration.

>1,3.10
3

>1,5.10
3Bacillus subtilis CIP 

5262 (équivalent 

ATCC 6633)

<7,3.10
1

7. Conclusion (Conclusion)

Selon la norme NF EN 13704 (Avril 2002), la formule FC 913019, lorsqu'elle est diluée à la 

concentration de 1,00 % (m/v) dans de l’eau dure, présente une activité sporicide

additionnelle en 15 minutes de contact à 20°C en conditions de propreté, vis-à-vis de la 

souche de référence: Bacillus subtilis CIP 5262 .

According to the European standard NF EN 13704 (April 2002), the formula FC 913019 ,when diluted at the 

concentration of 1,00% (w/v) in hard water, presents an additional sporicidal activity in a  15 minute contact time

at 20°C in clean conditions against the referenced strain : Bacillus subtilis CIP 5262 .
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8. Annexe - Données expérimentales ( Experimental Data )

Bacillus subtilis CIP 5262 (équivalent ATCC 6633) - 15 minutes

0 # 82 # 0 # 141 0 70 #

B.subti08.08.17 15'B.subti 15' 08.08.17 FH 1 3 6

Date: 4755 17 08 13704 Réd : 3 log 128

224 A 1 4 2×0,1×1

2 249 B 1 156

3 461 C 1 2×0,1×1

4 482 D 1 141

2×0,1×1

Dilution -4 Dilution -5 142

224 25 2×0,1×1

212 21 Interprétation :

1 1 1 1 1 5

482 …...…....………...… 2,2E+06 Oui

……………………..2 ……………………… 6,4E+02 6,4E+02 Oui

………………….2 ………………………A est supérieur ou égal à 0,05 x Nv
7,8E+02 7,8E+02 Oui

4
………………………B est supérieur ou égal à 0,05 x Nv

7,1E+02 7,1E+02 Oui

C est supérieur ou égal à 0,5 x B 7,1E+02 7,1E+02 Oui
3,0E+03 5,00E+06

La neutralisation est validée : Oui 5,9E+02 1,5E+06
0 2 2 1

Essai de validation : FH 3 3 1

70 72 1 1 64 1 74 1 68 1 Essai : 1 3 > 4 4 4 4 4

3 > 0 4 4 4 4

2 2 2 2 64 1 82 1 73 10
>300 300 <15 15 <15 15 <15 15 <15 15 <15 15

2200000 >300 300 # 18 <15 15 <15 15 <15 15 <15 15
6 1 4 1 8 0 8 0 8 0

C : somme des colonies dénombrées sur les deux boites. 8
n : nombre de boites considérées.

d : facteur de dilution : 10
-1

Suite à donner : 
v : volume de l'échantillon : 1ml. VISA 2 1

Numéro d'identification : 4755 17 08 13704

08.08.17
Nv C = 6,4E+02

B C = 7,1E+02 UFC/mL
Dénombrement : 15 à 300 colonies/boite

UFC/mL
4755 17 08 13704

A C = 7,8E+02 UFC/mL

B.subti Lecture intermédiaire à 48 heures Dénombrement à 72 heures

C : somme des colonies dénombrées sur toutes les boites considérées……………………………………………………..….…….....................N est compris entre 1,5.10^6 UFC/ml et 5.10^6 UFC/ml
n1 : nombre de boites prises en compte à la première dilution ………………………………………………….………………. Nv est compris entre 6.10

2
et 3.10

3

7,1E+02 UFC/mL
Bacillus subtilis CIP 5262 

(équivalent ATCC 6633)

25 224

21 212

Souche Dilution -5 Dilution -4
C C =

Temps de contact : 15' Temps de contact : FH 15'

De 15 à 300 UFC/boite De 15 à 300 UFC/boite

n2 : nombre de boites prises en compte à la deuxième dilution ………………………………………………………………..….

d : facteur de dilution correspondant à la première dilution prise en compte : ..…...….......10-

Moyenne pondérée :
C

= 2,2E+06 UFC/ml
( n1+ 0,1×n2)×d

Nv : témoin suspension

64 64 Volume pipeté de 

produit pour fiole 
100ml                   (ml)

1/4 de 2%

64 64

Concentration produit 
(%)

0,5

1/2 de 2% 2,5

B :
témoin de non-toxicité du 

neutralisant

73 73 + 18 0

Lecture intermédiaire à 

48h de 15 à 300 UFC  / 

boîte

+ 14 0

A :
témoin des conditions 

expérimentales

82 82

74 74

1 2

68 68 Dénombrement à    

72h de 15 à 300 UFC  / 
boîte

+ 14 0

0+ 18

Lecture intermédiaire à 48 heures Dénombrement à 72 heures
nxdxv

< 1,7E+02 < 1,5E+02

C :
par dilution/neutralisation

à 2 % 72 72

essai de l'inactivation 
70 70

Calcul :
C

( en UFC/mL)
n×d×v

C

= Na > 3,0E+03

Lieu archivage : Laboratoire Microbiologie                    Vérifié et approuvé par RLM et RQL le 20/10/2015

Durée : Illimitée
Collecté par : TL
Responsable archivage : RLM 
Classement & indexage : Par produit             Page 3/4

Lieu archivage : Laboratoire Microbiologie        Vérifié et approuvé par RLM et RQL le 20/10/2015

Durée : Illimitée
Collecté par : TL
Responsable archivage : RLM 
Classement & indexage : Par produit                                                                            Page 4/4

Conforme

Calcul de réduction = < 7,3E+01 > 1,3E+03 > 1,5E+03

0,5 1 2

R = Réduction du nombre de cellules viables = ( N x 10-1 ) / Na

Dénombrement de la suspension microbienne :

Numéro d'identification :

Réf : FS 185O 
Date : 20/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 13704  

méthode par dilution neutralisation Avril 2002

Réf : FS 185O 
Date : 20/10/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 13704  

méthode par dilution neutralisation Avril 2002
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Sainghin en Mélantois, le 21 septembre 2017

Sainghin en Mélantois, on the September 21 th 2017

Rapport d’essai : N° A 17 133 13727

Test report : N° A 17 133 13727

1. Objet de la demande (Study Number) n°  35896

Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation 
de l’activité bactéricide de la formule FC 913019. Méthode d’essai et prescriptions (phase 2 -
étape 1) NF EN 13727 + A2 (Décembre 2015). Application aux désinfectants chimiques dans 
le domaine médical

Indice de classement  T 72-175.
Méthode par dilution neutralisation.

Chemical antiseptics and disinfectants. Quantitative suspension test for the evaluation of the bactericidal activity 
of the formula FC 913019. Test method and prescriptions (phase 2 - step 1) according to NF EN 13727 + A2
(December 2015). Application to chemical disinfectants in the medical area.
Classification index T 72-175.

Method by dilution neutralisation.

Ce rapport d’essai ne concerne que le produit (cité ci après) soumis à l’essai.
This trial report concerns only the product (quoted this later) subjected on approval

Ce document comporte 10 pages numérotées dont 1 annexe de 3 pages
This report is made of 10 numbered pages including 1 annex of 3 pages

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous la forme de fac- similé 
photographique intégral. Seule la version électronique fait foi.

The reproduction of this trial report is authorized only under the shape of complete photographic reproduction
Only the electronic version is valid.
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3. Introduction (Introduction)

L’essai a été réalisé selon la méthode d’essai décrite dans la norme européenne EN 13727 + 
A2 « Désinfectants chimiques et antiseptiques- Essai quantitatif de suspension pour 
l’évaluation de l’activité bactéricide en médecine (phase 2 /Etape 1) » . 

Détermination de l’activité bactéricide dans les conditions de laboratoire définies par la 
présente norme européenne .

The test was realised according to the test method described in the European standard EN 13727 + A2
« Chemical disinfectants and antiseptics- Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in 
the medical area».

Determination of the bactericidal activity in the laboratory conditions defined in the present European standard .

4. Identification de l’échantillon (Sample Identification)

Code formule
FC 913019   

Code formula

Numéro d’identification de l’échantillon
4573 17 08 13727

Identification of the sample

Numéro de lot
2446FM0410

Batch number

Fabricant
ECOLAB

Manufacturer

Date de réception au laboratoire Le 31/07/17

Receipt date at the laboratory On the 31/07/17

Conditions de stockage au laboratoire T° ambiante et obscurité

Storage conditions at the laboratory Room temperature and darkness

Substances actives Solution à 20g/l : > 1000 ppm acide 
peracetique(CAS 79-21-0)

Solution of 20g/l : > 1000 ppm peracetic acid 
(CAS 79-21-0)

Activ substances

Période d’essai Du 01/08/17 au 03/08/17

Period of analysis From 01/08/17 to 03/08/17
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5. Méthode expérimentale (Experimental Method)

5.1.Conditions expérimentales (Experimental conditions)

Température de l’essai
20°C ± 1°C

Test temperature

Temps de contact
5 minutes ± 10s

Contact Time

Diluant de la formule lors des essais Eau dure

Diluent of the formula used during the test Hard water

Apparence de la formule et de ses dilutions
Préparation physiquement homogène et 

stable pendant l’essai

Appearance formula dilutions
Preparation physically homogeneous and stable 

during test

Souches testées
o Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 (équivalent ATCC 15442)

o Staphylococcus aureus CIP 483 (équivalent ATCC 6538)

o Enterococcus hirae CIP 5855 (équivalent ATCC 10541)  Tested strains

Substance interférente
Albumine bovine à 3g/l + 3ml/l 

érythrocytes

Interfering substance 3 g/l BSA + 3ml/l erythrocytes  

Stabilité du mélange formule et substances 
interférentes

Absence de précipité pendant l’essai

Stability of the mixture (formula and interfering substance) Precipitate absent throughout the test

Température d'incubation 37°C ± 1°C

Incubation temperature 37°C ± 1°C

5.2.Méthode par dilution neutralisation (Method by dilution neutralisation)

Nature du neutralisant utilisé o Formule : F002

Nature of the neutralizer agent used o Formula : F002

Neutralisant ajouté au milieu de dénombrement 10%

Neutralizer agent added to the counting medium 10%
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6. Résultats (Results)

6.1.Essais de validation des conditions expérimentales (Validation tests)

Vérification de la méthodologie et validation de la méthode par dilution neutralisation pour la 
concentration d’essai de 1% de la formule FC 913019 soumise à l’essai.

Checking of the method and validation of the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of 
the formula FC 913019 to be tested.

Souches testées
Suspension 

d’essai

Inactivation par 
dilution 

neutralisation

Tested strains
Test 

suspension

Dilution 

neutralization 

control

N C
Pseudomonas 

aeruginosa CIP 

103467 
2,6.108 5,1.101

Staphylococcus 

aureus CIP 483 

(équivalent ATCC 
4,8.108 6,4.101

Enterococcus 

hirae CIP 5855 

(équivalent ATCC 
2,4.108 7,0.101

Test suspension / 

10

Validation 

suspension

Validation 

suspension        / 

10

B Validation suspension
Experimental 

conditions control

Neutralizer toxicity 

control

Nombre de cellules viables (UFC/ml) (Number of viable cells(CFU/ml))

Suspension 
d’essai / 10

Suspension 
de validation

Suspension 
de validation / 

10

Suspension de 
validation B

Validation 
conditions 

expérimentales

Non toxicité du 
neutralisant

2,4.107 7,1.102 7,1.101 6,8.104 6,5.101 6,5.101

4,8.107 9,4.102 9,4.101 8,5.104 9,1.101 8,1.101

2,6.107 7,3.102 7,3.101 6,5.104 7,3.101 6,5.101

N 0 Nv Nv 0 NvB A B

Pour les souches soumises à l’essai - For the tested strains.  

N est compris entre 1,5 x 108 UFC/ml et 5 x 108 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 108 CFU/ml and 5 x 108 CFU/ml

N0 est compris entre 1,5 x 107 UFC/ml et 5 x 107 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 107 CFU/ml and 5 x 107 CFU/ml

NV est compris entre 3 x 102 UFC/ml et 1.6 x 103 UFC/ml

is comprised between 3 x 102 CFU/ml and 1.6 x 103 CFU/ml

NV0 est compris entre 3 x 101 UFC/ml et 1.6 x 102 UFC/ml

is comprised between 3 x 101 CFU/ml and 1.6 x 102 CFU/ml

NvB est compris entre 3 x 104 UFC/ml et 1.6 x 105 UFC/ml

is comprised between 3 x 104 CFU/ml and 1.6 x 105 CFU/ml

B  est supérieur ou égal à 0,0005 x NVB

are higher or equal to 0,0005 x NVB

A,C  sont supérieurs ou égaux à 0,5 x NV0

are higher or equal to 0.5 x NV0

La neutralisation est validée avec la méthode par dilution neutralisation pour la concentration
d’essai de 1% de la formule FC 913019 et pour les souches soumises à l’essai.

The neutralization is validated with the method by dilution neutralisation for the 1% test concentration of the formula FC 913019
and for the tested strains.
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6.2.Essais d’activité bactéricide (Evaluation of bactericidal activity)

Souches testées
Nombre de cellules viables (UFC/ml) pour le mélange d'essai (Na) pour les concentrations 

de : %(v/v)

0,01 0,1 1

Tested strains
Number of the viable cells (CFU/ml) for the test mixture                                                                             

(Na) for the concentrations of : %(v/v)

Pseudomonas 

aeruginosa CIP 

103467 

>3,3.10
4

<1,4.10
2

<1,4.10
2

Staphylococcus 

aureus CIP 483 

(équivalent ATCC 

>3,3.10
4

5,2.10
3

Enterococcus 

hirae CIP 5855 

(équivalent ATCC 

>3,3.10
4

2,9.10
2

<1,4.10
2

<1,4.10
2

Réduction du nombre de cellule viables à la concentration d'essai.                                               
R = Log N0  - Log Na

0,01 0,1 1

Reduction of the number of viable cells at the test concentration.                                                        
R = Log N0  - Log Na

> 5,3 > 5,3 

Staphylococcus 

aureus CIP 483 

(équivalent ATCC 

< 3,2 4,0 

Pseudomonas 

aeruginosa CIP 

103467 

< 2,9 

Enterococcus 

hirae CIP 5855 

(équivalent ATCC 

< 2,9 4,9 > 5,3 

> 5,6 

7. Conclusion (Conclusion)

Selon la norme NF EN 13727 + A2 (décembre 2015), la formule FC 913019, lorsqu'elle est 

diluée à la concentration de 1,00 % (m/v) dans de l’eau dure, présente une activité 

bactéricide en 5 minutes de contact à 20°C en conditions de saleté, vis-à-vis des souches

de référence ”: Pseudomonas aeruginosa CIP 103467,Staphylococcus aureus CIP 483 ,

Enterococcus hirae CIP 5855.

According to the European standard NF EN 13727 + A2 ( December 2015), the formula FC 913019 ,when diluted 

at the concentration of 1,00% (w/v) in hard water, presents a bactericidal activity in a  5 minute contact time at

20°C in dirty conditions against the referenced strains : Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 , 

Staphylococcus aureus CIP 483 , Enterococcus hirae CIP 5855 .
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8. Annexe - Données expérimentales ( Experimental Data )

Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 (équivalent ATCC 15442) - 5 minutes

10 215
5 200

15

2 6

0 7 4573 17 08 13727 Ps.aeru 5' 01.08.17 VD Numéro d'identification: 1 730 NC 730 ### 73 65 51 ###

Numéro d'identification: Date :

1 256 A 1 1

Autre 285 B 1 1

3 527 1 2

Dénombrement de la suspension bactérienne: 6 4 8 563 D 1 2

0 1 ClassiqueModifiée

Interprétation : 1 1 1 1 1 1 7,0

563…………………. Oui

2 ……………….. 1 0 1 ### Oui

2……………………… 1 0 1 ### Oui
6……………………… 1 0 1 ### Oui

A et C sont supérieurs ou égaux à 0,5 x Nv0 1 1 2 et Oui Oui

B est supérieur ou égal à 0,0005 x NvB 0 1 1 1 37 1 1 ### 2 Oui Oui

2,6E+08 2,6E+09 A La neutralisation est validée : Oui ### 33 ### ### ### ### 1

0 0 0 0 0 XXX ### ### A ### ### ### ### 0 XXX

0 0 0,0E+00 0 0 XXX 0 XXX

Essai de validation : VD Essai : 0 0
0 XXX

140 666 140 ### 2 0 0
0 XXX

140 666 140 ### 272 74 1 1 146 146 2 54 47 1 1
0 0 330 330

## 0
### 330

600
XXX XXX 11 22 14 14

28 0
### 14

25
XXX XXX68 62 1 1 130 72 72 54 1 2 54

0 0 330 330
## 0

0 330 313 XXX
0

33 44 14 14
28 0

0 14 25 XXX
076 69 1 1 145 130 2 47 1 101 47

14 14
28 ###

### 14 XXX
0

14 14
28 ###

### 14 XXX
068 68 101

###
0

###
062 67 1 1 129 145 2 54 54

11 22 14 14
28 0

### 14
25

XXX XXX 11 22 14 14
28 0

### 14
25

XXX XXX76 76
33 44 14 14

28 0
0 14 25 XXX

0
33 44 14 14

28 0
0 14 25 XXX

054 47 1 1 101 129 2
14 14

28 ###
### 14 XXX

0
14 14

28 ###
### 14 XXX

062 62 2
###

0
###

0

à 1 %

0
c
n

0 0
2 1

Nv0= 7,3E+01 UFC/mL
Type de produit testé : Surface 2

4573 17 08 13727

4573 17 08 13727 01.08.17
Nv C

1460
= 7,3E+02

Température : Inférieure à 40°C 2

A C
145

= 7,3E+01

Méthode utilisée : Classique
NvB C

130000
=

Dénombrement : 14 à 330 UFC par boite 2

Dilution -7 Dilution -6 Dilution -7
B C

129
=

6,5E+04 UFC/mL

UFC/mL

6,5E+01 UFC/mL
Pseudomonas aeruginosa CIP 

103467 (équivalent ATCC 15442)

256 29 256 29 2

101
= 5,1E+01 UFC/mL

Ps.aeru Lecture 20 à 24 heures Lecture 40 à 48 heures 2

242 36 242 36
C C

Souche Dilution -6

n2 : nombre de boites prises en compte à la deuxième dilution ………………………………………….………. NvB est compris entre 3.10
4

et 1,6.10
5 6,5E+04

d : facteur de dilution correspondant à la première dilution prise en compte : …………………….…….10
-

Nv0 est compris entre 3.10
1

et 1,6.10
2 7,3E+01

C : somme des colonies dénombrées sur toutes les boites considérées……………………………………….. N est compris entre 1,5.10 ^ 8 UFC/ml et 5.10 ^ 8 UFC/ml 2,6E+08

n1 : nombre de boites prises en compte à la première dilution ……………………………………..……………. Nv est compris entre 3.10 ^ 2 et 1,6.10 ^ 3 7,3E+02

5 < Q =
• dil - 6 / 2

< 15 =
249

=

Moyenne pondérée :
C

= 2,6E+08 UFC/ml

7,7 1
• dil - 7 / 2 32,5

Temps de contact : 5'

2,6E+07
7,3E+01 5,1E+01

(n1 + 0,1 × n2) × d 6,5E+01
N0=N/10=

Temps de contact : VD 5'

Nv : témoin suspension
72 72 Concentration produit % 0,01 0,1 1

74 74

Dénombrement à 20h/24h                              

de 14 à 330 UFC                    
par boîte

0 + + 0

De 14 à 330 UFC par boite De 14 à 330 UFC par boite Volume pipeté de produit                    
pour fiole de 100 ml

dilution au 1/100 
de 1,25%

dilution au 1/10 de 
1,25%

1,25g

A :
témoin des conditions 

expérimentales

76 76

0 0 0
NvB : témoin suspension B

68 68

-1 + +
62 62

2 0 0

0

69 69

Dénombrement à 40h/48h                                    

de 14 à 330 UFC                        
par boîte

0 + + 2

Non réalisé

0 0 0

B :
témoin de non-toxicité du 

neutralisant

62 62

67
0 0

C :
essai de l'inactivation par 

dilution neutralisation
54 54

Non réalisé

67
-1 + + 0 0

< 1,4E+02 < 1,4E+02

47 47

Lecture 20 à 24 heures Lecture 40 à 48 heures
Na =

C x 10
x dilution > 3,3E+04

n

Calculs : Nv =
c x 10

(en UFC/ml). Nv0 , A , B , C = (en UFC/ml). Log N0 = 7,4 2,1
n

Calcul de réduction = Log N0 - Log Na                                                

= Log R
< 2,9 > 5,3 >

 Log Na = 4,5 2,1

Conforme

5,3
NvB =

c x 1000
(en UFC/ml).

n

C : somme des valeurs Vc prises en compte              n : nombre de boîtes considérées SUITE A DONNER :
VISA :

Réf : FS250J 
Date : 17/12/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 13727 + A2  

méthode par dilution-neutralisation Décembre 2015

Réf : FS250J 

Date : 17/12/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 13727 + A2  

méthode par dilution-neutralisation Décembre 2015
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Demande n° 35896
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 35896 GB

Staphylococcus aureus CIP 483 (équivalent ATCC 6538) - 5 minutes

10 215
5 200

15

2 7

0 8 4573 17 08 13727 St.aure 5' 01.08.17 VD Numéro d'identification: 1 940 NC 940 ### 91 81 64 ###

Numéro d'identification: Date :

1 44 A 0 0

Autre 96 B 1 1

3 0 0 0

Dénombrement de la suspension bactérienne: 6 4 8 ####### D 1 2

0 1 ClassiqueModifiée

Interprétation : 1 1 1 1 1 1 7,0

96 …………………. Oui

0 ……………….. 1 0 1 ### Oui

2……………………… 1 0 1 ### Oui
7……………………… 1 0 1 ### Oui

A et C sont supérieurs ou égaux à 0,5 x Nv0 1 1 2 et Oui Oui

B est supérieur ou égal à 0,0005 x NvB 0 1 1 1 47 1 1 ### 2 Oui Oui

4,8E+08 4,8E+09 A La neutralisation est validée : Oui ### 43 ### ### ### ### 1

0 0 0 0 0 XXX ### ### A ### ### ### ### 0 XXX

0 0 0,0E+00 0 0 XXX 0 XXX

Essai de validation : VD Essai : 0 0
0 XXX

140 666 140 ### 2 0 0
0 XXX

140 666 140 ### 296 92 1 1 188 188 2 69 58 1 1
0 0 330 330

## 0
### 330

600
XXX XXX 0 0 330 330

660 0
### 330

347
XXX XXX88 82 1 1 170 96 96 69 1 2 69

0 0 330 330
## 0

0 330 313 XXX
0

3 4 47 56
103 103

47 52 60 XXX
094 87 1 1 181 170 2 58 1 127 58

14 14
28 ###

### 14 XXX
0

14 14
28 ###

### 14 XXX
088 88 127

###
0

###
083 78 1 1 161 181 2 69 69

11 22 14 14
28 0

### 14
25

XXX XXX 11 22 14 14
28 0

### 14
25

XXX XXX94 94
33 44 14 14

28 0
0 14 25 XXX

0
33 44 14 14

28 0
0 14 25 XXX

069 58 1 1 127 161 2
14 14

28 ###
### 14 XXX

0
14 14

28 ###
### 14 XXX

083 83 2
###

0
###

0

à 1 %

0
c
n

0 0
2 1Conforme

5,6
NvB =

c x 1000
(en UFC/ml).

n

n

Calcul de réduction = Log N0 - Log Na                                                

= Log R
< 3,2 4,0 >

 Log Na = 4,5 3,7Calculs : Nv =
c x 10

(en UFC/ml). Nv0 , A , B , C = (en UFC/ml). Log N0 = 7,7 2,1

5,2E+03 < 1,4E+02

58 58

Lecture 20 à 24 heures Lecture 40 à 48 heures
Na =

C x 10
x dilution > 3,3E+04

n

B :
témoin de non-toxicité du 

neutralisant

83 83

78
0 0

C :
essai de l'inactivation par 

dilution neutralisation
69 69

Non réalisé

78
-1 + + 47 56

6

0

87 87

Dénombrement à 40h/48h                                    

de 14 à 330 UFC                        
par boîte

0 + + +

Non réalisé

+ 6 4

dilution au 1/100 
de 1,25%

dilution au 1/10 de 
1,25%

1,25g

A :
témoin des conditions 

expérimentales

94 94

47 56 0
NvB : témoin suspension B

88 88

-1 + +
82 82

+ +

Nv : témoin suspension
96 96 Concentration produit % 0,01 0,1 1

92 92

Dénombrement à 20h/24h                              

de 14 à 330 UFC                    
par boîte

0 + + 4

De 14 à 330 UFC par boite De 14 à 330 UFC par boite Volume pipeté de produit                    
pour fiole de 100 ml

Impossible 1
• dil - 7 / 2

Temps de contact : 5'

4,8E+07
9,1E+01 6,4E+01

(n1 + 0,1 × n2) × d 8,1E+01
N0=N/10=

Temps de contact : VD 5'

5 < Q =
• dil - 6 / 2

< 15 = =

Moyenne pondérée :
C

= 4,8E+08 UFC/ml

Souche Dilution -6

n2 : nombre de boites prises en compte à la deuxième dilution ………………………………………….………. NvB est compris entre 3.10
4

et 1,6.10
5 8,5E+04

d : facteur de dilution correspondant à la première dilution prise en compte : …………………….…….10
-

Nv0 est compris entre 3.10
1

et 1,6.10
2 9,4E+01

C : somme des colonies dénombrées sur toutes les boites considérées……………………………………….. N est compris entre 1,5.10 ^ 8 UFC/ml et 5.10 ^ 8 UFC/ml 4,8E+08

n1 : nombre de boites prises en compte à la première dilution ……………………………………..……………. Nv est compris entre 3.10 ^ 2 et 1,6.10 ^ 3 9,4E+02

UFC/mL
St.aure Lecture 20 à 24 heures Lecture 40 à 48 heures 2

+ 52 + 52
C C

Staphylococcus aureus CIP 483 
(équivalent ATCC 6538)

+ 44 + 44 2

127
= 6,4E+01

Dilution -7 Dilution -6 Dilution -7
B C

161
=

8,5E+04 UFC/mL

UFC/mL

8,1E+01 UFC/mL

Température : Inférieure à 40°C 2

A C
181

= 9,1E+01

Méthode utilisée : Classique
NvB C

170000
=

Dénombrement : 14 à 330 UFC par boite 2

Nv0= 9,4E+01 UFC/mL
Type de produit testé : Surface 2

4573 17 08 13727

4573 17 08 13727 01.08.17
Nv C

1880
= 9,4E+02

C : somme des valeurs Vc prises en compte              n : nombre de boîtes considérées SUITE A DONNER :
VISA :

Réf : FS250J 
Date : 17/12/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 13727 + A2  

méthode par dilution-neutralisation Décembre 2015

Réf : FS250J 

Date : 17/12/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 13727 + A2  

méthode par dilution-neutralisation Décembre 2015
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Demande n° 35896
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 35896 GB

Enterococcus hirae CIP 5855 (équivalent ATCC 10541) - 5 minutes

10 215
5 200

15

2 6

0 7 4573 17 08 13727 Ent.hir 5' 01.08.17 VD Numéro d'identification: 1 710 NC 705 ### 65 65 70 ###

Numéro d'identification: Date :

1 246 A 1 1

Autre 269 B 1 1

3 507 1 2

Dénombrement de la suspension bactérienne: 6 4 8 533 D 1 2

0 1 ClassiqueModifiée

Interprétation : 1 1 1 1 1 1 7,0

533…………………. Oui

2 ……………….. 1 0 1 ### Oui

2……………………… 1 0 1 ### Oui
6……………………… 1 0 1 ### Oui

A et C sont supérieurs ou égaux à 0,5 x Nv0 1 1 2 et Oui Oui

B est supérieur ou égal à 0,0005 x NvB 0 1 1 1 36 1 1 ### 2 Oui Oui

2,4E+08 2,4E+09 A La neutralisation est validée : Oui ### 34 ### ### ### ### 1

0 0 0 0 0 XXX ### ### A ### ### ### ### 0 XXX

0 0 0,0E+00 0 0 XXX 0 XXX

Essai de validation : VD Essai : 0 0
0 XXX

140 666 140 ### 2 0 0
0 XXX

140 666 140 ### 272 69 1 1 141 141 2 68 72 1 1
0 0 330 330

## 0
### 330

600
XXX XXX 1 2 26 32

58 58
### 29

39
XXX XXX71 65 1 1 136 72 72 68 1 2 68

0 0 330 330
## 0

0 330 313 XXX
0

33 44 14 14
28 0

26 14 25 XXX
062 68 1 1 130 136 2 72 1 140 72

14 14
28 ###

### 14 XXX
0

14 14
28 ###

### 14 XXX
071 71 140

###
0

###
059 71 1 1 130 130 2 68 68

11 22 14 14
28 0

### 14
25

XXX XXX 11 22 14 14
28 0

### 14
25

XXX XXX62 62
33 44 14 14

28 0
0 14 25 XXX

0
33 44 14 14

28 0
0 14 25 XXX

068 72 1 1 140 130 2
14 14

28 ###
### 14 XXX

0
14 14

28 ###
### 14 XXX

059 59 2
###

0
###

0

à 1 %

0
c
n

0 0
2 1

Nv0= 7,1E+01 UFC/mL
Type de produit testé : Surface 2

4573 17 08 13727

4573 17 08 13727 01.08.17
Nv C

1410
= 7,1E+02

6,8E+04 UFC/mL

UFC/mL

6,5E+01 UFC/mL

Température : Inférieure à 40°C 2

A C
130

= 6,5E+01

Méthode utilisée : Classique
NvB C

136000
=

Dénombrement : 14 à 330 UFC par boite 2

UFC/mL
Ent.hir Lecture 20 à 24 heures Lecture 40 à 48 heures 2

238 26 238 26
C C

Enterococcus hirae CIP 5855 
(équivalent ATCC 10541)

246 23 246 23 2

140
= 7,0E+01

B C
130

=
Souche Dilution -6

n2 : nombre de boites prises en compte à la deuxième dilution ………………………………………….………. NvB est compris entre 3.10
4

et 1,6.10
5 6,8E+04

d : facteur de dilution correspondant à la première dilution prise en compte : …………………….…….10
-

Nv0 est compris entre 3.10
1

et 1,6.10
2 7,1E+01

C : somme des colonies dénombrées sur toutes les boites considérées……………………………………….. N est compris entre 1,5.10 ^ 8 UFC/ml et 5.10 ^ 8 UFC/ml 2,4E+08

n1 : nombre de boites prises en compte à la première dilution ……………………………………..……………. Nv est compris entre 3.10 ^ 2 et 1,6.10 ^ 3 7,1E+02

Dilution -7 Dilution -6 Dilution -7

5 < Q =
• dil - 6 / 2

< 15 =
242

=

Moyenne pondérée :
C

= 2,4E+08 UFC/ml

9,9 1
• dil - 7 / 2 24,5

Temps de contact : 5'

2,4E+07
6,5E+01 7,0E+01

(n1 + 0,1 × n2) × d 6,5E+01
N0=N/10=

Temps de contact : VD 5'

Nv : témoin suspension
72 72 Concentration produit % 0,01 0,1 1

69 69

Dénombrement à 20h/24h                              

de 14 à 330 UFC                    
par boîte

0 + + 0

De 14 à 330 UFC par boite De 14 à 330 UFC par boite Volume pipeté de produit                    
pour fiole de 100 ml

dilution au 1/100 
de 1,25%

dilution au 1/10 de 
1,25%

1,25g

A :
témoin des conditions 

expérimentales

62 62

5 3 0
NvB : témoin suspension B

71 71

-1 + +
65 65

26 32 2

0

68 68

Dénombrement à 40h/48h                                    

de 14 à 330 UFC                        
par boîte

0 + + 26

Non réalisé

32 2 0

B :
témoin de non-toxicité du 

neutralisant

59 59

71
0 0

C :
essai de l'inactivation par 

dilution neutralisation
68 68

Non réalisé

71
-1 + + 5 3

2,9E+02 < 1,4E+02

72 72

Lecture 20 à 24 heures Lecture 40 à 48 heures
Na =

C x 10
x dilution > 3,3E+04

n

Calculs : Nv =
c x 10

(en UFC/ml). Nv0 , A , B , C = (en UFC/ml). Log N0 = 7,4 2,1
n

Calcul de réduction = Log N0 - Log Na                                                

= Log R
< 2,9 4,9 >

 Log Na = 4,5 2,5

Conforme

5,3
NvB =

c x 1000
(en UFC/ml).

n

C : somme des valeurs Vc prises en compte              n : nombre de boîtes considérées SUITE A DONNER :
VISA :

Réf : FS250J 
Date : 17/12/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 13727 + A2  

méthode par dilution-neutralisation Décembre 2015

Réf : FS250J 

Date : 17/12/15

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 13727 + A2  

méthode par dilution-neutralisation Décembre 2015
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Laboratoires ANIOS SAS
Adresse : Pavé du moul in – 59260 Li l le-Hel lemmes
Tél.  +33 3 20 67 67 67 – Fax : + 33 3 20 67 67 68
S I R E N :  8 2 3 3 2 6  0 6 1 – S IRET :  823 3 2 6 0 6 1  0 0 0 2 0
VAT :  F R 7 1 8 2 3 3 2 6 0 6 1 – C a p i t a l  S o c i a l :  7 7 3 630 1 3 2  e u r o s

Version E du 21/09/2017

Sainghin en Mélantois, le 21 septembre 2017

Sainghin en Mélantois, on the September 21 st 2017

Rapport d’essai : N° A 17 206 14348

Test report : N° A 17 206 14348

1. Objet de la demande (Study Number) n°  36068

Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation 
de l’activité mycobactéricide de la formule FC 913019. Méthode d’essai et prescriptions 
(phase 2 - étape 1) NF EN 14348 (Juin 2005). Application aux désinfectants chimiques en 
médecine.

Indice de classement  T 72-245.
Méthode par dilution neutralisation.

Chemical antiseptics and disinfectants. Quantitative suspension test for the evaluation of the mycobactericidal
activity of the formula FC 913019. Test method and prescriptions (phase 2 - step 1) according to NF EN 14348
(June 2005). Application to chemical disinfectants in the medical area.

Classification index T 72-245.

Method by dilution neutralisation.

Ce rapport d’essai ne concerne que le produit (cité ci après) soumis à l’essai.
This trial report concerns only the product (quoted this later) subjected on approval

Ce document comporte 9 pages numérotées dont 1 annexe de 2 pages
This report is made of 9 numbered pages including 1 annex of 2 pages

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous la forme de fac- similé 
photographique intégral. Seule la version électronique fait foi.

The reproduction of this trial report is authorized only under the shape of complete photographic reproduction
Only the electronic version is valid.
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Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36068 GB
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Demande n° 36068
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36068 GB

3. Introduction (Introduction)

L’essai a été réalisé selon la méthodologie d’essai décrite dans la norme européenne EN 
14348 « Antiseptiques et désinfectants chimiques ». Essai quantitatif de suspension pour 
l’évaluation de l’activité mycobactéricide des désinfectants chimiques utilisés pour les 
instruments en médecine. Phase 2 – Etape 1.

Détermination de l’activité mycobactéricide dans les conditions de laboratoire définies par la 
présente norme européenne .

The test was realised according to the test method described in the European standard EN 14348 “Chemical 
disinfectants and antiseptics-Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of 
chemical disinfectants used for instruments in the medical area  - Phase 2 Step 1 ” .

Determination of the mycobactericidal activity in laboratory conditions defined by the present European standard .

L’essai décrit ci après, a été effectué avec des conditions additionnelles, les résultats 

obtenus avec les conditions obligatoires sont reportés dans le rapport N°36067.

The test described below has been performed with additional conditions, the results obtained with the obligatory 
conditions were carried out in the expert report N°36067.

4. Identification de l’échantillon (Sample Identification)

Code formule
FC 913019  

Code formula

Numéro d’identification de l’échantillon
5183 17 08 14348

Identification of the sample

Numéro de lot
2446FM0410

Batch number

Fabricant
ECOLAB

Manufacturer

Date de réception au laboratoire Le 31/07/17

Receipt date at the laboratory On the 31/07/17

Conditions de stockage au laboratoire T° ambiante et obscurité

Storage conditions at the laboratory Room temperature and darkness

Substances actives Solution of 20g/l : > 1000 ppm peracetic 
acid (CAS 79-21-0)Activ substances

Période d’essai Du 30/08/17 au 20/09/17

Period of analysis From 30/08/17 to 20/09/17
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Demande n° 36068
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36068 GB

5. Méthode expérimentale (Experimental Method)

5.1.Conditions expérimentales (Experimental conditions)

Température de l’essai
20°C ± 1°C

Test temperature

Temps de contact
10 minutes ± 10s

Contact Time

Diluant de la formule lors des essais Eau dure

Diluent of the formula used during the test Hard water

Diluant de la formule lors des essais
Préparation physiquement homogène et 

stable pendant l’essai

Appearance formula dilutions
Preparation physically homogeneous and stable 

during test

Souches testées o Mycobacterium avium DSM 44157 (equivalent ATCC 15769)

o Mycobacterium terrae CIP 104321 (equivalent ATCC 15755)  

Tested strains

Substance interférente
Albumine bovine à 3g/l + 3ml/l 

érythrocytes

Interfering substance 3 g/l BSA + 3ml/l erythrocytes  

Stabilité du mélange formule et substances 
interférentes

Absence de précipité pendant l’essai

Stability of the mixture (formula and interfering substance) Precipitate absent throughout the test

Température d'incubation 37°C ± 1°C

Incubation temperature 37°C ± 1°C

5.2.Méthode par dilution neutralisation (Method by dilution neutralisation)

Nature du neutralisant utilisé o Formule : F002

Nature of the neutralizer agent used o Formula : F002

Neutralisant ajouté au milieu de dénombrement 10%

Neutralizer agent added to the counting medium 10%
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Demande n° 36068
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36068 GB

6. Résultats (Results)

6.1.Essais de validation des conditions expérimentales (Validation tests)

Vérification de la méthodologie et validation de la méthode par dilution neutralisation pour la 
concentration d’essai de 2% de la formule FC 913019 soumise à l’essai.

Checking of the method and validation of the method by dilution neutralisation for the 2% test concentration of 
the formula FC 913019 to be tested.

Souches testées
Suspension 

d’essai

Tested strains
Test 

suspension

N

Mycobacterium 

avium 2,7.109

Mycobacterium 

terrae 2,1.109 2,1.108 6,7.102 6,7.101 6,5.101 6,5.101 7,1.101

2,7.108 6,9.102 6,9.101 7,5.101 6,9.101 7,5.101

N 0 Nv Nv 0 A B C

Test suspension 

/ 10

Validation 

suspension

Validation 

suspension        

/ 10

Experimental 

conditions control

Neutralizer 

toxicity control

Dilution 

neutralization 

control

Nombre de cellules viables (UFC/ml) (Number of viable cells(CFU/ml))

Suspension 

d’essai / 10

Validation 

suspension 

Validation 

suspension / 
10

Validation 

conditions 
expérimentales

Non toxicité 

du 
neutralisant

Inactivation 

par dilution 
neutralisation

Pour les souches soumises à l’essai - For the tested strains.  

N est compris entre 1,5 x 109 UFC/ml et 5 x 109 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 109 CFU/ml and 5 x 109 CFU/ml

N0 est compris entre 1,5 x 108 UFC/ml et 5 x 108 UFC/ml

is comprised between 1.5 x 108 CFU/ml and 5 x 108 CFU/ml

NV est compris entre 3 x 102 UFC/ml et 1.6 x 103 UFC/ml

is comprised between 3 x 102 CFU/ml and 1.6 x 103 CFU/ml

NV0 est compris entre 3 x 101 UFC/ml et 1.6 x 102 UFC/ml

is comprised between 3 x 101 CFU/ml and 1.6 x 102 CFU/ml

 A,B,C  sont supérieurs ou égaux à 0,5 x NV0

 is higher or equal to 0.5 x NV0

La neutralisation est validée avec la méthode par dilution neutralisation pour la concentration
d’essai de 2% de la formule FC 913019 et pour les souches soumises à l’essai.

The neutralization is validated with the method by dilution neutralisation for the 2% test concentration of the formula FC 913019
and for the tested strains.
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Demande n° 36068
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36068 GB

6.2.Essais d’activité mycobactéricide (Evaluation of mycobactericidal activity)

<1,4.10
2Mycobacterium 

terrae
1,0.10

6
<1,4.10

2

Mycobacterium 

avium
7,6.10

4
1,1.10

3
<1,4.10

2

0,5 1 2

Tested strains
Number of the viable cells (CFU/ml) for the test mixture                                                                             

(Na) for the concentrations of : %(v/v)

Souches testées
Nombre de cellules viables (UFC/ml) pour le mélange d'essai (Na) pour les concentrations 

de : %(v/v)

Mycobacterium 

terrae
2,3 > 6,2 > 6,2 

> 6,3 

0,5

Mycobacterium 

avium
3,5 5,4 

1 2

Tested strains
Reduction of the number of viable cells at the test concentration.                                                        

R = Log N0  - Log Na

Souches testées
Réduction du nombre de cellule viables à la concentration d'essai.                                               

R = Log N0  - Log Na

7. Conclusion (Conclusion)

Selon la norme NF EN 14348 (Juin 2005), la formule FC 913019, lorsqu'elle est diluée à la 

concentration de 1,00 % (m/v) dans de l’eau dure , présente une activité mycobactéricide

additionnelle en 10 minutes de contact à 20°C en conditions de saleté, vis-à-vis des 

souches de référence : Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae.

According to the European standard NF EN 14348 (Juin 2005), the formula FC 913019 ,when diluted at the 

concentration of 1,00% (w/v) in hard water, presents an additional mycobactericidal activity in a  10 minute 

contact time at 20°C in dirty conditions against the referenced strains : Mycobacterium avium, Mycobacterium 

terrae.
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Demande n° 36068
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36068 GB

8. Annexe - Données expérimentales ( Experimental Data )

Mycobacterium avium - 10 minutes

41 40 1 690 74 75 69 75

2 2 276 1 239 1 41 1 40 1

Date: M.a 30.08.17 M.a 10' 30.08.17 TL

Numéro d'identification: 5183 17 08 14348

1 276 A 1 1

4 596 D 1 1

177 99 20 21 177 99 20 21

127 112 22 18 127 112 22 18

Interprétation : 1 1 1 1 5

596…………………. Oui

2 ……………….. ### Oui

2……………………… ### Oui
7………………………A,B,C est supérieur ou égal à 0,5 x Nv0

### Oui

###

### 1 1 1 ###

2,7E+09 8,4 La neutralisation est validée : Oui ### ### ### ###

0 0 0 0 0 XXX ### ### ### ### ### ### 0 XXX

0 0 0,0E+00 0 0 XXX

Essai de validation : TL Essai :176 0 0
0 ##

0 140 666 140 0 2 366 0 0
0 ###

0 140 666 140 0 238 40 1 1 78 1 2 78 0 0 660 660 ## 0Erreur660 ### XXX XXX 1 2 106 107 213 213Erreur107 110 XXX XXX33 27 1 1 60 1 138 60 0 0 660 660 ## 0 0 660 669 XXX 0 33 44 14 14 28 0 97 14 25 XXX 030 45 1 1 30 1 2 30 5 6 78 73 ## 151 69 76 81 XXX 1 55 66 14 14 28 0 0 14 25 XXX 138 36 1 1 45 1 75 45 77 88 14 14 28 0 69 14 ### 0 77 88 14 14 28 0 0 14 ### 038 1 38 11 22 14 14 28 0Erreur 14 25 XXX XXX 11 22 14 14 28 0Erreur 14 25 XXX XXX36 1 36 33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 0 33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 0
55 66 14 14 28 0 0 14 25 140 0 55 66 14 14 28 0 0 14 25 XXX 0
77 88 14 14 28 0 0 14 ### 0 77 88 14 14 28 0 0 14 ### 0

c
n

396 0 0 1
2Conforme

Lieu archivage : Laboratoire Microbiologie                        Vérifiée et approuvée par RLM et RQL le 28/03/2017

Durée : Illimitée
Collecté par : TL
Responsable archivage : RQL 
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Lieu archivage : Laboratoire Microbiologie                          Vérifiée et approuvée par RLM et RQL le 28/03/2017
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Responsable archivage : RQL 
Classement & indexage : Par produit                                                                                                  Page 4/4

6,3
Nw =

c x 10
(en UFC/ml).

(n1 + 0,1n2) x 10
-5

2,1
n

Calcul de réduction = Log N0 - Log Na                                                

= Log R
3,5 5,4 >

 Log Na = 4,9 3,0

n

Calculs : Nv =
c x 10

(en UFC/ml). Nv0 , A , B , C = (en UFC/ml). Log N0 = 8,4

7,6E+04 1,1E+03 < 1,4E+02
Lecture intermédiaire à 14 jours Lecture à 21 jours

Na =
C x 10

x dilution

à 2 % -3
4 339 42 39 42 0 0 0 0

4 3 0 0 0 0

0 0 0

38 37 0 0 0 0

+ + 6 0 0 0

C :

essai de l'inactivation par 
dilution neutralisation

37 32 37 32
+ 4 1 0

-2
40 36 1

2

30 39 30 39 + +

Dénombrement à            
21 jours                                    

de 14 à 330 UFC                        
par boîte

0
+ + 62 51

44 56

+ 5

3 5

-1

B :  
témoin de non-toxicité du 

neutralisant

41 27 41 27 -3 4 3 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0

4

0 0

38 37 0 0 0 0
38 36 38 36 -2

40 36 1 0

-1
+ + 6 4Lecture intermédiaire  à            

14 jours                              

de 14 à 330 UFC                    
par boîte

0
+

+ + 5 4 1 0A :
témoin des conditions 

expérimentales

30 45 30 45
+ + 44

+ 62 51 4 2

56 3 5

0 0

De 14 à 330 UFC par boite De 14 à 330 UFC par boite
Volume pipeté de produit                    

pour fiole de 100 ml
0,625 1,25 2,5

Nv : témoin suspension

38 40 38 40

Concentration produit % 0,5 1 2
33 27 33 27

Temps de contact : 10' Temps de contact :

2,7E+08 UFC/ml
0,0E+00

(n1 + 0,1 × n2) × d

TL 10'

5 < Q =
• dil - 7 / 2

< 15 =
257,5

= 6,4

n2 : nombre de boites prises en compte à la deuxième dilution ………………………………………….………. Nv0 est compris entre 3.10
1

et 1,6.10
2 6,9E+01

d : facteur de dilution correspondant à la première dilution  : …………...…….....…………...…….…….10-

Moyenne pondérée : 
C

= 2,7E+09 UFC/ml N0 = N/10 =

1
• dil - 8 / 2 40,5

C : somme des colonies dénombrées sur toutes les boites considérées……………………………………….. N est compris entre 1,5.10
9
UFC/ml et 5.10

9
UFC/ml 2,7E+09

n1 : nombre de boites prises en compte à la première dilution ……………………………………..……………. Nv est compris entre 3.10
2

et 1,6.10
3 6,9E+02

7,5E+01 UFC/mL
M.a Lecture intermédiaire à 14 jours Lecture à 21 jours 2

= 6,9E+01 UFC/mL

Mycobacterium avium DSM 44157
2

C C
150

=

Dénombrement : 14 à 330 UFC par boite 2

Souche Dilution -7 dilution -8 Dilution -7 Dilution -8
B C

137

A C
149

30.08.17 10' Numéro d'identification: 5183 17 08 14348

5183 17 08 14348
Nv C

1380
= 6,9E+02

= 7,5E+01 UFC/mL

Nv0= 6,9E+01 UFC/mL
2

C : somme des valeurs Vc prises en compte              n : nombre de boîtes considérées
SUITE A DONNER :

VISA :

Dénombrement de la suspension bactérienne :

Réf : FS134N 
Date : 28/03/17

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 14348  

méthode par dilution-neutralisation Juin 2005

Réf : FS134N 
Date : 28/03/17

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 14348  

méthode par dilution-neutralisation Juin 2005
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Demande n° 36068
Laboratoires ANIOS

Laboratoire de Microbiologie
Study n° 36068 GB

Mycobacterium terrae - 10 minutes

19 22 1 665 65 65 65 71

2 2 204 1 223 1 19 1 22 1

Date: M.t 30.08.17 M.t 10' 30.08.17 TL

Numéro d'identification: 5183 17 08 14348

1 204 A 1 1

4 468 D 1 1

99 105 9 10 99 105 9 10

100 123 12 10 100 123 12 10

Interprétation : 1 1 1 1 5

468…………………. Oui

2 ……………….. ### Oui

2……………………… ### Oui
7………………………A,B,C est supérieur ou égal à 0,5 x Nv0

### Oui

###

### 1 1 1 ###

2,1E+09 8,3 La neutralisation est validée : Oui ### ### ### ###

0 0 0 0 0 XXX ### ### ### ### ### ### 0 XXX

0 0 0,0E+00 1 0 XXX

Essai de validation : TL Essai :15 0 0
0 ##

0 140 666 140 0 2 396 0 0
0 XXX

0 140 666 140 0 127 35 1 1 62 1 2 62 0 0 660 660 ## 0Erreur660 ### XXX XXX 11 22 14 14 28 0Erreur 14 25 XXX XXX33 38 1 1 71 1 133 71 0 0 660 660 ## 0 0 660 ### XXX 0 33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 032 33 1 1 32 1 2 32 0 0 660 660 ## 0 0 660 694 XXX 1 55 66 14 14 28 0 0 14 25 140 030 35 1 1 33 1 65 33 7 8 116 90 ## 206 94 103 ### 0 77 88 14 14 28 0 0 14 ### 030 1 30 11 22 14 14 28 0Erreur 14 25 XXX XXX 11 22 14 14 28 0Erreur 14 25 XXX XXX35 1 35 33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 0 33 44 14 14 28 0 0 14 25 XXX 0
55 66 14 14 28 0 0 14 25 140 0 55 66 14 14 28 0 0 14 25 XXX 0
77 88 14 14 28 0 0 14 ### 0 77 88 14 14 28 0 0 14 ### 0

c
n

396 0 0 1
2

= 6,7E+02

= 6,5E+01 UFC/mL

Nv0= 6,7E+01 UFC/mL
2

30.08.17 10' Numéro d'identification: 5183 17 08 14348

5183 17 08 14348
Nv C

1330

Dénombrement : 14 à 330 UFC par boite 2

Souche Dilution -7 dilution -8 Dilution -7 Dilution -8
B C

129

A C
130

= 6,5E+01 UFC/mL

Mycobacterium terrae CIP 104321
2

C C
141

=

C : somme des colonies dénombrées sur toutes les boites considérées……………………………………….. N est compris entre 1,5.10
9
UFC/ml et 5.10

9
UFC/ml 2,1E+09

n1 : nombre de boites prises en compte à la première dilution ……………………………………..……………. Nv est compris entre 3.10
2

et 1,6.10
3 6,7E+02

7,1E+01 UFC/mL
M.t Lecture intermédiaire à 14 jours Lecture à 21 jours 2

5 < Q =
• dil - 7 / 2

< 15 =
213,5

= 10,4

n2 : nombre de boites prises en compte à la deuxième dilution ………………………………………….………. Nv0 est compris entre 3.10
1

et 1,6.10
2 6,7E+01

d : facteur de dilution correspondant à la première dilution  : …………...…….....…………...…….…….10-

Moyenne pondérée : 
C

= 2,1E+09 UFC/ml N0 = N/10 =

1
• dil - 8 / 2 20,5

Temps de contact : 10' Temps de contact :

2,1E+08 UFC/ml
0,0E+00

(n1 + 0,1 × n2) × d

TL 10'

De 14 à 330 UFC par boite De 14 à 330 UFC par boite
Volume pipeté de produit                    

pour fiole de 100 ml
0,625 1,25 2,5

Nv : témoin suspension

27 35 27 35

Concentration produit % 0,5 1 2
33 38 33 38

A :
témoin des conditions 

expérimentales

32 33 32 33
+ + 0

+ 0 0 0 0

0 0 0

0 0

+ + 0 0 0 0

30 35 30 35 -2
+ + 0 0

-1
+ + 0 0Lecture intermédiaire  à            

14 jours                              

de 14 à 330 UFC                    
par boîte

0
+

0 0

+ + 0 0 0 0

B :  
témoin de non-toxicité du 

neutralisant

24 38 24 38 -3 62 39 0 0 0 0

54 51 0 0 0 0

0 0

32 35 32 35 + +
Dénombrement à            

21 jours                                    

de 14 à 330 UFC                        
par boîte

0
+ + 0 0

0 0

+ 0

0 0

-1
+ + 0 0 0 0

C :

essai de l'inactivation par 

dilution neutralisation
30 39 30 39

+ 0 0 0

-2
+ + 0 0 0 0

+ + 0 0 0 0

à 2 % -3
54 5140 32 40 32 0 0 0 0

62 39 0 0 0 0

n

Calculs : Nv =
c x 10

(en UFC/ml). Nv0 , A , B , C = (en UFC/ml). Log N0 = 8,3

1,0E+06 < 1,4E+02 < 1,4E+02
Lecture intermédiaire à 14 jours Lecture à 21 jours

Na =
C x 10

x dilution

2,1
n

Calcul de réduction = Log N0 - Log Na                                                

= Log R
2,3 > 6,2 >

 Log Na = 6,0 2,1

Conforme

Lieu archivage : Laboratoire Microbiologie                        Vérifiée et approuvée par RLM et RQL le 28/03/2017

Durée : Illimitée
Collecté par : TL
Responsable archivage : RQL 
Classement & indexage : Par produit     Page 3/4

Lieu archivage : Laboratoire Microbiologie                          Vérifiée et approuvée par RLM et RQL le 28/03/2017
Durée : Illimitée
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Responsable archivage : RQL 
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6,2
Nw =

c x 10
(en UFC/ml).

(n1 + 0,1n2) x 10
-5

C : somme des valeurs Vc prises en compte              n : nombre de boîtes considérées
SUITE A DONNER :

VISA :

Dénombrement de la suspension bactérienne :

Réf : FS134N 
Date : 28/03/17

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 14348  

méthode par dilution-neutralisation Juin 2005

Réf : FS134N 
Date : 28/03/17

FICHE DE RESULTATS D'ESSAIS 
NORME NF EN 14348  

méthode par dilution-neutralisation Juin 2005
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