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Lentile intraoculard de cameri posterioard

Sterile, acrilice, pliabile monobloc

Foldable B-lens

Hanita Lenses
Kibbutz Hanita - 22885 - Israel

Tel: +972(0)4 9950700

Fax:972 (0)4 9950755

e-mail : marketin g@hanitaleneses. com

OBELIS S.A.

Boulevard General Wahis 53

1030 Brussels - Belgium
Tel. +32(0) 2 732 5954

Fax: +32(0) 2 732 6003

Instructiune de exploatare

Informatii suplimentare privind produsele oftalmologice de calitate inaltd se pot
obfine adresAnd la numdrul de telefon, fax sau prin pogta electronica solicitarea

catalogului de publicitate complet al lentilelor (intra)oculare ale Companiei,,Hanita".

Dupd implantare, eliminate minutios qi complet resturiie de material elastic-vA'scos din
cavitatea sacului capsular al ochiului (globului ocular) prin spilarea acestei

cavitdfi/aspiratia lichidului din aceastd cavitate, in special, din spafiul dintre lentila
oculari si camera posterioard a sacului capsular al ochiului.

Responsabilitatea Companiei

Responsabilitatea Companiei cuprinde in exclusivitate constructia gi calitatea

confectiondrii lentilei intraoculare. Compania nu poartd vreo responsabilitate pentru
orice accidente legate de utilizarea acestui produs. Cu scopul asigurdr-ij-q4litdtii inalte

r unei 
"erig4ff^"r{or0ase 

gi

controlului cahtetii in procesul fabricdrii acestora. ln cazul i" .d4gi1* constatd vreo
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defecliune (deformare) a articolului sau dacd apar dubii in privilpid^ gailffifli{H'iestuia,
'-1 :i:(r'lentila urmeazd.sd fie utilizatd. ,-:)ik-,,*r;.,, 
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Descriere: ''if.-rl'- i1"'
Lentild intraoculard acriliad cu monobloc pentru camera posterioard a globului ocular,

confectionatd de compania ,,Hanita Lenses". Lentild intraoculard pentru camera



posterioare a globului ocular rcprezintd. un implant optic destinat inlocuirii

cristalinului ocular uman. Lentild intraoculari pentru camera posterioard a globului

ocular (IOL) este un dispozitiv optic acrilic hidrofil intraocular, confecfionat din

copolimer de tipul HidraxiEtil-Metil-Acrilat cu absorbant de taze ultraviolete, fixat

prin metoda suddrii cu laser. Lentilele se confectioneazd in diferite variante

constructive, prezentate mai sus in Fig.l.

Caracteristica materialului:
. Continut de ap6:25%
. Indice de refraclie1,452 (la 25...C)

. Lentila este compatibild cu radiafia iaser pe granatul de itriu - aluminiu'

Lentila se sterilizeazd crt abur.

INDICAIII:
Lentilele intraoculare pentru camera posterioari a globului ocular (IOL) de la

Compania ,,Harrita" sunt indicate in tratamentul chirurgical al cataractei senile,

congenitale sau traumatice. Lentilele intraoculare de tipul IOL sunt destinate plasdrii

in sacul capsular al ochiului.

CONTRAINDICAJII:
PAnd in prezent, contraindicafii absolute pentru implantarea lentiiei intraoculare nu s-

au depistat.

Contraindicafiile indirecte pot avea legdturX cu unele forme de maladii oftalmologice,

enumerate mai jos:

. Uveitd cronicd (inflamafia tunicii vasculare a globului ocular) infazd' activd.

. Afectiuni ale retinei, dacd implantul poate impiedica efectuarea interventiei

chirurgicale pe retina oculard.

COMPLICATII POSIBILF,:

Tratamentul chirurgical al cataractei, atAt in cazul implantirii lentilei, cAt 9i fdrS

implantarea acesteia poate fi asociat cu manifestdrile de mai jos:

. Inflamalia sclerei

. Hemoragie

' Hipertensiuneocular[
r. Infeclii postoperatorii

' Desprinderea de retind
. Edem eritematos (tumefiere)

. Edem cornean

. Opacitatea camerei posterioare a sacului capsular (globului ocular)

Complicafiite legate dircict de implantarea lentilei intraoculare:

' Ruptura capsulei oculare



. Pierderea corpului vitros

' Deplasarea centrului lentilei
. Calculul incorect al puterii dioptrice a lentilei

' Deteriorarea lentilei in procesul implantdrii acesteia.

ATENTTONAnT:
. Nu folosili lentila intraoculard,, dacd.aceasta are ambalajul exterior deteriorat

sau existd scurgere din containerul acesteia, sau dacd apar orice dubii.
. in cazulin care este neces arl. stertltzarea repetatd a lentilei, aceasta urmeazd

sd fie refurnatd obligatoriu Companiei ,,Hanita Lenses" pentru efectuarea

acestei sterilizdri.
. Lentila intraoculard cu termenul de valabilitate expirat nu poate fi utilizatd

in continuare. in niciun caznusterilizali lentila intraoculard cu forle proprii,

folosind orice metode de steriiizare.
. Nu pdstrafi lentila intraoculard la o temperaturi de peste 45"C (113" F).

. Pistrarea lentilei intraoculare la o temperaturi mai mici de L8oC poate

avea ca efect aburirea acesteia, care dispare complet in 2-3 ore atAt in

organismul viu, cAt gi in condifii de laborator, la temperaturi ridicate ale

mediului ambiant.
. Nu expunelilentila intraoculard acliunii vreunui lichid decAt a s o lu !ie i

de irig are s te rile sp e c i ale, destinateumezirii acesteiaintimpul

pdstrdrii.
. Dat fiind faptul cd lentila intraoculard de tipul IOL se usucd in rgediul

aerian, aceasta nu poate fi pdstratd in stare neumezitd. Pentru a evita

deteriorarea lentilei intraoculare de tipul IOL, aceasta trebuie umectatd cu

o solulie echilibratd sau o solufie analogicd chiar inaintea implantdrii, cAt 9i

atunci cAnd ea trebuie pdstratd un timp.

AMBALAI
Lentile intraoculare de tipul IOL de la Compania ,,Hanita" intr-un flacon infdqurat in

pachet steril. Sterilitatea ambalajului este garantatd numai dacd nu a fost afectatd

integritatea pachetului de ambalat.
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. Se deschidd ambalajul gi sd se asigure de corespunderea informaliei interioare

privind lentila cu informalia de pe eticheta exterioari a cutiei.

. Se extragd pachetul steril cu lentila, sd deschidd pachetul steril, sd introducd

flaconul intr-un mediu steril, sd deschidd capacul 9i sd extragd lentila din

flacon.
. se spele lentila minulios in solulie fiziologicd sterild.

. Metode gi instrumente moderne de manipulare (depozitare) a lentilei.

. Notd: Capetele sclerale ale lentilei au o angulare (orientare unghiulard)

specificd, de aceea lentila va fi introdusd in ochi astfel incAt capitul scleral din

fafd sd fie orientat spre stAnga pentru ientilele de tipul B-Lens, Seelens sau

Helilens, in conformitate cu elementele proeminente indicative de pe lentiia

de tipul Bunnylens. Rotirea lentilei in ochi se va efectua in sensul acelor

ceasornicului.
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Pozilia de stAnga

See Lens Angularea 50

Pozilia de stAnga

B-lens Angularea 50
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Pozilia de stAnga

Bunny Lens Angularea 50
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