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Data:       Septembrie 2020       
 
De la:  Ovidiu Tănăsescu                    Alcon Romania 
 
Subiect:  Plan de mentenanță (revizii) pentru aparatul de chirurgie vitreo-retiniana Alcon model 

Constellation® Vision System 

 
În atenția persoanelor interesate, 

 
 

 
Confirmăm prin prezenta, că planul de mentenanță (revizii) pentru aparatul de chirurgie vitreo-retiniană 
Alcon model Constellation® Vision System include 2(două) revizii / an, de obicei, odată la 6 luni 
calendaristice.  
 
Revizia aparatului Constellation® Vision System include următoarele operații: 
 

• Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea şuruburilor şi prinderilor roţilor, 
etc.); 

• Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împâmantare, verificare întrerupători, 
etc.); 

• Verificarea protecţiilor interne care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă ale aparatului; 
• Verificare conectori şi cabluri; 
• Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare şi din bateria de back up; 
• Măsurarea rezistenţelor diferitelor ansamble ale aparatului; 
• Verificare şi curăţare filtre; 
• Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă şi pistoane de acţionare asupra 

casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); 
• Verificare şi curăţare ventilatoare de răcire; 
• Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii şi 

vacuumului); 
• Verificare recunoaştere casetă; 
• Testare la priming a casetei; 
• Verificare rezistenţă a instrumentelor de măsura; 
• Verificare infuzie cu flowmeter 
• Verificare injecție și extracție 
• Verificare coagulare la cele trei praguri; 
• Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și  torsionale; 
• Verificare vitrectomie la 5000 cpm, 7500 cpm și 10000 cpm 
• Verificare si calibrare ecran; 
• Verificare iluminator(intensitate luminoasa, durata de viață lampă) 
• Verificare laser (energie, lumină de țintire) 
• Descărcare fişiere de loguri şi erori; 
• Verificare pedală (funcţionare continuă şi uşoară); 
• Verificare sonde client (hand piece,  sonde I/A şi sonde coagulare,fragmatom); 



 

 
 
 

Alcon Romania S.R.L. 
B-dul Barbu Văcărescu nr. 301-311, Etaj 5  

Sector 2, București, România 
T: +40 372 195 001 

www.alcon.com 

• Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service 
test procedure). 

• Verificare parametrii de protecție electrică conform SREN 60601/ SREN 62353 
 
 
 
Vă mulțumim pentru interesul pentru aparatele Alcon și vă rog să nu ezitați să ne contactați în cazul 
în care aveți nevoie de informații sau detalii suplimentare. 

 
 
Cu respect, 
 
Ovidiu Tănăsescu 
Technical Service Manager 
301-311, Barbu Vacarescu Blvd., 020276 Bucharest, ROMANIA 
T +40 21 203 93 21 | F +04 21 203 93 00 | M +04 0728 109 117 
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