
I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE INCERCARI A PRODUSELOR ALIMENTARE

DOr\DUgENr
or. Donduqeni, str. Hajdeu 13, l+373 251122-O75 / Codttl fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC5I8430A0041244

Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea bincii: Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

sSWa rffi
?,,^is

3d EX EOIEG lrOtC€Ort
1l-oo{

RAPORT DE INCERCARI NT. 2332

din 04.10.2023

I. Informafii furnizate de solicitant:

Denumire probd/e:

Data expir[rii: I) oind la 02.10.2023 . 2) nind la 03.10.2023 . 3) nind la 06.10.2023 . 4) nind

02. /-iye-ara'
Producitoru

Solicitantul: ca S r/ be/V
Cantitatea mostrei:
. 7) 5 bucati

Prelevat: solicitantul

Scopul incercdrilor: autocontrol

II. Informafii furnizate de laborator:

Cerere la incercdri din: 29.09.2023

Data inceputului incercdrilor: 2 9. 09. 2 0 2 3

Data incheierii incercdrilor: 04. I 0.2023

Conformitatea DN:

REZULTATELE INCNNCARILOR:

Lotul:

Cod
probi/e

Parametrul
analizatUnitate de

masura
DN la Metode de incercare

Cerin{e
normative/

Parametri de
performanfl

Rezultate
obtinute

1 2 3 4 l

2332-l ,apte pasteu rizat l r5o/o

Microbiologie

(1) Enterob acte riac e ae a, ufc/ml SM EN ISO 21528-2:2017 max l0 <1

(2) Enterobacteriaceaea, ufc/ml SM EN ISO 21528-2:2017 max l0 <l



I 2 3 4 5\
(3) Enterobacteriaceaea, ufc/ml SM EN ISO 21528-2:2017 max 10 <l \

(4) Enterobacteriaceaea, ufc/ml SM EN ISO 21528-2:2017 max l0 <l

(s) Enterobacteriaceaea, ufc/ml SM EN ISO 21528-2:2017 max 10 <l

2332-2 liochefir 2,57o

Microbiologie

Drojdii, ufc/g SM SR ISO21527-l:2014 min l0 6,7 x 106

2332-3 Smintini 207o

Microbiologie

(l) ' tisteria monocytogenes in
25e

SMENISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(2) Listeria monocytogenes in
25e

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(3) Listeria monocytogenes in
25e

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(4) Listeria monocytogenes in
25g

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(s) ' Listeria monocytogenes in
)\o

SM EN ISO 11290-I:2017 nu se admite nu s-au detectat

2332-4 Int de nlgcaNl 82,5yo

Microbiologie

(1) Salmonella spp in 25g SM EN ISO 6579-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(2) Salmonella spp in 25g SM EN ISO 6579-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(3) Salmonella spp in 25g SM EN ISO 6579-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(4) Salmonella spp in 25g SM EN ISO 6579-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(s) Salmonella spp in 25g SM EN ISO 6579-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

2332-5 Brinzi semitare EDAM

Microbiologie

(1) Escherichia Coli beta-
glucoronida zd p ozitiv d, ufc / g

SM SR ISO 16649-2:2011 max 1000 <10

(2) Escherichia Coli b€ta-
glucoroni da zd p ozitiv d, nfc I g

SM SR ISO 16649-2:2011 max 1000 <10

(3) Escherichia Coli beta-
gluc oronidaz d p ozitiv d, ufc I g

SM SR ISO 16649-2:2011 max 1000 <10

(4) Escherichia Coli beta-
glucoroni daz d pozitiv d, ufc I g

SM SRISO 16649-2:2011 max 1000 <10

(5) Escherichialotiha- '
gluc oronidaz d p ozitiv d, nfc I g

SM SR ISO 16649-2:2011 max 1000 <10

2332-6 BrinzI semitare LUCEAFARUL



Responsabili de incercdri: E. Tdtaru L. Socol S. Gavdiuc

Lista de dishibuire a Raportului de incercdri:

Solicitant:

Original: tr Copie: O Scanat: tr

ANSA, Direcfia siguranfa produselor alimentare de origine
animali

Origin-al: P - "Copie:._?, _ Scanat:_-"Q-

ANSA, Directia planificarea, evaluarea riscurilor gi

ANSA, 
_Direclia 

inspeclie la frontieri

Original: ,tr Copie: O S.1T:,,"___*O_"- 
"".

ANSA, Direclia siguranta produselor alimentare de origine
nonanimald

o'igiT."l: ? *topi",*._?
I.P.CRDV din subdiviziuni:

Original: tr

Scanat: O

managementul calit;tii

Originali tr Copie: O

STSA:

Original: O Copie: tr

Scanat: tr

Scanat: O

/MANAGER LIPA DONDU$ENI STELA CARPOV

Rezultatele incercarilor se referi numai la proba./e analizata/e. Se intezice reproducerea pa(ialtr raportului dat fdrd
aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercdri nu sunt valabile fEr[ semndtura gi gtampila originald a laboratorului emitent.
Falsificara acestui document se pedepsegte in conformitate goare. Laboratorul nu poartd rispundere penku ac(iunea de
prelevare, responsabilitatea eqantionlrii probelor gi a datel solicitantul cererii pentru incercdri. Li nu fumizeazi declarafii
de conformitate Ei nu exprim6 opinii qi interpretiri, iar incertitudinea de misurarea se ia in considerafie, atunci cind rezultatul este la limita
normelor specificate sau la solicitarea clientului. Incercdri marcate cu semnul- ! nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

) 3 4 5

Fizico-Chimie

Conlinutul de apd,,%o GOST 3626-73 max52 40,60

Confinutul de grlsime,
raportat la substan!5 uscat6,
%

E PS 7.2-LlCh-15 min 30 30,86

2332-7 Brinzi semitare Oe nl$C,q,Nf

Microbiologie

(1) Listeria monocytogenes in
)5o
--E

SMENISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(2) Listeria monocytogenes in
25e

SMENISO 11290-l:20t7 nu se admite nu s-au detectat

(3) tisteria monocytogenes in
259

SMENISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(4) Listeria monocytogenes in
)5o

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-au detectat

(s) Listeria monocytogenes in
)5o

SMENISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-au detectat
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I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE INCERCARI A PRODUSELOR ALIMENTARE

DOI\DU$ENr

or. Dondugeni, str. Hajdeu 13, l+373 251122-075 / Codul fiscal: 100560003081 8 C c518430A00412A4
' 

bodut SWIFT: TREZMD2X Denumirea bdncii: Ministenrl F

tu R Eomc ltot5aolr
LI.oo{

RAPORT DE iNCERCARI NT. 3519

din02.11.2023

I. Informatii furnizate de solicitant:

Denumire prob6/e:

Lotul:

S, A ,, /*e{y u, a. t'Ltt ccz-t-<t'

25000

Data fabricdrli: 8.) 25/1Q/2023

Data expirdrii:
. 6t 23/12/2023 . 7.) 29/10/2023

Producdtorul: Solicitantul

S olicitantul: P ers o and i uri dic d

Cantitatea mostrei:
. 7.) 5 bucati , 8.) 1.0 L

Scopul incercirilor : autocontrol

II. Informa.tii furnizate de laborator:

Cerere la incerc[ri din: 26.10.2023

Data inceputului incercdrilot: 2 6. I 0. 202 3

Data incheierii incercdrilor: 3 I-l n2!A
Conformitatea DN:

. REZULTATELEINCNNCANTLOR:

Rezultate
obtinute

Cerinfe
normative/

Parametri de

i,\performanfi

Parametrul
analizztlUnitate de' mlsurl

min.0,05
max.6;0

@P57.2-LlCh-15Confinutul de gtdsime, o/o



3 4 5\
1

)
gGOST 3625-84 min.1,028 t.029

fir 2-{ o/" (Lot295l

^-,tlil^lncia

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-a detectat
(1) Listeria monocytogenes in

25g
nu se admite nu s-a detectat

(2)

(3)

Listeria monocYtogenes in
)\o
--o

SM EN ISO 11290-I:2or7

Listeria monocYtogenes rn

25s
SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-a detectat

SM EN ISO 11290-l.'2017 nu se admite nu s-a detectat
(4) Listeria monocytogenes ln

25g
nu se admite nu s-a detectat

(s) 'Listeria monocYtogenes in
25e

SM EN ISO 11290-l:2orl

AnfAni 1\ o/" (Lot293l
l-:^^-1rLimio

GOST 3624-92 min.50 max.l0O 59
Aciditatea, oT

:Sfg-+ BrdnzilafumatiB4seffi
Itlfi ^rn]ri nl noi e

SM SR ISO 16649-2:2011 max.1000 <10
fl) Escherichia Coli beta-

glucoroni daz d P ozitiv 6, :ufc I g

max.1000 <10
(2) Escherichia Coli beta-

glucoronidaz 6 Pozitivl, :ufcl g

SM SR ISO 16649-2:2011

max.1000 <10
(3) Escherichia Coli beta-

gluc oroni da zd P ozitiv d', :ufc I g

SM SR ISO 16649-2:2011

max.1000 <10
(4) Escherichia Coli beta-

glucoronida zd PozitivL, ufcl g

SM SR ISO 16649-2',2011

SM SR ISO 16649-2:20rr max.1000 <10
(s) Escherichia Coli beta-

glucoroni da zd Pozitivd', :ufc I g

3519-5 BrinzilsemitareryqlDo%
il.inio

min.30 44.94

max.52 4r.26
Conlinut de aPi,%o GOST 3626-tt3

I

3519-6 Br0nz[ semitare GOUDA

Microhiolosie /Z
nu se admite nu s-a detectat

(1) Listeria monocYtogenes m
?50
-Jb

SME
I.
t: O

nu se admite nu s-a detectat
(2) Listeria monocYtogeneS in

)5o--=
nu se admite nu s-a detectat

nu s-a detectat

(3)

(4)

Listeria monocYtogenes ln
25g
Listeria monocYtogenes rn

)\o
--o

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite



Responsabili de incerc[ri: E. Tdtaru L. Socol S. Gavdiuc

Lista de distribuire a Raportului de incercdri:

Solicitant:

Original: tr Copie: tr t.un?t, _ _?. .

ANSA, Directia siguranla produselor alimentare de origine
animali

Original: D Copie: tr Scanat O

ANSA, Direcfia planificarea, evaluarea riscurilor 5i

managementul calitilii

ANSA,. D,-ireclia inspeclie la frontierS.-.. 
-

Original:-.'.O. _ . --9-:pi::
ANSA, Direclia siguranfa produselor alimentare de origine
nonanimali

Original:,tr Copie: O .S."n19.-9...
I.P.CRDV din subdiviziuni;

Originah tr

STSA:

Original: O

Copie: tr Scanat tr :Original tr Copie: tr Scanak tr

2 3 4 f,

' (5) Listeria monocytogenes in
258

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-a detectat

3519-7 'riEcl pastetruatd, 35 o/o

Microbiologie

(1) Enterobacteriaceaea, ufc/g SM EN ISO 21528-2:2017 max.10 <10

(2) Enterobacteriaceaea, ufc/g SM EN ISO 21528-2:2017 max.10 <10

(3) Enterobacte iaceaea, lufc I g SM EN ISO 21528-2:2017 max.10 <10

$) Enterobacte riaceaea, lufcl g SM EN ISO 21528-2:2017 max.l0 <10

(5) Enterobacte riaceaea, ufcl g SM EN ISO 21528-2:2017 max.10 <10

35r 9-8 ,apte pasteurizat (Producitor OOOC.B.TPAHC' Ucraina)

Microbiologie

Numarul de colonii la
300C. ufc/ml

SM EN ISO 4833-l:2014 de facto 25000

Copie: tr Scanat tr

MANAGER LIPA DONDU$ENI STE

Rezultatele incercarilor se referd numai la proba./e analizata/e. So.'l-fJ sau integrald a raportului dat ldri
aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incerciri nu sunt vhaprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incerciri nu sunt vbldb qtampila originali a tent.

Falsificara acestui document se pedepsegte in conformitate cu legislaJia in vig poartil rdspundgre p
prefevare, responsabilitatea 

"qantiorrarii'probelor 
gi a datelor fum izaie o are iolrcrtantul cer€m peniru ince.ci.i. Li nu lumrzeaza declarafii

de conformitate Ei nu exprim[ opinii s,i intelpretdri, iar incertitudinea de mdsurarea se ia in considerafie, atunci cind rezultatul este la limita
normelor spccificate sau la solicitarea clientului. Incercdri marcate cu semnul- ! nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABoRAToRUL DE iNCERcAnr A pRorlusnr,oR ALTMENTARE

DONDU$ENr
or. Dondugeni, str. Hajdeu 13, l+373 251/22-075 / Codul fiscal: 100560003081 8 Contul IBAN: MD64TRPCCC5 18430A00412AA

Codul SWFT: TREZMD2X Denumirea b[ncii: Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

RAPORT DE INCERCARI NT. 3918

din22.11.2023

I. Informafii furnizate de solicitant:

Denumire prob6/e:

Lotul: 1.) 27 kg . 2,t 150 kS . 3.) 200 kg . 4t 480 kS

Data elpirdrii:
Produc[torul: Solicitantul ., . d,

Solicitantul: Persoandjuridicd S, 4. , {o e{;S / trz- Rt( aa-*n'
Cantitateamostrei: I) 5 bucati . 2) 5 bucati . 3) 5 bucati :4 2 bucati

Scooul incercdrilor: autocontro I

II. Informafii furnizate de laborator:

Cerere la incercdri dn: I4.I I .2023

Data inceputului incercdrilor: I 4. l 1. 202 3

Data incheierii incercdrllor: 20.1 1.2023

Conformitatea DN:
oentru laote si nrodusele lactate.

REZULTATELE INCNNCARILOR:

Cod
probi/e

Parametrul
analizatUnitate de

misurii
DN la Metode de incercare

Cerinfe
normative/

Parametri de
performanfii

Rezultate
obtinute

I ) 3 4 5

3918-1 CaqcavalPROVINCIAL

Microbiologie

(1) Listeria monocytogenes in
)\ o o--6)D

nu se admite nu s-a detectat

(2) Listeria monocytogenes in
)\o o--Erb

nu se admite nu s-a detectat

(3) Listeria monocytogenqs in
259,8 ' 

,

nu se admite nu s-a detectat

(4) Listeria monocytogenes in
25 9,9

SMEN 7 nu se admite nu s-a detectat



I 2 3 4 5

(5) Listeria monocytogenes in
25 9,9

SMENISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-a detectat

(1) Escherichia Coli beta-
gluq oroni da zd, p ozitiv il, lufc / g

SM SRISO 16649-2:2011 max.1000 <10

(2) Escherichia Coli beta-
glucoronida zd p ozitiv d, ufc I g

SM SR ISO 16649-2:2011 max.1000 <10

(r) Escherichia Coli beta-
glucoronida 

" 
d pozitiv d, ufc I g

SM SR ISO 16649-2:2011 max.1000 <10

(4) Escherichia Coli beta-
glucoronidaz 6 p ozitiv d, ufc I g

SM SR ISO 16649-2:2011 max.1000 <10

(5) Escherichia Coli beta-
glucoronidaz d pozitivd, ufc I g

SM SR ISO 16649-2:2011 max.1000 <10

1918-2 BrinziltopititartinabiliM,4 RGARTTAR (Lot 112)

Microbiologie

(l) Listeria monocytogenes in
25g

SMENISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-a detectat

(2) Listeria monocytogenes in
25g

SMENISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-a detectat

(3) Listeria monocytogenes in
)\o

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-a detectat

(4) Listeria monocytogenes in
25 P,

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-a detectat

(5) Listeria monocytogenes in
)5o
--D

SM EN ISO 11290-l:2017 nu se admite nu s-a detectat

3918-3 Brinzil de vacl 18.0 %

Microbiologie

(1) Stafilococi
coagulazopozitivi
(staphylococcus aureus gi

alte specii), ufc/g

SM EN ISO 6888-l:2022 max.100 <10

(2) Stafilococi
coagvlazopozitivi
(staphylococcus aureus ;i
alte specii), ufc/g

SM EN ISO 6888-l:2022 max.100 <10

(3) Stafilococi
coagulazopozitivi
(staphylococcus aweus gi

alte specii), ufc/g

SM EN ISO 6888-l:2022 max.l00 <10

(4) Stafilococi
coagulazopozitivi
(staphylococcus aureus qi

alte spbcii), ufc/g

max.100 <10

(s) Stafilococi
coagulazopozitivi
(staphylococcus aureus qi'

alte specii), ufc/g

max.100 <10

39f 8-4 Chefir 1,0 Yo (Lot101)

Microbiologie



Responsabili de incercdri: E. Tbtaru S' Gavdiuc

Lista de distribuire a Raportului de incerciri:

Solicitant:

f.igi*l"lt--- ?" .. Copie: tr -scana-! -tr
ANSA, Direclia siguranla produselor alimentare de origine

animali

origlnal.. .tr .. copie: tr .. s..:n9-,t

ANSA, Direclia planificarea, evaluarea riscurilor 5i

managementuL calitetii

Originat: O CoPie: tr

STSA:

original: O

Scanat: tr

Gopie: O Scanat tr

,o.isiyf1 o !:pi-:: 9- ,i*.|P!1 P ,

ANSA, Direclia siguranla produselor alimentare de origine

nonanimalSt.............."..

'Original: tr CoPie: tr Scanat: 
-0

I.P.CRDV din subdiviziuni:

"i^*..,....
; Original: tr Copie tr Scanat

MANAGER LIPA DONDU$ENI STELA CARPOV

2,0 x 10sSM SR ISO21527-I:2014



2911212023 02:10 PM Cerere 4467 ( Ri 7.8-01 L'ed.3 )
I.P. CENTRUL REPUBLICAI\ DE DIAGNOSTIC VETERINAR

LABORATORUL DE INCERCARI A PRODU ELOR ALIMENTARE
DONDU$ENr

or.Dop66eni,str.Hajdeu13,/+373257n2-O75/Codulfiscal: 1005600030818ContulIBAN:MD64TRPCCC518430A00412AA
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea bincii: Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

ITOLDAC

r tx udEG lf !?5fot!
1!00{

RAPORT DE INCERCARI Nr. 4467

din28.12.2023

I. Informafii furnizate de solicitant:

Denumire probd/e:

Loni:_I) 600 L . 2-) 300 L . 3,).400 L . 4.) 150 L

Data fabricdrii:

Produc[torul: PCL v

Solicitantul : Persoaniuridicd 9. A. o 1o t 4', 0-1. Fl| P a.,< r^ "

Cantitateamostrei: I) 0.2 L . 2) 0,2 L. 3) 0.2 L . 0 0.2 L

Scopul incercdrilor: autocontrol

II. Informafii furnizate de laborator:

Cerere la incercdri din: 27.12.2023

Ternperatura rccepliel stare termic6: + 4. 3oC

Data inceoutului incercdrilor: 27. I 2. 2 0 2 3

Data incheierii incercdrilot: 27. I 2. 202 3

Conformitatea DN:

REZULTATELE INCNNCARILOR:

tt

Cod
probl/e

Parametrul
analizatUnitate de

. mlsuri
DN Ia Metode de incercare

Cerin{e
normative/

Parametri de
performanfl

Rezultate
obtinute

I 2 3 4 5

1467-l Laptedevaci(s.Braneste,Racovita)

Fizico-Chimie

Celule somatice
(numirare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 305 000

1467-2 Lapte de vaci(s.Boroseni,Bojii A.)

Fizico-Chimie

Celule somatibe
(numdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 249 000



29/12/2023 02:10 PM Cerere 4467 ( Ri 7.8-01 L'ed.3 )
I ). 3 4 f,

4467-3 Lapte de vaci(s.Alexan dreni,Manoil L.)
Fizico-Chimie

Celitle somatice
numdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 32s 000

4467-4 Lapte de vaci(s.Sverdioc,Nicolaiciuc)

Fizico-Chimie

Celule somatice
(numdrare), NCS/ml

SM SREN ISO 13366-2:2012 max 400000 303 000

Responsabili de incercdri: L. Socol

Lista de distribuirc a Raportului de incerciri:

::-:lf .il-Tti__..

;Original: D

animali
ANSA, Direcfia siguranla produselor alimentare de origine
nonanimali

Copie: tr Scanat: O rOriginal: o Copie: tr Scanat tr
'ANSA. Directia siguranla produselor alimentare de origine

ro'igiTl' "-P-.. . .- -*S'ti:: s'1n11*-.tr

tANSA, Direcfia planificarea, evaluarea riscurilor gi

: managementul calitetii

jOriginal: tr Copie: B:..
i I.p.cnov din subdiviziuni:

Scanat O

olig*"t:"-.?
STSA:

Copie: O Scanat tr iOriginal: O Copie: O Scanat O

Original: O Copie: tr Scanat tr

MANAGER LIPA DONDU$ENI STELA

Rezultatele incercarilor se referd numai la proba,/e analizatale, Se i
aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de tncercdri nu sunt
Falsificara acestui document se pedepsegte in conformitate cu legislalia in vigoare.

l:i:

integralE a raportului dat fdr6
originald a laboratorului emitent.

rdspundere penhu acfiunea de
prelevare, responsabilitatea egantion6rii probelor $i a datelor fumizate o are solicitantuiltrefii-p€ntru iucercari. Li nu firmizeaza declaralii
de conformitate $i nu exprimd opinii qi interpretdri, iar incertitudinea de misurarea se ia in considera;ie, atunci cind rezultatul este la limita
norm€lor specificate sau la solicitarea clientului. Incerchri marcate cu semnul- r nu sunl acoperite de acreditarea MOLDAC.

,, l



Z9lI2/2023 02:l I PM Cercre 4468 ( Ri 7.8-01 L ed.3 )
I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR

LABORATORUL DE INCERCARI A PRODUSELOR ALIMENTARE
DONDU$BNr

or. DonduEeni, str. Hajdeu 13, /+373 251122-075 / Codul fiscal: 100560003081 8 Contul IBAN: MD64TRPCCC5I 8430A00412A4
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea blncii: Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

Producdtorul: PCL A d

Solicitantul: Persoanjuridicd ) 4 ,, Xae-/;'l /

RAPORT DE INCERCARI Nr. 4468

din28.12.2023

I. Informafii furnizate de solicitant:

Denumire prob6/e:

(s.Limbenii-Noi. Turcan Alexandru GTI

Lotul: 1.) 120 L. 2.) 200 L . 3,) 550 L . 4,) 600 L

Datafabricdrii:1) 27.12.2023.2.) 27.12.2023.3.) 27.12.2023.4) 27.12.2023

.1 ^191. /A J eAo< ,'.

Cantitatea mostrei: lI 0.2 L . 2t 0.2 L . 3) 0.2 L . 41 0.2 L

Scopul incerclrilor : autocontrol

II. Informafii furnizate de laborator:

Cerere la incercdri din 27 . I 2.202 3

Temperatur a recep[iel stare termicd: + 4. 3oC

Data inceputului incercdrilor: 27. I 2. 2 0 2 3

Data incheierii incercdrilor: 2 7. I 2. 2 0 2 3

Conformitatea DN:

REZULTATELE INCNNCARILOR:

Cod
probi/e

Parametrul
atalizatUnitate de

misurl
DN la Metode de incercare

Cerin{e
normative/

Parametri de
performanfii

Rezultate
obtinute

I t 3 4 f,

4468-l Lapte de vaci(s.Bolotina,Ciornocon A)

Fizico-Chimie

Celule somatice
(numirare), NCS/ml

max 400000 299 000

4468-2 Lapte de vacl(s.Lipovefi,Buinovschi tJ;{3 rr4':l'YiitN' -$}i
Fizico-Chimie

'\2i.-c
i.\2-\ ;^

i',8 + |.
*/*'/:,t

Celule somatice
(numdrare), NCS/ml

max 400000 261 000



4468-3 Lapte de vacl(s.Cajba,fibuleac GT)

SM SR EN ISO 13366-2:2072

4468-4 Lapte de vaci(s.Limbenii-Noi,furcan Alexandru GT)

SM SR EN ISO 13366-2:2012

(numdrare), NCS/ml

29/1212023 02:11 PM

Responsabili de incercdri: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de incetcdri:

Solicitant:

:9:'9iTt *tr- .- -!3f: "P--" ."-9'-"-13!1 ""-q ""--

iANSA, Directia siguranfa produselor alimentare de origine

Cerere 4468 ni z.g-ot L ed.3 )

ANSA. Direclia inspe4ie la frontier5

"..r--9".'"iqil.?r:. "? " """!":i::*-o-.- "-ssl:l"--P* -^ 1

'iArrrSl, Direcfia siguranta produselor alimentare de origine 
,

Inonanimali l

'*i -*""**
.Original: tr CoPie:O ScanatO 

l, "-* " "^-' " ":

it.P.cnov din subdiviziuni: 
,

'I,

"nlT-._15 "-..-"....

OriginaL O

lOriginal: tr CoPie:

Copie: tr Scanat tr

ANSA" Directia planificarea, evaluarea riscurilor 9i

managementuf catif_51ii *

,o'ig_iP!: -_tr - 
c:r::* tr_" 

"

iSTSA:

Scana* D iOriginal:

Scanat tr itr

MANAGER L1PA DONDU$ENI STELA C

Rezultatele lncercarilor se teferd numai la proba/e anzlizttzJe' Se interzice

aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raporhrlui de.incerclri nu,'Tll"t**-{^Eld

o Copie: O Scana* O i

a-raportului dat filr5
a laboratonrlui emitent.
pentu acliunea de

Falsificara acestui document se pedepseqte in conformitate cu legislalia in vigoare'ralslrcara acesrur uuuuure'r De PesePJvllv -- 
;;;i. 

" 
are iolicitantul .'rii pen-ru incercdri. Li nu fimizeazd declarafiir --- ----^-^^L:litatea eqantioir[rii probelor $i.a dateloLtr,.-^^ 

r^ -;^,,---- !A ;o ,^."i.ramtie onrnci cind renrtatur este la limita::i::""tiffil"i;'"qi;;;;;"*t"ai*"q-a1.Tl'Lj.':.^"^l1*f::::S:::ndrezurtaturesterarimita
norm r.i"l"J"ii,i.'i,iJr. iti.*.*r **."te cu semnul- t nu sunt agoperite de acreditarea MOLDAC.

2l
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-*d
<N

:.4.



29/1212023 02:ll PM Cererc 4469 ( RI7.8-01 L ed.3 )
I.P. CENTRUL REPUBLICAI\ DE DIAGNOSTIC VETERINAR

LABORATORUL DE iNCERCARI A PRODU ELOR ALIMENTARE
DONDU$ENr

or. D-ondugeni, str. Hajder.r 13,l+373 25L122-075 / Codul frscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC5I8430A00412AA
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea bincii: Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

s EI EO'TEG lzazE:.o!t
lloot

REPU8UCAAOI,OVA

RAPoRr 
"" l*.",""ri:l#i'' 

446s

I. Informafii furnizate de solicitant:

Denumire probi/e:

(s. Aleni$. Munte anu I..I

Lotul: 1) 400 L'. 2) 600 L'3)80 L-4)JL0 L
Data fabricdrii: I) 27.12.2023 . 2) 27.12.2023 . 3)27.12.2023 .4) 27.12.2023

Producdtorul: PCL

Solicitantul:Persoanjuridicd S, l - ,{ae'\;3 ' 
, &-?. /if roa',^.'

Cantitateamostrei: I) 0.2 L. D 02Li-3) 0-2 L. 4) 0.2 L

Scopul incercdrilor ; autocontrol

II.Informafii furnizate de laborator: ,..

Cerere la tncercdri din: 27.12.2023

Temperatura recepfie/ stare termicd: +4.3"C

Data inceputului incercirilor: 2 7. I 2. 2 0 2 3

Data inchbierii incercdrilor: 2 7. I 2. 202 3

Conformitatea DN:
ald".

. 
REZULTATELE INCERCATT,ON:

ll

Cod
prob[/e

Parametrul
anzlizatUnitate de

miisurl
DN la Metode de incercare

Cerinfe
normative/

Parametri de
performanfi

Rezultate
obtinute

I , 3 4 J

4469-1 Lapte de vacl(s.Ciubara,Colibaba) -

Fizico-Chimie

Celule somatice
(numdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 315 000

4469-2' Lapte de vaci(s.Recea,siilorschi A.)

Fizico-Chimie

Celule somatice
(numirare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 274000



I ) 3 4 I

4469-3 Lapte devaci(s.Horodigte,Melnic)

Fizico-Chimie

Celule somatice
numdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2.,2012 max 400000 300 000

4469-4 Lapte de vaci(s.Aleniq,Munteanu I.)
Fizico-Chimie

Celule somatice
numdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 255 000

2911212023 02:l I PM

Responsabili de incercdri: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de incercdri:

Solicitant:

:Original: tr Copie: D Scanat tr
iANSA, Diredia siguranfa produselor alimentare de origine

-aLipala

rP.,.q:pl'__tr . _cgpi","--P __ " 
s::n"t'

TANSA, Direcfia planificarea, evaluarea riscurilor pi

i managementul calitilii

Original: O

STSA:

Original: tr

Qsygls 4469 ( Ri 7.3-01 t ed.3 )

iANSA, Direclia inspeclie la frontieri

Copie: tr Scanat tr
iANSA, Direclia siguranla produselor alimentare de origine

inonanimalS

rOriginal tr Copie: O Scanat tr

MANAGER LIPA DONDU$ENI

Rezultatele incercarilor se referd numai la proba/e an alizalale. Se interzice

i I.P.CRDV din subdiviziuni:

a raportului dat fird

Copie:

Copie:

tr

tr

* .^.- ^st",'?tt.-"-tr

Scanat: tr

prelevare, responsabilitatea egantiondrii probelor gi a datelor fumizate o are solicitantul cererii pentru incercdri. LI nu fumizeazd declarafii
de conformitate gi nu exprimd opinii gi interpretdri, iar incertitudinea de mdsurarea se ia in consideratie, atunci cind rezultatul este la limita
normelor specificate sau la solicitarea clientului. Incercdri marcate cu semnul- I nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC,

2t



29/1212023 O2:12PM Cerere 4470 ( RI7.8-01L ed.3 )
I.P. CENTRUL REPUI}LICAI\ DE DIAGNOSTIC VETERINAR

LABORATORUT, DE INCERCANT A PRODU ELOR ALIMENTARE
DONDUSENT

or. Dorrduqeni, str. Hajdeu 13, l+373 257/22-075 / Codul fiscal: | 00560003081 8 Contul IBAN: MD64TRPCCC5 I 8430400412AA' Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea blncii: Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

RAPORT DE INCERCARI NT. 4470

din28.12.2023

I. Informa{ii furnizate de solicitant:

Denumire prob5/e:

(s. Limb enii-Vechi, P as at

Datafabricdrii: l) 27.12.2023 , 2) 27

Produc6torul: PCL q

Solicitantul: Persoan iuridicd S A .- Xa e-6: J e1 ..rl F; 7 
(a,^ ,'

Cantitateamostrei: I) 0.2L.2) 0.2 L,3) 0.2 L.4 0.2L

Scooul incercdrilor autocontrol

II. Informafii furnizate de laborator:

Cerere la incercdri din: 27.12.2023

Temperatura recep,tiel stare termicd: + 4. 3"C

Data inceputului incercdrilor: 2 7. I 2. 2 0 2 3

Data tncheierii incercdrilor: 2 7. I 2. 202 3

Conformitatea DN:
ald".

REZULTATELE INCNNCARILOR:

rl

Cod
probS/e

Parametrul
analnatlUnitate de

mIsurI
DN Ia Metode de incercare

Cerin{e
normative/

Parametri de
performanfl

Rezultate
obtinute

I , 3 -,fl-:J]:=.r- 4 f,

4470-l Laptedevacd(s.ColicIu{i,SRlIANEST-No
Fizico-Chimie !-/.s/;J"

'90\-z \
--r_.,11. ,-r

Celule somatice
num[rare), NCS/ml

SMSRENI 400000 280 000

4470-2 Lapte de vac5(s.Moara de Piatri,Junic -,\)fu , OF-/;,
Fizico-Chimie

Celule somatice
(numirare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 307 000

4470-3 Laptedevaci(s.Hosn5qeni,Moglon)



29112/2023 02:12PM

Responsabili de incercd.ri: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de incerclri:

Solicitant:

9llg:":l ? _c:tr:- P* l_.:1",' -tr-
ANSA, Directia siguranla produselor alimentare de origine

'r.n]rrl1_-..

:-9ligil3r:-- q S:*":. ,o -.."- ".I."n"t, o
ANSA" Direc!ia planificarea, evaluarea riscurilor pi

i managementul calitSlii

Copie: D Scanat: O

Cerere 4470 ( Ri 7.8-01 L ed.3 )

IANSA, Directia inspedie la frontieri

;Original: O Copie: O Scanat: O-1 -*"* "'
iANSA, Direclia siguranla produselor alimentare de origine
, nonanimalS

Original: A Copie: O

I.P.CRDV din subdiviziuni:

Original: O Copie: O

. .s.un.!i.. 9* .

Scanat: OOriginal: tr

STSA: 
.

Originai: tr Copie: O Scanat: O

MANAGER L1PA DONDU$ENI STELA

Rezultatele incercarilor se referd numai la proba/e analizata,/e. Se a rapornrlui dat f[rd
aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercdri nu sunt
Falsificara acestui document se pedepseqte in conformitate cu legislafia in vigoare
prelevare, responsabilitatea egantionirii probelor qi a datelor fumizate o are solic
de conformitate Ei nu exprim[ opinii qi interpretiri, iar incertitudinea de misurarea se ia inoe conlonnltare Fl nu expnma oPmll $l lnterpretilrl, rar mcertrtudlnea de masurarea se ia in considerafie, atunci cind rezultatul este la limita
normelor specificate sau la solicitarea clientului. inccrcdri marcate cu semnul- r nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

aI , 3 4 t
Fizico-Chimie

Celule somatice
(nurpdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 287 000

4470-4 Lapte devaci(s.Limbenii-Vechi,Pasat
Fizico-Chimie

Celule somatice
(numdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 266 000

7\
K** 

u-

ial



2911U2023 02:13 PM Cerere 4471 1 nl Z.S-O1 t ed.3 )

I.P. CENTRUL RDPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE INCERCANT A PRODUSELOR ALIMENTARE

DONDU$ENr
or. Don{ugeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-O75 I Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC5I8430A0M12AA

Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea bdncii: Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

rlV;z
"'i *is
4iuni.t'\

XH I'O4EG lzCa5llora
tt 00t

RAPORT DE INCERCARI NT. 4471

'din28.12.2023

I. Informafii furnizate de solicitant:

Denumire probd/e:

(s.Iebloni.Buga M..I

Loruli I.) 300 L .2.1 500 L . 3.t 200 L . 4.t 120 L
Data fabricirii:

Produc[torul: PCL t
Solicitantul: 5'A." /ae,/;J' , h fU/ CL,ot-t

Cantitatea mostrei: I) 0.2 L . 2) 0.2 L . 3) 0,2 L, 4) 0.2 L

Scopul incercdrilor : autocon,trQl

II. Informafii furnizate de laborator:

Cerere la incercdri dn: 27.12.2023

Temperatura recepfie/ stare termicd: +4.3oC

Data tnceputului incercdrilor: 27. I 2. 2 0 2 3

Data incheierii incerclrilor: 27. I 2.202 3

Conformitatea DN:

REZULTATELE iNCNNCARILOR:

Cod
probi/e

Parametrul
annlizartUnitate de

masura.
DN la Metode de incercare

Cerinfe
normative/

Parametri de
performanfl

Rezultate
obtinute

I 2 3 4 5

4471-l Laptedeevaci(s.Brinzeni,$irocovD.)-

Fizico-Chimie -@E+.
Celule somatice

(numirare), NCS/ml
SM SR max 400000 286 000

{471-2'Laptede vacl(s.Limbenii-Noi,Spinu \i.f$ Gsfrvrzruler'.le\i1
Fizico-Chimie :\i?-q:.'"''"-'-'' -SlF
Celule somatice

(numdrare), NCS/ml
SM SR max 400000 212000



I 2 3 4 f,

4471-3 Lapte de vaci(s.Higdieni,Alieva M)
Fizico-Chimie

Celule somatice
(numdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 306 000

4471-4 Lapte de vaci(s.Iebloni,Buga M.)

Fizico-Chimie

Celule somatice
(numdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012 max 400000 292000

29/12/2023 02:13 PM Cerere 447r ( Ri 7.8-01 L ed.3 )

Responsabili de incercdri: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de incerciri:

lsoticitanr iANsA, Direct'rai":p".tf ,l9.l_?*i""7

Original: O Scanat: O
'Original: O co?ig tr Scanat tr

ANSA, Directia siguranla produselor alimentare de origine ' ,ANSA, Direclia siguranla produselor alimentare de origine 
i

lnonanimald
r-.liT3l"1

ioriginal: O Copie: O Scanat O

I !.P.CRDv din subdiviziuni:

tr Copie: B Scana* O

Copie: O

ioriginal: O CoPie: tr scanat tr

iANSA, Directia planificarea, evaluarea riscurilor 9i

1 11nao-e ylty^t ::l',t"t'.
;Orioinal: tr Copie: tr Scanat: O

iSTSA:

iOriginal: O Copie: tr Scanat tr

MANAGER L1PA DONDU$ENI STELA CARPOV

Rezultatele incercarilor se referd numai la proba/e an tlizatale' Se interzice dat firtr

aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raporh.rlui de.incerciiri "P,tTt^t"ltt]: fT
emitent

F;iltf";;;;rtridocument se pedepsegte in conformitate cu-legislalia in vigoare. Laboratoru.

piri"uu.., responsabilitatea e$a;ti9;rii'nrotelor gi.a datelor tumi"t: 
" 

tj:,"Ji:t-Tli:-"t:Ii'ry11*11
!@'penuu acgiunea de

Li nu fumizeazl declaratii

=t"h

2l



29/1212023 02:1 3 PM Cerere 4472 ( N 7.8-01 L ed.3 )
I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR

LABORATORUL DE INCERCANT A PRODU ELOR ALIMENTARE
DONDU$ENr

or. poqdugeni, str. Hajdeu 13, l+37f 251/22-O75 I Codul fiscal: I 005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC5I8430A004I2AA
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea bincii: Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

RAPORT DE INCERCARI NT. 4472

din28.12.2023

I. Informafii furnizate de solicitant:

Denumire prob5/e:

(s. Du, mani. G hil etchi V.l

Lotui: I) Ig00 L. 2.) 400 L .'3,) 700 L . 4,) 200 L

Data fabricdrii:

Producdtorul: PCL
.l

Solicitantul: Persosn juiidicd ' SlQ , ..Ho e-{i S I
et - ftf o4ztt

Cantitatea mostrei: 11 0.2 L . 21 0.2 L .'j\ 0.2 L . 4\ 0.2 L

Scooul incercdrilor: autoco ntrol

II. Informatii furnizate de laborator:

Cerere la incercdri din: 27.12.2023

Temperatura recep[iel stare termic6: + 4. 3oC

Data inceoutului incercirilor: 2 7. I 2. 202 3

Data incheierii incerclrilor: 27. I 2. 2 0 2 3

Conformitatea DN: 
ald,,.

REZULTATELE INCNNCARILOR:

Cod
probl/e

Parametrul
analizatUnitate de

masura
DN la Metode de incercare

Cerin{e
normative/

Parametri de
performanfl

Rezultate
obtinute

I 2 3 4 t

4472-l Laptedevacl(s.Limbenii-Vechi,RusuVasileGT)

tr'izico.Chimie z.i@x
Celule somatice

(numirare), NCS/rnl
SM2 max 400000 3ll 000

1472-2 ' Lapte de vacl(s.Bototina,Pogor N{i fil ru.o'u,r'u*:n k}g}i
F'izico-Chimie -Eli1i

Celule somatice
(numirare), NCSiml

SMS I2 max 400000 264000



de vaci(s.Tomegti,Cazacu Ionel

Cehde somatice
numdrare), NCS/ml

SM SR EN ISO 13366-2:2012

72-4 Lapte de vaci(s.DuEmani,Ghiletchi V)

SM SR EN ISO 13366-2:2012

2911212023 02:13 PM

Responsabili de incercdri: L. Socol

Lista de dishibuire a Raportului de incerclri:

rSolicitant:

Cererc 4472 ( ni Z.S-O1 L ed.3

iANSA, Direclia inspeqie la frontierE

"o:p-rl*."^_o-_***-*.j:fl::" tr scanar tr

1ANSA, Direcfia siguranfa produselor alimentare de origine
tnonanimalS

TANSA, Direcfia siguranla produselor alimentare de origine

"."1i$"1? *

Scanat tr

o Original: A Copie: tr Scanat O
iOriginal: tr Copie: O Scanat:

i ANSA, Directia pla n if icarea, ;;;ir;;;. 
";;;;;;r 

r;
I managementul calit5fii

i I.P.CRDV din subdiviziuni:
i

o.igil.l' 
_..9

STSA:

Copie: O Copie: tr scanat 
9..-"

Scanat O
i -'

ioriginal: tr

jOriginal: tr Copie: O Scanat tr

MANAGER LIPA DONDU$ENI STELA CARPO plrHt

Rezultatele incercarilor se referE numai la proba,/e an alizatale. Se interzice a raportului dat firtr
aprobarea laboratorului emitent. copiile Raportului de incerc5ri nu sunt valabile {Ed a laboratorului emitent.Falsificara acestui document se pedepsegte in conformitate cu legislalia in viooare. I pentru acliunea de

::':il?'"H:ir"TY:',"T::::t: lt,:-9':1*q3.:y:: antut cererii penLu #;ffii;,i##;'i'.1*"
9::l,T_tllglll !*p,!.89t.-..'. .-*.p,,.-i iar incertiodinea.'o -^u,u,"u ". 

iu h*^idfi"-,ii,#ffiHilffTo'""fi'ffitl
norr4elor specificate sau la solicitarea clientului. incerciri marcate cu semnul- r nu sugt acoperite de acreditarea MOLDAC.



2911212023 02:14 PM Cerere 4473 1 ni Z.S-Of L ed.3 )
I.P. CENTRUL REPUBLICAI\ DE DIAGNOSTIC VETERINAR

LABORATORUL DE INCERCANT.q. PRODU ELOR ALIMENTARE
DONDU$ENr

or. pondugeni, str. Hajdeu 13, l+373 251122-075 / Codul fiscal: | 005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC5I8430A0M12AA
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea bincii: Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

ITOLDAC

il Ex Mf,EG llo25rlOt!
&00{

RAPORT DE INCERCARI Nr. 4473

din28.12.2023

I. Informafii furnizate de solicitant:

Denumire probd/e:
k.Du;mani.Tcaciuc.l

Datafabricdrii: l) 27.12.2023 . 2.) 27.r2 2023

Produc[torul: PCL

Solicitantul:Persoanjuridicd SJ "
a

Cantitateamostrei: 1,1 0.2 L. 2,) 0.2 L

Scopul incercdrilor : auto contro I

II. Informafii furnizate de laborator:

Cerere la incercdri dn: 27.12.2023

Temperatura recepfiel stare termicd: +4.3"C

Data inceoutului incercdrilor: 2 7. I 2. 202 3

Data incheierii tncerc[rilor: 2 7. I 2. 202 3

Conformitatea DN:
ald".

REZULTATELE INCNNCARILOR:

Mo o-l-,"J 
o, 

o^ ftL1oa"^''

Cod
probl/e

Parametrul
anahzatUnitate de

misurl
DN la Metode de incercare

Cerin{e
normative/

Parametri de
performanfl

Rezultate
obtinute

I ) 3 4 f,

4473-l Lapte de vaci(s.Bolotina,Socoliuc A.)

Fizico-Chimie

Celule somatice
(numirare), NCS/ml

SM :2012 max.400000 283 000

4473-2 Lapte de vai(s.Duqmani,Tcaciuc) o' "*qto.r\N.\

Fizico-Chimie ii.tf=9" .^".,,2U tNEA?.\:

Celule somatice
(numlrare),.NCS/ml

S2 max 400000 276 000

','i'j'gli
Responsabili de incerciri: L. Socol

.1r>:.:::_:f:i:;./



29/12/2023 02:14 PM

Lista de distribuire a Raportului de incercEri:

Cerere 4473 ( ni Z.S-Oi L ed.3 )

ANSA, Direclia inspecfie la frontieri

iOriginal: tr

Solicitant:

.Original: P
ANSA, Directia siguranfa produselor alimentare de origine
animalS

Original: O Copie: O Scanat: tr
ANSA, Direcfia planificarea, evaluarea riscurilor si
managementul calitdtii

Copie: O Scanat tr

Scanat: tr

Copie: O Scanat: tr
1**', clia siguranla produselor alimentare de origine
I

iOriginal: O Copie: tr Scanat tr
jt.p.cnov din r"iJi"irrrii, 

' "

| ," ,

lOrig-inal: P _-"-Copie: O

:STSA:
iOriginal: Scanat O

Original: tr Copie: tr Scanat: O

MANAGER LIPA DONDU$ENI STELA

aprobarea laboratonrlui emitent. copiile Raportului de incercdri nu sunt valabile firx qi gtampila original5 a laboratorului emitent.
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