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Chol LDL-Direct.Lq 
Set de reagenți pentru determinarea colesterolului LDL  

prin metoda fermentativă-fotometrică directă cu detergent 
SF 15796482-003:2019 

Instrucțiunea de utilizare 
Numai pentru diagnosticare  «in vitro»                      A se păstra la   2-80С 

  Cod Componente 
Numărul de 

înregistrare  în RM 

3021C80 RA 3x20 ml + RB 1x20 ml + Cal 1x1 ml DM000012379 

DESTINAŢIA 
Setul este destinat pentru determinarea cantitativă a colesterolului din 

lipoproteinele cu densitate joasă (LDL)  în ser.  
 

PRINCIPIUL METODEI 

Acţiunea detergenţilor provoacă dizolvarea colesterolului din  lipoproteinele cu 

densitate joasă (LDL), iar colesterolul din lipoproteinele cu densitate înaltă 

(HDL), lipoproteinele cu densitatea extrem de joasă (VLDL) şi chilomicronii 

rămân nedizolvaţi. Colesterolul  LDL, conform reacţiilor descrise mai jos, 

formează un complex colorat. Аbsorbţia măsurată la 540-570 nm, este 
proporţională concentraţiei de colesterol LDL1. 

Eteri de colesterol + Н2О 
col.esteraza 

Colesterol +acizi graşi  
 

Colesterol + ½ O2 + H2O 
col. oxidaza 

Colestenon + Н2О2  

2Н2О2 + 4-Аminoantipirină +TODS 
peroxidaza 
 

Chinnimină +4Н2О 

CARACTERISTICI  DIAGNOSTICE 

LDL – lipoproteină de bază, care transportă colesterolul de la ficat  către 

ţesuturi. 

Concentraţia înaltă de  LDL-colesterol în plasmă conduce la ateroscleroză – 

cauza de bază a infarctului miocardic şi ictusurilor4,5. 
Există o varietate de cauze care conduc la sporirea concentraţiei  LDL-

colesterol: nefroză, diabet, obezitate, un şir de preparate medicamentoase şi 

fumatul4,5. 

Diagnosticul clinic se va stabili  în baza integrării datelor clinice şi de laborator. 
 

СОMPONENŢA SETULUI  

Reagent А  рН 7,0 

Soluție tampon GOOD 

Colesterol esterază 

Colesterol oxidază 
Catalază 

N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-dimetoxianilină 

(TODS) 

 50 mmol/l 

380 U/l 

380 U/l 
400 U/ml 

 

0,45 mmol/l 

Reagent B  рН 7,0 

Soluție tampon  GOOD 

4-aminoantipirină 
Peroxidază 

 50 mmol/l 

1 mmol/l 
1000 U/l 

Calibrator HDL/LDL   

Ser liofilizat.  

Concentraţia colesterolului HDL/LDL este indicată pe etichetă. 
 

PĂSTRAREA  ŞI  STABILITATEA  REAGENŢILOR 

Reagenţii sunt stabili la  2-80С până la data indicată pe etichetă.  

Semne de deteriorare: prezenţa particulelor în suspensie, turbiditate, 

absorbanța reactiv martor ≥ 0,4 (546 nm, 1 cale de lumină cm). 

După deschiderea reactivii sunt stabili timp de 1 lună. 
Calibratorul HDL/LDL de lucru este stabil 2 săptămâni la 2-80С, congelat în 

porţii, la  -200С este stabil 3 luni. 
 

PROBE 
Ser. Colesterolul  LDL în probe este stabil 7 zile la 2-80С. 
 

VALORI  DE REFERINŢĂ 

Valorile date au fost stabilite de Programul Naţional de Educaţie în domeniul 
colesterolului din SUA şi au fost adoptate în mai multe ţări în scopul evaluării 

riscului bolilor aterelor coronare2: 

până la 100 mg/dl = 2,59 mmol/l Optimală 

100-129 mg/dl = 2,59 - 3,34 mmol/l Acceptabilă 

130-159 mg/dl = 3,37 - 4,12 mmol/l Limitele admisibile 

160-189 mg/dl = 4,14 - 4,90 mmol/l Înaltă 
> 190 mg/dl = 4,92 mmol/l Extrem de înaltă 

Aceste valori sunt orientative. 
 

ECHIPAMENT ADIŢIONAL 
Аnalizor, spectrofotometru sau fotometru termostatic 370С сu filtrul           

540-570  nm. Dozatoare 10, 250, 750 µl. Cronometru. 
  
PRECAUŢII 
Setul  este destinat numai pentru diagnosticare in vitro.  

Probele vor fi considerate ca material potenţial contagios şi se vor prelucra 

analogic celor contagioase.  
 

CONTROLUL CALITĂŢII 

Pentru controlul mersului reacţiei şi a procedurii de măsurare se recomandă 

folosirea serurilor de control normale şi patologice. 

Se recomandă stabilirea sistemului intern de control în fiecare laborator. 
 

PREPARAREA  REAGENŢILOR  DE LUCRU 

Reagentul А şi Reagentul В sunt gata pentru utilizare. 

Calibrator de lucru HDL/LDL: Se va pipeta în flaconul cu Calibrator 

HDL/LDL 1,0 ml apă distilată. Se va dizolva prin amestecare.  
 

METODA DE LUCRU 

Мetoda:                                            punct final 

Lungimea de undă:                            540-570  nm 

Тemperatura:                                    370С 
Instalarea zero:                                 după reagent 
 

1. Reagenţii, probele şi fotometrul se vor încălzi până la 37оС. 
2. Se va pipeta în cuvă: 

 

 

 

 

 
 Blanc Calibrator   Probă 

Reagent А 750 l 750 l 750 l 

Calibrator HDL/LDL - 10 l - 

Probă - - 10 l 

3.  Se va amesteca şi se va incuba 5 minte la 370С. 

4. Se va nota absorbţia probei şi calibratorului (А1). 

5. Se va pipeta în cuvă: 

Reagent B 250 l 250 l 250 l 
6.  Se va amesteca şi se va incuba 5 minte la 370С. 

7. Se va nota absorbţia probei şi calibratorului (А2) contra Blanc la             

540-570  nm. 

8. Se va calcula diferenţa dintre absorbţiile 
 Probei - ∆APr = (А2-А1)Pr şi Calibratorului - ∆AC= (А2-А1)C. 
 

CALCULE 

Concentraţia colesterolului LDL (CPr) în probă se va calcula prin formula: 
∆Ao 

x СC = Со 
∆AC 

Factorul de recalculare:  mg/dl х 0,02586= mmol/l 
 

CARACTERISTICI  METROLOGIGE 

Limita sensibilităţii: 3,7 mg/dl = 0,096 mmol/l. 

Limita liniarităţii:  450 mg/dl = 11,6 mmol/l. 

Reproductibilitatea în limitele perioadei: 

Сoncentraţia  medie  CV*  n* 

146 mg/dl = 3,78 mmol/l 0,7 % 20 
210 mg/dl = 5,43 mmol/l 0,6 % 20 

Reproductibilitatea de la perioadă la perioadă: 

Сoncentraţia  medie  CV*  n* 

143 mg/dl = 0,85 mmol/l 2,0 % 40 

207 mg/dl = 1,30 mmol/l 1,7 % 40 

* CV – coeficientul de variație; n –numărul de determinări. 
Interferenţe: Hemoglobina până la 5 g/l, lipemia (trigliceridele până la 12,9 

g/l) şi bilirubina până la 20 mg/dl nu influenţează rezultatul. Unele 

medicamente pot influența rezultatul3. 

Aceste caracteristici metrologice au fost obţinute la utilizarea analizorului. 

Rezultatele pot varia în dependenţă de echipamentul utilizat sau procedura de 

determinare. 
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PARAMETRII DE BAZĂ DE PROGRAMARE 

PENTRU ANALIZOARELE BIOCHIMICE 

Tipul analizorului Oricare 

Metoda de măsurare Punct final 

Lungimea de undă, nm 540-570   

Măsurare contra Reagent  

Temperatura reacţiei 370С 

Unitatea de măsurare mmol/l 

Numărul de cifre după virgulă  2 

Concentraţia standardului, mmol/l Pe eticheta flaconului 

Raportul reagent/probă (µl/ µl) 100:1 

Durata reacţiei, min. 5 

Limita maximă a absorbţiei reactivului contra apei, А - 

Limita minimă a absorbţiei reactivului contra apei, А 0 

Limite de liniaritate, mmol/l 0,096 – 11,6 

Maxima valorilor normale, mmol/l 4,12 

Minima valorilor normale, mmol/l ≤ 2,59 

 

Simboluri marcate pe ambalajul consumatorului  EN 15223-1:2012 

 
              -  destinat pentru diagnosticarea «in vitro» 

 

              - numărul de catalog al produsului 

 

              - numărul seriei 
 

        - data producerii 

         - data expirării 

      - numărul de teste 
 

            -  înainte de utilizare se va citi instrucția 

 

            - intervalul temperaturii de păstrare a setului 

        - denumirea producătorului setului 

    - reprezentant autorizat în UE: QARAD B.V., Flight Forum 40, 

5657 DB, Eindhoven, The Netherlands 
EC REP 

IVD 

REF 

Lot 
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