Servicii de mentenanță preventivă / corectivă externă (dispozitive medicale) pentru anul 2024
	Nr.
	Dispozitiv medical
(model, producător, anul producerii)
	Cantit.
	Condiții solicitate de beneficiar
	Periodicitate
lucrărilor

	1
	[bookmark: _GoBack]Unitate pentru dezinfectarea endoscopului ETD4 Basic GA, Prod. Olympus Medical Systems Corp., Anul 2014
	10 unit
	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.
În cazul defecţiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;
Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.
Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;
Prezentarea certificatelor valabile de  la producător ce permit  ofertantului executarea  lucrărilor propuse;
	Trimestrial

	2
	Unitate pentru dezinfectarea endoscopului mini ETD 2 GA, Prod. Olympus Medical Systems Corp., Anul 2014
	2 unit
	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.
În cazul defecţiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;
Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.
Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;
Prezentarea certificatelor valabile de  la producător ce permit  ofertantului executarea  lucrărilor propuse;
	Trimestrial

	3
	Sterilizator cu aburi pentru dispozitive ambalate S1008-E2, Prod. Matachana Group, Anul 2014
	5 unit
	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.
În cazul defecţiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;
Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.
Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;
Prezentarea certificatelor valabile de  la producător ce permit  ofertantului executarea  lucrărilor propuse;
	Semestrial

	4
	Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor chirurgicale MAT LD521 XLS, Prod. Matachana Group, Anul 2014
	3 unit
	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.
În cazul defecţiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;
Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.
Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;
Prezentarea certificatelor valabile de  la producător ce permit  ofertantului executarea  lucrărilor propuse;
	Semestrial
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