
6. Scoateţi pachetul de soluţii şi eliminaţi-l ca deşeu cu pericol biologic.
 

 
7. Scoateţi noul pachet de soluţii din cutia acestuia în modul indicat în imagine.

 

 

 

 

8. Scoateţi ştiftul roşu din noul pachet de soluţii.
 

 
9. Aşezaţi-vă palmele pe marginile capacului, în modul indicat în imagine.
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