
                                                                  

                                                                  FORMULAR  F 3.11 
                                                                                    DECLARAȚIE 
     privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar  
pentru îndeplinirea  corespunzătoare a contractului referitor  examenului medical periodic a angajaților 
Institutului   de Genetică ,Fiziologie și Protecție a Plantelor  ,
în baza lecitației nr.21023462 , obiectivul  lecitației -servicii de analize  medicale  ,
din data 03.06.2020
	Nr.
	Denumirea aparatului  
	 Numărul  de înregistrare
	Starea funcţionala
	Prezenţa controlului metrologic
 de la data de  :
cu certificat metrologic nr:
	Următorul control metrologic preconizat (data planificată )

	1
	Balanţa de torsiune BT –500 mg 
	nr.3539
	Funcţionează
	din data de 04.11.2019
buletin de verificare metrologică 
nr. 3.1.84-594
	04.11.2020


	2
	Dulap cu caldura uscată 

	Incubator nr.196
	Funcţionează 
	Nu necesită 
	-

	        3
	Dozator medical pentru un canal 20-200  MKL , color 
	nr.324815;
	Functioneaza
	din data de 
01.11.2018
buletin de verificare 
Nr.3.1.83-531
	01.11.2020

	4.
	Dozator cu pipeta cu un canal ,color 1-5  mkl,Linpipette
	nr.410020
	Functioneaza 
	din data de 
13.11.2019
buletin de verificare metrologică 
Nr3.1.24-440
	13.11.2021




	5
	Centrifuga tip Опн-3
(1000 …3000 tur /min )
	nr.  0626
	Functioneaza 
	din data de 
25.11.2018
buletin de verificare metrologică 
Nr.3.4.54 -157
	25.11.2020


	6
	Dozator medical color 100-1000 mkl    KL Dacpette
	KE0046235
	Functioneaza
	din data de 
13.11.2019
buletin de verificare metrologică 
Nr.3.1.24-442
	13.11.2021

	8
	Termostat  TCвЛ-80
УХЛ 4.2 
	     nr. 533
	Functioneaza 
	din data de 
02.07.2018 Buletin de verificare metrologică 
3.2.81-32
A 000032
	02.07.2020

	9
	Termometru 
TT Ж – M ,Ucraina 
	10129
	Funcționează 
	din 16.06.2016
Buletin de verificare metrologică 
3.2.84-34317
	16.06.2020

	10
	Dozator medical pentru un canal 2-20 mkl,Linpipette
	,nr.53885
	Functioneaza
	din data de 
13.11.2019
buletin de verificare metrologică 
Nr.3.1.24-439
	13.11.2021

	11
	Dozator medical pentru un canal 0.5-10 mkl , ;color 
	nr384027
	Functioneaza 
	din data de 
25.09.2018
buletin de verificare metrologică 
Nr.3.1.83-322
A     012771
	25.09.2020


	12
	Dozator medical pentru un canal  2  -40 mkl ,;Limpipette 
	nr .020180
	Functioneaza 
	din data de 
13.11.2019
buletin de verificare 
nr.3.1.24-436
	13.11.2021

	13
	Analizator biochimic 
 Stat-FAX  303
SUA
	nr.303-6102
	Functioneaza 
	din data de 20.09.2018 buletin de verificare 
nr.3.5.89-25
A007895
	20.09.2020

	14
	Analizator  hematologic PCE - 210 
	nr.23659
	Functioneaza
	din data de 20.09.2018 buletin de verificare 
nr.3.5.89-30
A007860
	20.09.2020

	15
	Greutai Г-4-111.10;

	  nr. A 0016568
	Functioneaza 
	din data de 
04.11.2019
buletin de verificare 
nr.3.1.84-595
	04.11.2020

	17
	Lampi bactericide  (2 )
ОБН -150
	1
	Functioneaza 
	      Certificat de                 conformitate  
	-

	18
	Dozator mecanic  cu pipeta cu un canal ,Linpipette 100 ml ,Russia 
	nr  097330
	functioneaza 
	din data de 
25.09.2018
buletin de verificare 
nr.3.1.83-323
A 012772
	25.09.2020

	19
	Dozator  cu pipeta cu un canal;;Plastomed  200 mkl
	nr 000007044
	functioneaza
	din data de 
13.11.2019
buletin de verificare 
nr.3.1.24-444
	13.11.2021

	20
	Dozator mecanic  cu pipeta cu un canal F50 ; Plastomed ,Germania 
	nr 000007029
	functioneaza
	din data de 
25.09.2018
buletin de verificare 
nr.3.1.83-324
A 012773
	25.09.2020

	21
	Dozatoare cu pipeta cu un canal F 100  ;Plastomed 
	nr 87036653
	Functioneaza
	din data de 
13.11.2019
buletin de verificare 
nr.3.1.24-445
	13.11.2021

	22
	Higrometru psihrometru 

	ВИТ -2 nr40
	Functioneaza 
	din data de
18.06.2018
buletin de verificare 
Nr.3.2.81-5463
	18.06.2020


	23
	Cronometru COП р 29-3000
	nr 8199
	Functioneaza
	din data de 
04.11.2019
buletin de verificare 
Nr.3.3.42-1224

	04.11.2020

	24
	Microscop “Biolam “
	nr 8713422
	Functioneaza 
	Nu necesita 
	-

	25
	Microscop “Biolam “ 
	nr.795929
	Functioneaza 
	Nu necesita 

	-

	26
	Microscop binocular
  GH –2
	nr.0186
	Functioneaza 
	Nu necesita 
	-

	27
	Calculator pentru formula leucocitara  C5 Stimul plus 
	nr.1959
	Functioneaza 
	Nu necesita 
	-

	28
	Sterilizator medical 
  ГП –40
	Nr 06218
	Functioneaza 
	Nu necesita 
	-

	29
	Electrocardiograf' ЭКЗТ-01-Р-Д 
	nr.131018901
	Functional
	din data de 17.05.2017
buletin de verificare
nr.3.3.35-5305 
	27.12.2020

	30
	Spirograf  electronic portativ cu microprocessor  СМП 21/01 – SN
	nr . B0 8011123
	Functioneaza 
	din data de 
26.07.2019
buletin de verificare
nr.3.5.75-573
	26.07.2021

	31
	Sterilizator medical  ГП 40
	nr .06226
	Functioneaza 
	Nu necesita 
	-

	32
	Termometru  cu lichid  TTM 
	nr.30
	Functionează 
	din data de 
21.03.2019
buletin metrologic
nr.3.2.59-14858
	21.03.2022

	33
	Audiometru “Grosses Kl;ionischer Audiometr :MA –31 
	nr.890210
	Functioneaza 
	Nu necesită 
	-

	34
	Trusa cu lentile corectoare tip HC 
	nr.82328
	Funcţionează 
	Nu necesită 

	-

	35
	Biomicroscop ЩЛ-2 Б
ТЧЗ –1150-
	nr.89478
	Funcţionează 
	Nu necesită 
	-

	36
	Perimetru ПНР –2,01
ТУ –64-1-3093-77   
	nr.158
	Funcţionează 
	Nu necesită 
	-

	37
	Tonomentru  Maclacov 
	-

	Funcţionează 
	Nu necesită 
	-

	38
	Optotip- tabelul “Sivţev “pentru  determinarea acuităţii vizuale 
	-
	Funcţionează 
	Nu necesită 
	-

	39
	Aparat pentru măsurarea presiunii  Adiutor 
	nr.2204131903
	Funcţionează
	din data de :22.03.2019
Buletin de verificare metrologică 
nr.3.2.37.1790
	22.03.2021

	41
	Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale   Адъютор 
 monometru  Rusia 
	nr.19081413651  
	Funcţionează
	22.03.201-
Buletin de verificare metrologică
nr.3.2.37-1789
	     22.03.2021

	41
	Scaun Barani 
( probe de echilibru )
	1 buc
	funcționează
	Nu necesită
	-

	42
	Spatule pentru investigații getabile 
	100 bucăți 
	
	Unică folosință
	-

	43
	Speculă auriculară 
	100 bucăți 
	
	Nu necesită
	-

	44
	Sterilizator cu aburi    (Autoclav )
  ГК -100 ЗМ

	nr.1038
	Funcţionează 
	din data de
19.11.2018/
Buletin de verificare metrologică
nr.3.2.37-829
A  001035
	19.11.2020

	45
	Manovacuummetru 
(autoclave )
	Nr.435757
	funcționează 

	din data de
17.07.2019
Buletin de verificare metrologică
nr.3.2.37-11322
	17.07.2020

	46
	Manovacuummetru 
(autoclav )

	nr.66899
	funcționează 
	din data de
17.07.2019
Buletin de verificare metrologică
nr.3.2.37-11321
	17.07.2020

	47
	Reagenți pentru investigații hematologice și biochimice 


	Asortimentul conform necesităților 
	Valabile decembrie 2020 



	48
	Investigație PRS 
	
	
	
	Contract de colaborare 
cu IMSP 
Chiril Draganiuc, 
contract nr.1022 
din 05.02.2020




	Nr.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


                     Data completării : 02.06.2020
                   Semnat :
                  Nume  Zlatovcen Alexei 
                  Funcția  în cadrul instituției : Administrator
                  Denumirea instituției și sigiliu : SPB” Constructorul „ IS 

Pagina  1  din   4

