Specificatii tehnice

Anexa nr. 22

La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021

Numarul procedurii de achizitie:

ocds-b3wdp1-MD-1770736307289

Denumirea procedurii de achizitie: Achizitionarea Paturilor medicale mecanice pentru IMSP SR Ialoveni

Autoritatea contractanta:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

In set este inclusa saltea ortopedica da, sa se indice modelul oferit
Posibilitatea de reglare a patului pe inéltime da

Reglarea unghiului, Tredelenburg si Anti-Tredelenburg da
Reglarea unghiul sectiunii din spate 0-75° (+/-5°) da

Reglarea unghiul sectiunii picioarelor de sustinere: 0-45° (+/-5°) da
Lungime: 2120 mm, (+/-50 mm) da

Latime: 1000 mm, (+/-50 mm) da

Posibilitatea de reglare a patului pe indltime da Catalog

Reglarea unghiului - Tredelenburg si Anti-Tredelenburg din spate si
picioarelor paj.8

Reglarea unghiul sectiunii din spate 0-70 da Catalog

Reglarea unghiul sectiunii picioarelor de sustinere: 0-40 da Catalog
Lungime: 2085mm da Catalog

Latime: 1050 mm, da Catalog

> .
v |~ Denumirea <
e bunurilor/ Modelul Ta.r a. de | Producitor Specificarea tehnica deplini solicitata de cétre autoritatea contractanta Specificarea tehnica deplind propusi de citre ofertant Standaljdevde
=8 .. origine ul referinga
S serviciilor
. . .. Pat medical mecanic cu 5 functii, paj.7
Pat medical mecanic cu 5 functii . . AL P . . .
. . . . Suprafata fabricata din straturi de otel turnate integral da paj.6
Suprafata fabricata din straturi de otel turnate integral da . . . .. .
. . . . Cadrul este vopsit prin camp electrostatic pentru a evita ruginirea da paj.6
Cadrul este vopsit prin camp electrostatic pentru a evita ruginirea da . . . . . .
. . . . . Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a rotilor) sau alte sisteme de paj.9
Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a rotilor) sau alte sisteme de N - . . .
R o . . franare lenta analogice/echivalente da paj 9
franare lentd analogice/echivalente da . . L .
. . . . . Bare laterale din metal , rezistent cealcatuiesc gardul de protectie, cu
Bare laterale din aluminiu sau alt material echivalent, rezistent ce e N K
- . e Ao posibilitatea de coborare si ridicare da paj.9
alcatuiesc gardul de protectie, cu posibilitatea de coborére si ridicare da . . . . . ISO.CE.Declaratia
— . .. . . Echipat cu minim 4 manivele cu aplicare manuala da paj.8 et
\ . . Echipat cu minim 3 manivele cu aplicare manuala da . . de conformitate
S |Pat medical mecanic . 4 roti pentru deplasare, cu frana da paj.9 X .
S . uo0097 . 4 roti pentru deplasare, cu frana da . - e Inregistrate in
1 | S [cu5 functii Turcia IHC . . e In set se include suport pentru Perfuzii (IV pole), reglabil pe inaltime.p.11 .
S . uo0018 In set se include suport pentru Perfuzii (IV pole), reglabil pe inaltime. .. . . Registru de Stat
= |Saltea ortopedica . - Dotat cu minim 2 carlige da paj,11 DM 442
el Dotat cu minim 2 cérlige da . T L L 000835
In set este inclusa saltea ortopedica da, sa se indice modelul oferit paj.11 DMO000568659

DM-000835442

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova
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