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Specificații tehnice (F 4.1) 
 

Numărul procedurii de achiziție MTenderID  ocds-b3wdp1-MD-1666010018863 

Obiectul achiziției: “necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022 etapa II” 

 
Denumirea 

bunurilor şi/sau a 

serviciilor 

Modelul 

articolului 

Ţara 

de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică deplină propusă de cătrе 

ofertant 

Stan-

darde de 

referinţă 

2 3 4 5 6 7 8 

Bunuri       

Lot 29: 

Transductor 

transesofagian  

pediatric PET-

508MA pentru 

Toshiba Artida 

SSH-880CV 

PET-508MA 
Japon

ia 

Canon 

Medical 

Systems 

Compatibil cu ultrasonograful Toshiba Artida 

SSH-880CV. Diapazonul frecvența de lucru 3 – 

6.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 

90°.Termen de garanție 12 luni din momentul 

livrării.  Termen de livrare 30 zile din momentul 

solicitării.  Să se prezinte copia catalogului cu 

piesa de schimb de la producător sau confirmarea 

compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul 

unui alt producător. Certificat de conformitate 

european. 

Compatibil cu ultrasonograful Toshiba Artida 

SSH-880CV. Diapazonul frecvența de lucru 3 – 

6.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 

90°.Termen de garanție 12 luni din momentul 

livrării.  Termen de livrare 30 zile din momentul 

solicitării.  Să se prezinte copia catalogului cu 

piesa de schimb de la producător sau confirmarea 

compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul 

unui alt producător. Certificat de conformitate 

european. 

CE, 

ISO 

Lot 30: 

Transductor 

transesofagian  

adult PET-

511BTM pentru 

Toshiba Artida 

SSH-880CV 

PET-511BTM 
Japon

ia 

Canon 

Medical 

Systems 

Compatibil cu ultrasonograful Toshiba Artida 

SSH-880CV. Diapazonul frecvența de lucru 3 – 

6.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 

90°.Termen de garanție 12 luni din momentul 

livrării.  Termen de livrare 30 zile din momentul 

solicitării.  Să se prezinte copia catalogului cu  

piesa de schimb de la producător sau  confirmarea 

compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul 

unui alt producător. Certificat de conformitate 

european. 

Compatibil cu ultrasonograful Toshiba Artida 

SSH-880CV. Diapazonul frecvența de lucru 3 – 

6.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 

90°.Termen de garanție 12 luni din momentul 

livrării.  Termen de livrare 30 zile din momentul 

solicitării.  Să se prezinte copia catalogului cu  

piesa de schimb de la producător sau  confirmarea 

compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul 

unui alt producător. Certificat de conformitate 

european. 

CE, 

ISO 

Lot 46: Garnitura 

usa (Silicone 

door gasket) - 

Plusteam TBT 

1L 

Garnitura usa 

(Silicone door 

gasket) - 

Plusteam TBT 

1L 

Turcia TBT 

Pentru  Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de 

la producător. Termen de livrare 30 zile din 

momentul solicitării.  Să se prezinte copia 

catalogului cu  piesa de schimb de la producător 

ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. 

Pentru  Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de 

la producător. Termen de livrare 30 zile din 

momentul solicitării.  Să se prezinte copia 

catalogului cu  piesa de schimb de la producător 

ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. 

CE, 

ISO 

Lot 47: 

Termoelement 

incalzitor 

Plusteam TBT 

1L 

Termoelement 

incalzitor 

Plusteam TBT 

1L 

Turcia TBT 

Pentru  Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de 

la producător. Termen de livrare 30 zile din 

momentul solicitării.  Să se prezinte copia 

catalogului cu  piesa de schimb de la producător 

ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. 

Pentru  Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de 

la producător. Termen de livrare 30 zile din 

momentul solicitării.  Să se prezinte copia 

catalogului cu  piesa de schimb de la producător 

ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. 

CE, 

ISO 



Lot 48: 

Comutator 

pneumo-

hidraulic,Plustea

m TBT 1L 

Comutator 

pneumo-

hidraulic,Plust

eam TBT 1L 

Turcia TBT 

Pentru  Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de 

la producător. Termen de livrare 30 zile din 

momentul solicitării.  Să se prezinte copia 

catalogului cu  piesa de schimb de la producător 

ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. 

Pentru  Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de 

la producător. Termen de livrare 30 zile din 

momentul solicitării.  Să se prezinte copia 

catalogului cu  piesa de schimb de la producător 

ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. 

CE, 

ISO 

 

 

 

 

Semnat: _______________________                Nume:  Vasile MATEI                                    În calitate de: Administrator 

 

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL                        Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)       
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