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Despre acest ghid
Acest ghid este valabil pentru implanturile Cochlear™ Nucleus®. Acesta 
este destinat:
•	 personalului medico-sanitar de specialitate care pregăteşte şi 

efectuează scanări RM
•	 medicilor care trimit un pacient cu implant Cochlear Nucleus 

pentru o scanare RM
•	 pacienţilor cu implant Cochlear Nucleus şi/sau îngrijitorilor 

acestora.

Acest ghid oferă informaţii cu privire la aplicarea în condiţii de siguranţă 
a unei scanări RM asupra pacienţilor cu implant Cochlear Nucleus.

Scanările RM efectuate în condiţii diferite faţă de cele prezentate în 
acest ghid pot duce la vătămarea corporală gravă a pacientului sau la 
defectarea dispozitivului.

Din cauza riscurilor asociate cu utilizarea procedurii RMN cu un dispozitiv 
medical implantat, este important ca dvs. să citiţi, să înţelegeţi şi să 
respectaţi aceste instrucţiuni pentru a preîntâmpina un potenţial pericol 
pentru pacient şi/sau defectarea dispozitivului.

Acest ghid trebuie citit împreună cu documentele relevante care 
însoţesc un implant Cochlear Nucleus, cum ar fi Ghidul medicului şi 
Broşura cu informaţii importante. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi 
www.cochlear.com/warnings.

© Cochlear Limited 2019 Ghid RMN - 1



Simbolurile utilizate în acest ghid

 Notă
Informaţii sau sfaturi importante.

 Atenţie (fără pericol de rănire)
Trebuie luate măsuri speciale pentru a garanta siguranţa şi 
eficienţa.
Poate cauza defectarea echipamentului.

 Avertisment (posibilitate de rănire)
Pericole potenţiale pentru siguranţă şi reacţii adverse grave.
Poate cauza rănirea persoanei.
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Informaţii despre siguranţa RMN
Pentru a stabili dacă un pacient poate accepta o scanare RM, mai întâi 
trebuie să identificaţi modelul de implant Cochlear Nucleus al pacientului.

După ce identificaţi modelul implantului, consultaţi Identificarea 
modelului de implant şi informaţii asociate despre siguranţa RMN la 
pagina 8 pentru a localiza informaţiile despre siguranţa RMN pentru 
acel model de implant specific.

MR
Nicio componentă externă a sistemului de implant 
Cochlear (de ex., procesoarele de sunet, teleasistenţa 
şi accesoriile aferente) nu este sigură pentru rezonanţa 
magnetică. Pacientul trebuie să îndepărteze toate 
componentele externe ale sistemului de implant 
Cochlear înainte de a intra într-o încăpere în care se 
află un scaner RMN.

Pacienţi cu implanturi bilaterale
Dacă un pacient cu implanturi bilaterale are un implant cohlear CI22M 
fără un magnet demontabil, examinarea RMN este contraindicată.

Dacă un pacient cu implanturi bilaterale are alte modele de implant 
în afară de implantul cohlear CI22M fără un magnet demontabil, citiţi 
informaţiile de siguranţă RMN pentru fiecare model de implant relevant 
pentru pacient şi apoi utilizaţi informaţiile despre siguranţa RMN din 
modelul implantului pacientului cu cele mai restrictive cerinţe privind 
expunerea la RMN.

Identificarea implantului Cochlear Nucleus
Modelul de implant poate fi găsit pe cardul de identificare a pacientului 
Cochlear, pe care pacientul îl poartă asupra sa.

Dacă pacientul nu poartă asupra sa cardul de identificare a pacientului, 
tipul şi modelul de implant pot fi identificate fără intervenţie chirurgicală. 
Consultaţi Informaţii despre radiografie pentru identificarea implanturilor 
Cochlear Nucleus la pagina 7 şi Identificarea modelului de implant şi 
informaţii asociate despre siguranţa RMN de la pagina 8.
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Informaţii despre radiografie pentru identificarea 
implanturilor Cochlear Nucleus
Implanturile Cochlear Nucleus sunt realizate din metal şi sunt implantate 
sub piele, în spatele urechii.

Figura 1: Locaţia în spatele urechii pentru implanturile Cochlear Nucleus

Ghid privind radiografiile

Radiografia laterală la 70 kV/ 3 mAs oferă un contrast suficient pentru 
identificarea implantului.

Nu se recomandă o vizualizare Stenvers modificată pentru identificarea 
implantului, deoarece implanturile pot apărea în poziţie oblică.

Imagistica trebuie să includă o vizualizare neobstrucţionată a antenelor 
externe şi a corpului implanturilor.

Pacienţii cu implanturi bilaterale pot avea diferite modele de implant pe 
oricare parte a capului. O radiografie laterală a craniului cu un unghi de 
15 grade al tubului cranian va devia implanturile din imagine, permiţând 
distingerea caracteristicilor de identificare.
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Identificarea modelului de implant şi 
informaţii asociate despre siguranţa RMN
Caracteristicile de identificare de pe imaginile radiografiilor implanturilor 
Cochlear Nucleus seria CI600, CI500 şi CI24RE sub explicate în Tabelul 1 
de la pagina 9 şi în Tabelul 2 de la pagina 10. Alte modele de implanturi 
pot avea alte caracteristici de identificare.

Implanturile Cochlear Nucleus seria CI24RE 

Implanturile Cochlear Nucleus seria CI24RE – CI422, CI24REH, CI24RE (CA), 
CI24RE (CS) şi CI24RE (ST) – pot fi identificate după caracterele radioopace 
imprimate pe acestea. Există trei seturi de caractere radioopace imprimate 
pe fiecare implant. Cel de-al doilea (din mijloc) set de caractere radioopace 
identifică modelul implantului.

Implanturi Cochlear Nucleus seria CI600 şi seria CI500

Implanturile Cochlear Nucleus seria CI600 - CI612, CI622 şi CI632 şi 
seria CI500 - CI512, CI522, CI532 şi ABI541 - nu au caractere radioopace. 
Utilizând o radiografie, implanturile din seria CI500 şi seria CI600 pot fi 
identificate după forma implantului şi aspectul ansamblului electronic. 
Dacă sunt necesare detalii suplimentare despre implant, contactaţi 
reprezentantul Cochlear, care vă va oferi instrucţiuni despre cum să 
determinaţi următoarele:
•	 Fabricant
•	 Model
•	 Anul de fabricaţie
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Configuraţia ansamblului electronic este identică pentru implanturile 
Cochlear din seria CI600 şi CI500. Identificatorul unic pentru implanturile 
din seria CI600 este forma magnetului şi cele trei orificii de lângă magnet, 
conform ilustraţiei de mai jos.

Model de implant 
Cochlear Nucleus

Ansamblul electronic Identificatorul unic

Informaţii 
despre 

siguranţa 
RMN

CI612

Trei orificii aflate 
lângă magnet

Forma magnetului

Formă rotundă  
la capătul de ieşire 
al anternei externe 
a configuraţiei 
ansamblului 
electronic.

Patru forme 
dreptunghiulare  
la capătul de ieşire 
al electrodului.

Pagina 11

CI622 Pagina 15

CI632 Pagina 19

Figura 2: Radiografie 
implant seria CI600

CI512
Formă rotundă la 
capătul de ieşire al 
anternei externe 
a configuraţiei 
ansamblului 
electronic.

Pagina 23

CI522 Pagina 27

CI532 Patru forme 
dreptunghiulare  
la capătul de ieşire 
al electrodului.

Pagina 31

ABI541
Figura 3: Radiografie 
implant seria CI500

Pagina 35

Tabelul 1: Modelele de implant Cochlear Nucleus identificate  
prin forma şi ansamblul electronic specifice
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Implanturile Cochlear Nucleus seria CI24RE

Model de 
implant 
Cochlear 
Nucleus

Locaţia celui de-al 
doilea (din mijloc) 

set de caractere 
radioopace

Caractere 
radioopace

Informaţii 
despre 

siguranţa 
RMN

CI422 13 Pagina 39

CI24REH 6 Pagina 43

CI24RE (CA) 5 Pagina 47

CI24RE (CS) 7 Pagina 47

CI24RE (ST) 4 Pagina 51

Tabelul 2: Modele de implant Cochlear Nucleus identificate prin cel de-al doilea  
(din mijloc) set de caractere radioopace şi informaţii asociate despre siguranţa RMN
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI612
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI612 prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa magnetică. 
Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate fi scanat în 
siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid sunt 
aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1.5 T şi 3 T (cu tunel 
închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare circulară (PC). 
Toate scanările trebuie efectuate în modul de funcţionare normală.

Implanturi cohleare din seria CI612 şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Kitul RMN nu este necesar pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 

sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <1 W/kg.
 – În timpul scanării RMN se pot utiliza în siguranţă antene externe 

care au numai recepţie RF locală cu implanturile cohleare.
 – Antenele externe RF care au numai recepţie planară locală  

(cu polarizare liniară orizontală) trebuie ţinute la o distanţă de 
peste 10 cm faţă de implantul cohlear.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/
recepţie, un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat,  
este necesară rata de absorbţie specifică (SAR) de <2 W/kg.

•	 Antenele externe de emisie/recepţie cilindrice locale pot fi utilizate 
în condiţii de siguranţă, fără restricţia SAR, cu condiţia ca distanţa 
dintre întregul implant şi capătul antenei externe RF locale să fie 
cel puţin egală cu raza antenei externe RF locale.

•	 Implanturile CI600 pot fi scanate în condiţii de siguranţă de cel puţin 
zece ori, fără a exista niciun efect advers asupra rezistenţei magnetului.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice1 artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI612 este după cum urmează.

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare. 

1,5 T cu casetă cu magnet 1,5 T cu casetă non-magnetică

Artefactul de imagine se extinde  
cu 10,4 cm (4,1 in.) din centrul 
implantului cohlear CI612 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient. Artefactul se 
poate extinde şi mai mult în  
planul coronal.

Artefactul de imagine se extinde 
4,8 cm (1,9 in.) din centrul 
implantului cohlear CI612 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de  
puls ecou cu rotaţie.

Pentru pacienţii cu implanturi bilaterale din seria CI600, artefactele de 
imagine, aşa cum se arată mai sus, sunt reflectate pe partea opusă a 
capului pentru fiecare implant. Este posibil să existe o extindere a 
artefactului între implanturi.

Tabelul 3: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI612 la scanări la 1,5 T

1 Testarea artefactelor de imagine realizată în conformitate cu ASTM F2119 (Metoda de 
testare standard pentru evaluarea artefactelor de imagine RM din implanturile pasive),  
cu furnizarea rezultatelor din scenariile cele mai nefavorabile.

12 - Ghid RMN © Cochlear Limited 2019

Identificarea modelului de implant şi informaţii asociate despre siguranţa RMN



Implanturi cohleare din seria CI612 şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Kitul RMN nu este necesar pentru scanări RM la 3 T cu magnetul 
implantului în poziţie.

•	 Câmp magnetic static de 3 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 

sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,5 W/kg.
 – În timpul scanării RMN se pot utiliza în siguranţă antene externe 

care au numai recepţie RF locală cu implanturile cohleare.
 – Antenele externe RF care au numai recepţie planară locală  

(cu polarizare liniară orizontală) trebuie ţinute la o distanţă de 
peste 10 cm faţă de implantul cohlear.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/recepţie, 
un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Antenele externe de emisie/recepţie cilindrice locale pot fi utilizate 
în condiţii de siguranţă, fără restricţia SAR, cu condiţia ca distanţa 
dintre întregul implant şi capătul antenei externe RF locale să fie 
cel puţin egală cu raza antenei externe RF locale.

•	 Implanturile CI600 pot fi scanate în condiţii de siguranţă de cel 
puţin zece ori, fără a exista niciun efect advers asupra rezistenţei 
magnetului.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice1, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI612 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare. 

3 T cu casetă cu magnet 3 T cu casetă non-magnetică

Artefactul de imagine se extinde 
cu 10,7 cm (4,2 in.) din centrul 
implantului cohlear CI612 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient. Artefactul se 
poate extinde şi mai mult în  
planul coronal.

Artefactul de imagine se extinde 
cu 5,6 cm (2,2 in.) din centrul 
implantului cohlear CI612 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou cu rotaţie. Artefactul se 
poate extinde şi mai mult în  
planul coronal.

Pentru pacienţii cu implanturi bilaterale din seria CI600, artefactele de 
imagine, aşa cum se arată mai sus, sunt reflectate pe partea opusă a 
capului pentru fiecare implant. Este posibil să existe o extindere a 
artefactului între implanturi.

Tabelul 4: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI612 la scanări la 3 T
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI622
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI622 prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa magnetică. 
Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate fi scanat în 
siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid sunt 
aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1.5 T şi 3 T (cu tunel 
închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare circulară (PC). 
Toate scanările trebuie efectuate în modul de funcţionare normală.

Implanturi cohleare din seria CI622 şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Kitul RMN nu este necesar pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 

sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <1 W/kg.
 – În timpul scanării RMN se pot utiliza în siguranţă antene externe 

care au numai recepţie RF locală cu implanturile cohleare.
 – Antenele externe RF care au numai recepţie planară locală  

(cu polarizare liniară orizontală) trebuie ţinute la o distanţă de 
peste 10 cm faţă de implantul cohlear.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/recepţie, 
un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) de <2 W/kg.

•	 Antenele externe de emisie/recepţie cilindrice locale pot fi utilizate 
în condiţii de siguranţă, fără restricţia SAR, cu condiţia ca distanţa 
dintre întregul implant şi capătul antenei externe RF locale să fie 
cel puţin egală cu raza antenei externe RF locale.

•	 Implanturile CI600 pot fi scanate în condiţii de siguranţă de cel puţin 
zece ori, fără a exista niciun efect advers asupra rezistenţei magnetului.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice1, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI622 este după cum urmează.

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare. 

1,5 T cu casetă cu magnet 1,5 T cu casetă non-magnetică

Artefactul de imagine se extinde 
cu 10,4 cm (4,1 in.) din centrul 
implantului cohlear CI622 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient. Artefactul se 
poate extinde şi mai mult în  
planul coronal.

Artefactul de imagine se extinde 
4,8 cm (1,9 in.) din centrul 
implantului cohlear CI622 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de  
puls ecou cu rotaţie.

Pentru pacienţii cu implanturi bilaterale din seria CI600, artefactele de 
imagine, aşa cum se arată mai sus, sunt reflectate pe partea opusă a 
capului pentru fiecare implant. Este posibil să existe o extindere a 
artefactului între implanturi.

Tabelul 5: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI622 la scanări la 1,5 T
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Implanturi cohleare din seria CI622 şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Kitul RMN nu este necesar pentru scanări RM la 3 T cu magnetul 
implantului în poziţie.

•	 Câmp magnetic static de 3 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 

sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,4 W/kg.
 – În timpul scanării RMN se pot utiliza în siguranţă antene externe 

care au numai recepţie RF locală cu implanturile cohleare.
 – Antenele externe RF care au numai recepţie planară locală  

(cu polarizare liniară orizontală) trebuie ţinute la o distanţă de 
peste 10 cm faţă de implantul cohlear.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/recepţie, 
un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Antenele externe de emisie/recepţie cilindrice locale pot fi utilizate 
în condiţii de siguranţă, fără restricţia SAR, cu condiţia ca distanţa 
dintre întregul implant şi capătul antenei externe RF locale să fie 
cel puţin egală cu raza antenei externe RF locale. 

•	 Implanturile CI600 pot fi scanate în condiţii de siguranţă de cel 
puţin zece ori, fără a exista niciun efect advers asupra rezistenţei 
magnetului.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice1, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI622 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T cu casetă cu magnet 3 T cu casetă non-magnetică

Artefactul de imagine se extinde 
cu 10,7 cm (4,2 in.) din centrul 
implantului cohlear CI622 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient. Artefactul se 
poate extinde şi mai mult în  
planul coronal.

Artefactul de imagine se extinde 
cu 5,6 cm (2,2 in.) din centrul 
implantului cohlear CI622 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou cu rotaţie. Artefactul se 
poate extinde şi mai mult în  
planul coronal.

Pentru pacienţii cu implanturi bilaterale din seria CI600, artefactele de 
imagine, aşa cum se arată mai sus, sunt reflectate pe partea opusă a 
capului pentru fiecare implant. Este posibil să existe o extindere a 
artefactului între implanturi.

Tabelul 6: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI622 la scanări la 3 T
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI632
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI632 prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa magnetică. 
Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate fi scanat în 
siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid sunt 
aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1.5 T şi 3 T (cu tunel 
închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare circulară (PC). 
Toate scanările trebuie efectuate în modul de funcţionare normală.

Implanturi cohleare din seria CI632 şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Kitul RMN nu este necesar pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 

sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <1 W/kg.
 – În timpul scanării RMN se pot utiliza în siguranţă antene externe 

care au numai recepţie RF locală cu implanturile cohleare.
 – Antenele externe RF care au numai recepţie planară locală  

(cu polarizare liniară orizontală) trebuie ţinute la o distanţă de 
peste 10 cm faţă de implantul cohlear.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/
recepţie, un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat,  
este necesară rata de absorbţie specifică (SAR) de <2 W/kg.

•	 Antenele externe de emisie/recepţie cilindrice locale pot fi utilizate 
în condiţii de siguranţă, fără restricţia SAR, cu condiţia ca distanţa 
dintre întregul implant şi capătul antenei externe RF locale să fie 
cel puţin egală cu raza antenei externe RF locale.

•	 Implanturile CI600 pot fi scanate în condiţii de siguranţă de cel puţin 
zece ori, fără a exista niciun efect advers asupra rezistenţei magnetului.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice1, artefactele de imagine cauzate de implantul 
cohlear CI632 sunt după cum urmează.

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

1,5 T cu casetă cu magnet 1,5 T cu casetă non-magnetică

Artefactul de imagine se extinde 
cu 10,4 cm (4,1 in.) din centrul 
implantului cohlear CI632 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de  
puls ecou de gradient. Artefactul 
se poate extinde şi mai mult în 
planul coronal.

Artefactul de imagine se extinde 
4,8 cm (1,9 in.) din centrul 
implantului cohlear CI632 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de  
puls ecou cu rotaţie.

Pentru pacienţii cu implanturi bilaterale din seria CI600, artefactele 
de imagine, aşa cum se arată mai sus, sunt reflectate pe partea opusă 
a capului pentru fiecare implant. Este posibil să existe o extindere a 
artefactului între implanturi.

Tabelul 7: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI632 la scanări la 1,5 T
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Implanturi cohleare din seria CI632 şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Kitul RMN nu este necesar pentru scanări RM la 3 T cu magnetul 
implantului în poziţie.

•	 Câmp magnetic static de 3 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 

sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,4 W/kg.
 – În timpul scanării RMN se pot utiliza în siguranţă antene externe 

care au numai recepţie RF locală cu implanturile cohleare.
 – Antenele externe RF care au numai recepţie planară locală  

(cu polarizare liniară orizontală) trebuie ţinute la o distanţă de 
peste 10 cm faţă de implantul cohlear.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/recepţie, 
un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Antenele externe de emisie/recepţie cilindrice locale pot fi utilizate 
în condiţii de siguranţă, fără restricţia SAR, cu condiţia ca distanţa 
dintre întregul implant şi capătul antenei externe RF locale să fie 
cel puţin egală cu raza antenei externe RF locale. 

•	 Implanturile CI600 pot fi scanate în condiţii de siguranţă de cel 
puţin zece ori, fără a exista niciun efect advers asupra rezistenţei 
magnetului.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice1, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI632 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T cu casetă cu magnet 3 T cu casetă non-magnetică

Artefactul de imagine se extinde 
cu 10,7 cm (4,2 in.) din centrul 
implantului cohlear CI632 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient. Artefactul se 
poate extinde şi mai mult în  
planul coronal.

Artefactul de imagine se extinde 
cu 5,6 cm (2,4 in.) din centrul 
implantului cohlear CI632 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou cu rotaţie. Artefactul se 
poate extinde şi mai mult în  
planul coronal.

Pentru pacienţii cu implanturi bilaterale din seria CI600, artefactele de 
imagine, aşa cum se arată mai sus, sunt reflectate pe partea opusă a 
capului pentru fiecare implant. Este posibil să existe o extindere a 
artefactului între implanturi.

Tabelul 8: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI632 la scanări la 3 T
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI512
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI512 prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa magnetică. 
Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate fi scanat în 
siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid 
sunt aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1,5 T şi 3 T 
(cu tunel închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare 
circulară (PC).

Implanturi cohleare din seria CI512 şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Utilizaţi kitul RMN pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie. Pentru instrucţiuni, consultaţi Trusă de 
bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN 
(kit RMN) la pagina 59.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie sau o antenă externă pentru corp de emisie, un sistem 
de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata de 
absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp sau întregul cap de 
<1 W/kg.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI512 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

1,5 T magnet în poziţie 1,5 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
11,8 cm (4,6 in.) din centrul 
implantului cohlear CI512 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Artefactul de imagine se extinde 
3,4 cm (1,3 in.) din centrul 
implantului cohlear CI512 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 9: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI512 la scanări la 1,5 T
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Implanturi cohleare din seria CI512 şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi chirurgical magnetul implantului înainte de efectuarea 

scanărilor RM la 3 T.
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Câmp magnetic static de 3 T, cu magnetul implantului îndepărtat 
chirurgical.

•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/recepţie, 

un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 
sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,5 W/kg. 

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI512 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
5,7 cm (2,2 in.) din centrul 
implantului cohlear CI512 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 10: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI512 la scanări la 3 T
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI522
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI522 prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa magnetică. 
Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate fi scanat în 
siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid 
sunt aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1,5 T şi 3 T 
(cu tunel închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare 
circulară (PC).

Implanturi cohleare din seria CI522 şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Utilizaţi trusa RMN pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie. Pentru instrucţiuni, consultaţi Trusă de 
bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN 
(kit RMN) la pagina 59.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie sau o antenă externă pentru corp de emisie, un sistem 
de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata de 
absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp sau întregul cap de 
<1 W/kg.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI522 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

1,5 T magnet în poziţie 1,5 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
11,8 cm (4,6 in.) din centrul 
implantului cohlear CI522 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Artefactul de imagine se extinde 
3,4 cm (1,3 in.) din centrul 
implantului cohlear CI522 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 11: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI522 la scanări la 1,5 T
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Implanturi cohleare din seria CI522 şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi chirurgical magnetul implantului înainte de efectuarea 

scanărilor RM la 3 T.
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Câmp magnetic static de 3 T, cu magnetul implantului îndepărtat 
chirurgical.

•	 Este necesar câmpul gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm 
(20 T/m).

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/
recepţie, un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat,  
rată de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 
sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,4 W/kg. 

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI522 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
5,7 cm (2,2 in.) din centrul 
implantului cohlear CI522 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 12: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI522 la scanări la 3 T
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI532
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI532 prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa magnetică. 
Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate fi scanat în 
siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid 
sunt aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1,5 T şi 3 T 
(cu tunel închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare 
circulară (PC).

Implanturi cohleare din seria CI532 şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Utilizaţi kitul RMN pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie. Pentru instrucţiuni, consultaţi Trusă de 
bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN 
(kit RMN) la pagina 59.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie sau o antenă externă pentru corp de emisie, un sistem 
de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata de 
absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp sau întregul cap de 
<1 W/kg.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI532 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

1,5 T magnet în poziţie 1,5 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
11,8 cm (4,6 in.) din centrul 
implantului cohlear CI532 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Artefactul de imagine se extinde 
3,4 cm (1,3 in.) din centrul 
implantului cohlear CI532 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 13: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI532 la scanări la 1,5 T
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Implanturi cohleare din seria CI532 şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi chirurgical magnetul implantului înainte de efectuarea 

scanărilor RM la 3 T.
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Câmp magnetic static de 3 T, cu magnetul implantului îndepărtat 
chirurgical.

•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/recepţie, 

un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 
sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,4 W/kg. 

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI532 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
5,7 cm (2,2 in.) din centrul 
implantului cohlear CI532 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 14: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI532 la scanări la 3 T

34 - Ghid RMN © Cochlear Limited 2019



Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
auditive la nivelul trunchiului cerebral din seria ABI541
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile auditive la 
nivelul trunchiului cerebral din seria ABI541 prezintă compatibilitate 
condiţionată cu rezonanţa magnetică. Un pacient care are aceste 
dispozitive implantate poate fi scanat în siguranţă într-un sistem de 
rezonanţă magnetică în următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid 
sunt aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1,5 T şi 3 T 
(cu tunel închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare 
circulară (PC).

Implanturile auditive la nivelul trunchiului cerebral din seria 
ABI541 şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Utilizaţi kitul RMN pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie. Pentru instrucţiuni, consultaţi Trusă de 
bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN 
(kit RMN) la pagina 59.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie sau o antenă externă pentru corp de emisie, un sistem 
de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata de 
absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp sau întregul cap de 
<1 W/kg.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul auditiv 
la nivelul trunchiului cerebral ABI541 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

1,5 T magnet în poziţie 1,5 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
11,8 cm (4,6 in.) din centrul 
implantului cohlear ABI541 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Artefactul de imagine se extinde 
3,4 cm (1,3 in.) din centrul 
implantului cohlear ABI541 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 15: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile auditive la nivelul 
trunchiului cerebral din seria ABI541 la scanări la 1,5 T
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Implanturile auditive la nivelul trunchiului cerebral din seria 
ABI541 şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi chirurgical magnetul implantului înainte de efectuarea 

scanărilor RM la 3 T.
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Câmp magnetic static de 3 T, cu magnetul implantului îndepărtat 
chirurgical.

•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/recepţie, 

un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 
sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,5 W/kg. 

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
ABI541 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
5,7 cm (2,2 in.) din centrul 
implantului cohlear ABI541 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 16: Artefactul de imagine cel mai mare pentru  
implanturile cohleare din seria ABI541 la scanări la 3 T
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI422
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI422 prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa magnetică. 
Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate fi scanat în 
siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid 
sunt aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1,5 T şi 3 T 
(cu tunel închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare 
circulară (PC).

Implanturi cohleare din seria CI422 şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Utilizaţi kitul RMN pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie. Pentru instrucţiuni, consultaţi Trusă de 
bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN 
(kit RMN) la pagina 59.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Este necesar câmpul gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm 

(20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie sau o antenă externă pentru corp de emisie, un sistem 
de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata de 
absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp sau întregul cap de 
<1 W/kg.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI422 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

1,5 T magnet în poziţie 1,5 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
11,9 cm (4,6 in.) din centrul 
implantului cohlear CI422 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Artefactul de imagine se extinde 
3,4 cm (1,3 in.) din centrul 
implantului cohlear CI422 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 17: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI422 la scanări la 1,5 T
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Implanturi cohleare din seria CI422 şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi chirurgical magnetul implantului înainte de efectuarea 

scanărilor RM la 3 T.
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Câmp magnetic static de 3 T, cu magnetul implantului îndepărtat 
chirurgical.

•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie, un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat,  
este necesară rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 
sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,5 W/kg. 

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI422 este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
4,7 cm (1,9 in.) din centrul 
implantului cohlear CI422 atunci 
când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 18: Artefactul de imagine cel mai mare pentru  
implanturile cohleare din seria CI422 la scanări la 3 T
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI24REH
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI24REH prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa magnetică. 
Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate fi scanat în 
siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid 
sunt aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1,5 T şi 3 T 
(cu tunel închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare 
circulară (PC).

Implanturi cohleare din seria CI24REH şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Utilizaţi kitul RMN pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie. Pentru instrucţiuni, consultaţi Trusă de 
bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN 
(kit RMN) la pagina 59.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie sau o antenă externă pentru corp de emisie, un sistem 
de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata de 
absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp sau întregul cap de 
<1 W/kg.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI24REH este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

1,5 T magnet în poziţie 1,5 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
11,9 cm (4,6 in.) din centrul 
implantului cohlear CI24REH 
atunci când imagistica se 
realizează printr-o scanare 
secvenţă de puls ecou de 
gradient.

Artefactul de imagine se extinde 
3,4 cm (1,3 in.) din centrul 
implantului cohlear CI24REH 
atunci când imagistica se 
realizează printr-o scanare 
secvenţă de puls ecou de 
gradient.

Tabelul 19: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI24REH la scanări la 1,5 T
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Implanturi cohleare din seria CI24REH şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi chirurgical magnetul implantului înainte de efectuarea 

scanărilor RM la 3 T.
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Câmp magnetic static de 3 T, cu magnetul implantului îndepărtat 
chirurgical.

•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie, un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat,  
este necesară rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 
sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,5 W/kg. 

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI24REH este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
4,7 cm (1,9 in.) din centrul 
implantului cohlear CI24REH 
atunci când imagistica se realizează 
printr-o scanare secvenţă de puls 
ecou de gradient.

Tabelul 20: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI24REH la scanări la 3 T
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI24RE (CA)

 Notă
Aceste informaţii despre siguranţa RMN sunt valabile şi pentru 
implanturile cohleare din seria CI24RE (CS).

Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI24RE (CA) prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa 
magnetică. Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate 
fi scanat în siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în 
următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid 
sunt aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1,5 T şi 3 T 
(cu tunel închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare 
circulară (PC).

Implanturi cohleare din seria CI24RE (CA) şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Utilizaţi kitul RMN pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie. Pentru instrucţiuni, consultaţi Trusă de 
bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN 
(kit RMN) la pagina 59.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie sau o antenă externă pentru corp de emisie, un sistem 
de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata de 
absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp sau întregul cap de 
<1 W/kg.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI24RE (CA) este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

1,5 T magnet în poziţie 1,5 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
11,9 cm (4,6 in.) din centrul 
implantului cohlear CI24RE (CA) 
atunci când imagistica se 
realizează printr-o scanare 
secvenţă de puls ecou de gradient.

Artefactul de imagine se extinde 
3,4 cm (1,3 in.) din centrul 
implantului cohlear CI24RE (CA) 
atunci când imagistica se 
realizează printr-o scanare 
secvenţă de puls ecou de gradient.

Tabelul 21: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI24RE (CA) la scanări la 1,5 T
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Implanturi cohleare din seria CI24RE (CA) şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi chirurgical magnetul implantului înainte de efectuarea 

scanărilor RM la 3 T.
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Câmp magnetic static de 3 T, cu magnetul implantului îndepărtat 
chirurgical.

•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/recepţie, 

un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 
sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,5 W/kg. 

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI24RE (CA) este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
4,7 cm (1,9 in.) din centrul 
implantului cohlear CI24RE (CA) 
atunci când imagistica se 
realizează printr-o scanare 
secvenţă de puls ecou de gradient.

Tabelul 22: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI24RE (CA) la scanări la 3 T
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Informaţii despre siguranţa RMN pentru implanturile 
cohleare din seria CI24RE (ST)
Testele non-clinice au demonstrat că implanturile cohleare din seria 
CI24RE (ST) prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa 
magnetică. Un pacient care are aceste dispozitive implantate poate 
fi scanat în siguranţă într-un sistem de rezonanţă magnetică în 
următoarele condiţii.

 Notă
Informaţiile despre siguranţa RMN furnizate în prezentul ghid 
sunt aplicabile doar pentru scanerele RMN orizontale 1,5 T şi 3 T 
(cu tunel închis sau cu tunel larg) cu un câmp RF cu polarizare 
circulară (PC).

Implanturi cohleare din seria CI24RE (ST) şi scanări la 1,5 T
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Utilizaţi kitul RMN pentru scanări RM la 1,5 T cu magnetul 
implantului în poziţie. Pentru instrucţiuni, consultaţi Trusă de 
bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN 
(kit RMN) la pagina 59.

•	 Câmp magnetic static de 1,5 T.
•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/

recepţie sau o antenă externă pentru corp de emisie, un sistem 
de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata de 
absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp sau întregul cap de 
<1 W/kg.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI24RE (ST) este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

1,5 T magnet în poziţie 1,5 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
11,9 cm (4,6 in.) din centrul 
implantului cohlear CI24RE (ST) 
atunci când imagistica se 
realizează printr-o scanare 
secvenţă de puls ecou de gradient.

Artefactul de imagine se extinde 
3,4 cm (1,3 in.) din centrul 
implantului cohlear CI24RE (ST) 
atunci când imagistica se 
realizează printr-o scanare 
secvenţă de puls ecou de gradient.

Tabelul 23: Artefactul de imagine cel mai mare pentru implanturile cohleare din  
seria CI24RE (ST) la scanări la 1,5 T
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Implanturi cohleare din seria CI24RE (ST) şi scanări la 3 T
•	 Îndepărtaţi chirurgical magnetul implantului înainte de efectuarea 

scanărilor RM la 3 T.
•	 Îndepărtaţi procesorul de sunet înainte de a intra în încăperea în 

care se află scanerul RMN. Procesorul de sunet nu este sigur pentru 
rezonanţa magnetică.

•	 Câmp magnetic static de 3 T, cu magnetul implantului îndepărtat 
chirurgical.

•	 Câmp gradient spaţial maxim de 2000 gauss/cm (20 T/m).
•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru cap de emisie/recepţie, 

un sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară 
rata de absorbţie specifică (SAR) de <1 W/kg.

•	 Atunci când utilizaţi o antenă externă pentru corp de emisie, un 
sistem de rezonanţă magnetică maximă raportat, este necesară rata 
de absorbţie specifică (SAR) pentru întregul corp de <0,5 W/kg.

•	 Durata de scanare RMN maximă este de 60 minute de scanare 
continuă.
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În testele non-clinice, artefactul de imagine cauzat de implantul cohlear 
CI24RE (ST) este după cum urmează:

 Notă
Următoarele rezultate ale artefactelor de imagine se bazează pe 
cele mai nefavorabile scenarii, prezentând extinderea maximă 
a artefactului. Pentru reducerea extinderii artefactului se poate 
utiliza optimizarea parametrilor de scanare.

3 T magnet îndepărtat

Artefactul de imagine se extinde 
4,7 cm (1,9 in.) din centrul 
implantului cohlear CI24RE (ST) 
atunci când imagistica se 
realizează printr-o scanare 
secvenţă de puls ecou de gradient.

Tabelul 24: Artefactul de imagine cel mai mare pentru  
implanturile cohleare din seria CI24RE (ST) la scanări la 3 T
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Pregătirea anterioară unei examinări RMN

Cooperare între specialişti
Pregătirea şi desfăşurarea unei examinări RMN pentru pacienţii cu 
implant impune cooperarea dintre un specialist al dispozitivului şi/sau 
medicul specialist în implantul Cochlear Nucleus, medicul consultant şi 
radiologul/tehnicianul care lucrează în domeniul rezonanţei magnetice.
•	 Specialistul dispozitivului implantului Cochlear Nucleus – cunoaşte 

tipul de implant şi unde să găsească parametrii corecţi de rezonanţă 
magnetică pentru implant. 

•	 Medicul consultant – cunoaşte locaţia scanării RM şi informaţiile 
de diagnosticare necesare, şi ia decizia dacă magnetul de implant 
trebuie să fie îndepărtat pentru examinarea RMN. 

•	 Medicul specialist în implantul Cochlear Nucleus – dacă medicul 
consultat îi solicită acest lucru, va îndepărta chirurgical magnetul 
implantului şi îl va înlocui cu un magnet de schimb al implantului, 
nou şi steril (după scanarea RM).

•	 Radiologul/tehnicianul care lucrează în domeniul rezonanţei 
magnetice – configurează scanarea prin rezonanţă magnetică 
utilizând parametrii corecţi şi consiliază pacientul cu implant în 
timpul examinării RMN.
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Aspecte privind îndepărtarea magnetului implantului
În cazul în care magnetul implantului trebuie îndepărtat înainte de o 
examinare RMN, este necesară o coordonare strânsă între specialişti 
pentru îndepărtarea magnetului implantului, realizarea scanării RM şi 
înlocuirea ulterioară a implantului magnetului.

Pentru pacienţii cu implanturi seria CI600, dacă sunt necesare examinări 
RM unice sau multiple pe capul pacientului, cu magnetul îndepărtat, 
magnetul implantului trebuie înlocuit (într-un mediu chirurgical steril) 
cu o casetă non-magnetică.

 Avertisment

Pentru a preveni infecţia, nu lăsaţi buzunarul pentru magnet gol 
pentru implanturile CI600. Când îndepărtaţi caseta cu magnet, 
înlocuiţi caseta cu magnet cu una non-magnetică.

Pentru pacienţii cu implanturi din seria CI24RE şi CI500 care necesită 
mai multe examinări RMN într-o anumită perioadă de timp, magnetul 
implantului este îndepărtat şi înlocuit cu un capac non-magnetic 
steril. În absenţa magnetului, capacul non-magnetic previne creşterea 
ţesutului fibros în recesul de implant. O astfel de creştere ar face dificilă 
remontarea ulterioară a magnetului implantului.

Cu caseta non-magnetică sau cu capacul non-magnetic în poziţie, 
scanările RM pot fi realizate în condiţii de siguranţă atât la 1,5 T, cât şi 
la 3 T, fără a fi nevoie de bandajare sau de utilizarea trusei de bandaje şi 
atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN (kit RMN).

 Notă

În timp ce magnetul este îndepărtat, pacientul trebuie să poarte 
un disc de retenţie pentru a menţine antena procesorului de sunet 
în poziţie. Discurile de retenţie sunt disponibile de la Cochlear.

Când nu mai sunt necesare examinările RMN, caseta non-magnetică/
capacul non-magnetic este îndepărtată/îndepărtat şi înlocuită/înlocuit 
cu un magnet de schimb al implantului, nou şi steril.

Caseta non-magnetică/capacul non-magnetic şi magnetul implantului şi 
caseta cu magnet de schimb sunt furnizate separat, în ambalaje sterile. 
Ambele sunt elemente de unică folosinţă.
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Aspecte privind desfăşurarea unei 
examinări RMN
Prezentul ghid este specific implanturilor Cochlear Nucleus şi 
completează alte aspecte privind examinarea RMN specificate de 
producătorul aparatului RMN sau prin protocoalele de la centrul RMN.

Condiţii prealabile
Trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii suplimentare:
•	 modelul de implant a fost identificat;
•	 magnetul de implant a fost îndepărtat chirurgical în cazul în 

care medicul consultant a prescris că scanarea prin rezonanţă 
magnetică trebuie să fie efectuată cu magnetul implantului 
îndepărtat.

•	 Trusa de bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru 
RMN (kit RMN) este necesară pentru scanări RM la 1,5 T cu 
magnetul implantului în poziţie pentru implanturile seria CI24RE 
şi CI500. Consultaţi Trusă de bandaje şi atele pentru implant 
Cochlear Nucleus pentru RMN (kit RMN) la pagina 59 pentru 
instrucţiuni privind modul de aplicare a kitului RMN înainte de 
scanarea RM.

Poziţionarea pacientului
Pacientul trebuie poziţionat înainte de a intra în aparatul RMN. Înaintea 
scanării RM, pacientul trebuie plasat în poziţie de decubit dorsal (aşezat pe 
spate, cu faţa în sus), cu capul aliniat cu axul tunelului aparatului RMN.

Pacientului trebuie să i se recomande să stea cât mai nemişcat cu 
putinţă şi să nu îşi mişte capul în timpul scanării RM. 

 Atenţie

Asiguraţi-vă că pacientul nu se mişcă mai mult de 15 grade (15°) faţă de 
linia mediană (axa Z) a tunelului în timpul scanării RM.

Poziţionarea incorectă a pacientului înaintea scanării RM poate duce la 
creşterea cuplului pe implant şi poate provoca dureri.
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Confortul pacientului
Explicaţi-i pacientului că există posibilitatea ca acesta să simtă că 
implantul se mişcă. Kitul RMN va reduce probabilitatea de deplasare 
a magnetului implantului. Totuşi, pacientul poate simţi rezistenţă la 
mişcare sub forma unei presiuni la nivelul pielii. Senzaţia va fi similară  
cu presiunea exercitată asupra pielii cu un deget, într-o apăsare fermă.

Dacă pacientul simte dureri, consultaţi medicul pacientului pentru a 
determina dacă magnetul implantului trebuie să fie îndepărtat sau dacă 
poate fi aplicat un anestezic local pentru reducerea disconfortului.

 Atenţie
La administrarea unui anestezic local, aveţi grijă să nu perforaţi 
siliconul implantului.

În plus, explicaţi-i pacientului că ar putea percepe sunete în timpul 
scanării prin rezonanţă magnetică.

Efectuaţi scanarea prin rezonanţă magnetică
Scanarea RM trebuie efectuată utilizând informaţiile despre siguranţa 
RMN identificate pentru modelul de implant al pacientului. Consultaţi 
Identificarea modelului de implant şi informaţii asociate despre siguranţa 
RMN la pagina 8 pentru a găsi locaţia informaţiilor despre siguranţa 
RMN pentru modelul de implant al pacientului.

Efectuarea unei scanări RM în alte zone ale corpului
Atunci când un pacient cu implant solicită un RMN într-o zonă a 
corpului său care se află la distanţă faţă de locul implantului, trebuie 
să respectaţi în continuare informaţiile despre siguranţa RMN pentru 
modelul implantului pacientului. Consultaţi Identificarea modelului de 
implant şi asociate Informaţii despre siguranţa RMN de la pagina 6 
pentru a afla unde se află informaţiile despre siguranţa RMN pentru 
modelul de implant al pacientului.
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Trusă de bandaje şi atele pentru implant 
Cochlear Nucleus pentru RMN (kit RMN)

Destinaţia
Trusa de bandaje şi atele pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN  
(kit RMN) este destinată utilizării la pacienţi cu implant Cochlear Nucleus 
pentru a preveni deplasarea magnetului implantului în timpul scanărilor 
RM la 1,5 T.

Kitul RMN este destinat utilizării cu următoarele implanturi Cochlear 
Nucleus:
•	 Seria CI500 – CI512, CI522, CI532 şi ABI541
•	 Seria CI24RE – CI422, CI24REH, CI24RE (CA), CI24RE (CS) şi 

CI24RE (ST)

Contraindicaţii
Nu există contraindicaţii pentru kitul RMN.

Obţinerea unui kit RMN
Pentru a comanda un kit RMN, contactaţi cel mai apropiat birou 
Cochlear sau distribuitor oficial.

Conţinutul kitului RMN

Articol Descriere

Atele din plastic plate
Se vor amplasa pe piele, peste locul în 
care se află magnetul implantului.

Bandaj elastic de compresie
Pentru fixarea atelei peste locul în care se 
află magnetul implantului. 

Bandă chirurgicală
Pentru fixarea bandajului şi atelei în 
poziţie.
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Utilizarea kitului RMN
Urmaţi această procedură pentru a utiliza kitul RMN. Atunci când este 
utilizat conform instrucţiunilor, atela şi bandajul furnizate vor reduce 
probabilitatea de deplasare a magnetului atunci când pacientul se află în 
sau în apropierea scanerului RMN.

1. Pregătire
1. Înainte de a intra în încăperea în care se află scanerul RMN şi 

înainte de îndepărtarea procesorului de sunet, marcaţi pe capul 
pacientului un contur al antenei externe a procesorului de sunet. 
Consultaţi Figura 4 de mai jos pentru a identifica antena externă a 
procesorului de sunet. După ce antena externă a fost îndepărtată de 
pe cap, marcaţi pe capul pacientului poziţia centrală a magnetului 
antenei externe. Dacă este necesar, radeţi părul de pe capul 
pacientului în locul în care se află magnetul antenei externe, astfel 
încât acest marcaj să fie mai vizibil şi mai uşor de localizat în timpul 
procesului de potrivire a atelei. Acest marcaj este esenţial pentru 
asigurarea faptului că atela este plasată în locaţia corectă.

 Notă
După ce antena externă a procesorului de sunet a fost 
îndepărtată, pacientul cu implant nu va mai putea auzi.

Figura 4: 

Antenă externă procesor 
de sunet

Procesor(oare) de sunet

Magnet antenă externă

Locaţia procesorului de sunet, a antenei externe a procesorului  
de sunet şi a magnetului antenei externe
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2. În cazul în care locaţia implantului nu a fost marcată, acesta poate 
fi localizat prin:
 – utilizarea de material feromagnetic, cum ar fi o agrafă de birou - 

materialul va fi atras de magnetul implantului.

 Avertisment
Trebuie să se îndepărteze materialul feromagnetic înainte ca 
pacientul să intre în încăperea în care se află scanerul RMN.

 – Atingere - pipăiţi uşor în jurul locului implantului pentru a localiza 
poziţia antenei implantului. Implantul este format din două 
componente: antena rotundă a implantului şi corpul implantului. 
Consultaţi Figura 5: Locaţia magnetului implantului pe implanturi 
din seria CI500 (pe partea stângă) şi din seria CI24RE (pe partea 
dreaptă) la pagina 61 de mai jos. Magnetul implantului va fi în 
centrul antenei implantului.

2. Bandajare
1. Utilizaţi o atelă din kitul RMN şi centraţi-o peste locul în care 

se află magnetul implantului (marcat), pe piele. Asiguraţi-vă că 
atela este ţinută în poziţie peste magnetul implantului. Consultaţi 
Figura 5: Locaţia magnetului implantului pe implanturi din seria 
CI500 (pe partea stângă) şi din seria CI24RE (pe partea dreaptă) 
la pagina 61 de mai jos pentru locaţia magnetului implantului. 
S-ar putea să fie necesar ajutorul unei alte persoane care să ţină 
atela în loc în timp ce dvs. bandajaţi. În caz contrar, utilizaţi banda 
furnizată pentru a menţine poziţia atelei înainte de bandajare.

Figura 5: 

Scopul atelei este de a furniza 
presiune peste magnetul 
implantului – nu corpul 

implantului.

Antenă externă 
implant

Corp implant

Magnet implant

Locaţia magnetului implantului pe implanturi din seria CI500 (pe partea 
stângă) şi din seria CI24RE (pe partea dreaptă)
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2. Utilizaţi bandajul elastic de compresie din kitul RMN şi asiguraţi-vă că 
linia centrală a bandajului trece peste locul în care se află magnetul 
implantului şi că atela este acoperită complet. Consultaţi Figura 6 de 
mai jos.

Atelă

Magnet implant

Corp implant

Bandaj

Poziţionaţi atela peste centrul 
locului în care se află magnetul 
implantului şi apoi aplicaţi 
bandajul peste centrul atelei.

Figura 6: Potrivirea atelei şi a bandajului de compresie din kitul RMN
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3. Utilizaţi minimum două straturi de bandaj complet întins (bandajul 
să nu mai prezinte elasticitate). Atunci când bandajul este 
tensionat la maximum, marcajele de tensionare dreptunghiulare 
de mici dimensiuni se vor întinde pentru a lua o formă pătrată. 
Consultaţi Figura 7 de mai jos.

Model pe bandajul de compresie 
înainte de întindere

Model pe bandajul de compresie cu 
întindere necorespunzătoare

Model pe bandajul de compresie cu 
întinderea corectă (completă)

Figura 7: Comparaţie între nivelurile de tensionare a bandajului de compresie

4. Utilizaţi banda chirurgicală din kitul RMN pentru a fixa bandajul 
prin înfăşurarea a două straturi de bandă chirurgicală în jurul 
capului, peste linia centrală a bandajului. Capetele benzii trebuie  
să se suprapună.

5. Efectuaţi scanarea prin rezonanţă magnetică.
6. După ce scanarea RM este completă, urmaţi instrucţiunile din 

Aspecte ulterioare unei examinări RMN de la pagina 64.
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Aspecte ulterioare unei examinări RMN

Cu magnetul implantului în poziţie
Îndepărtaţi bandajul şi atela din kitul RMN.

După ce pacientul iese din încăperea în care se află scanerul RMN, 
solicitaţi pacientului să aşeze procesorul de sunet pe cap şi să îl 
pornească. Confirmaţi faptul că amplasarea antenei externe a 
procesorului de sunet este corectă şi că nu există niciun disconfort, iar 
sunetul este perceput normal.

Dacă există disconfort sau o schimbare de percepţie a sunetului sau 
probleme legate de amplasarea antenei externe a procesorului de sunet, 
solicitaţi pacientului să apeleze cât mai curând posibil la asistenţă din 
partea medicului care se ocupă de implantul acestuia.

Cu magnetul implantului îndepărtat
Consultaţi Aspecte privind îndepărtarea magnetului implantului la 
pagina 56.
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Aspecte privind medicii consultanţi
În cazul în care sunteţi un medic ce trimite un pacient cu implant 
Cochlear Nucleus pentru o scanare RM, este esenţial să luaţi în 
considerare următoarele:
•	 să înţelegeţi şi să informaţi pacientul cu privire la riscurile asociate 

cu RMN; Consultaţi Riscuri asociate cu procedura RMN şi cu 
implanturile Cochlear Nucleus la pagina 67.
Să înţelegeţi condiţiile pentru o scanare RM şi să vă asiguraţi 
că există o indicaţie clară pentru examinarea RMN; Consultaţi 
Identificarea modelului de implant şi informaţii asociate despre 
siguranţa RMN la pagina 8 pentru a găsi locaţia informaţiilor 
despre siguranţa RMN pentru modelul de implant al pacientului.

•	 să identificaţi dacă pacientul are orice alte implanturi de dispozitive 
medicale, active sau abandonate. Dacă există un alt dispozitiv 
implantat, verificaţi compatibilitatea RMN înainte de a efectua 
o examinare RMN. În cazul nerespectării informaţiilor despre 
siguranţa RMN pentru dispozitivele implantate, potenţialele riscuri 
includ mişcarea sau deteriorarea dispozitivului, slăbirea magnetului 
implantului şi senzaţia de disconfort sau traumatismul la nivelul 
pielii/ţesutului pacientului. Cochlear a evaluat interacţiunea 
implanturilor descrise în acest ghid şi alte dispozitive implantate 
din apropiere în timpul scanării RMN.

•	 Implantul Cochlear Nucleus va crea umbre pe imaginea prin 
rezonanţă magnetică în vecinătatea implantului, rezultatul fiind 
pierderea de informaţii de diagnosticare. Consultaţi informaţiile 
relevante despre siguranţa RMN pentru implantul dvs.

•	 Pentru scanarea RM într-o zonă a corpului care se află la distanţă 
faţă de locul implantului trebuie respectate informaţiile de siguranţă 
RMN pentru modelul implantului pacientului. Consultaţi Efectuarea 
unei scanări RM în alte zone ale corpului la pagina 58.
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•	 Pentru scanările RM la 1,5 T sau 3 T, identificaţi dacă este necesar 
ca magnetul implantului să fie îndepărtat.

Figura 8: 

Magnet demontabil al implantului 
din seria CI500 în interiorul 
buzunarului dedicat

Magnet demontabil al implantului 
din seria CI600 în interiorul 
capacului casetei cu implantul

Implant din seria CI600 şi CI500 cu magnet demontabil

Luaţi în considerare următoarele:
 – dacă informaţiile de diagnosticare solicitate se află în zona 

implantului ar putea fi necesară îndepărtarea magnetului 
implantului.

 – sincronizarea intervenţiei chirurgicale de implant şi a expunerii 
RMN;

 – vârsta şi starea generală de sănătate a pacientului cu implant şi 
timpul necesar pentru recuperare după operaţia chirurgicală de 
implantare a magnetului sau traumatismele potenţiale;

 – cicatricile existente sau potenţiale ale ţesutului din locaţia 
magnetului implantului.

•	 În cazul în care magnetul implantului trebuie să fie îndepărtat, 
trimiteţi pacientul la medicul corespunzător care să se ocupe de 
îndepărtarea magnetului înainte de scanarea RM.

•	 Dacă magnetul implantului este reţinut pentru o scanare RM la 
1,5 T, trebuie să se obţină în prealabil o trusă de bandaje şi atele 
pentru implant Cochlear Nucleus pentru RMN (kit RMN) pentru 
a fi utilizată în timpul scanării RM, cu excepţia implanturilor din 
seria CI600. Consultaţi Trusă de bandaje şi atele pentru implant 
Cochlear Nucleus pentru RMN (kit RMN) la pagina 59.
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Riscuri asociate cu procedura RMN şi cu 
implanturile Cochlear Nucleus
Potenţialele riscuri ale efectuării examinărilor RMN la pacienţii cu 
implanturi Cochlear Nucleus includ:
•	 deplasarea dispozitivului;

Magnetul implantului sau dispozitivul se poate deplasa din poziţie 
în timpul unei examinări RMN din cauza vibraţiilor, forţei sau 
cuplului ce provoacă traumatisme ale pielii/ţesutului.

•	 deteriorarea dispozitivului;
Expunerea RMN la valori mai mari faţă de valorile incluse în 
prezentul ghid poate duce la defectarea aparatului.

•	 demagnetizarea magnetului implantului;
 – Scanarea la alte valori ale intensităţii câmpului magnetic 

static faţă de cele cuprinse în prezentul ghid poate duce la o 
demagnetizare a magnetului implantului.

 – Poziţionarea incorectă a pacientului înainte de scanarea 
RM sau mişcarea capului în timpul scanării poate duce la 
demagnetizarea implantului.

•	 senzaţie de disconfort;
Expunerea RMN la valori mai mari faţă de valorile incluse în 
prezentul ghid poate duce la perceperea de către pacient a unui 
sunet sau zgomot şi/sau a durerii.

•	 încălzirea implantului;
Utilizaţi valorile pentru rata de absorbţie specifică (SAR) recomandate 
incluse în prezentul ghid pentru a asigura faptul că implantul nu se 
încălzeşte la temperaturi ce depăşesc nivelurile de siguranţă.

•	 artefactul de imagine.
Implantul Cochlear Nucleus va crea umbre pe imaginea prin 
rezonanţă magnetică în vecinătatea implantului, rezultatul fiind 
pierderea de informaţii de diagnosticare.
Dacă se investighează lângă implant, trebuie luată în considerare 
îndepărtarea magnetului implantului, întrucât calitatea imaginii 
RM poate fi compromisă cu acesta în poziţie.
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Simboluri de etichetare
Pe produs, pe componentele şi/sau pe ambalajul acestuia pot să apară 
următoarele simboluri.

Consultaţi manualul de instrucţiuni

Avertismente sau precauţii specifice asociate cu dispozitivul şi 
care nu figurează pe etichetă

Fabricant

Data fabricaţiei

Număr de catalog

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Păstraţi uscat

2 A nu se reutiliza

A nu se utiliza dacă pachetul este deteriorat

După descriere

MR Compatibilitate condiţionată cu rezonanţa magnetică
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Certificate şi standarde aplicate
Kitul RMN Cochlear îndeplineşte cerinţele esenţiale menţionate în 
Anexa 1 a Directivei CE 90/385/CEE referitoare la Dispozitivele Medicale 
Implantabile Active, conform procedurii de evaluare a conformităţii din 
Anexa 2. În 2019 s-a acordat autorizaţia pentru adăugarea marcajului CE.
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Sistemele de implant Cochlear sunt protejate de unul sau mai multe brevete internaţionale.
Declaraţiile din acest ghid sunt considerate a fi adevărate şi corecte la data publicării. Totuşi, specificaţiile pot fi schimbate fără o 
notificare prealabilă. 

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, CareYourWay, Carina, Cochlear, 
科利耳, コクレア, Cochlear SoftWear, Codacs, ConnectYourWay, Contour, Contour Advance, Custom 
Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, HearYourWay, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, 
MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, 
Softip, SPrint, True Wireless, logo-ul de formă eliptică, WearYourWay şi Whisper sunt mărci comerciale sau 
mărci comerciale înregistrate ale Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, 
EveryWear, Vistafix şi WindShield sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cochlear 
Bone Anchored Solutions AB.
© Cochlear Limited 2019
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