
Specificatii tehnice (F4.1) Anexa 22

IMSP Institutul de Medicină Urgentă__

Lot: Pagina 1 din 2

Denumirea lotului Denumirea pozitie
Ţara de 

origine
Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

Standarde de 

referinţă

1 2 4 5 6 7 8

19.1. Set reagenți p/u investigații 

imunologice
1.CRP SPANIA SPINREACT

Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform 

anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).

Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST 

(conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
ISO, CE.

19.2. Set reagenți p/u investigații 

imunologice
2.ASLO SPANIA SPINREACT

Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform 

anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).

Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST 

(conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
ISO, CE.

19.3. Set reagenți p/u investigații 

imunologice
3.RF SPANIA SPINREACT

Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform 

anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).

Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST 

(conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
ISO, CE.

19.5. Set reagenți p/u investigații 

imunologice
5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab China AT

Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie 

(conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).

Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie 

(conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
ISO, CE.

19.6. Set reagenți p/u investigații 

imunologice
6. Test rapid  la Occult Blood China AT Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**.   Metoda: Imunocromatografie. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**.   Metoda: Imunocromatografie. ISO, CE.

19.7.Set reagenți p/u investigații 

imunologice
7. Test rapid la HBsAg China AT Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**.   Metoda: Imunocromatografie. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**.   Metoda: Imunocromatografie. ISO, CE.

19.8. Set reagenți p/u investigații 

imunologice
8. Test rapid la Anti-HCV China AT Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**.   Metoda: Imunocromatografie. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**.   Metoda: Imunocromatografie. ISO, CE.

23.41. Veselă și articole de ustensilă

23.41. Veselă și articole de ustensilă

41. Dozator semiautomat cu volum 

reglabil 2 mkl-20 mkl cu metrologie

China DLAB Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) ISO, CE.

23.42. Veselă și articole de ustensilă

23.42. Veselă și articole de ustensilă

42. Dozator semiautomat cu volum 

reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologi

China DLAB Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) ISO, CE.

23.43. Veselă și articole de ustensilă

23.43. Veselă și articole de ustensilă

43. Dozator semiautomat cu volum 

reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie

China DLAB Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) ISO, CE.

23.44. Veselă și articole de ustensilă

23.44. Veselă și articole de ustensilă

44. Dozator semiautomat cu volum 

reglabil 1000 mkl-5000 mkl cu metrologie

China DLAB Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) ISO, CE.

128.1. Analizator automat Finecare FIA Meter 

Plus, WondFo

1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo  

FIA  
China Wondfo

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTrI/CK-

MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. 

Componența setului: 25 card-teste de unica folosință în ambalaj ermetic individual 

fiecărui mini-cartridj compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. 

ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. 

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTrI/CK-

MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. 

Componența setului: 25 card-teste de unica folosință în ambalaj ermetic individual 

fiecărui mini-cartridj compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, 

WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat 

ISO, CE.

128.2. Analizator automat Finecare FIA Meter 

Plus, WondFo
2. Test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA                             China Wondfo

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser 

sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA (imunofluoriscență pe card-test). 

Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat 

Finecare FIA Meter, WondFo.  ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 

18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant 

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, 

ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA (imunofluoriscență pe card-

test). Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator 

automat Finecare FIA Meter, WondFo.  ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 

din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la 

ISO, CE.

128.3. Analizator automat Finecare FIA Meter 

Plus, WondFo

3. Control pentru test rapid cantitativ D-

dimeri, metoda FIA                             China Wondfo

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de control compatibil cu sistem 

Finecare FIA Meter Plus, WondFo. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. 

Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la 

inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM.

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de control compatibil cu sistem 

Finecare FIA Meter Plus, WondFo. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 

18.10.2010. Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la 

participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM.

ISO, CE.

128.4. Analizator automat Finecare FIA Meter 

Plus, WondFo

4. Control pentru test rapid cantitativ cTrI/CK-

MB/Myo  FIA                           
China Wondfo

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de control compatibil cu sistem 

Finecare FIA Meter Plus, WondFo. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. 

Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la 

inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM.

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de control compatibil cu sistem 

Finecare FIA Meter Plus, WondFo. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 

18.10.2010. Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la 

participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM.

ISO, CE.

128.5. Analizator automat Finecare FIA Meter 

Plus, WondFo
5. Optical Laser Module China Wondfo

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Modul optic compatibil cu analizator 

automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 

18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de 

teste. 

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Modul optic compatibil cu 

analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul 

MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea 

mostrelor de teste. 

ISO, CE.

Numărul  procedurii de achiziție:  21047631
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128.6. Analizator automat Finecare FIA Meter 

Plus, WondFo
6. Adapter China Wondfo

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Adapter compatibil cu analizator 

automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 

18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de 

teste. 

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Adapter compatibil cu analizator 

automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 

din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea 

mostrelor de teste. 

ISO, CE.

128.7. Analizator automat Finecare FIA Meter 

Plus, WondFo
7. Hîrtie termo 57x30 China Wondfo

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Hîrtie termică compatibilă cu analizator 

automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 

18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de 

teste. 

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Hîrtie termică compatibilă cu 

analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul 

MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea 

mostrelor de teste. 

ISO, CE.

130. Glucometru  semiautomat point-of-care 

express rapid

Strip-test chipuri pentru glucometru cu 

25/50/100 buc/set
Taiwan Tyson

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**  Strip-test cu microchip, conține ferment 

glicolitic specific pentru glucometria sîngelui integral express rapidă. Obligator: livrarea 

a 2 glucometre, incluse în prețul total al lotului, compatibilitate absolută cu chipuri 

pentru glucometrie. IVD. Certificat de la producător, Certificat de conformitate, CE.

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**  Strip-test cu microchip, conține 

ferment glicolitic specific pentru glucometria sîngelui integral express rapidă. 

Obligator: livrarea a 2 glucometre, incluse în prețul total al lotului, 

compatibilitate absolută cu chipuri pentru glucometrie. IVD. Certificat de la 

producător, Certificat de conformitate, CE.

ISO, CE.

136. Dozator semiautomat unicanal
 Articole de uztensilă, consum și veselă de 

laborator
China DLAB

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal 

cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. 

Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 

0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 

0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a 

clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 

121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. 

Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat 

exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat 

Eropean. Certificat metrologic.

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat 

unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 

1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; 

Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; 

Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul 

mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe 

piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu 

mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 

701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare 

obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat 

metrologic.

ISO, CE.

137. Dozator semiautomat unicanal
 Articole de uztensilă, consum și veselă de 

laborator
China DLAB

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal 

cu volum reglabil 1 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 μL. 

Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 

0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 

0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a 

clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 

121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. 

Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat 

exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat 

Eropean. Certificat metrologic.

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat 

unicanal cu volum reglabil 2 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 

- 0,5 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; 

Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; 

Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul 

mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe 

piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu 

mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 

701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare 

obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat 

metrologic.

ISO, CE.

138. Dozator semiautomat unicanal
 Articole de uztensilă, consum și veselă de 

laborator
China DLAB

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal 

cu volum reglabil 100 - 1000 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 

10 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; 

Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; 

Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului 

de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la 

autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a 

cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De 

prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. 

Certificat Eropean. Certificat metrologic.

Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat 

unicanal cu volum reglabil 100 - 1000 mkl cu metrologie. Pasul schimbului 

diviziunilor: 10 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. 

≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. 

≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul 

mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe 

piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu 

mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 

701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare 

obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat 

metrologic.

ISO, CE.

Semnat:______________________     Nume: Varman Irina        În calitate de:  Director    

Ofertantul:  ProfilabDiagnostic SRL          Adresa: mun. Chisinău, Dokuceaev 6, of.61



IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr Cod CPV Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor UM Cantitatea
Preţ unitar 

(fără TVA)

Preţ unitar                

(cu TVA)
Suma fără TVA Suma cu TVA

Termenul de 

livrare/

prestare 

Clasificație 

bugetară 

(IBAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19.1 33600000-6 1.CRP teste 1000 1,80 1,94 1 800,00 1 944,00

19.2 33600000-6 2.ASLO teste 1000 1,80 1,94 1 800,00 1 944,00

19.3 33600000-6 3.RF teste 1000 1,56 1,68 1 560,00 1 684,80

19.5 33600000-6 5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab teste 50 25,10 27,11 1 255,00 1 355,40

19.6 33600000-6 6. Test rapid  la Occult Blood teste 50 12,00 12,96 600,00 648,00

19.7 33600000-6 7. Test rapid la HBsAg teste 50 8,00 8,64 400,00 432,00

19.8 33600000-6 8. Test rapid la Anti-HCV teste 50 11,90 12,85 595,00 642,60

23.41 33600000-6 41. Dozator semiautomat cu volum reglabil 2 mkl-20 mkl cu metrologie buc 10 744,00 892,80 7 440,00 74 400,00

23.42 33600000-6 42. Dozator semiautomat cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie buc 10 744,00 892,80 7 440,00 74 400,00

23.43 33600000-6
43. Dozator semiautomat cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu 

metrologie
buc 10 744,00 892,80 7 440,00 74 400,00

23.44 33600000-6
44. Dozator semiautomat cu volum reglabil 1000 mkl-5000 mkl cu 

metrologie
buc 5 744,00 892,80 3 720,00 37 200,00 P
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128.1 33600000-6 1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo  FIA  buc 1200 193,00 208,440 231 600,00 250 128,00

128.2 33600000-6 2. Test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA                             Buc. 2 000 52,00 56,160 104 000,00 112 320,00

128.3 33600000-6 3. Control pentru test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA                             set 1 1440,00 1555,200 1 440,00 1 555,20

128.4 33600000-6 4. Control pentru test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo  FIA                           set 1 3200,00 3456,000 3 200,00 3 456,00

128.5 33600000-6 5. Optical Laser Module Buc 1 4800,00 5760,000 4 800,00 5 760,00

128.6 33600000-6 6. Adapter Buc 1 270,00 324,000 270,00 324,00

128.7 33600000-6 7. Hîrtie termo 57x30 buc 100 9,90 11,880 990,00 1 188,00

130 33600000-6 130. Glucometru  semiautomat point-of-care express rapid set 45 254,00 274,320 11 430,00 12 344,40

136 33600000-6 136. Dozator semiautomat unicanal Set 1 1380,00 1656,000 1 380,00 1 656,00

137 33600000-6 137. Dozator semiautomat unicanal Set 1 1380,00 1656,000 1 380,00 1 656,00

138 33600000-6 138. Dozator semiautomat unicanal Set 1 1380,00 1656,000 1 380,00 1 656,00

Total oferta: 395 920,00 661 094,40

Suma totală:   661  097, 40 (Șase sute șaizeci și una mii nouăzeci și șapte) Lei 40 bani.

Semnat:______________________       Nume: Varman Irina             În calitate de:  Director___

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL     Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev 6, of.61____
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 (Evaluare pe lot)

 (Evaluare pe pozitii)

 (Evaluare pe poziții)
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