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or. Chigindu str. Independen{ii 6ll, i746-38
www. incercotn.md

Denumirea produsului, ambalar€a, volumul lotuluio data fabriclrii, termenul de
valabilitate (dupi caz): sirmd din oteluri nealiate, cu continut de carbon redus de
diametrul 8,0mm- 3 buc.

Solicitanf: SRl,,Metalica-Zuev" mun. Chigindu slr. G. Asachi 62-22

Producitor: IIAO <Apcepon MffiTan Kprznof Por> Ucraina

Numirul Ei data de inregistrare a cererii solicitantului: nr.436 din09.07.2020

Scopul incercirii: certificarea produsului

Prelevarea probelor conform: GOST 3282-74 - mostrele au fost prelevate de cdtre
Prisac V. expert Oc,,Certmatcon"SRl

Locul prelev[rii mostrelor: mun. Chigindu, str. Industriald 48

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mosfrelor nr.708 din 08.07.2020

Data primirii mostrei: 09.01 .2020

Indicativul gi denumirea documentului normativ la produs ce confin
caracteristicile pentru conditiile tehnice:
GOST 3282-74

Indicativul qi denumirea documentului normativ pentru metode de incercirii:
GOST 1 2004-8 1,,Cranr apMarypuair. Mero4rr vcrrbrraHr4r Ha pacrfr)Kenr4e."

Aparatele qi utilajul folosit pentru incerciri:
Maqind pentrrr ?ncerciri la rupere YMM-50 certificat de etalonare nr.MD i0 3.2-229/2019 din
ls.03.20t9;
Rigld metalicd certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-42212018 din 29.11.2018;

$ubler cu vernier tip IIII{-I certificat de etalonare nr.3.5-001/2020 din 13.01.2020.

Conditiile la efectuarea incerclrilor:
Temperatura aerului + 24'C
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Executantul

Un exemplar a raportului d
1. SRl,,Metalica-Zuev"
2. OC,,Certmatcon"SRl
3. Ci,,TNCERCOM'IS

REZULTATUL NCERCANTT-,ON
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Rezultatele incercirilor se referi la probele testate. Copia raportului de incerciri nu este valabilS firi
originalul senmdtuii 9i a _gtampilei Centrului de Incercdri al Institutului de Cercetirj gtiinJifice in
Construclii ,,INCERCOM"IS. Retipdrirea raportului de incercdri sau reproducerea {Xri permisiunea
Centrului de lncerciri al Institutului de CercstAd $tiintifice in Conshr:c{ii ,JNCERCOM"iS este strict
interzisd.


		2020-08-12T11:17:19+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




